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RÉCOMPENSES  OBTENUES  PAR  L.  MATHIEU 

Premières  Médailles  m.  Exposilions  de  Paris  1849  ei  ISSîi 

DE    LONDRES    1851    ET  1862 
GRAND  PRIX  EXPOSITION  UNIVERSELLE  PARIS  1867 

CHKVALIER  DE  LA.  LBGION  d'HONNEFU 

RÉCOMPENSES  OBTENUES  PAR  RAOUL  MATHIEU 

Médaille  d'or  Exposilion  Universelle  Paris  1818 

r!;.:,imc'    (l'honneur    Exposition    i  '  n  i  ver^^el  1  "    A.insterdaiïi  1883 
CHEVALIER   VtV    I.  ■         i      -  M'I'I! 

Membre  des  Comités  d'admission  et  d'installation 
Exposition  Universelle  1889 


PARIS 

IMPRIMERIES  PÉTIMÎKS.  ÉTABLISSEMENT  A 

188'J 


LISTE 

UKS 

INSTRUMENTS  NOUVEAUX  GRÉÉS 

ET  DFS 

ïx\STRUMENTS  ANCIENS  MODIFIÉS 

Depuis  l'Expositibn  de  1878 


i^OïÂ.  —  Tous  mes  manches  métalliques  sont  établis  d'après  les  principes 
dfs  méthodes  antiseptiques,  et  peuvent  supporter ,  aans  être  nl'r--'^-.  1?$ 
liantes  températures  de  stérilisation  en  étuve. 

Mon  modèle' de  manches  métalliques  à  nervures  est  absolument  français, 
créé  par  moi  et  spécial  à  ma  maison. 

Pour  leM  Instruments  à  mancbo  niétalliquo,  comme  pour  les  pinccN 
comportant  la  nouvelle  articulation,  de  1  franc  ù.  t  francs  en  plUM  du 
prix  de  l'instrument. 


ANATOMIE  —  PHYSIOLOGIE 


Seringue  à,  levier  de  Mathieu  (fig.  1)   MO  » 

Esthésiomètre  avec  poids  de  IHathieu   30  j 

Canules  stomacales  du  D'"  Labordp   22  i> 


DIAGNOSTIC  —  TRAITEMENT  —  OPERATIONS 


(^yrtographe  de  Bernard  de  Cannes  (lîg.  3u    itOO  ■< 

Spiromètre  à  soufflet  de  Mathieu  (fig.  31)   60  . 

;Sjjiromètre  du  W  Bellangé  (fig.  35).   180  * 


l'ince  (lu  prol'iissonr  l' ui'abciu.  nioiliiK  r  p;.' 
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Aj)ji;iivii  at'rotlit'r;ipi([iie  du  li  ïh\[<oif  . 
ityiiaiiionuMre  uuivorsol  Un  MiUliitm  (lig'.  ?,H] 

Curettes  trancluirifcs  

S.  '  1  •  ;iienrs  (lu  ])■■  IJiisiiKM-. 

lie  Virliil  ((u.'. 


Fis.  C. 

Maclii.Ki  ù  aiiost!ii'--;icr  An  \)'  |:    M:  ; 

Bert  ((ig.  C)  

l'incf  articulée  pour  épi iafion  (lig.  il). 

-  ■moraus{ii|iic.s  du  l)-'  iJesuiur,  pour  les  lupus  ( 

r. 


( 


Éloiifrafcu!'  à  cjidran  de  Mathieu  (fig. 

Si':;  ■  .  arts  très  fins  du  professeur  Fotain   . . 

Caiiu.t  |juL:i  11;  pneiimo-lhorax     -  —   

Trorr.rt  ]i\\.rr-  poiir  lo  drainage  de  Wolflrr,  modi'i  '  par  Alr.thiiM . 

.i  ■  Mathieu  (fig.  iOdi  ...  . 

..p pareil  de  knsluiber  pour  chloroformi;  ((ig.  lOôi. 

Laiiule  de  'J'reodelenlmrg  (fig.  4!)S))  

Appareil  pour  la  réductiou  des  luxations  anciennes  de  Mathieu . 
modifié,  avec  brassard  pour  les  luxations  du  coud.-  s  i  iln  ji.  iiini 

(fig.  m-  

Instrument  de  Mathieu  pour  la  luxatiou  des  doigts  

.Appareil  de  Mathieu  pour  la  réduction  des  luxations  anciennes  de  l.i 

mâchoire  (ûg.  108),.   

0>téociaste  du  1)'' Robin  conijùei,  jamhi  li  iyia.-  iug.  ilO-lll)  

Ostéocla'te  du  Ti'  Hol)in,  pour  réjiaulc  


Scie  du  professeui'  Olliev  (lig.  118'»  

'■iiice  pour  sutures  du  1)''  Fauchoii   ..... 


Kig.  K. 

.'iiiccs  héiuo.sialiqties  ou  à  lorctpj'tssun:  ili>  loules  sortes,  avec  non- 

•  i!::  -linulaliou  de  Mathieu  (fig.  E)    Pepnis. 

pour  hémostasie  préventive  

■  ulées  de  Mathieu,  à  dissection  (lig.  4)  

•à  dents  de  souris  (fig.  lO'i 

'i  i>rilïes  (fig.  4.1  f5)  

I  lorsion  (fig.  1:27)  

■  nrf  puriL-liKalurcs  prulDJuli  s  de  Mathicn  (fig.  12S).  .  . 
!  •'■:■;  ^;  ;M!r  de  l'îiort.i^  'fig.  i^T)),  avec  vis  de  pression.  . 


M„i,i::  .1,  boukvard  iàaiat-Germain,  113. 


Pig.  K. 


Scio  jjour  amputation  et  résection  de  Matliieu  ((ig.  F)  

Aiguilles  du  D''  Revcrdin,  de  toutes  formes  (fig.  121)   Ui;pi!j> 

Aiguilla  cliasse-lil  do  Matliieu,  niodiliée,  avec  aiguille  de  Reverdiu. 
■  -liilles  (série  de  six)  du  professeur  Trôlat,  se  montaiit  sur  un 

miinclie  modèle  Mathieu  

(Iii  !)'■  !>arïf;r  


Fia  i;. 


'  i    il'"'       Villi'cii  ;"i  traiiiimiil  luiiijue  (fig.  (1)  

(Imites,  coudées,  courbes,  loniîups  et  eourtch. 


TVîA'r<nE\l  lionlevard  Saint-Germuin,  H3. 


iinrte-chaiiii 


rneuil  (lig. 


Fis-  ' 


rr  \T'Tiri 


r 


i  .-  .illi-  il  r  ■  •    .  .  I  1111  ÏÏnlIlinn  pon'p  la 

section  i. 
Davier  scie  du  i>''  tifccart'll 

Écarlci'^  -  ^:     'l.'-^  .  '  'liM,M.        I,  .-,,urij  ,ir  .tJuilin'ii  

\vb<  s'^-.v  U.  moiIMo  Mafliicii 

'■inporle-picce  de  (ouli    ii<  i,:i: 

(iougo  ou  ovideiir  do  Maîliii'u     . 

(Inrotl-       M  r'ianles  ordiuoiros.  .   i'  :  >  • 

à  injections  

i'nlytritonie  complet  du  Péan  


MALADIES   DU    RECTUM  VOIES  URINAIRES 


Dilatai'  lébridenr  pour  la  hernie  étr.ing'léè,  du  D*^  Desprc.z 

(fig-i«-!).  

['inre  à  pliiiDosi^  l'.u  ! )        M.'luuji  (li- .  i.vS_)   ,  ,. 

—    (louv  voril'ocèle  du  W  Hortelonp  (lté   10?).  modifiT'i 

du  D""  "Wikhaiii   

Sonde  à  double  courant  pour  l:i  'le  Mathieu  (ûg.  "lil-i^H). 


Fi?,  .r. 

•Viiniir.;  nrélhrales  du  l)'  Lavaux  (: 
Soudt;  à  courant  de  retour  du  I)''  Lavaux 
Porte-caustif|nc  uréthral  dn  1)''  Lanj^Icbcri  (ii-.  -ji,;) 
TUIatateur  urôthral  à  boules  divisées,  de  Milliii  u.. 
Bougies  dilatatrices  du  D'  Langlebf  i 
Urnlbrotonic  ou  «iCirifirateur  d'Hortelun^j  (^iig.  -Il 
iîrise-pierre  urétiiral  du  Malliieu  (llr 
l'mce  uréthrale  d(!  Mathieu  (fig.  ^iSi 


!t!S  grossi'urs ,  ;i  f^nron  brisé,  dits  à  Icvifr,  de 


\^.|):;  ..iiiii  ,  1  •  ,^r.i  -      S  vih  |i'  !..>iiaiii,  u.-  i' iujxiicu   k'.i 

Ti'ni'tic  n  irli>.>nniMit,  do  Wîitliit  n.  formant  curetti;  vésicale  (fif>:.  251).  ITi 
Il     ■  1    V,     j,  ,  (îourhes  et  contre-coudées,  cou- 

puutcs  un  a.  diun-    I)f()ai>,  t^O 

Spéculum  nréllu-al  l'i  .. '  Il        -.ng. ''.'."'ifii.   

Brise-pierre,  forme  pince,  Ttour  femme    ;J0 


ACCOUCliEMEiST    ET   MALADIES   DES  FEMMES 


Bassiu  ohf.tétrical  des  l)'"  iUidin  i!l  Pinard  (îig.  !2')0')   .".uii 

Bassid  du  D''  Yuliiel  pour  gynécologie  

Pelote  dilalatiice  avec  soupape  autoit;;!!' ru  .s-.-i.  '1"'-''    '> 

GoHvcusc  (liff.  273^   ■  ll'-'i>uis 


Fig.  K. 


Curette  du  D"-  Auvard  (lig.  K).  ■  •  •  

Serii)|fU!;  de  Sims,  modifiée  par  le  D'  Auvard . 


.".0 


Ni';e  jiodâfique  du  l)""  Auvard  ilig-.  27.').  


l'itr.  M. 

l'"-"i''i',Vi''i'  |iiiali.j[i(  i;uiiii)Uii;  >lii  h'  .\ii\>ir(l  (iig,  M).. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Ge 


MATHIEU,  Dju.c^.. 


iiii.iiali.Mii       1  l'I  uti''!-iii  !..  I!  Au.ari!  

Fortcps  avci-  lacs  tlo  Iraclioii,  do  Malhieu  (.lit; 

à  In-unclies  paralliMes  du      Poulet  (lig.  ^^Si<j 
■ÏVM  -,  - 

l'usstî-liir    .     !  Auvai-d  (ftg.  31-2)    .  - 
Cràuiotribe  du  U' Auvard  (lig.  30' 

Pince  à  os  —  ■  


Kig.  I>. 


Dépresseurs.vaguiaux,  avec  tpiatre  valves  (fi^.  V).  

^  iilve  à  irrigation    

Solide  à  injection  iiitra-uiOriiii!  tiu  u  l'iii.ud  (.liy.  '■ll  'i),  argcn' 

—    en  t".;r  à  cheval  du  l)'  Hudin  (fig.  313)  

Si.i'îculuiu  ù  irrigation  du  D""  Nilot  et  Mathieu  

alve  avec  mouche  évacualeur  du  1)''  ÎSilot  

hcarificalcur  utérin  du  l)''  Papillon  (fig.  :îl.").  . 

Dilatateur  de  l'hymen  (fig.  341)  

—      contre  le  vaginisme. . 

riéronièlre  élastique  de  Sinis  

Ilystéro-curvimèlre  du  D'  Terrillou  (lig.  351).  

Redresseur  utérin  à  hranciies  glissantes  (fig.  353), 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


l'cssiiir.-  iii  '        I  rri  11  {ht  Sillls. 

Série  titj  cauti'ii'^  lin  IV  fVian,  pom  i  \idi  r  lo  col  ulénu.    I,u  p 

Siw'wM.liiin  Mitra-iiI'M'iii  du  l)''  Vuliiet  ((Vj-.  '^f-,)  

(•  Mathieu  (fit; 
t  II- uLoriii  au  ]J'  iJoléris. .  . 

•  '■i  IV  ^  ;iv:inj  ([((.■ni  1114:1 
à  injection. 

dtj  j  rpisloutaines,  de  Li^ 

Srrie  ili'  liiiugift;  (le  llôgnr,  moilifiée.s  par  .MaUiirn  [-lï  nuniéroi:)  

Curftf'-^-  nti-riii^s  de  Mathipii  fCii.  HSi'l^   Ttnioii': 

à  injection.- .   

Fiuces  {iqur  le  morcellement  ùiîs  tumeurs  (lijr..  447)   — 


,  .      Ifis  ligaments  largros  (fi?.  0)  

■|  manches,  doyhles  ou  triple^ 

il  ^iiiuiicnt  pour  trilurer  les  tumeurs  (ttg.  iU-ij  

!■       •  ,']■;•>■•  .•....-..!  du  1>'  noléris,  i,  2,  3  grUfos  

,  ilégar  (fig.  m)  

>Vells  modifié  par  Malliieii 

ihic  umler.dc  de  rawlick  

de  i\latliica  

!>ii,,  .  ris  pour  les  ligaments  larges 

!  ;      ...    •.  ,.    -.lu  ly  Terrillon  

.1,  ,iip-vrl  «.Il  ;  m  T,  (1)1  If  rti.'verfliii  


MALADIES    1)1^    ï.y    lau  '.!.!•:   --   Oi  -r.S 
PHARYNX    -  LARYNX 
TRACHÉF.       ŒSOPHAC.E  —  ESTOMAC 


Pinces  pour  aniputalion  de  Ja  langiu;  (lig.  45i)   iO 

Spéculums  buccaux,  modèle  Mathieu  (fig.  IT)(])   ' 

Auiyofdaiotome  à  piïice  (fig.  473).  

et  à  trois  lames  de  Mathi(Hi  (lig.  iTi). .  . 

Dii.ii   .  m;-  "■U-.  -  ;      aîsophagien  de  Mathieu.   iu 

'Œsophagien  avec  boules  ou  olives  mobiles  pour  Inissor  ;'i 

demeure,  du  D""  Polaiu  (fjg.  48  i)   n 

Dilatateur  avec,  œsophagotome  de  Math i'  7( 


iMg.  R. 

Canule  flexible  du  D"-  Gouguenheim  (fig.  R)   i  i  V 

Pinces  à  branches  glissantes  pour  l'œsophage  (fig,  ill)   ... 

Canules  trachéales  à  mandrin  de  Péan  (fig.  i92)  (voy.  Catalogue 
f/énérnl). 

—  -        dilatatrice  de  Mathieu  

Larynx  artificiel,  modèle  Mathieu  (fig.  498). .  Depui^ 
.\ppareil  avec  série  complète  de  huit  tubes  de  O'Dwycr,  modifiés 

pour  le  tubage  laryngiiui ...  ^200 

Tubes  de  Bouchut  (fig.  iDTj    70 

Trocart  pour  le  goitre  du  U-'  Kauvel  (fig.  502). . .    La  série,  de  trois. 


MATHIEU,  boulevard  SftiiU-(r?rm;iin,  li: 


ii'lies  glis^aiitcg,  pou 

li  ini;oi:.(:  ;i  iOtalinn  (llg.  £)(''  i 
Si  rre-nœud  i  tige  flexible .  .  .  . 
(iougtis  pour  Tapopliyse  uiasloïdi  . 


Bâillon  de  M;!lhioii  (Og.  S). . .  .'  

riivettes  pour  l'apophyse  masloïde  

lÀiiiulcri  —   

l'ince  (aapariîe  ;i  aanfiaux  (lu  D'' Ruault..  . 

ip.  montant  sur  le  manche  à  levier  de  Mathieu 
i  iiici  s  t  ji!jMii;(  s  laryngiennes  à  angle  droit  et  à  longue  cuiller  ■> 
IV  Gougiienlieim  ;   .  . 


1,         I  f 


l'-i?.  T. 

.  ,,:ac  laryngieniii'  <lii  îlervini.^  (fîjî-.  TV 
(■;u]ules  de  Beehafi 

iloure. .   

]iiodi(ié  p;ii  i''  it  Chàl'  "; 
-sori  de  Mathieu  


i 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gevmain,  113.  XUI 


Fig.  V. 


Tnslrumpnt  pomplet  av.  maiicli.!  à  l-'vicr  <Ic  Mnlli;,  i,  i 


XVm  MATHIEU,  honlevarri  Saint -Cî,  in  ,  :     ; • 

l'inre  r^tro-pharyngtenue  du  le  Gouguciilieim. . 

noupante  pour  tumours  adénoïdes  du  D'  Châtellier  (fig.  S.'i.v 

.iiioile  pour  tumeurs;  adi'.noïdes  tlii  ])■■  ("lUVf^  

l'iiict'  polypotoiue  du  1)''  Terrillon  (lig.  547).  

—    (à  polypes)  à  branches  glissantes  de  Mathieu  


Fis;.  W. 


Adéiîûtonic  •:i'!(-iru{ue  du  il'  Chà(t;liiei  (iig.  ' 

Pince  porle-fii  du  D'  Baratoux  

S -iTe-nœud  du  D"'  Châtellier. ... 

du     Sajou  (ftg.  552)  


Fig.  X. 


Gurt:'itc  pour  tuiaours  adénoïdes  de  Beehag  (llg.  X) 

i'urette  coupant  sur  le  côté  

l'olvpotome-scie  du  D""  Péan  (fig.  549)  

!a  cloison,  de  Mathieu  


lanier  à  crignes  du  D'  Moure  (lig.  Vi 

.■rpeili'  pour  le  coriiet  

„,..;,.     .  ,),.  fr;.iwli:i'ii!i-  d\i  fl'-  CliMleilier  . 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gemain,  113. 


i'iiice  croisée  tU;  Mathieu  pour  le  nez  

instrument  du  D"^  GhîUtHlier  pour  fraclurcr  .h  h.U!      i  1.. 


\ 

\ 


F)g.  Z. 

^.'îifs  lie  sondes  eJ;  bou^i^s  du  !)•  Sa;).rez  de  Mendoza,  contre  l  oi. 

struction  de  la  troiupe  d'Eustache  (lig.  Z)/   ... 

f^ince  à  branches  glissantes  de  Malhieii  (fig,  565). .  . 


YEUX 


Tonomètre  dn  D'- jyiaklakoff,  de  Mcm  u,,  ^n-,  uinj.  

Kiévateurs-iujecleurs  des  ciils-de-sac  coTijonclivaiix  (lîo-.  (';|    i 

Couteaux  lancéolaircs  mou.sses  du  D''  Abadie   . 

j\ystitome  simple  à  deux  pointes.  

i,>écoifleur  du  crislallin  du  il'-  Vacber  (lig.  fri 
i'iiice  kxsi.itonie  du  IJ-"  de  Wecker  (Hg.  (334). 

i  i'oisé  du  D"'  Vaeher  (lig.  601 
Aspin.i.  i..  .1.,  cri.stallin  avec  tube  àsoupape,  .lu  Ij  liedard  (%,  G-U). 

iU'levenrs  nrficuli-s  pour  les  paupières  

''""■'■-^  I  branches  croi.sées  du  IV  Vacher  (lig.  (î(ïf). . 

et  à  ressort  automoteur  de  Maliii^ 
•'incf  à  triple  articulation  de  Mathieu  (fig.  671) 

.  irideclomic  du  D''  Vacher  (lig.  670). .....  .  , 

avec  grilFes  sur  la  convexité,  de  Mttthieu  (fig^.  (369). 
I  ''i'-  -'  ile  Mathieu  (lig.  (\ir>). . 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


>i  U  liJlijuli'  ilu  iJ'  i',.nc)!ii;:iil  (iiy.  1>6Z)   ,  .  , 

!.:ivi'tiv  iii' '.i-O!  iil  iirn  In  H"  P-mas  (fig.  (iSli. 

S"ri;:  .  ((ig.  68i)  

' uslriiuu'iii  (la  ir  ^MiiiUii,  de  Marseille,  iioor  (Iruiiiugi.'  oculaire  d 

;  M'i:.'.;-.  r.,'^::;, ■;('!'(■  (t;--  nsro  


Ai;. 


Irrijïateur  paipébriii  du  i)^  Gayel  (fig.  AU).,  . 

lioniii-  ::i  iificiene  en  cristal  (fig.  fi85)  

Uruiiis  oculaires  (lig.  685).  .  .   . 


OpliUjaimoslal  du  D''  Vacher  (lig.  Ai 


i  :rac,liel-)iin(!( 


'.•    '-Xi  .  I..  •  -m  :-cpI.m: 

(li!:-.  -«^1     

l'.r  M  I  anchanls  du  D'  Abaih 

',i'.c  ressort  auloinoteiir  lit.'  iVhiliiicn  (uy.  <■'.''.'). . 


ÎVIATHIEU,  boulevard  Saint-Gormain,  113  X^' 

mIhI)!'  i>:  iihii-i-  en  voi'ro.. 

I  l  •■]  :             (U;  Mitthieu .    ^ 

.111  lu  iih        |  ,   |i  Mil  opérations,  de  .\)at  it;ii               Dcpui.--  oOO  - 

■;mteuils  de  Wcckir,  dernier  modèle,  arinatnro  nickelée   100  <• 

spéculum  de -Mathieu              .....      ..              Depuis  "iîSO 


IOITk      Imi'i iMicrii-s  i'éunie.<i,  A,  rue  Mi^doi,  'i,  Paris. 


PREMIÈRE  PARTIE 

ANATOMIE  —  AUTOPSIE  —  PHYSIOLOGIE 


INJECTIONS  CADAVÉRIQUES,  EMBAUMEMENTS 


.>rriiigue  il  IrvitT  do  Mîilhii^u,  avec  double  soupape  métallique  aspuiinLi;  et 
foulante  et  1  robinet,  6  cauules  assorties,  1  canule  double  malléable  (fig.  1).    200  fr. 

La  même  seringue  verticale-  fixée  dans  un  récipient  métallique  pouvant 
contenir  cinq  litres  de  liquide   '2fiO  >■ 


Fis.  1. 


Ces  seriogues  servent  à  faire  les  grandes  injections  cadavériques  pour  embaumements  définitirs  ou  tem- 
poraires :  elles  sont  d'un  petit  volume  et  peuvent  fonutiiinnpr  dans  l'ciiu  chaude  pour  les  injections  de  suif 
colon*.  Le  corps  de  pompe  contient  100  grammes  ;  chaque  coup  de  piston  injecte  donc  100  grammes  de 
liquide. 

Avec  ces  seringues,  l'injection  se  fait  lentement,  progressivement,  sans  violence;  In  rnyilni'^  des 
vaisseaux  n'est  donc  pas  à  craindre  comme  avec  toutes  les  autres  seringues. 
Les  mêmes  seringues  peuvent  se  faire  à  double  corps  do  pompe,  In  pri^  en  i-it  doublé. 

•  I 
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Grande  seringue  du  D'  Farabeuf  montée  sur  pied  en  fontr-,  contenant 
2000  gninitues  ;  piston  marchant  à  l'aide  d'une  crémaillère  avec2  robinets 


et  4  cauiiles  assorties   yjjy  „ 

Seringue  ordinaire  n»  1,  conlennul     15  granmies   0  „ 

—  —       n»  2,      —           30      —    8  .. 

—  —       no  3,      —           60      -    lî  „ 

—  -       no  4,       -          110       -    15  „ 

—  —       n»  5,       —          180      —    18 

—  —       n»  6.      —         310      -    30 

—  —       no  7,       -          500      -    3(5  .. 

—  -       no  8,      -         720      —    4(1 

—  —       n»  9,      —        1200      —    GO  . 

Toutes  ces  seriagues  sont  on  cuivre,  avec  piston  à  double  purscliutc  ;  les  scringucii  n"  0,  T,  8  et  O 
sont  moulées  avec  un  fort  collier  en  cuivre  et  deux  manches  donioutants. 

Robinets  en  cuivre  de  toutes  grosseurs   de  3  à  8  » 

Canules  à  vis  et  à  oreilles,  variées,  la  pièce   2  75 

Canules  petites  variées,  la  pièce   1  50 


Seringue  du  D'  Farabeuf,  pour  injections  chaudes  avec  corps  de  pompe 

engainô  pour  ne  pas  brûler  les  mains,  contenance  de  GO  grammes  (lig.  2).  18  >• 

La  même,  contenance  de  180  grammes   2G  >• 

Robinet  avec  clef  garnie  de  bois   G  " 


MODÈLE  DE  BOITE  POUR 

Seringue  à  levier  de  Mathieu  avec 
double  soupape  métallique  as- 
pirante et  foulante  sans  rojji- 
nets  ni  canules  (fig.  1)   178  75 

Seringue,  30  grammes,  n"  2   8  » 

Seringue  engaince,  du  D'  Fara- 
beuf, pour  injections  chaudes, 
ne  brûlant  pas  les  mains  (fig.  2).     26  » 

Robinet  avec  clef  garni  de  bois..      6  " 

Prix  de  cette  boîte  c 


INJECTIONS  ANATOMIQUES 

Deux  canules  spéciales   5  50 

Robinet  pour  pompe  à  levier 

ifif?.  1)   8 

Trois  canules  grandes  (fig.  I) —  8  V> 

Une  canule  double  (fig.  l)   5  •> 

Deuxrobinetspourpeliteseringue  6  » 

Trois  canules  ordinaires   4  50 

Caisse  en  chêne  ciré,  tourets  et 

poignée   35  ■ 

niplète   391  fr. 


MODÈLE  DE  BOITE  POUR  EMBAUMEMENTS 


Seringue  à  levier  de  Mathieu, 
avec  double  soupape  aspirante 
et  foulante  (fig.  1)   1*8  75 

Doux  robinets  {li^.  I)   IG  » 


Quatre  canules  assorties  ifig.  li.  Il 

Seringue  n"  2,  30  grammes   8 

Deux  pi'titi's  canules   3 

Truis  liisldiiri;;.  pi)inln,  convexe, 
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boutonné*,   avec   manche  eu 

tonne  do  quoiio  de  i)oissrtn. . . 
Pince  articulée  de  Miitliieii,  p(>iir 

(lissé((UL'r  ilig.  4)  

Deux  écarte  urs  on  S  

Sonde  cannelée  

Spatule  en  acier  

Aiguille  de  Cooper  

Deux  pinces  serres-fortes  

Pince  il  turslDU  #  

—  porti;-aigui[los  

Six  aiguilles  à  sutures  

Prix  de  cette  boîte 


7  50 


50 
» 
50 
50 
3  50 
G 

G  >' 
8  » 
2  50 


Fil  à  ligatures. 


l<"il  à  sutures  

Deux  petits  flacons. 
Deux  pini'eaux. 


Peigne  pour  cheveux  

Brosse  à  cheveux  

—     à  barbe  

Blaireau  et  cuvette  

Basoir  à  barbe  

Boite  pour  fard  

Boîte  maroquin  avec  tourets,  ser- 
rure et  poignée  


50 

25 
3  » 
1  50 
5  » 

10  » 
8  » 

10  » 
5  >. 
5  » 

80  » 


388 


INSTRUMENTS  D'ANATOMIE  ET  D'AUTOPSIE 

Scalpels,  droit,  pointu  et  convexe,  la  pièce   1 

—  boutonné  et  à  double  tranchant,  la  pièce   1 

—  Bus,  pointu  et  convexe,  pour  nerfs,  la  pièce   1 

—  forts,  pointu  et  convexe,  la  pièce   1 

—  très  forts  ou  petits  couteaux  à  autopsie   2 

Couteaux  à  cartilages,  pointe  rabattue,  ou  convexe,  la  pièce   3  » 

—  à  cerveau   4  » 

Ciseaux  à  dissection  droits,  forts   2  50 

Les  mêmes,  moyens   1 

—  lins....   2 

Ciseaux  à  dissection,  courbes,  forts   2 

Les  mêmes,  moyens   1 

—  fins   2 

Ciseaux  entérotomes   5 


25 

50 
50 


50 
50 
50 
75 
50 


Kig.  3. 


Ciseau-buriu  taillé   2  » 

Gouge   2  50 

Marteau  à  crochet,  fort   7  50 

—  —      moyen   7  » 

—  —      petit   6  50 

Scie  à  dos  mobile,  forte   7  » 

—  —       moyenne   6  >• 

—  —       petite   .S  » 

Scie  convexe,  rachilonie  simple   7  » 

—  —             double   30  >• 
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Cisaille  courbe  ou  coslolomo   y 

—  racbitome  de  Ludovic  Hiischicld  (lig.  H;   'iO  >■ 

Grattoir  i\  manche     3  50 

lUiginc  à  manche   4  „ 

Erigno  simple,  petite   1  v;, 

—  —    grande   a 

—  double,  petite.   2  >• 

—  —     grande    3  50 

—  à  chaîne   »  7.'> 

—  simple  en  S.   2  » 

Rachitome  d'Amussat    7  >■ 

Ciseau  rachitome  à  épaulement   3  » 

Petit  tube  iusufîlateur   l 

Tube  insufQateur  à  robinet  avec  deux  bouts  de  rechange  droit  et  courbe. .  fi  >- 

Sonde  cannelée  acier   1  hO 

Stylet  explorateur     >/  .ïO 

Pince  à  disséquer  ordinaire     1  60 

—  —       deRambaud..   •.   2  >■ 

—  —       de  Nélatoii     3  « 

—  —       longue   :{  .îO 


Fig.  4. 


Pince  articulée  de  Mathieu,  pour  disséquer  (lig.  4)  (breveté 's.  g.  d.  g.^   3  50 

—   porte-aiguille  ;   3  50 

Aiguille  à  recoudre  les  sujets   «  50 

Couteau  coudé  du  D^Luys,  pour  la  moelle  épinière  '   5  50 


Pour  les  ciseaux  à  Icnon  (ou  à  .irticulation  démontante)  le  prix  est  île  25  centimes  eu  plu^ 


BOITES  OU  TROUSSES  A  DISSECTION  LES  PLUS  EN  USAGE 

N»  1. 


Six  scalpels  assortis  

Paire  de  ciseaux  droits  pointus. 
Pince  à  disséquer  


G  » 
1  60 
1  50 


Érigne  à  chaîne   

Boîte  en  noyer,  modèle  Mathieu. 
Trousse  en  vernis  tmir  


Prix  de  cette  boîte  en  noyer,  modèle  Mathieu   Il  75 

Prix  de  la  trousse  cuir  verni    12  75 


N"  '1. 


Six  scalpels  

Paire   de  ciseaux  droits  poin- 
tus  

—         —  courbes  


I  50 
1  75 


Pince  à  tlisséquer  

Ciseau-burin  

l'élit  tube  insnlTlatour  en  maille- 
chorl  


1  50 
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Sonde  cannelée   i  r>0  i  Krigne  à  diidun  

Stylet  explorateur   ..0  j  Boîte  eu  noyer,  ou  trousse. 

Prix  de  celte  boîte  ou  trousse  compilé'  -0  M) 


Six  scalpels  

ti 

» 

Ki-jguu  à  iiiaiii'iii: . 

Deux  petits  scalpels  fins  

2 

1} 

—     à  chaîne. . . 

Paire  de  ciseaux  droits  iiointus.. 

1 

50 

—         —  courhf-s  

1 

75 

Petite  scie  à  dos  mobile  

5 

» 

Petit  tube  insufDateur. 

Pince  à  disséquer  ordinaire  

1 

50 

—   marteau  à  crori 

—           —  fine  

;.o 

Boîte  en  noyer. . . 

Prix  de  cette  boîte  complète. 


38  75 


I  Si. 

»  75 

1  50 

>.  50 

1  >' 

6  50 


Ciuq  scalpels  

Deux  scalpels  fins  

Fort  scalpél.  

Érigne  à  nianehe,  petite... 

—    à  chaîne  

Marteau  à  crochet,  moyeu . 

Burin  taillé  en  lime  

Rugine  ou  périostotome  


5 

)} 

Tube  insulHateur  

1 

» 

2 

» 

Petite  scie  à  dos  mobile  

iJ 

2 

50 

Pince  articulée  de  Mathieu  pom 

1 

25 

dissection  l'fig.  4)  

M 

» 

75 

Paire  de  ciseaux  droits  pointus. . 

1 

50 

7 

» 

Sonde  cannelée  

I 

50 

2 

Stylet  explorateur  

u 

50 

4 

» 

Boîte  en  noyer  

•22 

» 

Prix  de  cette  boîte  complète   59  50 


BOITES  D'INSTRUMENTS  POUR  AUTOPSIE. 


.N"  i. 


Marteau  k  crochet,  moyeu. . . . 

Trois  scalpels  ordinaires  

Très  fort  scalpel  droit,  manctn- 

uni  

Fort  couteau  à  cartilages  

Paire  de  ciseaux  entérotomes. . . 

Ciseau-burin  

Gros  ciseau  rachitome  à  épaule- 


2  50 

3  » 
5  » 
2  » 


ment  

Paire  de  ciseaux  droits  pointus. 

Scie  à  dos  mobile,  moyenne  

Pince  à  dissection  

Deux  aiguilles  pour  recoudre  1< 

sujets  

Boîte  en  noyer  ou  en  chêne  


3  >. 

I  50 
6 

1  50 

1  60 
20  » 


Prix  de  cette  botte  complète   56 


Six  scalpels  ordinain  G 

Deux  forts  scalpels ,  mauclies  unis.  5 

Marteau  à  crochet,  fort   7 

Couteau  à  cartilages   3 

Paire  de  ciseaux  entérotoini;». . .  5 

Rachitome  d'Amussat   7 

Ciseau -burin   2 

Gros  ciseaux  à  épaulemenl   3 


Porte-aiguille   3  50 

Piucc  à  dissection   1  50 

Piuce  articulée  de  Mathieu  pour 

dissection  (fig.  4)   3  50 

Paire  de  ciseaux  droits,  pointus.       1  50 
Tube  insufflateur  à  robinet,  avec 
bout  de  rechange  et  euibou- 
ehnre   6  » 
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Érigne  à  inanclie  

Deux  aiguilles  ii  recoudri' 


I  25  I  Scio  à  dos  mobile,  forte  

I  50  I  Uoit,!'      noyer  ou  c»  chAuc   25 


Prix  de  celte  boîto  complète. 


H'.t  V, 


N"  3. 


Six  scalpels  ordinfiires  

Deuxgros scalpels,  manches  unis. 

Couteau  à  cartilages  

—     à  cerveau .   

Costotome  

Gros  ciseau  rachitome  à  épaule- 
ment  

Rachitome  d'Amussat. . . 

Marteau  à  crochet,  fort..  

Ciseau-burin  

Tube  insufflateur  à  robinet,  avec 
bout  de  rechange  et  embou- 
chure  


7  50 
2 


Paire  de  ciseaux  entérotomcH 

—  —       droits  poinlua.  1  50 

—  —       courbes   l  75 

Scie  à  dos  mobile,  forte   7  n 

—   convexe  rat^hitome  simple.  7  >• 

Pince  à  dissection   1  50 

—  -r     très  forte   3  50 

Érigne  à  manche   1  25 

—     à  chaîne   »  75 

Sonde  cannelé-e   1  50 

Porte-aiguille   3  50 

Deux  aiguilles  d  recoudre   \  hO 

Boîte  eu  chêne  ou  en  noyer   30  " 


Prix  de  cette  boîte  complète.   118  25 


N"  4. 


Six  scalpels  ordinaires  

Deux  gros  scalpels,  manches  unis. 

Deux  couteaux  à  cartilages  

Couteau  à  cerveau  

Costotome  

Gros  ciseau  rachitome  à  épaule- 
ment  

Rachitome  d'Amussat  

Marteau  à  crochet,  fort  

Ciseau-burin  

■—  gouge  

Tube  iusufÙateur  à  robinet,  avec 
bout  de  rechange  et  embou- 
chure  

Porte-aiguille  à  manche  

Paire  do  ciseaux  entéro tomes. . . 


6  » 

5  « 

6  » 
4  >. 
9  » 

3  » 

7  « 
7  50 
2  » 
2  50 


6  » 
3  50 


Paire  de  ciseaux  droits  pointus.. 

—         —  courbes  

Scie  à  dos  mobile,  forte  

—  —  petite 

—  rachitome  simple  

Pince  à  dissection  

—  —  articulée  de  Ma- 
thieu (fig.  4)  

Érigne  à  manche  

—      à  chaîne  

Soude  cannelée  

Stylet  explorateur  

Trois  aiguilles  à  recoudre  lessu- 
jfits  

Boîte  on  chêne  ou  eu  noyer  


I  50 
1  75 

7 


1  50 

3  50 

1  25 
75 

;  .".0 
.  ia 

2  25 
35  » 


Prix  de  cette  boîte  complète 


N»  -6. 


Six  scalpels  ordinaires  

Deux  forts  scalpels  ordinaires... 
— —     manches  unis. 

Deux  couteaux  à  cartilages  

Couteau  à  cerveau  

Costotome  

Gros  ciseau  rachitome  ?i  épaule- 

incut  

Rachitome  d'Amussat  

Marteau  à  crochet,  fort  

Ciseau-burin  

Gouge  

Tube  insufllateur  A  robinet,  botit 


7  50 
2  « 
2  50 


de  rechange  et  embouchure. . . 
Couteau  du  D'  Luys  pour  s.  i-- 

tionnerla  moelle  épinière. . 
Paire  do  ciseaux  entérotomes. . . 

—  —     droits  pointus. 

—  —  courbes 
Scio  dos  mobile,  forte... 

_  —  petite... 

Scie  rachitome  double,  

Pince  à  dissection  

„  —    articulée  1>  M  1 

thinu  (flg.  4)  

ftrigue  à  manche  simple. 


1  50 

;  75 


I  .so 

3  50 
I  25 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


7 


Érigne  à  manche  doubli 

—   à  chaîne  

Sonde  cannelée  

Stylet  explorateur  


2  .. 
.)  75 
1  50 
»  50 


Porte-aiguille 


Trois  aiguilles  à  recoudre  les 

sujets  

Boîle  eu  clif;ne  ou  en  noyer  

Prix  de  cette  boîte  complète   179  » 

Je  fais  ces  mémos  boiffts  avec  tous  les  instruments  pour  la  médecine  opératoire. 
Le  prix  varie  suivant  le  luxe. 


3  50 

2  25 
50  » 


COMPOSITION  DE  LA  BOITE  POUR  AUTOPSIE  QUE  JE  FOURNIS  AUX  HOPITAUX  DE  PARIS 


Six  scalpels   6  » 

Deux  forts  scalpels   5  » 

Deux  couteaux  à  cartilages   G  » 

Couteau  à  cerveau..   4  » 

Scie  ù  dos  mobile,  forte   7  » 

—  —      potilo,   5  >i 

iMarteau  à  crochet   7  » 

Costotome..   0  » 

Rachitome  d'Aniussat   7  " 

Paire  de  ciseaux  droits   1  50 

—  courbes   1  75 


Paire  de  ciseaux  entérotomes. . .  5  » 

Ciseau-burin   1  50 

Pince  à  disséquer,  moyenne   2  » 

—          —       grainde   3  50 

Érigne  (petite)  à  manche   1  50 

Tube  insulllateur  à  robiuet   6  » 

Sonde  caimelée  ;   1  50 

Deux  aiguilles  à  recoudre  les  su- 
jets.'.  1  50 

Boîte  en  chône  avec  tourets  et 

poignée   36  >< 


Prix  de  cette  boîte  complète   117  75 

Je  fabrique  des  trousses  se  pliant  en  serviette  et  remplaçant  les  boites  précédeoies. 
Prix  variant  suivant  le  luxe. 


BOITE  PORTATIVE  POUR  AUTOPSIE  AVEC  INSTRUMENTS  DÉMONTANTS 

MODÈLE  QUE  j'aI  FABIIIOUÉ  POUR  LE  PROFESSEUR  BROU.\RDEL. 


Six  scalpels  assortis  

Fort  scalpel  

Lame  de  couteau  à  cartilage.. .  ; . 

—  —  'à  cerveau  

Manche  pour  ces  lames  

Lame  de  .scie  à  autopsie. .-.  

—  —  rachitome  

Manche  pour  ces  scies  

Marteau  démontant  

Ciseau  rachitome  à  épaulement. . 

Costotome  

Sonde  cannelée  

Stylet  explorateur  

Kugine  

Prix  de  cette  boîte 


G 
2 
3 
4 
G 
9 
9 
6 
15 
3 
9 
1 


Pince  d  dissection,  forte   3 

—  —      fine   3 

Sonde  cannelée   1 

Ciseau  entérotorae  ; .  5 

Paire  de  ciseaux  droits..   1 

—  —      courbes   1 

Tube  insulllateur  à  robinet   G 

Krigne  à  chaîne   

—  double  à  manche   2  » 

Porte-aiguille   8  » 

Aiguille  à  recoudre   50 

Boîte  en  chêne  avec  serrure,  pla- 
que et  poignée   35  » 


50 
» 
50 
75 

B 

75 


complète   14G  50 


SERINGUES  A  INJECTIONS,  FINES  OU  MICROSCOPIQUES. 


Deux  seringues,  grande  et  petite,  du  D'Ranvier,  montures  nickelées,  robinet 
il  double  effet,  six  canules  assorties  dans  une  boîte  (fig.  5)  


GO  » 


8 
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Fig.  5. 

Ces  seringues  que  j'ui  construites  sur  les  indications  du  professeur  Ranvier  possèdent  uu  corps  Je 
pompe  en  verre  rodé,  non  colli'.  à  piston  lisse:  elles  servent  à  iujecti'r  ilei-  l'ipiides  colorés  ■^i  (  hau'K  -n: 
besoin. 


Seringue  en  maillcchort  du  professeur  Robiu  (contenant  7  grammes)  avec 

six  canules  et  doux  robinets  (modèle  n"  1),  en  boîle   30  » 

La  même  contenant  15  grammes,  modèle  n"  2,  en  boîte.   '35  " 

—  -       30      —  —    n"  3,      —    40  >. 

—  —       50      —  —     n"  4,      —    45  » 

Appareil  de  Sappey  avec  robinet  acier,  deux  pièces  pour  canules,  six  tubes 

fins  en  acier,  six  tubes  fins  eu  verre,  etc.;   40  " 

Seringue  eu  acier,  corps  de  pompe  en  verre  rodé,  tige  du  piston  graduée, 
avec  robinet  en  acier,  pour  injections  mercurielles  quatre  canules  en  acier 
assorties,  deux  porte-canules,  six  tubes  en  verre  (en  boîte),  modèle  Mathieu.     65  » 


Fig.  6.        .  , 

Seringue  en  acier  à  bague  mobile,  pour  injections  mercurielles,  deux  porte- 
canules  en  acier,  trois  canules  en  acier  et  six  tubes  fins  en  verre  (en  boîte) 
(fig.  C)  ; 

Appareil  à  pression  élastique  pour  injeclions  fines  contuiucs,  avec  tube  aspi- 
rateur et  tube  injccteur,  robinets  et  six  canules.  Modèle  Mathieu  
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Seringue  nickelée,  petite  tige  du  piston  graduée  et  à  vis,  six  canules  assorties 
pour  injections  fines.  Modèle  Mathieu. .....    25  >■ 

INSTRUMENTS  POUR  ANATOMIE  MICROSCOPIQUE. 


Fifr.  7.  . 

Pince-ciseaux  droits  de  Mathieu  (fig.  .7)  (breveté  s.  g.  d.  g.)   ,s 

—  —    courbes  de  Mathieu  (fiiî.  7). ..  •.   y  „ 

Fig.  8. 

Paire  de  ciseaux  droits  fins  (fig.  8,  A)   3  „ 

—  courbes  sur  le  plat  (Qg.  8,  B)   3  „ 

—  courbes  sur  le  côlo   3  -,0 

—  -      coudés  (Dg.  8,  G)   4  „ 

Manche  llaiirfie 
fbfuf.  noire. 

Petits  scalpels  droits  pointus  ou  convexes   I    „     3  50 

Fig.  <). 

Petits  bistouris  de  toutes  formes  (flg.  9)   .,0     3  50 
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Aiguilles  à  dissection  tranchantes..'.   2    „  3 

Porte-aigiiillt^  à  coulant   a  50  5 

Ériffnc  petite  simple   2    "  3 

—      —   grauile   2  50  3 

Aiguille  pointue  droite  ou  coudée,  à  dilacôrer   2   »  3 


Pince  ordinaire  fine,  droite  ou  courbe,  la  pièce   3 

—         —        —   il  dents  de  souris   3 

Pince  articulée  de  Maihi  'ii  pour  la  dissection  droite  et  courbe,  la  pièce  ffi?.  10) 

(breveté  s.  g.  d.  g.  »   i 

Voir  pour  les  autres  instruments  :  Autopsie  ht  an*to>iik,  pnge  3. 


COUPtà  MICROSCOPIQUES. 

Rasoir  à  manche  fixe  ou  tranchoir,  un  côté  plat   5 

—  fermant  ordinaire,  plat  d'un  côté   4 

—  fermant  gros  modèle,  plat  d'un  côté   B 

Grand  couteau  tranchoir,  plat  d'un  côté  

Discotome  à  curseur  ou  couteau  de  Valentin   18 


Microtomo  du  D'  Ranvicr,  polit  modèle  (llg.  12K 
—       du  D""  Ranvier.  grand  modèle  
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.Microtûoie  du  D'  Ltiys  

—      ilii  Df  Servei.avec  uui!  luuu:  de  i ooliiiiigi'  ^i^'é-  l-^, 


Vifi.  14. 


La  construction  particulière  de  cet  instrument,  léger  et  commode,  permet  de  Inirc  avec  la  plus 
grande  l'iipidité  den  coupes  sur  dos  cerveaux  frais  depuis  1/3  de  millimètre  jusqu'à  2.ï  millimètres 
d  opaisseur,  comprenant  la  surface  totale  de  l'encépliale  ;  de  faire  varier  à  volonté  la  <lirection  des  plans 
des  coupes  suivant  les  diamètres  auforo-poslérieur,  latéral,  diagonal,  ou  sui\ant  seulement  une  des  ex- 
trémités de  CCS  diamètres. 

I,a  disposition  spéciale  du  couteau  cl  des  vis  microméiriqucs  donne  ii  l'épaisseur  des  coupes  une 
précision  mathématique. 
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BOITES  D'ANATOMIE  MICROSCOPIQUE. 


Trois  scalpels  

Paire  de  ciseuux  droits  pointus. . 

Pince  h  dissection  

Érisrne  à  manche  


a 

» 

2 

50 

2 

50 

•) 

» 

1. 

AiffUllic.  ,1  III.UIOIK!  

Boîte  ordinaire  ferinaiitavor  ijcu 
crochets... 


Prix  de  celle  boîte  ordinaire,  manches  en  ébène. . 
Prix  de  cette  ujômu  boîte,  garnie  en  velours  avec 
les  iuslrumputs  à  manches  d'ivoire  


20 


Cinq  scalpel  - ,  .        .  5  « 

Paire  de  ciseaux  lii  uiLs.. .  2  50 

—  —  courbe.';.  3  » 
Pince  à  dissection,  droite   3  m 

—  —  ordinairi' ...  2  25 
Porte-aiguille  à  manche. .  3  50 


Érigne  à  manche   i 

Aiguille      —    2 

-Six  aiguilles  préparées   »  âO 

Boite  ordinaire  l'ernianl  avecdeux 

crochctf;   C  .ô  ) 


Prix  de  cette  boiti;  complète,  uianchos  eu  ébèno..  30  25 
Prix  de  cette  même  boîte,  iunnclies  d'ivoire   47  25 


Six  scalpels  

Tranchoir  de  Strauss  

Paire  de  ciseaux  droits  articulés 
de  Mathieu  (lig.  7)  

Paire  de  ciseaux  courbes  articu- 
lés de  Mathieu  (fig.  7)  

Paire  de  ciseaux  coudés  sur  le 
côté  

Pince  droite  fuie  articulée  de  Ma- 
thieu (fig.  10)  

—    courbe  fine  articulée  de  Ma- 


thieu (fig.  10  

Érigne  à  manche  

Loupe  

Microtome  du  1)'' Ranvier   14  " 

Deux  aiguilles  à  manche,  droites 

cl  courbes   4  - 

Porte-aiguille  à  manche   3  50 

Aiguille  tranchante   2  m 

Six  aiguilles  préparées   »  50 

i  Boîte  maroquin   20  u 


Prix  de  cette  boîte  complète,  marjchi;s  en  éliéne. . .  91 
Pi-ix  de  cette  même  boîte,  niaiiche.«  en  ivoire   118 


COMPTE-GLOBULES. 

Compte-globules  du  D'  M.'ilassez,  composé  du  mélangeur  du  prof.  Potain. 

du  capillaire  artificiel  

Le  môme, avec  la  glace  quadrillée  qui  se  trniive  liaris  l'oculaire  

Compte-globules  du  D'  Hayem  

Le  môme,  avecobjecii' fîii.itlrillr'   


MICROSCOPES. 

Microscope  grand  modèle,  avec  table  de  rotation  munie  d'une  glace  noire, 
glace  à  mouvement  vertical,  horizontal  et  d'avant  eu  arriére:  ciuq  objec- 
tifs, n'"  0,  2,  fi,  7  secs,  10  à  immersion;  trois  oculaires,  n"'  1,2,  3;  le  n"  2 
est  à  micromètre,  muni  d'un  coUii.'r  mobile,  grossifssement  de  18  à  1200  d- 
mètres,  vingt-huit  intermédiaires,  en  boîte  en  acajou  •  ■ 

Microscope  moyeu  à  rotation,  platine  à  rotation  nnuiie  d'une  glace  noire, 
miroir  h  mouvement  vertical,  donnant  la  Inmièro  oblique,  composé  de 
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quatre  objectifs,  n"  0,  2,  (5  et  7  ;  trois  oculaires,  n"»  1,  2  et  3,  le  n"  2  est  à 
raicromèlre;  loupe  sur  pied  pour  les  corps  opaques,  lamelles  et  boîte  en 

acajou  avec  poignée  'ùr 

Microscope  de  laboratoire  à  deux  colonnes,  miroir  donnant  la  lumière  obli- 
que, composé  de  deux  objectifs  et  deux  oculaires,  grossissement  de  60  à 
570  diiiuiètres,  accessoires  et  boîte  en  acajou  


Microscope  dit,  modèle  (réludiaut_,  avec  vis  micrométrique,  miroir  donnant 
la  lumière  oblique,  un  objectif  n»  2,  un  oculaire  n»  1,  grossissement  de 
61  k  lOOffig.  Ih)   100 

Lp  même,  avec  un  objectif  grossissant  de  170  à  200  fois  (cet  objectif  remplace 
celui  n°  2)   110 

Microscope  de  poche  ou  de  voyage,  avec  trois  objectifs,  n"»  2,  6  et  7  et  deux 
oculaires   160 

f;iviiiil)i  f'  claire  de  Oherhaussen,  faisant  à  la  fois  microscope  liorizontal. . .  50 


l'HYSIOLOOIT^  EXPÉRIMENTALE  -  VIVISECTION 


BOITES  COMPLÈTES,  MODÈLE  CLAUDE  BERNARD 


Pince  ordiiiiiire  

—    couri)e  à  Kritîes 


t  50 
2  50 


Pince  il  point  d'arrêt 
—   il  vi-rrou  


3 
G 


1-4 
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Trois  piiicos  ;i  prnssion  conlinuc. 
Piucceu  cuivi'o  el  en  ivoiro,  poin- 
tes eu  pliilini^  

Deux  scalpels  tins  

Quatre  scalpels  ordinaires  

Érigae  à  manche  

—  —  mousse  

Deux  aiguilles,  droite  et  coiirbe-à 

.  >.uclie  

lustruui  'Ht  pour  le  diabète  artifi- 
ciel  

—  pour    la  cinquième 

paire  

—  pour  lu  section  du 

grand  sympathique. 

—  pour  la  section  du 

pueumo-gastrique.. 
Deux  perforateurs  à  cannelure... 
Aiguille  de  Deschamps  droite  ou 

gauche  

Six  aiguilles  

l'aire  de  ciseaux  droits  

—      courbes  forts . . 


10  M 

18  » 
•2  « 
4  » 
I  50 

1  50 

4  .. 
3  50 

2  50 
2  50 

2  50 
7  « 

3  » 
2  » 

2  50 

3  » 


Paire  de  ciseaux  très  forts  

Petite  pince  à  couper   

Deux  pinces  longues  à  couperdonl 
une  courbe  

Scie  à  dos  mobile  

—   à  crête  de  coq  

Sonde  cannelée  

—        ■—     en  fer  de  lance.. 

Seringue  eu  cristal  graduée,  cur- 
seur à  vis  avec  six  canules  di- 
verses en  fer  de  lance  

Chalumeau  'i  robinet  

Canule  stomacale  à  soupape  en 
argent  

Canule  à  plaque  et  à  bourrelet  en 
argent  (canule  biliaire)  

Tourne-vis  spécial  pour  tourner 
les  pivots  de  la  pince  éb-rtrique. 

Six  canules  en  argent  avec  leur 
stylet  à  anneaux  (canules  sali- 
vai res)  

Boîte  en  noyer  à  serrure,  inté- 
rieur en  peau  


Prix  de  cette  boîte  complète   î*;) 


18 
G 

5  " 
1  .^0 
2 


30 
C 


2  50 

12  . 
45 


INSTRUMENTS  POUR  LA  PHYSIOLOGIE  EXPÉRIMENTALE 

Appareil  contentif  pour  le  lapin   GO 

—  —      pour  le  chat   45 

— -  —      pour  le  cobaye   30 


Fig.  16. 


Appareil  contentif  pour  le  rat(lîg.  16)   2j 

Gouttière  pour  contention  du  chien   120 

Table  d'expérience  du  D'  .lolyet  avec  cynolyte  et  mors  mobile  on  acier  nickelé.  150 

Cadre  pour  fixer  les  grenouilles  ■   '2 

Canule  salivaire  courbe   ^ 

—  —     droite                                                  •  •  ■   ' 

Canule  pour  fistule  biliaire  

—  —      biliaire  ordinaire     * 

—  —      gastri(|ue   •* 

La  môme,  avec  couvercle  


50 
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Soufflet  fonctionnant  à  la  main  i)nnr  faire  la  rospii'ation  artificielle  (fig.  18).  100 
Mn«i?lii'T''  [)niir  lir  r(vpirntioii  artKiriclli'  clioz  \i-  chien    


IG 
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Muselière  pour  la  respiralion  iiHifioinlle  chez  lo  lapin   -^q 

Série  de  cinq  caïuiN^s  de  Cliuido  Bernard  pour  lu  respiration  arliflcielle   30 


Pour  le.»  autres  instrument?  destines  h  lu  vivisection,  voir  Ahatomik,  .\:i4tomii!  uicboscopiqi  k 

<■!  Médkcink  oriSnAToinn. 


PHYSIOLOGIE 

Régulateur  de  Foucault  avec  mouvement  d'horlogerie  et  cylindre  enregistreur.  600 
Chariot  automoteur  entraînant  le.s  appareils  inscripteur.e   300 


Fig.  '20. 

Cliaiiol  oiiuliiii  pur  leFii-x-cs  ilii  iiioiivpmenL  d'horlogerie ^   1*5 

Polygraphe  portatif  pour  cliniiine  (fig.  20   '♦•'''^ 
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30 

» 

100 

)> 

150 

il 

100 

90 

<> 

9(1 

)( 

.70 

60 

70 

90 

it 

90 

)) 

30 

» 

80 

1» 

GO 

70 

» 

Tanihour  récepteur  à  levier  

—  manipulateur  

(.hroiuographe  

l>ia])ii^oii,   10  VD  par  seeoiule  

30  YD  -      

100  VD  —  

—  250  à  500  VD  par  seconde  

Signal  èlectro-inngniMiquè    

—  pur  lriui.-:iuio.sion  d'air  

interrupteur  à  roues  dentées  »  

vppareil  inscripteur  de  la  vitesse  du  counint  des  gaz  ou  des  liquides  

A[>parpil  pour  inscrire  la  pression  du  sang  daus  les  vaisseaux  de  la  main. .. 

Appart'il  inscripteur  des  changements  de  volume  de  la  main  , 

Houio-dynaniomètre  de  Ludwig  

Hiuct?  myographique  en  bois  

—  —  en  cuivre  

Appareil  destiné  à  écrire  simultanément  le  passage  d'une  onde  liquide  en 

plusieurs  points  de  la  longueur  d'un  tube   1200 

.Myogmplie  simple  et  direct   70 

—  double  comparatif.  '  115 

à  transmission   55 

—  simple  du  cœur   50 

—  double  pour  le  cœur  de  la  grenouille  et  de  la  tortue   80 

-Myographo  explorateur  du  gonflement  des  muscles   52 

''ince  cardiaque  pour  le  cœur  de  la  grenouille   30 

Explorateur  du  raccourci.ssenient  des  muscles  .i   43 

Explorateur  des  réactions  dans  la  marche  et  la  course   40 

Inscripteur  des  allures  de  l'homme   510 

—  —         du  cheval   550 

'  hénia  de  la  double  circulation  du  sang   800 

\ppareil  pour  démontrer  l'effet  de  l'élasticité  dans  les  artères   50 

^lanomètre  métallique  inscripteur  (circulation  du  sang)   05 

vppareil  pour  mesurer  la  pression  du  sang  chez  l'honuiio.. ,  

-Manomètre  à  mercure   120 

—  pour  inscrire  la  pression  ocul.'iiic   80 

—  à  cadran  et  à  transmission . .    80 


'  'eux  sondes  cardiaques,  une  pour  le  cœur  droit  et  oreillette,  une  pour  le 

ventricule  gauche  avec  sonde  pour  pre.'îsiou  négative,  eu  boîte   70  " 

^phyguiiigraphe  du  D'  Ozanam   150 

do  Marey  [Rg.  21)   130 

—            de  Brondel   ](jO  „ 


2 
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Sphyginographc  à  U  iinsinission  de  Marey  (fig.  22)  

Explorateur  des  battnments  du  cœur,  dernier  modèle  de  Miiri;v 

E.vplorali'ur  de  la  carotide  simple  ' , 

Le  même,  double  

—  double,  du  cœur  du  lapin  

—  de  la  respiration  


Myographe  pour  l'inscription  des  mouvements  localisés  produits  par  l'exci- 


tation des  nerfs  ou  du  cerveau  .■   .50 

Myographe  des  muscles  de  l'homme  , .  60 

Explorateur  des  muscles   4.5 

Appareil  chronographique  pour  mesurer  la  période  d'excitation  latente  des 

muscles  de  l'homme.  

luscripteur  du  mouvement  des  lèvres   si 

Explorateur  électrique  pour  recueillir  les  vibrations  du  larynx   80 

Polygraplie  à  projection  putrant  dans  la  lanterne  de  Dubosq   300 

Odographe  , ,   250 

Support  à  réglage  pour  mettre  les  plumes  du  tambour  inscripleur  au  conl,act 

du  cylindre  enregistreur   30 

Support  d'équerre  à  double  virole   ]■'■ 

—  à  réglage  pour  les  planchettes   -ii' 

—  simple,  de  côté  ,   lo 

—  n»  1,  vertical   10 

—  n"  2,  —   

Métronome  simple   l-t 

Sphygmoscopes  divers                                                                    5  à  16 

Pneumo-cardiographc   100 

Excitateur  pour  la  sciatiqne  de  la  grenouille   • 

—  pour  les  pneumo-gastnques  du  chien  et  du  cheval   i(» 

—  pour  les  nerfs   IS 

—  pour  les  racines  médullaires   'iO 

Névrotome  électrique   '0 

Excitateur  à  écarlement  variable   1' 

Clef  de  Dubois-Reymond  pour  interrompre  le  courant  électrique   25 

Appareil  pour  l'élude  de  la  respiration  des  animaux  aquatiques   450 

—  de  Jolyet  et  fiegnard  pour  l'étude  des  produits.de  la  respiration. . 


DEUXIÈME  PARTIE 

DIAGNOSTIC  —  TRAITEMENT 


PLESSIMÈTRES. 

Plessimètre  en  bois   1  25 

—        de  Piorry,  en  ivoirr   3  50 


<r  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Fig.  23. 

Plessinièire  fie  Trou.^.<riUi,  imi  iurl;il  i;..] uj  iie.  puau  (lig.  ^3)   4  50 

—  à  oreilles  articulées  de  Heurte.loup   5  50 

l-"lg.  24. 

Ple?sigraphe  du  D' Peter,  modèle  Mathieu  (tig.  24)   4  >• 

Marteau  percuteur  de  Trou.sseau  (flg.  23)   5  » 

—  —       rond   5  >■ 

—  —       i"i  manche  rigide,  modèle  allemand   8  » 


STÉTHOSCOPES. 

Stéthoscope  de  Piorry,  cèdre  et  plaque  d'ivoire   5  60 

—  de  Fauvel,  bois  de  cèdre   1  75 

—  de  Depaul,  bois  de  cèdre   2  25 

—  ■  du  D'  Pinard   3  50 

de  Kœnig  '.   15  » 

—  américain  en  bois  de  cèdre.    2  50 


20 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


St6thoscope  en  caoutchouc  durci  se  démontant  '  ii  dciiv  parties  Pttrès  por- 
tatif   ' 

—  de  Trousseau,  en  cèdre.  

—  ami'ricain  nickel6  avec  plaque  caoutchouc  durci  ou  celluloïd.. 

—  du  Df  Laudouzv  ,  

—  du  Df  Pajot.                  

—  intercostal  de  Biundi. .  ;  


Fig.  25. 


Stéthoscope  amplificateur  du  D'  Gavoy  (fig.  25)   1  ô 

—  —         cardiographe  fonctionnant   coujinu  stéthoscope 

simple,  comme  cardiographe  explorateur,  etc. . .  40 


Fig.  26. 


Enregistreur  du      Gavoy,  sur  lequel  se  monte  le  stéthoscope  précédent 


formant  ensemble  polygraphe  (fig.  26)   200 

Stéthoscope  du      Hayem   2  ■ 

—  du  D'  Giraud  (de  Marseille)  en  caoutchouc  vulcanisé  et  plaque 

d'ivoire   5  ■ 

—  du  même  avec  plaque  d'ébène   3  5ii 

—  bi-auriculaire  auglais   45  ■ 

—  du  D'  Constantin  Paul,  à  conduit  en  caoutchouc  pour  s'auscul- 

ter soi-même   4  >■ 

Le  même,  embouts  en  ivoire   5  50 

Stéthoscope  à  ventouse,  dernier  modèle,  du  même   10  >■ 

Le  même,  bi-auriculaire   15  •■ 

Stéthoscope  amplificateur  à  membrane   '  ' 

—  double  à  mcnibrijue   <'0 

Micro-stéthoscope   80 

Cardiophone   î"' 


1 
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Fig.  27. 


Sphygcuophoufi  (fig.  27). 
.Myophoiie    


THERMOMÉTRIE. 


80 
80 


Fig.  28. 

Thermomètre  ordinaire  de  Celsius,  modèle  que  je  fournis  aux  hôpitaux 

(fig.  281   4  ). 

Thermomètre  du  professeur  Jaccoud   5  >> 

—  du  professeur  Potain,  à  l'alcool   5 


Fig.  29. 

Thermomètre  à  maxima  à  colonne  flxo.  ûtiii  nickelé  (fig.  29). 
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Thermomètre  à  maxiraa  de  BIocli  en  êlui  nutkr.U'... 

Fig.  30. 

Tliermomètre  maxima  à  surface  (fig.  30)  

Fig.  31. 

Thermomètre  physioloyiqui;  ù  luaxiiuu,  do  Sugiiiu,  shérif-  (Je  trois,  dont  dfnix 

pour  teuipérature  locale,  ilans  une  boîte  

—  de  I.egros    

Feuilles  à  température,  le  cent  

Thermoscope  de  Seguin  


ESTHÊSIOMÉTRIE. 

Esthésiomètre  de  Weber,  pointes  en  ivoire  et  eu  acier. 
—         du  professeur  Brown-S6quard  


Fi!.'.  \n. 


Esthésiomètre  dernier  modèle  avec  pointes  en  acier  et  en  ivoire  de  .Matlun. 

(flg.  32)  

_         de  Liégeois  avec  récipient  à  eau  chaude  ou  froide  

_         du  D'' Manouvrier  (df.  ViiliMM'iriHi''-"  


MENSURATION  DE  LA  POITRINE,  CYRTOMÈTRIE,  CYRTOGRAPHIE. 

Meusurateur  de  la  poitrine  du  D''  'Iimimu  dr  Mm^^v 

Lame  de  plomb    
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Cyrtoniètre  dt^Woillez   18  « 

—         en  iil.MP.li  du  Dr  N'iolly   5  >• 


Cyrtographc  du  D'  Bernard  (de  Cannes),  modèle  Mathieu  (fig.  33j   200  >• 

Feuilles  spéciales  pour  la  cyrtographie,  le  cent  ;   15  » 


AÉROTHÉRAPIE.  —  SPIROMÉTRIE. 


Spiromètre  de  .Mathieu  en  forme  de  .soufflet  (Qg.  34) 
—        de  Boudin  


fiO  " 
16  .. 
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Spiromètre  de  Bellanger  en  forme  de  compteur  sec  avec  aiguilles  niarquanl 
les  litres  et  les  centilitres.  Emhouclnire  à  soupape  pour  aspiration  et  cxpi- 
ratiou  (fig.  35  A)   .  180 

Appareil  de  Bellanger  s'ajustanl  sur  le  spiromé-tre  et  servant  à  analyser 
l'air  expiré  (fig.  35  B)  

Pneumo-dynamomMrp  dr  Matliii  u  


Fig.  ;tG. 

Compresseur  du      Ferris  pour  les  emphysémateux  (fig.  36)  depuis  40 

C;iiamhre  ou  cloche  à  air  comprimé  pour  une  ou  deux  personnes  avec  quatre 
hublot»  (une  atmosphère  de  pression)..   3000 
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l'orape  à  compression  de  l'air  pouvant  fonctionner  à  l'aide  d'une  machine  à 

vapeur  ou  d'une  madiiue  à  gaz  

Tuyaux  et  manomètre    

Appareil  aôrolliC-rapiquc  de  Schuitzler. 


V\g.  37. 

Appareil  aérolhérapique  du  D'  Maurice  Dupont  (appareil  couronné  par  la 
Faculté  de  médecine  de"Paris;  prix  Barbier,  1882)  (fig.  37)   250  » 

Cet  appareil  aérofhérapiqun  fniipiiit  dfi  l'air  coiiiprimo  et  de  l'air  raréfié  siraiillanémeiit,  de  telle  sorte 
que  l'iiispiratiou  et  l'éxpij'aliDii  s'efl'ecliient  dans  di  s  milieux  dillerents. 

Cet  appanMl  fimcliouue  au  moyeu  d'une  pression  d'eau  de  dix  incIres  environ  :  il  se  compose  d'un 
cylindre  decuitre  de  1"',20  de  hauteur  avec  un  pied  en  foute.  Sur  le  tube  supérieur,  on  adapte  un  tube 
de  caoutchouc  qui  le  relie  à  nue  prise  d'eau,  le  tube  placé  en  arrière  îîert  à  l'écoulement  de  l'eau  qui 
ne  fait  que  travei-ser  l'appareil  et  peut  être  recueillie  pour  un  autre  usage.  Le  tube  de  gauche  portant 
le  petit  robinet  régulateur  de  la  pression  donne  l'air  raréfié,  le  tube  portant  l'étuve  l'air  comprimé. 
L'embouchure  que  le  malade  applique  sur  la  bouche  est  reliée  an  robinet  central  par  un  tube  de 
caoutchouc  ;  ce  robinet  est  ù  deux  directions  ;  d'un  ciMé  il  peut  être  mis  en  communication  avec 
In  tube  a  air  raréfié,  de  l'outre  avec  le  tube  »  air  com])rimé  :  ainsi  par  le  dé])Iacement  du  niliinct 
de  gauche  ù  droite  ou  de  droite  à  gauche,  le  malade  se  met  en  rapport  aUernalivcmcnt  avec  l'air  com- 
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primé  et  nviu-  l'air  rnri'lio.  Lu  ninnœuvre  est  la  suivante  :  le  nialiule  est  assis  devant  l'appareil,  le  nint- 
qne  appliqué  sur  la  bouche,  1»  main  sur  In  poignée  du  robinet  ;  veut-il  inspirer  de  l'air  comprimé,  il 
place  le  robinet  dans  la  <lirection  de  droite;  l'inspiration  terminée,  il  expire  dan»  l'air  raréfié  eu  mettant 
le  robinet  dans  la  direction  de  gauche.  Le  manomètre  à  mercure  indique  la  pression  de  l'air  comprimé 
et  de  l'air  rarcdé,  pression  qui  ne  doit  pas  dépasser  tiois  centimètres  en  plus  ou  en  moins  :  soit  un  et 
demi  en  moyenne  ;  se  basant  sur  les  indications  du  mnnoniétre,  on  augmente  ou  on  diminue  la  pression 
en  modifiant  l'ouverture  du  robinet  d'eau.  Sur  le  ciilé  droit  de  l'appareil  est  placée  une  étuve,  dans 
laquelle  l'air  comprimé  s'échaulfe  ou  se  charge  de  vapeui-s  médicamenteuses;  le  petit  robinet  placé  sur 
le  tube  de  l'air  rarélié  sert  ù  graduer  l'aspiration. 

Ces  inspirations  dans  l'air  comprimé  avec  expiration  dans  l'air  rarélié  constituent  une  gymnastique 
respiratoire  des  plus  actives  pour  assurer  le  fonctionnement  des  poumons  chez  les  malades  att<?inls 
d'asthme,  emphysème,  catarrhe,  pleurésie  ancienne,  tuberculose,  anémie,  chez  lesquels  la  ventilation 
des  poumons  est  incomplète. 


DYNAMOMÈTRES. 


Fig.  38. 

Dynamomètre  universel  à  cadran  de  Miithicu  (fig.  38)   150 

—           de  Mathieu  pour  lus  deux  mnins   32 

Le  même,  à  deux  aiguilles   :f5 


Dynamomètre  ordinaire  de  Mathieu  (flg.  3!)). 

Le  mi'ime,  à  deux  aiguilles  "  

Dynauiomèlre  pour  enfants  


28 
30 
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DERMATOLOGIE. 

CAOUTCHOUC  l'OUn  EC/ÉAIA. 

Bande  on  caoutchouc    If^  "'«tre.  de     1    »  à  I  50 

Doifilier  pn  caoulchoue,  la  piècn  •   " 

.Moutles  en  caoutchouc  dévulcniiisé,  la  paire   •  " 

Gauts  aveciloigts,  -    ^ 

Poignets  en  caoutchouc  dévulcanist!,      -   >  " 

Brassards  —  —     

.lauihièrcs  —  —  "     '' 

Cuissards  -  -  -   .le  50  »  a  80  >■ 

Chaussettes  —  —  —  •  •.   " 

Genouillères  —  --  —   

Corsages  --  '«i  P'èce   50 

Caleçons 


70 


Ceintures  — -  —  —    ^ 

Masques          —  —  "   

Bonnets           —  ~    ^' 

Oreil  1ères  —    ' 

Mentoanioi'  —  —   

Suspeusoir  simple  —   ^ 

—        riv.^r  «rariiifnre  périnéale,     —    18 


PULVÉRISATEUR. 


Fig.  40. 

[Pulvérisateur  à  vapeur  petit  modèle,  de  Mulhieu  (fig.  40)   15 

Le  môme,  modèle  moyen   45 

—       granil  modèle   'iO 

Vfiir  pour  les  iiiitros  piilvMrisiitnur.4,  arlidns  Pl'i.vébisatkimis,  I'anskmrnts  AUTisRi'TigiiKs. 


28 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


ANESTHÉSIE  LOCALE. 

Appareil  à  aneslhésie  locale  de  Ricliardson,  moiliflô  (iar  Mathieu   18 

Le  même,  à  ilouble  bec   25  " 

Siphon  du      Debove  pour  chlorure  de  métliylr                                  .  80  >- 

Recharge  du  siphon   s 


CURETTES  TRANCHANTES. 
Curettes  fenôtrées  du  D'  Besuier  


G  50 


Fig.  41. 

GurelLes  fenêtrées  du  D'  Balmano  Squire  (fig.  41). 
—         —       forme  ronde  


G  50 
G  50 


MATHIEU 


Fig.  42. 


Curette  tranchante,  forme  ovale  (fig.  42)  

—         —  —    droite  et  coudée  de  Hôbra . 


0  50 


Fig.  43. 

Curette  tranchante  du  D'  Vidal,  forme  ssrpette  (fig.  43). 


SCARIFICATEURS. 

Petit  bistouri  scarificateur  du  ly  Besnier   3-50 

Scarificateur  ordinaire   3  50 

_        à  point  d'arrêt  du  Df  Vidal,  à  manche  rond   5  50 


Vig.  44. 

Scarificateur  à  point  d'arrêt  du  D''  H6bra(fig.  44) 
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Aiguille  à  manche  du  U'  Vidal 


Kig.  46. 


Scarificateur  du      Balmano  Sqnire,  modèle  Mathieu,  sept  lames   50  ■> 

Le  même,  treize  lames     60  ■ 

—       dix-neuf  lames  (Bg.  46)   70  >• 


INSTRUMENTS  DIVERS. 

i;..uU-.au  po'ii-  la  section  des  vaisseaux  capillaires   3  50 

Dermatomètre  du  D"'  Besnier   »  ., 


Fig.  47. 

Pinoe  artii'iilpe  do.  Mathieu  pour  épilalion  (fig.  47)  (bvevetr  s.  g.  d.  g.)   5  <■ 


Fig.  48. 

Tondeuse  pour  teigneux  et  favus  (fig.  48)   depuis     25  " 


30 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Loupe  ordinairo,  de  6  à   u  >, 

—    arhroniat.iquo,  de  12  à     „ 

Pinces  à  /'piler,  assortitis.  La  pié-ee,  3  à   5  „ 

Petit  fur  il  cauliM-e  du  !)•■  Vidal   g  , 


GALVANO-CflUSTIQUES. 

rnAITK.MKNT  IIKS   l.l'Pr'S,  MÉTHODH  1)1]  l)'  KlINF.ST  BKSMKH. 


Fig.  49. 


J'ai  construit  cette  série  de  petits  cautères  galvauo-caustiques  sur  les  iudicutious  du  D'  Ernest  Besnier. 

Boîte  de  cautères  galvano-caustiques  composée  de  :  manche  avec  inter- 
cepteur,  1  couteau,  1  pointe,  1  bouton,  1  scarificateur  à  quatre  lames  du 
D'  E.  Besiiier,  1  grille  i\  sept  pointes  du  même,  un  boulon  tin  du  même, 


1  rnuletle  du  même  et  un  serre-nœud  ave,c  anse  de  platine  (fig.  4!))   "0  >• 

Scarificateur  galvano  caustique,  à  une  lame..,   3  " 

—  -                deuK  lames   50 

—  -                quatre  lames  (voir  fig.  49;   i  •• 

—  —               six  lames   5  >• 

—  —      .          huit  lames   fi  » 

Aiguille  galvano-caustique  très  longue  et  mince,  simple   3  6i) 

—  ordinaire,  simpli>   3  >• 

—  -                   —        double   3  50 

—  —                   —        quadruple   4 

—  —  —  sextuple  

Grille  galvano-caustique  circulaire  à  cinq  pointes  

—  _                _          sept  pointes  (voir  fig.  4!i  i  ••i' 

—  —                  -          neuf  poiiitiîs  '.  6  50 

Roulette  galvano-caustique  (voir  fig.  49;     8  >■ 

Bouton              —               petit,  étroit   5  • 

—  —               long,  étroit  (voir  fig.  49^   5  50 

—  —              petit,  large  (voir  fig.  49    5  50 

—              long,  large   "  " 

Manche  ordinaire  pour  monter  les  petits  cautères  galvano-caustiques  ....  18 

Le  mùme,  avec  int(;rru|)teur  (voir  fig.  49J   20  «• 
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Pile  galvano-caustiquo,  grand  inodèlt!  Chardin,  avec  vis  régulalridi-   a50 


Kig.  50. 

Plie  galvauo-causliqiie  h  pédale,  vnodole  ordioaire.  (flg.  50)   150  >• 

_  ~  p.ïLit  modèle   100  » 

Cordon  pour  les  piles  "  à  20 


MÉTALLOTHÉRAPIE,  NÉVRQTOIVIIE,  ÉLONGATION,  TÉNOTOMIE. 

Boîte  du  Dr  Burcq  avec  plaque  en  acier,  cuivre,  zinc,  ploinb   5  « 

Plaque  en  or   fi  " 

—  en  plaline   ^  " 

—  en  argent   1  -^«O 

.\iinanl  du  Dr  Debove  pour  le  transfert                                         depuis  28  « 


1-ig.  51. 

Élongateur  des  nerfs  de  Mathieu,  griuid  30  kilocr.,  ou  movcu  i:î  kilu^.'  .  mi 

petit  1  kilog.  (flg.  51)    

Ces  élongateurs  indiquent  cxacteincût  l;i  forci'  de  trm-lidu  l'inploye  \>m-  l'opi  iaU  ui'  il;. 

Crochets  mousses  de  longueurs  ou  de  formes  diverses  pour  élougation.  de  3  à  fi 
Crochet  élongateur  du  D'  Redard,  pour  l'élongatiou  du  nerf  optique  ; 


Fig.  52. 

Ténotonie  poinlu  et  mousse  de  Nélaton,  sur  manche  en  bu  file  (fig.  52  > 


6  50 
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Lp.  môme,  en  écuilL   

Ténolome  pointu,  raousrii;,  ilioit,  concave  ou    couvex(!,  luiuiclic  lixi;  en 

ivoire,  la  pièco  

Tùnolouio  (lu  D'  Ollier  do  Lyon.  S6rie  de  six  modèles  variés  


APPLICATIONS  THÉRAPEUTIQUES  FROIDES  OU  CHAUDES. 

Bonnet  à  double  courant   -2:, 

—  à  glace  pour  adultes  "   18 

—  —     pour  enfants     10 

Vessie       —     petite   r. 

—  —     moyemii'.    ;- 

—  —     grande . .  ! 


Vessie  ou  sac  à  glace  du  D""  Siredey  avec  bouchon,  modèle  Mathieu  {fig.  53).  K» 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113.  33 


APPAREILS  TUBULAIRES  EN  CAOUTCHOUC  OU  EN  MÉTAL 

POUR  AJ'P1.IC.\TI0.NS  THÉKAPEUTIQUES  DE  CUAUl)  OU  DE  KRQID. 


Bonnet  luhiilairo     'i'> 

Couverture  pour  lo  buste  uulifr  

Appiirt'il  tubulaire  pour  lu  jiiinbe  ou  la  cuisse   40 

—      pour  le  bras  ou  l'avanl-bras   30 

-       pour  les  articulations  ou  la  face   40 

—  rond  pouvant  s'appliquer  autour  des  oreilles,  sur  l'œil  et  les  petites 

articulations   20 

—  pouvant  entourer  les  doigts  ou  la  verge   20 

Douille,  tube  pour  le  rectum  (héniorrhoïdes)   15 

—  pour  le  vagin     15 

—  pour  l'uréthre  •  :   20 

Siphon  s'appliquanl  à  ces  (lift'éreots  appareils  >  . ..  depuis  15  à  450 

Baia-marie  ou  appareil  de  chauffage  pour  le?  applications  chaudes...  depuis  100 

Récipient  à  double  fond  pour  glace.  Applications  froides   40 


DOUCHES  DE  VAPEUR^ 


3 
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RÉVULSEURS. 


Fig.  56. 

Roue  révulsive  de  Mathieu  grande  ou  petite  (Bg.  5C1  

Révulseur  de  Baunscheidt  avec  son  llacon  d'iiuile  dans  uuc  Itoiic  


ACUPUNCTURE,  ÉLECTRO-PUNCTURE  ET  AQUAPUNCTURE. 

L'aquapunclure  a  clé  découverte  par  lj.  Malliien. 


Fig.  57. 


Aquapuncteur  de  Mathieu,  grand  modèle  nickelé  (fig.  57)  

Le  iiiènic,  moyen  

Petit  Jiqunpunctenr  de  Mathieu  pouvant  servir  de  pulvérisateur.. . 
Aiguille  à  anneaux  en  acier  

—  —        en  i)lnline  

—  —  d'or  

—  en  acier,  tête  octogonale  ,  

—  de  Pétrequin  en  acier,  garnie  de  gomme  laque —   

La  mênn',  «mi  or    
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SCARIFICATEURS.  „  .„  ,  . 

Miiillecliort 

ou  cuivre 

Cuivre.  ni<-kclp. 

Scarificateur  6  lames   " 

8     -    ''^ 

_        jO       14    »       IG  " 

_        12     _     15    >■       1''  " 

_        ]fi     _    \[\   18    >'       20  -' 

Lames  de  rechange  moulées  sur  un  arbiv?,  la  paire   3,  -i,  5  el  G 


VENTOUSES. 

Pompe  aspiraute  en  cuivré  

Tube  intermédiaire  élastique...  


Fig.  58.  Fig.  59. 


Ventouse  verre  à  robinet  (do.  toutes  grandeurs)  {fig.  58),  la  pièce   3  » 

La  même,  pour  vider  les  mamelles  ou  former  le  bout  du  sein   3  » 

Voutouse  toute  on  verre   »  60 

Lampe  à  alcool  pour  ventouses  en  vorre   7  » 

Ventouse  à  refoulement  en  caoutchouc,  de  Blatin  et  Mathieu,  petite   2  » 

La  môme,  moyenne   2  50 

—  grande   3  » 

—  en  forme  de  tire-mamelon    3  » 

Ventouses  en  verre  avec  ampoule  en  caoutchouc  (fig.  59),  la  pièce   2  50 

Pour  ventouses  utérines  ou  oculaires,  voir  les  articles  spéciaux. 


BOITE  DE  VENTOUSES. 


Deux  verres  k  robinet  de  gran- 
deurs variées,  a  3  fr.  chacun. 

Verre  à  robinet  pour  vider  les 
mamelles  

Tuyau  élastique  intermédiaire. 


•0 


Pompe  aspirante   7 

Scarificateur  8  lames   12 

Boîte  en  noyer  formant  avec  deux 

tourets   Il 


Prix  de  la  boîte   il  hO 

Le  prix  des  hottes  varie  suivant  le  nombre  de  veutouscs,  lo  luxe  et  la  grandeur  do  la  boite. 
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VENTOUSE  DE  JUNOD. 

Cylindre  jioiir. liras  aviic  manchon,  bracelet  et  roliinel  avec  i)oni[ie  et  tuynu 

,.  inlennC'tliaire  couifjlel  gj; 

Cylindre  en  forme  de 'boité  dans  lequel- on  place  le  pied  et  là  jambe  avec 
manchon  en  gomhiè/ bracelet  métallique,'  robinet,  pompe  cl  tuyau  ifiter- 
méiiiaire.  Complet.'.."....'..."   07  „ 


ALIMENTATION  DES  MALADES  ET  DES  ALIÉNÉS. 


Fig.  CO. 

Mtirmite  on  su.stenteur  eu  ctain  pour  faire  le  bouillon  sans  eau,  n»  1,  petit, 

de  500"gr."(ng.'(iD)  '.   '.   12 

Le  même,  ri"' 2',  moyen, de  750gr   15 

.—      n'o'Sj'grànd,  dé  1  kilog..'     18 

Pre'sse  pour  extraire  le  jùs  de  viande                                          dopnis  2.') 

Biberon  en  étàin  pour  l'alimentation  des  malades   'i 

Cuilli-r  -y  :  -^f-  lin    ii'i'  iil     ^ 


Fig.  Cl. 


Fourchette  &  triturer  la  viande,  modèle  Mathieu  (fig.  Gl)   depuis  20 

Couteau  à  trois  lames  servant  <à  triturer  la  viande  sur  une  assiette,  modèle 

Mathieu-.-. i  '.   ...depuis  18 

l'om])e  à  double  effet  de  Malliicu  pour  l'alimonlation  forcée  

Oouctie  de  13illod  en  argent..     40 

—  :   cil  métal  nickelé.  

n.iillon  de  lii'llininnin   .  18 
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Appareil  du  Df  Debove  avec  entonnoir  métallique  pour  la  suralimentation 

(fig.  G2]   22  " 

Le  même,  avec  entonnoir  en  verre   12  » 

Appareil  du  D'  Dujardin-Beaiimelz  pour  la  suralimentation  '   20  >i 

Sonde  en  caoutchouc  vulcanisé  avec  mandrin  et  accessoires  du  D""  Falret. . .  10  « 

Seringue  a  double  effet  de  .Mathieu   40 

Sonde  œsophagienne  avec  mandrin  articulé  du      Blanche   25  » 

—     du  î)"'  Baillarger  à  mandrin  flexilile  et  rigide  avec  eutoniioir  métal- 
lique  12  » 

Sonde  œsophagienne  ordinaire   2  50 

—  caoutchouc   4  » 

—  tissu  fin   4  >• 

—  en  cclluloïde                                               depuis  C  » 


SERINGUES  A  INJECTIONS  SOUS-CUTANÉES. 


Seringue  de  Pravaz  en  argent,  deux  canules,  aiguille  cl  flacon,  dans  un  étui 
nickelé,  modèle  Alatliieu  (fig.     9-, 


38 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


La  inôme,  sans  flacon. 


Fig.  64. 


Seringue  de  Pravaz  montée  en  argent,  avec  deux  barrettes  reliant  et  mainte- 
nant solidement  les  deux  moutures  supérieure  et  inférieure  de  la  seringue, 
avec  deux  canules  aiguilles,  en  boîte  maroquin  garnie  velours,  modèle 
Mathieu   18 

La  même,  en  boîte  cerclée  en  métal,  modèle  Mathieu   20 


Fig.  G5. 


La  même,  avec  flacon,  et  quatre  aiguilles  dans  une  boîte  cerclée  on  métal, 
modèle  Mathieu  (flg.  04  cl  05)  ,   '25 

Seringue  de  Pravaz  en  argent  avec  largos  barrettes  protégeant  le  verre  et 
reliant  les  deux  moutures  avec  deux  canules,  aiguille  et  un  flacon,  le  tout 
dans  une  boîte  en  buffle,  modèle  Mathieu   25 

La  même,  dans  une  boîte  en  écaille   30 

Seringue  de  Pravaz  ordinaire,  monture  dorée  ou  nickelée,  deux  aiguilles, 
en  boîte...   10 

Seringue  do  Pravaz,  mouture  métallique  et  caoutchouc  durci  avec  deux 
aiguilles,  en  boîte,  modèle  Mathieu   lu 


Fig.  C.G. 


Seringue  anévryaniale  de  Brf)ca  pour  injfcli.on  de  perchloruro  de  fer,  argent, 
pl.itiiie,  et  canule  double  eu  or,  modèle  .Mathieu  (lig.  G(i)   45 

Seringue  lï  curseur  contenant  3  ou  4  grammes,  monture  on  argent,  doux 
aiguilles  fines  pouvant  servir  aux  injections  de  chloi-oformi;  ou  d  éllior —  35 
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La  même,  en  métal  nickelé  ;   ;•• 

Si'riiigiie  avec  éerou  (nirsoui-  pour  faire  l'injection  goutte  à  goutte  ou  d'un 
!*eul  jet,  avec  deux  canules,  dont  une  en  or  et  une  pour  le  point  lacrymal, 

en  boîle  

Seringue  du  D'  Bourguiguon  ou  du     Créquy  ^  

—      de  Jousset,  avec  canule  en  acier  et  canule  en  or,  en  boîte  

Aignillc-canule  or  

—  pour  point  lacrymal  


TRANSFUSION  DU  SANG. 


Fig.  (57. 


Nuuvel  appareil  de.  Mathieu  servant  à  la  transfusion  directe  ou  indirecte, 
basé  sur  l'aspiration  et  la  compression  des  liquides,  avec  cuvette,  am- 
poule en  caoutchouc,  robinet  puifreur,  la  série  de  trocarts  et  de  canules, 
l'ampoule  eu  caoutchouc  n'étant  jamais  en  contact  iivec  le  sang  que 
l'on  Irnn.'Jl'nse.  C'est  avec  cet  appareil  qu'ont  été  praticpiées  les  transfu- 
sions faiti's  avec  succès  dans  les  hôpitaux  de  Paris  (lig.  G7)   H 

Appareil  de  Mathieu,  avec  piston  l'i  crémaillère  et  à  cuvette  avec  sa  série 
de  trocarts  et  de  canules;  ce  modèle  est  celui  qui  a  servi  dans  la  pre- 
mière transfusion  faite  avec  succès  à  l'Ilùtel-Dieu  (service  de  Béliier)   5, 

L'appareil  que  nous  avons  construit  sur  les  indications  du  docteur  Moncoq 
,de  Caeni  n'a  servi  que  pour  les  expériences  physiologiques.  Son  prix  est  de  C 

App.iPeil  du  l)""  Bélina  ])our  la  transfusion  du  sang  détibriné   7 

Siphon  Irausfuseur  du  1)'  Casse,  de  Bruxelles   3 

Tube  à  robiuet  du  professeur  Pajot  pour  la  transfusion  directe  de  bras  à  bras.  2 
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IRRIGATIONS,  INJECTIONS. 

Irriguteiii;  II"  (,  v'.iJJ  i;iaijin.it;6, ................. .    12 

.P".2>âO.O.  .— ,.  ••   15  • 

—  .y.°.3,.  l.Iitr.'.   18  .. 

.            .nP  4,  2  Jitres.,...,   40  >. 

liijock-iir  {ivec  piubase  métallique  ordinaire. ...    n  . 

Le  uiCnie,  nickeli'-,  ;   7 

Fig.  68. 

Injecteur/raodèle  anglais,  avec  ou  sans  ajutages  et  d'une  seule  pièce  (fig.  OS).  7  .^O 

Poire  en  càoulchouc  à  injections,  10  grammes   l< 

La  même,  15  grammes   0  i.o 

—  25  '    -      7  50 

—  35      —   8  .50 

Poire  en  caoutchouc  pour  l'oreille   2  50 

Voir  I.>jKCTio>s,  Malaiiiks  tiv.s  fiîiivius. 


SERINGUES. 
Fig.  09. 

Seringue  en  étain,  n"  1 ,  40  gramme^ 
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Seringue  en  t'-tain,  n»  2,'  60  grammes.. . . 

—  1(0  3,110  —   

—  Il»  i,  140  —   

—  fu  niaillechort,  n"l,  35  grammes  

—  n-'i,  60  —   

n"  3, 100  -  (flg.  69) 
H  ' 4,  ICO   

—  n»  0,200  -   


SERINGUES 

pour  injections  caustiques  ou  d'Ioilo. 


Fig.  70. 

Caoutchouc 


durci.  Ivoire. 

Seringue  n"  1,  15  grammes   8  »  15  » 

—  n»  2,  30       —   12  y  20 

—  u"  3,  50      —    14  i.  25  " 

—  n»  4,  70       ^      (ûg.  70j   IG  »  32  - 

u"  5, 100       -    20  "  40 

II»  6, 200        -   25 

—  n"  7,250       -   30  » 


Pour  les  autres  seringues,  voir  les  articles  spéciaux  :  Maladies  dbs  fbmubs,  Voies  iihinaiuks, 

PuAUYNX,  etc. 


ASPIRATEURS. 


Petite  seringue  aspirotrice  et  explDratrice  tin  Dr  Dioiilafoy 
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Grand  aspirateur  horizonlal  nifnitô  sur  ))laiicliette,  pourvu  do  six  aiguilles 
variées,  auciun  modèle  du  docteur  Uiou.lafoy  


l'if^.  72. 

Uraud  aspirateur  nickelé,  se  montant  sur  sa  boîte,  dernier  modèle,  que  j'ai 

construit  sur  les  indications  du  D"-  Dieulafoy,  modèle  .Mathieu  [ûg.  Ti)   180 

Le  niènii',  rivi'i-  Irs  srrii  s      li'iirml.s  tlioraciques  et  hépatiques   TiO 


Vig.  73. 


Trocarts  thoraciques  et  hépatiques  île  tous  inoilèles,  que  j'ai  construits  sur 
les  indications  du  IJr  Uieulafoy,  modèle  .Malhiuu  (ILg.  7a),  la  pièe'-  
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Aiguillos-cnnules  pour  as|iiraleiii'                                                       .  .  /, 

Troc;irU  onriiaircs  pour  aspirateur   ;, 

Robinet  nicicelô  s'ajiistaiit  .sur  les  Irooarts.    f, 

Mauoiuètre  <lu  !>■■  lloiiiolle   4 

—        iiiiMulliquc  (lu  prolosseur  Potaio,  indiquant  la  pression  par  cen- 
timètre de.niercnrc,  modèle  Mathi(^u   5 

Siphon  injeCteui-  ou  irrigaleur  du  lu'ol'osseur  Potaiu,  pour  la  plèvre,  sans  les 

piucos  {iig.  "5)   H 

Le  même,  à  double  courant   10 

Pinces  serres-fortes,  série  de  trois  pour  les  deux  appanrils  préc/idenls   9 


PONCTIONS. 

Trocart  explorateur  eu  urgent   2 

—     à  hydrocèle,  canule  en  maillechoi't   4  'M 

Le  même,  ù  robinet..   8 

Trocart  à  hydrocèle,  canule  en  argent   ô  50 

Le  même,  à  robinet   10  » 

Trocart  à  thoracenlése,  canule  en  maillechort   4  50 

Le  même,  à  robinet   s  , 


NI- 


Vin.  7(1. 

Trocart  à  tlioract.'nti'ï^e,  ciuiulc  rn  argent  ^lig.  7(1)   G  50 

Le  même,  à  robinet   12  " 

Trocart  à  paracentèse  de  l'abdomen,  canule  en  maillechort   4  50 

Le  même,  à  robinet  •   8  « 

Trocart  à  paracentèse,  canule  en  argent   7  » 

Le  même,  à  robinci   r>  >. 


^<8— —  _J^.. 

Kitf.  77. 


Quatre  trocarts  assortis  de  grosseurs  ne  formant  qu'un  seul  instrinnenl,  dit 
tnicarl  i|iinili-ii])li'  dr  M.illiini,  en  iniiillecliiu-| .  manche  en  buflle  (lig.  94). 
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Le  mémo,  on  argent,  manche  en  bnflle,  ou  en  étui  nickelé  formant  niiinehe.  18 

—        manche  en  éi-aille   22 

—           —        ;i  robinet,  manche  en  écaille                                  .  ".'8  • 

Trocart  courbe  pour  la  vi'ssle   (; 

Le  mi^me,  en  argent   '.)  " 

Gros  trocart  du  professeur  Verueuil   (j  v 


Fig.  7  S. 


Trocart  à  ailettes  du  professeur  Panas,  pour  les  kystes  hyilatiques  du  foie, 

modèle  Mathieu  (fig.  77)   65  » 

Trocart  à  poinçon  ilexible  du      Langenbeck,  avec  trois  canules  de  difle- 

rentes^  courbures,  modèle  Mathieu     25  >• 

Trocart  du  l)r  Bl.achez  ... .,   5  » 

de  Southey, avec  six  c?inules  pour  drainage  des  œdèmes , (fig.  78). .  16  » 

—     à  drainage  droit,  de  Chassaignac,  modèle  Mathieu   7  5t> 


l-ig.  79. 


Le  même,  courbe  (fig.  70)  '   7  50 

Trocart  très  courbe  de  Chassaignac,  pour  le  drainage,  servant  aussi  à  main- 
tenir et  à  pas.?er  la  chaîne  de  l'écraseur  linéaire  dans  l'amputation  de  la 

langue  et  dans  la  rectotoraie   7  50 

Trocart  très  courbe,  manche  à  angle  droit  du  professeur  Trélat,  pour  l'am- 
putation de  la  langue     12 

Tubes  il  drainage  assortis,  le  mètre   15,^ 

Trocart  pince  de  WolQer  pour  passer  les  tubes  à  drainage   18  > 

Pince  du      Lister  pour  passer  les  drains   à  ,1 

—    du     Terrillon  pour  passer  les  drains   8  » 


Tous  les  trocarfs  fabriqués  par  ma  mnisoa  sont  l'i  |i(iiiiçr)ii  mobile,  de  Mathieu  (fig.  76)  ;  la 
pointe  se  rpntrant  daus  le  manche  (eu  retournanl  la  lige.)  est  garantie  ;  l'autre  extrémité  vient  former 
au  bout  (le  la  ennuie  un  bout  mousse  ((ui  permet  son  introduction  dans  le  fond  des  trajets  fistuleux 
borgnes:  on  n'a  donc  plus  qu'à  retourner  la  pointe  et  faire  la  contre-ponction,  c'est  du  reste  la  scnle 
forme  de  trocart  employée  maintenant. 

Sur  les  indications  du  II'  K.  Moutard-Martin,  j'ai  modifié  les  troe.arls  de  manière  ii  remédier 
aux  inconvénients  que  présente  dans  les  ponctions  la  saillie  de  l'extrémité  aniérieuro  de  la  canule 
Hut   la  tige  du  trocart.  Ils  évitent  à  l'opérateur  . un  aouvel  ellort  toujours  nécessaire,  par&)is  assez 
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grand  pour  fuira  péiiélror  la  cauule  dans  In  piMu  qui;  la  poiiilr  du  troirarl  a  déjà  traversée,  iU  cviltMit 
ù  l'opéré  iiiiB  iioiivclli!  douleur  qui      produit  toujourti  ù  oc  moment. 

La  modifiration  consi<lc"  eu  oe  que,  eu  iirriéri!  de  la  lame,  si<  trouve  une  dépression  rirculaire  dans 
laquelle  vient  se  placer  l'extrémilé  de  la  canule  taillée  en  bnc  de  llùle  nlons^e  ;  l'eilrémité  de  la 
cannic  se  trouve  donc  danâ  la  eonliiiuilé  de  la  luuie  et  ne  fait  aueuiie  saillie  ilerriére  cclle-ei. 

Cette  modificatiuu  n'est  livrée  que  sur  demande  ot  n'cutraiue  aucune  augmentation  de  prix. 


Appareil  d'induction  à  hfilices  mobiles  du  D'  Tripier,  petit  modèle,  nu  bisul- 
fate de  mercure  (fig.  80   60 
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Fig.  82. 


Nouvel  appareil  magnélo-faradique  à  manivelle  de  Gaiffe  (fig.  82)   55  > 


Fiif.  sy. 


ApjjaPL'il  l'îlfM'lru-mciiiral  du  Ti-oiivi'',  à  régnlaliHur  drs  inl.ermiUr'nces,  k 
lovii.T  niol)il(;  cl  à  liuibe  gradin';,  iiKli(|iia)il.  iiistanUiii(''inPul  le  nombre  des 
iiitcriuillences  du  courant  par  .secondn  (fig.  83)  


4,S 
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Appareil  de  Chardin,  boîte  en  acajou  (fi!:.  M   -iO  et  50 

Le  même,  boîte  en  palissandre   âO  et  60 


-  GALVANO-CAUSTIQUES  CHIMIQUES. 

Appareil  à  courant  continu  de  Gaiiïe  au  binxyde  de  uianganèst!  et  chlorure 
de  zinc,  composô  de.  3  à  49  couples,,  d'un  galvanomètre  et  d'une  paire 
de  plaques  montées  .sur  rorilon  conducteur  dans  une  boîte  en  bois  noirci, 
de  13  à  


Batteries  simples  à  courant  continu,  composées  de  3  à  4!)  couples  au  bioxyde 
de  manganèse,  d'im  galvanomètre  et  d'une  paire  de  plaques  montées  sur 
cordons  conducteurs,  dans  un  casier  ou  boîte  en  bois  noirci  (fig.  85),  de  16  a  1 1-^ 
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Fig.  ST. 

Batteries  composées  de  '24  à  60  couples  au  sulfate  de  citivre,  ou  au  sulfate, 
de  DiercMPB,  ou  an  bioxydu  do  manganèsp,,  de  dimensions  diverses,  ayant 
un  collecteur -double,  jia  galvanomètre  ordinaire  ou  divisé  en  unités 
d'intensité,  munies  de  leurs  excitateurs  et  montées  dans  aeâ,  boîtes  en 
acajou,  ou  dans  des  meubles  en  forme  de  pupitre  (fig  87)  ....  de  IGO  à  ôlO 
Batteries  portatives  composées  de  18  à  60  couples  au  chlorure  d'argent, 
mêmes  accessoires  que   les  précédentes,  montées  dans  des  boîtes  en 

acajou  ou  en  bois  noir  verni   '^^  2^*^  615 

Addition  d'un  inverseur  de  courant  aux  deux  derniers  genres  de  batteries.  10 

Addilion  aux  mêmes  d'un  réoslat  de  40,000  unités   80 

Appareil  à  courant  continu  de  Trouvé,  IG  éléments,  électrodes  et  réopliores.  .35 
'^'^  _  40  _  -  8.', 

—  -  40  - 

avec  collecteur  inverseur,  galvanomètre. . .    U>i' 

4 
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Appareil  l't  courant,  continu  do  Trouvé,  80  ("-lômentR  électrodes  «t  réopliores 

avec  collecteur  inverseur,  gulvanomèlre,  très  complet   220 

Appareil  avec  4  éUmients,  plaque  et  cordons   15 

Appareil  do  6,  8,  10,  12,  15,  18,  24,  32,  -40,  50  éléments,  à  2  fr.  60  l  élé- 

ment,  boîtes,  électrodes  et  réophores  compris                            de  15  a  125 

Appareil  de  cabinet,  50  éléments,  boîte  en  chône,  avec  collecteur,  galva- 
nomètre,, etc   220 

Le  même,  grand,  60  éléments,  meuble  élégant,  complet   380 

Appareil  à  courant  contimi  de  Chardin  de  12  éléments.   155 

-  —              -              24     —    260 

—  —              —             40     -    505 


CAUTÈRES 

galvano-caustiqiies,  cliimiqucs  et  tlicrniiques. 


Pile  galvano-canstique  thermique  de  Trouvé,  petit  modèle   80 

La  même,  moyen  modèle   110 

—      grand  modèle   100 

Boîte  de  cautères  avec  anse  galvanique  de  Trouvé   flO 

Pile  galvano-canstique  à  pédale  de  Vert,  gnmd  modèle   120 

La  même,  petit  modèle   90 

Boîte  de  cautères  galvaniqu(\     70 


Kig.  88. 


Petite  pile  galvano-caustique  de  Cliardin  avec  vase  romnuiniquani  pour 
li(iuidc  (fig.  88)  


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain.  H3.  f,\ 


^îrande  pile  gahano-caustique  de.  Chardin  avpc  vases  communiquants  con- 
tenant le  liquide  (fig.  89)   350 

Boîte  de  cautères  complète  avec  ttii#e   160 

f'nur  autres  cautères  galrauo:Caustiqnes.  voir  Opérations  spéciales,  Lauïnx,  DnRM.iTor.ootE, 

Mai.adibs  dks  frmvks,  etc. 


CAUTERES. 


Fig.  90. 

Cautères  oniMi  lin    dr  toutes  formes  (Og.  90),  la  pièce. 
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thermo-cautèrri  du  D'  Paquelin  

Pfililes  ligures  supplémentaires  pour  thermo-cautère                          .  v 

Granités                 —                           -   '.!!.*"![.".!!!!  40 

Ciseaux  droits  ou  courbes    -„ 

Deux  cautères  en  haricot,  courlii:^  v(  i iicaleuient  et  latèrnlemenL- .  C 
Deux  cautères  du  D"-  Péan  en  feuille  de  sauf^e  et  en  pelle  pour  évidér 

le  col                                                                                 '  j. 

il  ^ 


Fig.  91. 


Lampe  éolipyle  avec  support  du      Lahillonue,  modèle  Mathieu  (fig.  91). 

Deux  manches-boîtes     

Cautère-pince  hémorrhoïdale  de  Guersant  


15 
10 


Fig.!)2. 


Cautère-pince  du  professeur  Richet  (môme- usage)  (fig.  92)   i:, 

Cautère  en  cuivre  rouge    pointe  mobile  et  à.  manche  isolé,  pour  ignipunc- 

tur.;,  moilf'ile  Matiiieu  ; . .  12 

Cautère  à  pointe  mobile  pour  les  tumeurs  érectiles.  de  Guersant    9 

Cautère  à  gaz  de  Nèlaton  avec  réservoir  en  caoutchouc,  modèle  I^fathieu.  30 

Cautère  pojntc  en  platine  du  professeur' lUchet  pour  l  ignipunclure   10 

l'otit  cautère  olivaire  du  professeur  Charcot                                         .  3 
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t'elits  fers  à  cautore  de  formes  variées,  la  pièce   ^ 

.Mauche  pour  petit  cautèn-   ^  " 

Tous  les  cautères  se  moatoiit  sur  les  inanclies-lioites  désignés. 

Je  fais  tous  ces  cautéros  eu  cuivre  rouge,  la  chaleur  se  couservant  bien  plus  longtcraps  et  les  cau- 
tères s'usaut  beaucoup  moius.  F.a  plus  par  cautère,  de  3  à  5  ft*. 


VACCINATIONS  ET  INOCULATIONS. 

Buffle.  Ecaille. 

Lancettes  à  saigner  ou  à  vacciner  de  toutes  formes,  la  pièce            1    »  1  ôO 

Lancettes  à  îiboôs  ou  véti>rinaires  de  toutes  formes                              1  âO  2  iiO 

Acier  Or 

ébèae.  écaille. 

.\iguille  à  vacciner  simple  de  Depaul                                               3  50  U  » 

Aiguille  à  vacciner  double  de  Depaul                                               4  50  17  •> 

Aiguille  à  inoculation,  modèle  Mathieu   0  75 

Plume  à  inoculation,  modèle  Mathieu   1  » 

Seringue  de  M.  Pasteur  pour  les  vaccinations  charbonneuses,  avec 

piston  de  rechange    ,  25  > 

Maillechorl.  Argent. 

Laacelier  en  maroquin  forme  portefeuille   2  50 

Lancetiur  à  2  places                                                                     5    >«  15 

Lancetier  à  4  places                                                                     6  50  20  « 

—        6     —                                                                        8    »  22  .. 


Seringue  pour  vaccination  avec  aiguille  fine  et  creuse,  depuis  10  fr. 


TROUSSES. 

Mouton.  Mai'oq 

Trousses  10  places  deux  pliants   7  «  10 

—  12     —      —        —    8  12 

—  14     —      —       —   9  u  H 

—  16     —      —        —    II  »  16 

—  15     —     trois      —    11  »  15 

—  18     —      —        —                    ...  12  50  18 

—  21     -      -        -    1/,  „  21 

—  24     —       -          -     .   lô  50  24 

—  27     -   18  »  27 

—  l'orme  porte-ciyaros   »  >,  14 

-       quatre  pliants,  modèle  Mathieti   »  >,  30 

militaire,  modèle  du  Val-de-Gràce..  12  »  19 

sage-femme,  depuis   G  »  15 

—  pédicure,  depuis   9  »  u 

—  roulante  pour  dentistes   7  »  9 

—  vétérinaire   10   «  16 

—  deux  plaques  dites  de  chemin  de  fer.  4  50  » 
Portefeuille   avec  ou   sans    fermoir    (  dite 

trousse-agenda)  avec  une  plaque,  modèle 

Mathieu,  depuis   11  »  15 

Les  mêmes,  à  deux  plaques   13  »  n 

Porte-carte  modèle  .Mathieu,  avec  une  plaque 

pour  instrument   7  „  12 

Los  trousses  et  les  portefeuilles  en  mouton  et  en  maroquin  sont  avec  fernioi 

Pour  le  fermoir  en  argent,  en  plus  :  3  fr. 


Cuir  de  Russie, 
fermoir  en  argent. 

20 
24 
28 
32 
32 
38 
44 
49 
55 
20 
58 
38 
38 
28 
20 
32 


26  >- 
32  " 

20  » 
rs  en  mailtechort. 
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INSTRUMENTS  DE  TROUSSE. 

Buffle.  Kcaillt. 


IJirflduiis  .siniplHs,  droil ,  ^joiiilu.  p.oiiVLXu  ou  ijuiiloiiuO,  elc,  la  pièce.  3  60  4  25 

Bistouris  simples,  courbe,  Coopor,  Polt,  etc.,                         —  4  25  5  25 

Bistouris  doubles,  lames  droites  de  toutes  formes                 —  7    »  g  50 

Bistouris  doubles,  lames  courbes  de  toutes  formes                 —  8  50  10  50 

Bistouri  simple,  long  lioutonaé  de  Blandin   4  25  5  25 

Bistouri  simple,  long  pointu  pour  amputation   6    ><  7  50 

Bistouri  simple,  du  Dr  Dezanneau  d'Angers   ù  M  6  .50 

Bistouri  .simple,  à  lame  courte  du  D'  Sainl-Gei  uMiin   3  25  4  25 

Bistouri  simple,  à  lame  graduée  du       Dubar   4  25  5  25 

Bistouris  longs,  boutonnés,  à  droite  et  à  gauche  pour  les  amygdales, 

du  Df  Saint  Germain   »    „  ic  >. 

Ténotome  double  de  Nélatou  pointu  et  boutonné   7    »  8  50 

Ténotome  double  à  lame  concave  et  convexe   7    »  8  hO 

Ténaculum   a  50  î  25 


"  MATHIEU 

Fis.  O-"!. 


-Aiguille  à  chas  brisé  et  à  coulisse  du  1)^  Revcrdin  (fig.  93)   IC    »  18  " 

—  pour  suture  métallique,  de  Mathieu   6   >■  1  >• 

Aiguille  de  Cooper   3  .50  4  25 

—  —       et  ténaculum  sur  un  manche   7    "  8  50 

Aiguille  à  séton   4    »  5  .50 

Scarificuteur  des  gencives   3  50  4  25 

Rasoirs   3  50  5  50 

l'our  lès  liislouris  à  miinchc  démuulaDt,  voir  arlidc  Thoussb  avec  isstbiijibkts 
iiRMONiANTS,  pages  6Î-03. 

Lance  à  point  d'arrêt  ou  scarificateur  de  Houzé  de  l'Auluoit   »    •>  7  » 

.\fier.  Argent. 

Spatule  ordinaire   1  50  7  » 

Érigne -curette   3  50  7 

Aiguille-curette   5  » 

Stj-lets  porte-mèche, explorateurs  aiguillés,  etc.,  la  pièce   "50  1  5u 

Paire  de  ciseaux  droits  ou  courbes   2  50  12  50 

Paire  de  ciseaux  courbes  sur  le  champ   3    »  13  >■ 

Pince  à  pansement  ordinaire   2  .50  16  » 

—  à  pansement  à  point  d'arrêt   3  50  18  >• 

—  hémostatique  du  D""  Péan   3   »  »  >■ 

—  à  torsion  et  à  verrou   6    »  17  » 

—  nouvelle  de  Mathieu   1»  » 

—  à  dissection  •   2   »  10  >• 

—  h  dents  de  souris  ■     •  2  oO  12  >■ 

—  il  torsion  se  montant  sur  le  porle-pierrc'   "  .^O  20  • 

—  il  ligatures  profondes  de  toutes  formes.   "  i  ' 

—  poi'le-aigiiille,  ilopuis   i'- 

—  lire-balle  du  D"-  llicord  et  MalhiiiU  ;  -.  

Maillechorl 

011  aciur.  .Aii-i'iil. 

Troc.arl  explorateur   "    "  2  50 

Aiguilles  k  sutures  droites  ou  courbes,  lu  douzaine   •'>  " 

ICpingles  à  sutures,  le  cent   -^^ 
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Maillechoi't 

ou  acier.  Argent. 

Sondos,  homme,  femiup  et  enfant                                               7  50  15  » 

Soudes  homme  ef  femme                                                                 ^  " 

-  de  Belloe                                                                         5    ->  8  » 

-  cannelées                                                                         '  '^^ 

-  de  poitrine                                                                           "  ^  " 

Petite  curette  articulée  de  Leroy                                                  it'   "  ' 


Fig.  94. 

Trocart  de  quatre  grosseurs  ou  trocart  h  quatre  pièces  de  Mathieu 

'fig.  94)..   de  l.S  à  18    "     22  » 

Trocart  de  trois  grosseurs  de  Mathieu   de  12  à  15    "     19  >• 

Trocart  de  deux  grosseurs  de  Mathieu   de   9  à  12   »     n  ■< 


Fig.  95. 


Seringue  de  Pravaz  en  étui,  modèle  Mathieu  (fig.  95)   »    »  20  » 

Porte-pierre  petit,  modèle  Mathieu  (Bg.  96)   2  25  15  i> 

—  moyen,         —    3    »  18  » 

—  grand,          —    3  50  55  » 

—  du  Df  Depaul  avec  porte-charpie   5  » 


Fig.  9G. 


Les  porle-pierres  (jiie  je  construis  sont  tous  avec  ))inoo  et  coulante  forts  en  argent,  montant  fi  vis  iliî 
mon  moJùlf  (voir  fig.  96). 
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MODÈLES  DE  TROUSSES. 


N".  i. 


Histùuri  pointu  ordinaire,  à  petit 
coulant,  beau  poli,  et  en  buffle. 

Paire  de  ciseaux  droits  

Porte-mèche  acier  

Prix  de  cette  trousse. 


-■J  ."lO 
2  50 


Stylet  explorateur.  ■ 

l^incc  à  artères  

Porto-pierre  buffle,  pelil.. 
TrouR.«e  


15  y:, 


1m2.  y? 


N»  2. 


MODELE  DE  TROUSSE  U  ELRVE  DES  HOPITAUX  [Fti: 


9-\ 


Bistouri  pointu  ordinaire,  manche 

en  buffle  à  petit  coulant   3  50 

Bistouri  convexe   3  50 

Stylet  explorateur   »  50 

Spatule  en  acier   I  50 

Sonde  cannelée,  acier   1  50 

Pince-artères   2  » 


Basoir  

Paire  de  ciseaux  droits  

Porte-mèche  acier  

Pince  à  pansement  h  points  d'arrêt. 

Porte-pierre  buffle,  petit..  

Trousse  


Prix  de  cette  trousse. 


n  25 


Bistouri  pointu  ordinaire,  buffle.  3  50 

—  convexe..  ;   3  .50 

—  boutonné   3  50 

Rasoir   3  50 

l'aire  de  ciseaux  droits   2  50 

—           courbes   2  50 


Sonde  d'hounne  et  de  femme  en 

maillechort.  

Pince  à  pansement. ... 
Stylet  uiguilh' 


explorateur.  . 
porte-mèche. 
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Souilo  cannelée. 

Spatule.  ;  

Pince  à  artères. 


1  f.O 

1  ;>0 

2  » 


l'orte-pierre  en  buffle,  petit. 
Troiis'^i'  trarnie  en  soie...... 


Pris  de  cette  trousse   43  2.> 

La  même,  manche  en  écaille,  sonde  d'homme 
et  de  femme  en  argent,  en  maroquin,  garnie 

velours   59  50 

trousse  est  souvent  prise  par  les  élèves  sans  \n  sniide  d'horonie  et  de  femme. 

Son  prix,  montée  en  buffle,  est  de   ;n  25 

Son  prix,  montée  en  écaille,  est  de   i>'t  » 

Les  instruments  eu  sont  toujours  au  beau  poli. 


2  75 
7  » 


4. 


Bistouri  pointu  ordinaire,  buffle.  3  50 

—  convexe   3  50 

—  boutonné   3  50 

Uasoir   3  50 

Bistouri  de  Cooper    4  « 

Ténaculum   3  25 

l'aire  de  ciseaux  droits   2  50 

courbes   2  50 

Sonde  d  homme  et  de  femi'ue,  en 

maillechovt   5  50 

Prix  de  cette  trousse   57  » 

La  môme,  garnie  velours,    manche  écaille, 

sonde  d'homme  et  de  femme  en  argent   07  25 


Pince  à  pansement  

—  à  artères  

Stylet  porte-mèche  

—  explorateur  

—  aiguillé  

Sonde  cannelée  

Spatule.  

Porte-pierre,  petit  

Trpusse  maroquin,  14  cases. 


2  50 

2  .. 

»  50 

).  50 

»  50 

1  50 

1  50 

2  2.S 


14 


Rasoir  en  buffle  

Bistouri  pointu  ordinaire  

—  convexe  

—  pointu  étroit  

—  long  boutonné  de  Blan- 

din  

Sonde  d'homme  et  de  femme,  ar- 
gent-,    

Pince  à  torsion  Mathieu,  pouvant 
porter  les  épingles  

Stylet  porte-mèche  

—    explorateur   . . 

Prix  de  celle  I  rousse  

La  même,  manches  écaille, 


3 

50 

3 

50 

3 

50 

3 

50 

4 

25 

10 

« 

C 

« 

» 

50 

» 

50 

Stylet  aiguillé   "50 

Bistouri  de  Cooper,  pour  la  hernie.  4  » 

Ténaculum  et  aiguille  de  Cooper.  6  50 

Paire  de  ciseaux  droits   2  .50 

—           courbes   2  50 

Pince' à  pansement   2  50 

Spatule..   1  50 

Sonde  cannelée   1  50 

Trocart  explorateur,  argent   2  50 

Porte-pierre  long,  en  buffle   3  50 

Trousse  15  cases,  trois  pliants, 

maroquin   15  « 

  77  75 

stylets  en  argent. .     88  » 


Uasoir,  manche  écaille   5  50 

Bistouri  pointu  ordinaire   4  25 

—  pointu  étroit   4  25 

—  convexe   4  25 

—  long,  boulonné   5  25 

—  (le  Cooper  ou  de  Poil, 

pour  la  hernie   5  25 

Ténaculum  et  aiguille  de  Cooper.  8  5u 


6. 

Sonde  d'homme  et  de  femme,  en 


argent   10  " 

—    de  Bclloc,  en  argent   8  » 

Trocart  explorateur,  en  argent. .  2  50 

lirigne-curette   3  50 

Paire  de  ciseaux  droits   3  50 

P.iire  de  ciseaux  courbes   2  50 

Pince  à  pansement   2  50 
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Pince  à  torsion  

Stylet  porte-nl^;l;he  

—  explorateur,  argent. 

—  aiguillé,  argent  

Spatule  :  . . 

Sonde  cannelée,  argent.  . . 


50 

50 
50 
50 


Porli'-i)ii!i're  long  

Trois  lancettes  aHSorlies  

Quatre  aiguilles  à  sutures,  assor- 
ties  

Trousse  18  cases,  trois  pliants, 
maroquin  


Prix  de  celte  trousse   112  25 

La  même,  manches  en  buffle   104  50 

—      en  cuir  de  Russie,  fermoir  et  porte- 
pierre  eu  argent,  pince  platine   143  "5 


N»  7. 


Rasoir  en  écaille   5  50 

Bistouri  pointu  ordinaire   4  25 

—  —     étroit   4  25 

—  convexe   4  25 

—  long,  boutonné   5  25 

—  de  Cooper  ou  de  Poil, 

pour  la  hernie   5  25 

Ténotome  double  de  Nélatou   8  50 

Tenaculum  et  aiguille  de  Cooper.  8  50 
Sonde  homme,  femme  et  enfant, 

en  argent   15  » 

—  de  Uelloc,  argent   8  » 

—  cannelée,  argent   4  50 

—  —      acier   1  50 

Paire  de  ciseaux  droits   2  50 


Paire  rte  ciseaux  courbes  

Pince  à  pansement  

—  a  torsion  

—  il  dents  de  souris  

Trocart,  quatre  pièces,  manche  en 

écaille  et  en  argent,  de  .Mathieu. 

Èrigue-curette  

Spatide  

Trois  stylets,  porte-méclie  explo- 
rateur,aiguillés, deux  en  argent. 

Porte-pierre  buffle,  long  

Quatre  lancettes  assorties  

Six  aiguilles  assorties  

Trousse,  21  cases,  trois  pliants, 
maroquin  


Prix  de  cette  trousse   154  15 

La  môme,  manches  en  buffle   141  75 

—       en  cuir  de  Russie,  fermoir  et  porte- 
pierre  en  argent,  pince  en  platine  et  pince 

se  montant  sur  le  porle-pierre.   189  "2. ï 


50 
50 


2  50 
2  50 
G  >. 

2  50 

22 

3  50 
1  .^0 

3  50 
50 
6  >. 
3  «. 

21  " 


N"  8  (fig.  98). 


Rasoir,  manche  écaille  

Bistouri  pointu  ordinaire  

—  —  étroit  

—  convexe  

Bistouri  long  boutonné  

—  de  Cooper  ou  dePott... 

Aiguille  à  sétoa  

Ténotome  double  

Tenaculum  cl  aiguille  de  Cooper. 
Sonde  homme,  femme  et  enfant, 

argent  

—  cannelée,  argent  

—  —  acier  

—  de  Belloc,  argent  

ftrigne-curette,  acier  

Aiguille-curette  servant  à  retirer 

les  corps  élningers  de-  yeux  et 
des  oreilles  

Spatule,  acier  

Pince  à  torsion  


5  50 
4  25 
4  25 
4  25 
25 


10  » 

4  50 
1  50 
8  « 
3  50 


1  50 


Pince  à  pansement  

—  à  dents  de  souris  

Trocart  à  quatre  pièces,  manche 

écaille,  canules  en  argent  

Stylet  porte-mèche,  argent  

—  explorateur,  argent  

—  aiguillé,  en  argent  

—  lin,  en  argent  

Paire  de  ciseaux  droits  

courbes  

Porte-pierre,  buffle,   cerclé  et 

pince  en  argent,  long,  |iMiiv,inl 

servir  pour  l'utérus. . 

Lancette  à  abcès  

Quatre  lancettes  assorties  

Six  aiguilles  

Cent  épingles  

Fil  d'argent  

Trousse,  24  cases,  lr"i^-  pli.iiils, 

fermoir  argent  


2  50 

3  50 


22 
1 


50 


1  50 
1  50 


50 
50 


3  50 

2  50 
6  >• 

3  >. 
»  50 
2  50 
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Fig.  98. 

Prix  de  celte  trousse  complète  (fig.  98)   178  75 

La  môme,  manches  buffle,  fermoir  inaillechort.    162  » 
—      cuir  de  lUissie,  porte- pierre  en  ar- 
gent et  pince  se  montant  sur   le  porte- 
piiu-ro   311  75 


Rasoir,  manche  ^;caille   &  50 

Bistouri  pointu  ordinaire,  écaille.  4  25 

—  pointu  «'droit,  écaille   4  25 

—  long  boutonné,  écaille..  5  25 

—  de  Cooper  ou  de  Pott, 

eu  écaille   5  25 

Aiguille  à  séton,  écaille   5  50 

Téuùloine  double   de  Nélaton, 

écaille   8  50 

Tenaculum  et  aiguille  de  Cooper, 

eu  écaille   8  50 

liistouri  long,  pointu  et  effilé, 

écaille   5  50 

Soude  pour  honuïie.  femme  et 

enfant,  argent   15  » 


0. 


Sonde  de  Belloc,  argent;   8 

—  cannelée,  argent. .   4 

—  cannelée  acier   1 

Érigne-cnrette,  acier   3 

Curette  et  aiguille  servant  à  reti- 
rer les  corps  étrangers  des 
yeux  et  des  oreilles   5 

Spatule   I 

Pince  à  torsion  se  montant  sur  le 

porte-pierre  

Aiguille  tubulée  pour  sutures. . . 

Pince  à  pansement    2 

Pince  à  dents  de  souris 


ïrocarl  iï  quatre  piéci>s  en  argeni, 
de  Mathieu  


co 
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Slylet  porle-uièche,  argent   I  .'lO 

—  explorateur,  argent   1  M) 

—  aiguillé,  argent   1  50 

—  fin,  argent   1  > 

Sonde  de  poitrine,  en  acier  on 

en  maillechort   3  ■> 

Paire  de  ciseaux  droits   2  .'iO 

—           courbes   2  50 

Porte-pierre,  porte-crayon  en  ar- 
gent  18  " 


Lancette  ii  abcès  

—      à  vacciner  

Trois  lancettes  assorties  

Six  aiguilles  assorties  

Cent  i-piiigles  

Fil  d'argent  

Trousse,  27  cases,  garnie  velours 
du  soie,  fermoir  argent  


Prix  de  celte  trousse   208  50 

La  même,  manches  buffle,  porte-pierre  buffle, 

fermoir  de  la  trousse  maillechort   175  50 

La  môme,  cuir  de  Russie,  complète   228  50 


N"  10. 


Rasoir,  écaille  

Bistouri  pointu  ordinaire  

—  pointu  étroit  

—  pointe  Chassaignac  

—  convexe  

—  long  boutonné  

—  long,  pointu,  pour  am- 

putation des  doigts... 
.\iguille  tubulée  pour  sutures... 
Aiguille  de  Cooper  et  tenaculum. 
Ténotome  double  de  Nélaton.. .. 

Aiguille  à  séton  

Sonde  d'homme,  femme  et  enfant, 

eu  argent  

Sonde  de  Belloc,  argent  

—  cannelée,  argent  

—  cannelée,  acier  

Érigne-curette  

Curette-aiguille  

Spatule  


5  50 

4  25 

4  25 
4  25 

4  25 

5  25 

7  50 

7  » 

8  50 
8  50 

6  50 

15  » 

8  » 

4  50 
1  50 
3  50 

5  » 
1  50 


Pince  à  pansement  

—  à  torsion  se  montant  sur 

le  porte-pierre  

—  à  dents  de  souris  

—  porte-aiguille  nouvelle... 
Trocarl  à  quatre  pièce»,  argent.. 
Stylet  porte-mèche,  argent  

—  fin,  argent  

—  aiguillé,  argent  

—  explorateur,  argent  

Trocart  explorateur,  argent  

Paire  de  ciseaux  droits  

—  courbes  

Porte -pierre,  argent,  porte- 
crayon  '.  

Lancette  à  abcès  

Trois  lancettes  assorties  

Six  aiguilles  assorties  

Trousse,  27  cases,  maroquin,  fer- 
moir argent  


2  50 
1  50 
4  50 

3  » 
«  50 

'.>  :,(' 


2  50 


7 
2 

J2  .. 
22  .< 

1  50 

1 

1 

1 

2 

2 

2 


50 


50 
50 
50 
50 
50 


18  » 

2  50 
i  50 

3  » 

30  » 


Prix  de  cette  trousse  complète   220  75 

La  même,  en  cuir  de  Russie,  complète   2t0  75 


N°  il. 


Rasoir  en  écaille  '.  

Ûistouri  pointu  ordinaire  

—  pointu  étroit  

—  pointe  Chassaignac  

—  convexe  

long  boutonné  

—  long  pointu  

—  de  Cooper  ou  de  l'ott  . . . 

Ténotome  double  

Tenaculum  et  aiguille  de  Cooper. 
Aiguille  tubulée  

—  ù.  selon  

Scarificnleur  des  gencives  

Sonde  d'homme,  femme  el  en- 
fant, argent  


5  50 
4  25 
4  25 
4  25 

4  25 

5  25 

7  50 
5  25 

8  50 
8  50 
7  » 
5  50 
4  25 

15  » 


Sonde  de  Belloc,  argent  

—  cannelée,  argent  

—  cannelée,  acier  

Aiguille-curette,  argent  

Érigne-curette  

Spatule  

Petit  serre-nœud,  de  Maison - 

neuve  

Pince  hémostatique  ou  ii  panse- 
ment, point  d'arrêt  

—  à  torsion,  se  montant  sur 

le  porte-pierre  

—  à  dents  de  souris  

—  à  dissection  

—  -  porte-aiguille  


8  » 

4  50 
1  50 

5  .. 

3  50 
I  50 

12 

4  50 

7  » 
•?  50 
50 
12  » 
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Cl 


2 

» 

I 

50 

2 

50 

Portti-picire  argent,  avec  porte- 

2 

50 

18 

» 

2 

50 

2 

50 

4 

50 

4 

50 

Dix  aiguilles  et  cent  épingles... 

5 

50 

t 

50 

Trousse  en  maroquin,  fermoir 

1 

50 

30 

» 

1 

50 

—  explorateur  

Paire  de  ciseaux  droits  

—  courbes  

Pince-érigne  de  Robert,  pour  les 

amygdales  

Stylet  porte-mèche,  argent  

—  explorateur,  argent  

—  aiguillé,  argent  

Prix  de  cette  trousse   2.54  25 

Le  même,  cuir  de  Russie   280  25 

On  peut  ajouter  tlaiis  toutes  les  trousses  précédentes  la  longue  aiguille  lancéolée  de  Houzé 
de  l'Aulnoit  pour  pouclionner  les  abcès  des  amygdales  et  pour  la  scarification  utérine. 


-  Prix  :  7  fr. 


N"  12. 


Rasoir,  manche  écaille  

Bistouri  pointu  ordinaire  

—  pointu  étroit  

-     pointe  Chassaignac  

—  boutonné,  long  

—  long,  pointu  

—  de  Cooper  ou  de  Pott. . . 
Tenaculura  et  aiguille  de  Cooper. 
Aiguille  tubulée  

—  à  séton  

Scarificateur  des  gencives  

Ténotnme  double  

aiguille  lancéolée  de 

Ilouzé  de  l'.Aulnoit  

?:  ;  <!  '  homme,  femme  et  enfant, 

argent  

de  Belloc,  argent  

—  cannelée,  argent  

—  cannelée,  acier  

—  de  poitrine  

Aiguille-curette,  argent  


Longue 


50 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
» 
50 
25 
50 


Erigne-curette. 


J5 
8 
4 
I 
1 
5 
3 
l 


Spatule. .  .1  

Petit  serre-nœud,   de  Maison- 
neuve   12  » 

Pince  à  pansement,  point  d'arrêt.  3  50 

—  à  torsion,  porte-épingles. .  6 

—  à  ligatures  profondes   8  >> 

Prix  de  cette  trousse   299 

La  même,  cuir  de  Russie,  ciseaux  et  pinces  en 
argent   410 


Pince  à  dents  de  souris  

—  à  dissection,  de Nélaton. . . 

—  porte-charpie  se  montant 

sur  la  sonde  de  femme. . 

Pince  porte-aiguille  

Trocart,  4  pièces,  argent  

Paire  de  ciseaux  droits  

.—  courbes,  sur  le 

plat  

—  courbes  sur  le 

côté  

Pince-érigne  de  Robert  pour  les 

amygdales  

Stylet  porte-mèche,  argent  

—  cannelé,  argent  

—  fin,  argent-,  pour  explora- 

tion   

—  aiguillé,  argent  

Deux  lancettes  à  abcès  

Quatre  lancettes  à  saigner  

Deux  lancettes  à  vacciner  

Porte-pierre  argent,  pince  pla- 
tine  

Douze  aiguilles  assorties  et  cent 

épingles  

Trousse  maroquin  garnie  de  ve- 
lours de  soie  


2 

30 

3 

50 

1 

» 

12 

)> 

22 

1) 

2 

50 

2 

50 

3 

4 

50 

1 

50 

1 

50 

1 

50 

1 

50 

5 

» 

6 

3 

30 

» 

6 

50 

36 

COMPOSITION  DE  LA  TROUSSE  QUE  JE  FOURNIS  A  L'ASSISTANCE  PUBLIQUE  DE  LA 

VILLE  DE  PARIS, 

POUR  LE  PIUX  (lODAUT,  DKf:EH.Mî  AU  PRF.MIEll  LAURÉAT  DE  L't.NTERNAT. 


Rasoir,  écaille  

Bistouri  pointu  ordinaire 
—        —  étroit  


5  50 
4  25 
4  25 


Bistouri  convexe   4  25 

—     de  Cooper  pour  la  hcr- 

n'e   5  25 
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Bistouri  long  boulonné  fie.  Hian- 

din   •'i  25 

Aiguille    tubuU'C  pour  sutures 

métalliques  do  Matliiou   î  » 

Téiiotome  double   8  50 

Tenaculum  et  aiguille  de  Cooper.  8  50 

Trncart,  4  pièces,  argent   2V  •> 

Pince  à  torsion  à  vis   7  » 

—  à  pansement  à  point  d'arrêt.  -I  50 
Sonde  d'homme,  femme  et  en- 
fant, en  argent   15  » 

—  de  Belloc,  en  argent....  8  » 

Quatre  stylets,  en  argent   6  » 

Paire  de  ciseaux  droits   2  50 


Paire  de  ciseaux  courbes   2  50 

Pince  à  dents  <lc  souris   2  50 

Spatule  en  argent   7  » 

Soude  cannelée   l  .50 

—         —     argent   4  r>0 

Érigiie-curette  w   .3  iiO 

Porte-pierre,  porte-mine  en  ar- 
gent, pince  en  platine   30  « 

Six  aiguilles  assorties   .3  >. 

Six  lancettes  assorties   !i  >. 

Lancette  à  abcès   2  5(t 

Trousse  cuir  de  Russie,  fe.ruioir 
argent,  garnie  en  velours  do 

soie   45  » 


TROUSSES  POUR  MM.  LES  CHIRURGIENS  MILITAIRES. 

Celle  trniisse  est  peu  voliimiiicusp  ;  les  instruments  sont  d'un  polit  modèle. 


Rasoir,  buffle  

Bistouri  droit  pointu  

convexe  

—  boutonné   

—  étroit  

Tenaculiim  .'  

Deux  paires  de  ciseaux  droits  et 

courbes  

Sonde  cannelée,  argent  

—    pour  homme  et  femme, 


argent. 


3 

25 

Trois  stylets  acier,  dont  un  porte- 

3 

25 

1 

:,(< 

3 

25 

Spatule  acier  avec  curette  

»i 

M 

3 

25 

Pince  à  pansement,  point  d'arrêt. 

3 

3 

25 

2 

» 

3 

25 

2 

25 

4 

» 

5 

» 

Cinq  aiguilles  à  sutures  assorties. 

2  50 

4 

50 

Trou'i-^o  '„'ariiio  l'ii  cuir  rdUL'i' . . . 

1) 

12 

10 

)) 

Le  prix  de  cette  trousse  est  de   tiSt  :>u 


GRANDE  TROUSSE  A  QUATRE  COMPARTIMENTS. 

SE    PLIANT    EN    SEnVlETTB    (MODÈLE    MATHIEU)   (fig.  99). 
Celte  trousse  contient  loti»  les  laslruments  de  la  petite  ehiruvgie. 


.") 

50 

4 

25 

17 

» 

8 

50 

Lame  de  long  bistouri  Blandin, 

démontante  

4 

—   de  bistouri  de  Cooper,  dé- 

3 

50 

—    detenaculum,  démontante. 

3 

» 

—   d'aiguille  de  Cooper,  dé- 

3 

» 

—   de  longue  érigno,  démon- 

3 

—   de  scie  de  Langenbeck,  dé- 

4 

)) 

Deuxmanches  écaillesur  lesquels 

se  montent  les 

dentés  


lames  précé- 


Searificatpur  des  gencives. 


Deux  paires  de  ciseaux.   

Pince  à  torsion  à  vis  se  montant 
sur  le  porte-pierre  

Pince  à  pansement  à  jioint  d'ar- 
rêt sur  laquelle  se  montent 
deux  érigiuis  et  une  longue 
pince  à  phimosis  

Spatule  

Sonde  d'homme,  femme,  enfant. 

—  de  Belloc,  argent  

—  cannelée,  argent  

Trois  stylets,  argent  

Trocart  à  quatre  pièces,  argent. . 


10  •< 
4  'J5 


13  50 

1  50 

15  » 

8  .. 

4  50 

4  50 

'>•' 
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Étui  avec  curette  et  aijruilli-. .  ..  :> 

Porte-pierre  argeat   18 

Seringue  de  Pravaz  argent,  on 

oliii  niokelé,  modèle  Mathieu..  32 


Quatre  lancettes,  écaille   6  » 

Six  aiguilles  à  suture   3  » 

K|iingles  et  fil  à  ligature.-;   »  .50 

Trousse  eu  maroquin   :{0  u 


Fig.  !){). 

l*ri.\  do  cette  trousse  complète  (fig.  S)!)). 


M 


h'  I.Tbriqiie  des  trousses  du  mi^mc  gonrp.  routcuaul  iiu  arspual  lipaui  niip  plus  foni|>let  :  cmite.iu.x. 
soies  pouvant  praliquri'  Ips  anipututious  des  inenibrt's  ;  mais  lotir  voluini!  est  plus  considéra hlo. 


TROUSSE  DE  PÉDICURE. 


Cinq  coupe-cors  à  manches  lixes, 

ébéne  

Pince  à  ongles  


Lime  à  ongles. 


17  50 

8  >. 

1  25 

2  50 


Paire  de  ciseaux  à  ongles  

Prix  de  cette  trousse. 

La  même,  garnie  avpc  les  coupe-cors  à  manche 


Porte-pierre  en  bul'lle   2  25 

Pince   2  25 

Trousse  en  maroquin  garnie  ve- 
lours et  soie   IV 


d'ivoire   58  25 


TROUSSE  DE  CHASSEUR. 


Paire  de  ciseaux  droits  

Pince  à  échardes  

Petit  bistouri,  écaille  

—  porte-pierre  en  buffle. 
Taffetas  d'Angleterre  


2  50 
1  50 
4  25 
I  50 
»  25 


Stylet  acier  ,59 

Deux  petits  flacons  contenant  : 

Le  premier  :  alcali   1  „ 

Le  deuxième  :  arnica  

Trousse  maroquin   ;, 


Prix  de  cette  trousse   I7  , 

rViur  les  trousses  de  sngcs-foinmes  voir  ù  l'artlclo  Accouciikmrnt. 
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NOUVELLE  TROUSSE  OU  COUTEAU  MÉDICAL,  MODÈLE  MATHIEU. 


Fi".  100. 


Ce  couteau  chirurgical  «u  médical  se  compose  de  : 


t  bistouri  pointu. 

1  bistouri  boutonné. 

1  paire  de  ciseaux. 

1  aiguille  a  suture  de  Reverdin. 

1  pince  articulée  nouvelle,  de  Mathieu. 

3  stylets,  argent,. 


1  Irocart  explorateur, 
l  sonde  cannelée. 
1  lancette. 

C  aiguilles  à  sutures, 

calgut  sulfuro-chromique. 
1  trousse  bu  étui  en  uiaroq 

.  .  .    '.)0  " 


Prix  depuis  

Je  fKLs  des  mo.lélos  plus  complet..  Le  prix  varie  suivuut  le  lu»o  et  I.  c  ou.,..- 


Table  à  opériitions  générales  ot  utérines  de  Mathieu. 
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Table  de  Mathieu  pour  les  opéralioùs  gônC'rules  et  utérines  avec  njatelus  en 
tissu  iuiperuiÈablc,  mouture  elétriers  eu  aci<!r  uickcl*';,  tiroir  gnnii  de  fer- 
blanc  pour  IVicoub'Uieul  dos  eaux   50o 

Table  pour  opération  que  ju  fournis  aux  hôpitaux  do  l'aris   500 

—     —     l'opiTatiiin  d'DViU'ioloniic,  d'hystriv-cldinic.  nu  ili;  ^rn^li-'ituinii- 
(modèb;  spÔL'ial)   i; 


ANESTHÉSIE  GÉNÉRALE  ET  LOCALE. 


1 


Vtyr.  103. 

Appareil  à  c.hlorol'onni.-ialion  du     Dubois  produisant  dos  doses  titrées,  lué- 
Ihodc  du  nndcssciir  l'aul  IJcrt,  avfîr  tubes  et  (Mnbouchure  (fig.  IO:i'   5i>0 
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Manuel  opératoire. 

l''  Ou  fixe  sur  la  tringle  rectangulaire  du  puiseur  lo  godet  n°  10  (le  vaso  priucipal  étant  rempli  de 
chloroforme  et  plonjreaut  dans  l'eau  de  lu  bûche  de  métal),  et  l'on  fait  exécuter  une  course  complète 
au  piston  pour  remplir  les  corps  de  iioinpo  du  mélange  titré  ; 

Le  malade  étant  placé  dans  la  position  la  plus  favorable  pour  que  les  mouvements  respiratoires 
abdominaux  et  tboraciques  sVtVoctucnl  avec  la  plus  grande  facilité,  on  applique  le  masque  inhalateur 
d'une  mai»,  taudis  que  de  l'autre  ou  fait  mouvoir  la  manivelle  que  l'on  peut  d'ailleurs  confier  an 
premier  assistant  ^e^u  pour  plus  de  commodité  ; 

3"  On  continue  l'inhalation  du  mélange  à  10  p.  iOO  jusqu'à  anesthésie  ciinfirmée. 

i"  Quand  l  anesthésie  est  profonde,  on  donne  le  mélauge  à  S  p.  100  en  substituant  au  godet  portant 
le  n"  10  celui  qui  porte  le  n"  8,  et  cela  sons  interrompre  le  jeu  do  la  manivelle  ;  ou  fait  faire  dcus 
courses  complètes  an  pistou. 

S"  Quand  l'aneslliésic  devra  être  do  longue  durée,  on  l'entretiendra  en  remplaçant  le  godet  n"  S  par  le 
gotlel  11°  6  qui  ue  donne  que  la  quantité  de  chloroforme  strictement  nécessaire  pour  maintenir  l'anes- 
thésie. 

On  se  trouve  aiusi  placé  dans  des  conditions  extrêmement  favorables,  puisque  l'on  peut  obtenir  une 
anesthésie  continue  et  régulière  avec  une  dose  miniraa  si  faible  qu'elle  serait  iusuffisante  pour  pro- 
voquer d'emblée  l'anesthésie  complète. 

i.  jruet  de  Raymuid   .       .3  50 

Lp  mînui-'  portatif  avec  flacon  compte-gouttes  du  D'  Duplessy   ÎO  » 


Fig.  104. 


.\ppareil  de  Demarquay,  avec  le  flacon  modèle  Mathieu  (flg.  104)   l.^ 

—  de  Sims  pour  administrer  l'éther,  modèle  Mathieu   10  » 

Anneau  du  l)f  Guyon  pour  tenir  la  compre^sB   5  „ 

Appareil  à  chloroformisatioii  avec  flacon  gradué,  insuHlateur  et  masque  de 

Ji'uker   30  „ 

—  du  Df  Esmarck  avec  flacon   15  „ 

—  du     Budin  avec  flacon  à  rohinft.  pince  pour  In  langue  et  muselière, 

en  boîte,  modèle  Mathieu   35  „ 

Pince  du  Dr  Nicaise  pour  attirer  la  longue   8  » 

—  spéciale  ne  contusionnant  pas  la  langue  et  In  tirant  sans  la  comprimer. 

de  .Mathieu. .    m  , 
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Appareil  à  acide  carbouiquo.  de  Fordos  

Seringue  du  Df  Oré  de  Bordeaux,  pour  injection  de  chlorui 


l'ig.  lOi. 


Tube  Idiyugé  de  Krioliaber  pour  chloroformiser  pendant  les  opérations  sur 
la  face,  modèle  îMatbieu  (fig.  J05)  

Appareil  de  Treudelenburg  avec  cauule  trachéale  pour  la  chloroformisation 
directe  par  la  trachée  .■  

Appareil  Richardson,  pour  anesthésie  locale,  modèle  Mathieu  

Croissant  pouvant  s'ajuster  aux  appareils  précédents  pour  l'anesthésie  den- 
taire   

Appareil  pulvérisateur  du     ïei-rillon,  pour  le  bromure  d'éthyle  

Siphon-bouleille  avec  tube  régulateur  du  Debove  pour  le  chlorure  «le 
méthyle    


LUXATIONS. 

Appareil  h  crémaillère  de  Mathieu,  avec  double  ressort  à  boudin  ou  en  caout- 
chouc, dynamomètre,  et  trois  crochets,  pour  fraction  élastique  et  simple. 

Appareil  à  luxations  du  Th.  Anger,  à  traction  élastii(ue,  pour  réduire  les 
luxations  nouvelles  


Pince  de  Mathieu  pour  l;i  réduelinn  des  luxations  des  (loi::t>  v\  An  nrleils 
(flg-  106)  
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(-.9 


Fig.  107. 


l'iiice  du  D""  Farabeul'  pour  la  réduction  de.s  luxations  du  pouci-   14  « 

—   de  Stromeyer,  pour  la  réduction  des  luxations  de  la  mâchoire   25  >■ 

Grand  appareil  de  Jlathieu  pour  réduire  les  luxations  anciennes  de  l'épaule, 
du  coude,  du  genou  et  de  la  hanche.  Cet  instrument  a  obtenu  le  prix 
Barbier  décerné  par  la  faculté  de  médecine  de  Paris  (fig.  107)   350  » 

Cet  appareil  est  le  seul  ayant  été  employé  avec  succès  dans  la  réduction  de 
vieilles  lu.vations  ayant  résisté  à  tous  les  moyens  de  réduction,  ainsi  qu'aux 
autres  appareils  
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Description  et  modes  d'application  de  l'appareil  de  M.  Mathieu  fig.  107). 

I.  iusiiuiiiciit  .-ie  compose  des  paHics  .suiviiiilos  : 

)»  Une  tige  à  rrémaillère  K,  qui  fpavcrso  une  giiîuc  ol  vient  se  terminer  par  uni'  douille  isur  laquelle 
on  njusto  la  pièce  fi  conlre-exleusion  eu  forme  de  rroissnnt  H  ; 

i"  Une  courroie  (i  destinée  à  faire  l'extension,  après  l'avoir  bien  assujettie  au  moyeu  de  la  vis  E;  cette 
courroie  est  munie  d'une  pièce  à  coulis.sc  qui  se  fixe  sur  l'instrumeat  li  une  distance  convenalde,  déter- 
minée par  l'opérateur; 

:i»  Une  manivelle  B  montée  sur  un  cadran  K  gradué,  à  ressort,  indique,  à  tous  les  temps  de  l'opération, 
lo  nombre  de  kilogrammes  résultant  du  tirage; 

■i'  Vu  cliquet  C  ou  arc-boutant  qui  maintient  l'extension  obtenue  au  moyen  de  la  manivelle,  eu  sorte 
que.  à  un  moment  donué,  la  manivelle  est  enlevée,  et  en  appuyant  avec  force  sur  le  cliquet  C,  l'exten- 
sion cesse  brusquement;  l'opérateur  peut  faire  agir  le  membre  eu  tous  sens,  mèrnc  pendant  l'extfusion. 


f  Kig.  103. 

Appnr(!ilMalIiieu,pourrL'duirij  les  luxations  aiicinimes  de  lainàchoire(lig.  I08\  125  >' 
i'iuce  à  échappcracnt  de  Sedlllot   lî*  " 


Fig.  109. 


D  y  n  a  ivi  o  m  è  l  r  0  M  !i  t  h  i  M 1 
Crochet  en  S.. 
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Pairt>  de  luoulli's  avec  cordis    

Levier-crochol  A  éehappiinii'iit  tU'  Malliicu  (lig.  109)    

Brassiirl  de  Mathieu,  pouvant  servir  pour  tous  les  menilires,  avi;c  aimeanx 
pour  tîxer  Iiks  crochets  de  traction  et  les  mouftes  

Pour  les  apparpil'i,  voir  ORTiiopÉniK.  . 


OSTÉOCLASTE  OU  OSTÉOTOME  DU  D"-  ROBIN  (DE  LYON) 

(MODKI.H  MATHIEU.) 


Fi^'.  110. 

Cet  appareil  est  destiné  ii  redresser  les  cagneux  et  les  cals  virieux,  avec  une  précision  niathén)nlif]ue, 
en  produisant  une  fr.iclure  simple,  incomplète,  transversale,  juxta-artiwilairo,  sans  déchirure  du  périoste, 
sans  lésion  des  parties  molles,  et  surtout  sans  agir  sur  l'artieulafion,  points  essentiels  qui  n'avaient  pu 
jusqu'à  ce  jour  être  réalisés  par  aucun  autre  appareil. 

Cet  appareil  30  compose  d'une  planche,  de  deux  colliers  métalliques,  d'une  gouttière  métallique, 
d  uue  manivelle,  de  quatre  boulons,  d'une  bride  en  cuir  et  d'un  levier  (fig.  1 10). 

La  planche  est  ilestinée  à  recevoir  la  cuisse;  elle  doit  se  placer  sur  une  table  qaelcouqne,  dans  une 
position  inclinée  de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant,  de  manière  que  le  fémnr  repose  dans  toute  sa 
longueur,  le  malade  étant  dans  le  décubitus  dorsal.  CeUe  disposition  est  absolument  nécessaire,  car 
autrement  il  se  produirait  un  mouvomeul  de  rotation  de  la  cuisse  en  dehors  au  moment  de  l'opération 
i  t  la  fracture  serait  oblique,  ce  qu'il  ne  faudrait  pus, 

l.a  partio  postérieure  de  la  planche  est  à  coulisse  ;  on  la  tire  donc  plus  ou  moins  suivant  la  lon- 
i.-11'Mir  de  la  cuiss"-  que  l'on  veut  opérer.  L'éeliancrure  arrondie  est  destinée  à  recevoir  la  fessi-. 

La  gouttière  d'acier  est  également  recouverte  nn  dedans  d'une  lame  de  cuir,  elle  embrasse  la  cuisse. 
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elle  u«  Joil  pas  Olre  ti'û|)  incurvée,  ce  qui  nuirait  à  rcxpansion  dos  partie»  molle!*  et  empiiauinierait  trop 
stvictenient  le  niemhre. 

Les  deux  colliers  sont  destinés  à  immobiliser  complètement  la  uii      f,  pressant  sur  la  gouttière, 
quatre  écrous  les  relient  ii  la  planche. 
Une  manivelle  creuse  permet  de  serrer  rapidement  les  écrous. 

La  hride  de  cuir  se  place  sur  les  condyles  fémoraux  ;  ses  e\lréraité<,  percées  de  trous  garnis  d'oeillets, 
se  fixent  sur  le  curseur  du  levier,  il  faut  que  cette  bride  snil  tnn  join  s  la  plus  courte  possible,  et  (Jue  lé 
levier  prêt  à  fouctiouner  soit  ti-ès  rapproché  de  la  rotule. 


Fig.  111. 

Après  avoir  établi  ainsi  chaque  pièce  de  l'appareil  (fig.  III),  il  faut  rapidement  saisir  le  k'\ier,  lui 
imprimer  un  mouvement  d'élévation  continu  pendant  quelques  secondes,  car  le  chirurgien,  en  agissant 
trop  brusquement,  serait  exposé  à  dépasser  le  point  nécessaire  d'incurvation,  et  A  déterminer  une 
fracture  complète,  ce  qu'il  faut  éviter.  Aussi,  la  fracture  étaut  produite  telle  qu'on  la  dé.sire,  et  au 
point  voulu,  il  faut  rapidement  dégager  In  membre. 

On  peut  le  l'aire  par  le  moyen  d'un  mécanisme  très  simple  :  il  suffit  d'écarter  le  levier  placé  sur  la  par- 
tic  latérale  droite  de  la  planche,  et  le  membre  se  trouve  instantanément  libéré. 

La  fracture  se  produit  exactement  nu  centre  du  premier  collier,  c'est-à-dire  sous  le  point  d'appui  du 
levier. 

Grâce  à  cette  disposition,  le  point  de  In  fracture  est  absolument  matliéuiatique,  il  en  résulte  que 
l'on  peut  produire  avec  autant  de  facilité  une  fracture  dans  l'apophyse  que  dans  la  diaphyse;  il  suflft 
d'avoir  un  point  d'appui  de  quelques  centimètres  sur  l'extrémité  de  l'os  à  briser,  on  peut  également 
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briser  le  IV-mur  à  son  extrémité  inférieure,  aussi  pri^s  de  l'nrlipulatioii  que  l'on  veut,  en  prenant  un 
point  d'appui  sur  les'condyles,  sans  agir  eu  rien  sur  l'articulation  ;  l'appareil  s'applique  également  aux 
autyloses  du  genou,  la  modincation  consiste  en  ce  que  la  gouttière  est  plus  longue  et  le  point  d'appui 
du  levier  à  l'extrémité  de  la  gouttière. 

Ostéoclaste  simple   350  » 

Le  même,  avec  deux  goulLières,  grande  et  petite,  pour  enfant  et  adulte...    400  " 
—     avec  gouttière  pour  ankylose   475  - 


OSTÉOTOMIE. 


Ciseaux  c^léotonies  de  Mac  Even,  la  série  de  trois  (fig.  112)   24  >. 

Maillet  eu  bois  de  gaiac  (fig.  156)   IQ  ,, 

Curseur  mobile  de  Mathieu,  se  plaçant  sur  les  ciseaux  de  Mac  Even,  servant 

a  limiter  leur  action  et  à  empêcher  les  échappées   12  >> 


 Il  .  I  '        ,  I  jiiM 

Fiji.  li:!. 

Scie  passe-parlout  du  D'-  Ollier  pour  la  section  sous-cutanée  des  os  mo- 
dèle Mathieu  (fig.  11-3)   ' 

Davier  scie  du  Df  Ceccarelli  de  Rome  (fig.  14lj   ' 

Pûlytritome  du      Péan,  modèle  Mathieu  (fig.  165).  4*0 
Pour  les  autres  instruments,  voir  à  l'article  Résectioî». 
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FRACTURES 


APPAREILS. 


Double  griffe  de  Malgaigue  pour  les  fractures  de  la  rotule   12 

Pointe  double  du  D'  Valette  (de  Lyon),  pour  le  môme  usage   ;Kt 

Appareil  de  Laugier,  môme  usage   25 

—  à  fracture  de  la  mâchoire,  du  D'  Houzelot  (fig.  115)   15 

Fronde  du  Df  Buisson  (mûme  usage)   25 

Appareil  de  Morel-Lavallée  (même  usage)   12 

—  pour  les  fractures  de  la  clavicule   depuis  12 

Ceinture  tout  en  acier  et  garnie  pour  ôcartement  des  os  du  bassin,  de  Ferdi- 
nand Martin   depuis  55 

Appareil  ou  pointe  articulée  du  Df  Ollier  (de  Lyon)  se  fixant  dans  l'appareil 

plâtré  ;   28 


Fig.  114. 


Appareil  à  exlension".de  Boyer  dit  américain  (flg.  114)   8.j 

Appareil  mécanique  do  Burggraeve  pour  l'extension  permanente  et  graduée 

des  fractures  du  fémur   250 

Le  même,  pour  les  fractures  de  la  jambe  (modèle  Mathieu)   200 


Fig.  1..,.  l'i^'.  IIU. 


Pelvi-support  du  D'  Cusco  (flg.  11(1)  

Uoigtier  du  D'  Guermomprcz  pour  les  contusions  ili's  doigts. 
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Appareil  à  (l(Uil)U' plan  incliiiù  dn  [)<■  Diiviil  (de  Itresl)  pmir  les  fr;ictiirf'S  ûo 

jambe  et  (Je  cuisse   •'jO  " 

Plan  incliné  de  Mayor  pour  les  rraetures  de  eiiisse   l->  » 

Pointe  de  Malgaigne  pour  fractures  eouipliquées  de  lajatube   13  » 

Appareil  du  D'  Benjamin  Anger  pour  fracture  coniniinutlve  de  la  jambe, 

modèle  Mathieu   9â  » 

Appareil  à  double  point  d"app)ii  du     Hcnuequiii,  poui-  fractures  de  la  cuisse.  250  " 

—  du  môme,  forme  gouttière   8  » 

—  il  suspension  (?t  il  chariot   50  " 

—  à  suspension  pour  le  bras   30  » 

—  hyponarthésiquc  à  suspension,  du  D'  Philippe                     depuis  25  » 

Nouveaux  appareils  en  zinc  laminé,  du  D''  Noizet  

Anneau  à  pointe  du  D""  Richet,  pour  fixer  les  corps  étrangers  du  genou   5  » 

Le  même,  modifié,  avec  pointe  centrale  à  coulisse,  du  D""  Ledentu,  modèle 

Mathieu   10  >> 


APPAREIL  DE  SCULTET. 

Appareil  pour  fracture  de  cuisse  avec  longue  attelle  externe   30  » 

Le  même,  ordinaire   20  " 

—     pour  fractures  de  jambe   15  » 

Appareil  pour  fractures  de  bras   12  > 

Le  même  pour  avant-bras   8  )■ 


Tous  ces  appiinMl-=  ?otit  nvc  leurs  coussins  eu  liallo  ir.-ivniiip  •  (  l.'ur-  attelles. 


ATTELLES  ET  GOUTTIÈRES. 
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AttoUo  du  Dr  Péan,  en  toile  métallique  en  F  pour  coxfilffip 'firr  117  r,    ,1^  -  - 

-  eu  fil  de  fer  (fig.  1I7  B)   ^        "^'j,  ,  25  ^  2 

-  en  bois,  le  mètre   Je  1  25  a  2  .lO 

Appareil  dit  attelle  bordelaise  i)our  fractures  de  cuisse  ou  de  jambe,  modiflé 
pm*  Brocci   ' 

Attelles  conjuguées  de  Mathieu,  grand  modèle.  Ce 'modèle  a  été  adopté' uai-  " 
toutes  les  compagnies  de  chemins  de  fer,  la  Société  de  secours  aux  blessés 
et  les  mmlstères  (fig.  118^...  u»«rs»i.s 


Les  mêmes,  modèle  moyen   3  5q 

—       petit  modèle   3 

Attelles  du  D' Noizet  

Attelle  à  rallonge  pour  fracture  de  cuisse   1  50. 

—     palmée  pour  fracture  des  doigts  ou  des  os  de  la  main   2  ')0 

Palette  pour  fracture  du  radius   2 

Coussin  en  paille  d'avoine     de  1  à  2  >■ 

Lacs  avec  boucles     1  50 


Fig. 


19. 


Cisaille  pour  couper  les  bandages  et  attelles,  modèle  Mathieu  (fig.  119)   is  < 

Gouttière  perpendiculaire  pour  le  bras  et  lavant-bras   10  >• 

La  même,  garnie  ■   Ig  „ 

—  horizontale  avec  main  (fig.  120)   10  » 

—  garnie  "   18  ,. 

—  pour  avant-bras  avec  main   7  >• 
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La  mêiuc,  garnie  

—      pour  le  bras  et  l'épaulo. . . 


Fig.  120. 


La  même,  garnie   18  >> 

—  pour  jambe  jusqu'au  jarret,  avec  pied   9  » 

—  garnie   17  ;« 

Gouttière  avec  pied  jusqu'à  mi-cuisse   12  » 

—  garnie   22  >• 

—  pour  cui?sp  avoc  jambo  fît  piod,  côté  droit  ri  gauche  (fiff.  120. .. .  14  >• 


MATHIEU 


riy.  121. 


La  même,  garuie                                                                                   2ô  - 

—  pour  cuisse,  et  enveloppant  une  portion  du  bassin              de  40  à  50  " 

—  garnie                                                                       df  60  à  80  » 

—  en  fil  de  fer  allnul  jusqu'au  bassin                                      ....     70  » 

Une  paire  de  moufles  pour  soulever  les  gouttière.'                                       25  » 

Gouttière  de  Bonnet  (grand  modèle  Mathieu),  garuie  avec  ouverture  du 

siège  et  entre-jambos  garnis  en  caoutchouc  (*)  (flg.  122)                             200  >. 

Lu  même,  morlèle  grand-moyen  (*)  (fig.  122)   175 

—  modèle  moyen  (*)  (fig.  122)                                                         150  m 

—  petit  modèle                                                                         130  » 

—  pour  enfants                                                                         120  n 

Demi-gouttière  de  Bonuet,  modèle  de.s  hôpitaux,  grand  modèK                      120  » 
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Gouttière  du  D' Carolî  (de  Brest),  en  fcr-blauc  à  double  fond  pour  irrigations 

continues  pour  le  bras   3ô 

La  même,  pour  la  jambe  '.   40  « 

Pour  les  valves  mobiles  fixées  sur  les  gouttières,  en  plus  par  valve,  de  4  à  6  fr. 
Pour  les  pansements  ordinaires  de  Lister,  enfin  tout  le  linge,  charpie,  etc.,  etc., 
voir  article  spécial  (Passements). 

Toutes  les  gouttières  pour  jambes  ou  cuisses,  que  nous  faisons,  sont  munies  de  points  d'appui 

ou  éperons  fixés  au  talon  pour  les  empècUcr  de  basculer. 
Nous  faisons  des  appareils  moulés  en  feutre  plastique,  pour  fractures.  (Voir  article  spécial.) 


MATELAS  ET  COUSSINS. 

Matelas  à  eau  ou  à  air  en  caoutchouc   depuis  120 

Le  même,  percé  au. rentre   depuis  135 

Cou.ssin  rond  on  cnoiitchouc,  petit   30 

—  —         —  moyen  

—  —         —  grand  

Les  mêmes  en  fer  à  cheval   de  20  à  là 

Coussins  ronds  capitonnés  ou  non  pour  les  seins  ou  les  talon.s   depuis  10 

(*)  Prendre  les  mesures  suivantes  : 

Longueur  de  l'aisselle  à  la  plante  du  picil. 

—      du  périnée  à  la  plautc  du  pied. 
Circonférence  du  bassin. 


MATHIEU,  boulevard  Saiiit-Gerraain,  113. 


79 


CiM'oeau,  pulil  iimdolc  . . 

—  moyeu  

—  grand  

Crrcoau  artic  ulé,  petit . . 

—  —  moyen 

—  —  grand. 


SUTURES. 


Fig.  12^. 


Pince  pnrte-aiguille  de  Mathieu  (dernier  modèle)  (fig.  123)   12  » 

Aiguille  tubulôe  de  Starteu,  modifiée  par  Mathieu,  pour  suture  uiétalliquo ...  6  » 

—     chasse-fil  de  Mathieu  avec  sa  série  de  IV  aiguilles  en  boîte   50  » 

La  même,  simple   10  >■ 

Aiguille  à  manche  du     Peau   i  » 


Fig.  124. 

Aiguille  à  chas  brisé  et  à  coulisse  du  D'  Rcvcrdiu  (de  Genève)  (fig.  124)   IG  n 

—  à  chas  brisé  cl  mobile  du  D'' Trélttt   IG"  » 

—  àsutureordinaire, droite,demi-courbe, courbe.  Ladouzaine(fig.  125).      5  » 

—  de  Mathieu,  ronde  avec  pointe,  en  bec  de  lliUe,  chas  en  fourche  pour 

lefilmétalliquo,  droite,  demi-courbe,  courbe.  La  douzaine  ffig.  126V      6  » 

—  à  sutures  simples  et  tubulées,  du  D'  Crequy     1  50 


Fig.  125.  Fig.  12C. 


Épingles  ordinaires  pour  suture  Le  cent.      »  50 

—  en  acier  pour  suture   La  douzaine.       1  » 

—  à  tète  (If!  verre   La  pièce.      »  50 


CERCEAUX. 

  8  " 

  10 

  12  >. 

  10  » 

  12  >. 

  15  >' 
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Fil  ciré                                                                       .La  peloti'.  i:, 

Soie  à  suture                                                                     Le  roulenu.  I  >, 

Fil  d'argent                                                                        Lo  roul.-au.  2  hO 

Catgut.  (Voir  article  Pansejients  antiseptiques.) 

Serre-fiuc  en  argent,  droite  et  courbe                     La  flouzainn,  de  7  fr.  ii  12  » 

—      à  vis  de  pression  du  Df  Péau                                    La  pièce.  2  50 

Serre-plate  en  argent                                                              _  \  :,q 


HÉMOSTASIE. 


l"ig.  127. 

Pince  il  torsion  et  à  ligature  profonde  articulée  à  ressort  de  Mathieu 

hr.  s.  g.  d.  g.  (fig.  127)   12  » 

Pince  à  torsion  ordinaire  de  Cavaliui  et  Mathieu   6  • 

—  k  ligatures  profondes  de  Mathieu   1  ' 

—  à  torsionetàligaturesprûfondes,àcôucploinoul'euêtré,deFergussoii.  8  ■ 

—  à  torsion  des  artères,  du  D' Tillaux   Ht 

—  à  pression  continuo   4 


^    A  B 


C  E 


1» 


l'"ig.  128. 

Pince  porto-lil  de  .Mathieu  pour  la  ligature  des  artères  profondes  (%.  128).     12  ■ 
—   â  artères  de  Nélaton   ■ 

Pince  pour  hémostasie  préventive,  du  D''  Péau,  poui-  auipulaliou  di'  la 
langue  

Ténaculum  à  nmuche  lise  à  virole  

—  —  à  queue  de  poisson..  "' 
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Pince  hémostatique,  à  cône  fonùtrt''  pour  lit,'iiturcs  profonilc.-; 


A  B  B  B 


C 

l'iS-  129. 


Pinco  tiémostaliquo  nw  h  lun'iprL'^siirc  ordinaire  du  D''  Péan  (fijj;.  129,  A)..  0  >> 

—  —  —  en  losange,  en  ovale,  en  trianpie,  du 

uiùme  (tig.  129,  B)   5  oO 

—  —  .'U  T,  du  IV  Pcîin  'fig.  129,  C)   6  » 


Fig.  130. 

Pince  hémostatique  du  D' Péan,  pour  le  pharynx,  pour  l'uténis,  droili'  ou 

courbe   "  50 

—  pour  hénifislasie  pr^n■entive,  du  D""  Péan,  petite,  droite  ou  courlx' 

(lig.  130)   4  » 

La  nn!ine,  moyenne  (fig.  130)   (i  50 

—      grande  (fig.  130).!   8  >• 

Aiguille  de  Cooper,  manche  Qxe  à  virole   3  50 

—  —           —          il  queue  de  poisson   2  60 

de  Deschamp  à  droite  et  à  gauche   fl  » 

—  iirtieul<''e  du  pi-ofes.tîeMr  .Mnreelin  l)iival  (de  Brest)   18  >■ 

G 


COMPRESSEURS. 

Petit  compresseur  élastique  de  MJilhieu,  adopté  par  le  ministère  de  la  marinp 
et  (les  colonies  


Fig.  132. 


Compresseur  de  Brocii  pour  la  fémorale  (fig.  132). 

Tourniquet  de  .l.-L.  Petit  

Appareil  il  eompression  éla.<ti(|ue  du  l)' Esmnrch. . 
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Compresseur  pour  la  soiis-cliivièrr  (moili'-li' .Mathieu)  [tij^.    25  » 

—         universel  su  lixaut  sur  le  lit  du  malade,  que  nous  avons  cons- 
truit sur  les  indications  du  D'  B.  Auger   100 

l'c'lil  compresseur  de  Droca,  pour  les  anévrysnies  du  bras  imotlclc  Mathieu'.  20  » 

Fiy.  13-4. 

Bande  réglementée  de  Houzé  de  L'Aulnoit  (fig.  l-3t)   2  SO 

—     à  agrafe  du  D'  Nicaisc   6  » 


l'ig.  13.^,  A.  Kig.  135,  B. 

Compresseur  aorlique  simple  en  forme  de.  double  béquille  du  Léon 

Labbé,  iiiodcli;  .Mathieu  ,(ig.  13.3,  U)   10  » 

Compresseur  aortique  de  .Mathieu  avec  gouttière  dorsale  et  vis  de  pression.     50  » 

F'i'Iotos  lîliiatifiui"»  ilo  lii'ocu  pour  lu  compression  (1rs  tumiMirs.  —      prix  varie  selon  la  forme 

et  lii  (tinii'il'iidn . 
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ÉCRASEURS. 

Très  grand  écraseur  droit  de  Chassiiignac  dit  écrasfur  \  r'tr'riii;iiiv 


Fif?.  13(1. 

i>:rasi'Ur  graud  du  uniyra  courbe,  de  Clias^ai^'iiai-,  uiodùlo  .\lalJii«ij  (H^'.  l'-in,.  ï>i>  >■ 

—  droit  grand  on  moyeu,  du  uiciiic   45  >, 

—  petit,  droit,  du  même   35  •• 

—  petit,  courbr,  du  m^me. .   45  > 


Fig.  137. 

Écrascur  courbe  à  doux  chaînes,  du  professeur  Verneuil,  formant  écraseur 

droit  ordinaire,  modèle  Mathieu  (iîg.  137)   "o 

Écraseur  droit  et  courbe  porte-chaîne  du      Desprez  (de  Saint^Qucntin). 

modèle  Mathieu.  Voir  article  Maladies  des  femmes   180 

Constricteur  à  deux  bonis  du      Barnes  .•   45 

Grand  coustriclcur  du  D''  Maisonneuve   35 

Conslrictenr  du  même,  moyen   30 

l'etit  constricteur  du  même   20 

—           modèle  deti'busse   12 

Constricteur  courbe   20 

Serre-nœud  à  bout  articulé  de  Broca. .  :   14 

—        à  tordre  les  lils   25 

Porte-nccud  de  Dessault   fi 

Serre-iiœud  à  burillct-du      Péan,  avec  aea  deux  sondes  conductrices   22 

l'our  les  nerrc-iicEuils  ou  ncrnseurs  spcVmux,  voir  articles  Nbï.  Onmi.i.ts.  Lim.w. 
Maladifs  ma  i'kmmks.  rte. 


DILATATION  DES  PLAIES. 

Itilatateur  <!•■-  plaies,  jiuiic.tioiis  et  incisions  
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AMPUTATIONS  PAR  BROIEMENT  CIRCULAIRE.  NOUVELLE  MÉTHODE  GAUJOT-MATHIEU. 

Publii'i'  dans  les  Archives  généraUs  de  médecine,  numéros  tl'noût,  septembre  et  octobre  1878. 
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Couteau  ^  amputation,  pt.'tit  ■.   r,Q 

Scie  à  anipiitiition,  ordiuiiiri!  (fig.  140^   20  >. 

Rugiue  courbe  et  concave  du  D'' Gaiyot  (Ug.  i;j8i   20  „ 

Gros  écarteurs,  du  môme  ,   20  " 

Fil  de  fer  pour  amputation     4  50 

Élude  sur  l'ablntiou  <los  iiieiiibrRs  par  le  broiement  circulaire  pnr  G.  (i.iujot,  proi'esseur  lii:  clinique 
cliirurgicnle  à  l'école  d'application  de  médecine  militaire  du  Val-de-OrAce.  lirocliure  publiée  chez  H.  A«- 
sclin,  libraire  de  In  Faculté  de  médecine. 


AMPUTATIONS,  TRÉPANS  ET  RÉSECTION  DES  OS. 


Couteaux  à  amputation  de  grandeur  variée   La  pièce. 

Couteau  de  Lisfranc  

—  petit  du  professeur  Verueuil  

—  interosseux  ,    

Long  bistouri  de  Brocn    

Bistouris  fixes  assortis   La  pièce. 

Deux  forts  bistouris  du       Langeubeck,  de  Richard,  du  If  Esmarch,  ou 

de  Nélnton,  pointe  rabattue  et  pointe  au  milieu ....   


'1 

■i  ÔO 


10 


Deux  bistouris  à  résection  du  D'  Farabfuf  (Ilg.  

Instrument  à  plaque  d'acier  du      Cras  (de  Brest),  pour  rétracter  les  lam- 
beaux et  guider  la  scie  dans  les  amputations  


vi''.  110. 


Scie  il  amputation,  avec  arbre  et  plate-semelle  d'une  soult'  pièce  en  acier, 
avec  trois  feuillets  de  scie,  large,  moyen  et  étroit  (modèle  Mathieu)  (lig.  20 
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//  1) 


liK.  l  il. 


tir.intle  scié  di-  .Malhiuu  à  arLiculations      à  l'euillels  tomnauts  pour  amijii- 

talious  et  résections  tt):  

Scie  à  riisectiou  à  lame  tournante  du  D'  Farabeuf  


ite  lie  coq. 


1  onvcxe  de  Lafrev, 


45 

5 

7 


l'ig.  142. 


Scie  de  Larrey  ou  du  W  Laugtiulteck  (tig.  142). . 


Fig.  l  i:]. 


Scie  il  talon  très  long,;'Ou  passe-pftvtnut.  du  D'  Ollior  frlo  Lyr>n\  modclc 

Mathieu  (fig.    '  

—    courbe  pour  le  uiaxillairc  

-   à  dos  mobile.  


(J  50 

G  >. 
5  50 


8« 
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Scie  à  chaîne  avec  étau  et  crncln'l   23 

Arbre  de  scie  à  chaîne,  de  Malhieu,  iJiMir  bcw.v  d  une  seule  ui;iiii   2(1 

Grande  aiguille  à  manche  de  Chassuignac,  pour  passer  la  scie  à  chaîne   4 

Pince  perlbralrice  de  NéUitun  pour  faire  le  passage  de  la  scie  à  chaîne   H 

Paire  de  ciseaux  droits  et  forts  : ...  :   6 

Lime  emmanchée   4 

Pince  pour  extraire  les  ctiiiuilles,  halles,  otc   .î 

Soude  cannelée  de  Blandin,  articulée  et -à  ntanche   Il 


—  —  articulée  de  Blandin  et  soude  rugine  du  D''  Ollier  sur  le  même 
manche.  Modèle  que  je  f;n>  '•mii'  !;  ?  mini?tiTesde  la  guerre  et  de  la  marine. 


Fig.  146. 


Écartebr  simple  à  manche  du  i)'  Langenbeck  (fig.  14C)   La  pièce.  6 

Écarteurs  doubles  en  acier  nickelé  du  D""  Karabeuf   Les  deux.  8 

—  —      ou  li-iples  on  acier  nickelé  du  D""  Chauvel . . .    La  paire.  li 


Fig.  147. 


Écarteur  en  érignes  ou  à  griffes,  pointues  ou  mousses,  de  Wolkmann.gi'an  I 
modèle  (lig.  1 47}  


Fis.  148. 


Le  même,  petit  modèle  (fig.  148)    

Deux  pinces-cisailles  de  Liston,  drciiiiv<  "U  cdim  Ih   La  pit  

Cisaille  coupe-uet,  ou  ineisive  disposée  pour  servir  a  l'nuipulation  de  la  ui;!- 
choire    
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V\g.  l-iO 

Forte  cisaille  à  mors  croisés,  iW  .Malliieii,  .'i  articulation  ftxcentriqae,  lon^~ 

niimchos  avec  ressort.  Droite,  coudée  ou  courbe  (fig.  l49)  La^ièci'  18 

Petite  cisaille  oblique  à  uiors  très  courts  de  Mathieu   12 

—        coupe-net   8 


Fig.  m. 


Grande  cisaille  du  D'  Péau,  modèle  Malliicu  ^lig.  lôO).,, 
Cisaille  ou  ostéotome  du  D''  Castelnuovo  


35 
05 


Cisoille  ou  pince-gpuge  petite,  moyenne,  grande,  modèle  Mathieu  (fig. 

La  pièce,  de  15  h  50  > 


i)Û 
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Davier  à  résecliou  du      Ollier,  inors  à  pointes  uiultiplos,  modèle  Mathieu 

(fig.  152)   2.-, 

—     érigne  du  mftme  avec  quatre  ou  six  pointes  pour  les  os  mous  on  les 

tètes  d'articulation,  modèle  Mathieu  (lig.  152)   25 

Ces  (Invicrs.  que  j'ni  construits  sur  les  indications  du  IC  Ollier,  sont  ù  brandies  creuses  avec  en 
muillèrc  et  ressort.  —  Je  construis  ces  daviers  de  diltérenles  grandeurs  :  jîniuds,  moyens  ou  jiftit- 
pour  les  gros  et  les  petits  os. 


(iros  davier  à  résection  du  Di"  iNiralienf,  |>niivanl  si-rvir  pnur-  les  ifrus  i<\  los 
]ielils  os  (fig.  153) 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  413. 


ri.i(.  I.n. 

U  '.vior  du  D"- hVrjtussim  (lig.  154,  D;   14 

—  fort  srand  pour  los  grosses  résections,  .In  tnènin   18 

—  du  1)'  Boniiafont  (fig.  154,  d     14 

—  .le  Chassaif!;n.ic  (fig.  154,    10 

—  à  séquestre,  droit  du  même  'fig.  154,  A)   10 


ii  séquestre,  contre-coude  eu  Ijaïonnelte   12 

il  séquestre,  couilie,  coudé  ou  droit   La  pièce.  10 


Gouge  coudée.daD''Delore  (de  LyonVfonclionnant  d'arrière  en  avant  (fig.  155).     11  >■ 
taillée  en  lime   de  2  à  3  SO 


Fig.  150. 


(iouge  Coudée,  à  manche,  du      Legonest  (fig.  156)   8  >■ 

Ci«eaux-bnrins  assortis   U  pièce,  de  2  à  .3 


h  manche,  du  !>••  Legouesf. 


ta 


Fig.  157. 


Sonde-rugine  du  n>-  oilier  de  Lyon,  pour  passer  la  scie  à  chaîue  et  pour  le 
décollement  du  périoste,  modèle  Mathieu  flig.  1571  


92 
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Cisi'aux  ili'  Mac  Evi'ii,  sérii;  de  trois  gradiicc  {lig.  l.>8;......   'i 

fiouges  tout  acier,  droites  ou  contre-cou<l(îes,  modèlp  Mathieu,  la  si'-rie  <\i 
trois  graduée  (fig.  158)   ...  "1 


l'ifî.  ir.u. 


Maillet  eu  bois  de  gaïac  (lig.  159^,  modèle  .Mathieu 
—  en  maillechort  en  plouil)  garni  


Fig.  IfiO. 


Nouveau  bislouri-ni^'iu.- du  U"-  Tripier  (dt!  Lyon),  modèle  Matliieu(tig.  UiO). 

Uugiue  circulaire  ou  emporte-pièce.  •  

Deux  longues  rugines,  droile  et  courbe,  du  D"  Ollier  (di-  Lyon)  
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Fig.  163. 

Rugines  dolache-teuiloii  du  i)"-  Fnnibfiif,  droite  ou  courbe,  la  pièce  ffifr.  16-3).  6 

Détacho-tendon   j 

iiiijiiine  droito  ronde  


'J4 


Cuivtles  Irniichiuitos  fenèlrôes  du      Nicaise.  (liy.  Kii    Lu  piecu,  de  «  a  10 

Haspaloirs  du      Laufroul.Pck   Le*'  quatre.  18 

Avulse-onfîli}  de  Chastiaignac  ' 


TRÉPANS,  PERFORATION,  SAIGNÉE  ET  SUTURE  DES  OS. 


l'ig.  UIG. 


Perforateur  du      Launelonguc  avec  ^ix  forcU  firadués  (fig.  1 


Trépan  !i  pyramide  avec  doux  courounef  (tig.  K-" 
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l'erforuteuv  simple  ilo  Nolalou  avec  forets  et  luèches  

Fil  d'arpent  pour  la  suture  dos  os                                       Le  rouleau.  '2 

Ti'éphiiie  avee  une  courouue   •  • 

Couroune  lie  rechauge                                                                 Depuis  6 

Tire-foud  indépendiiut   ' 

Couteau  lenticulair.                               ■  •.   ^ 

Elévateur  ;i  rufiini'    ^ 


POLYTRITOME  OU  D'  PÉAN. 

(modèle  MATHIEU) 


Fig.  168. 

Cet  instrumeut  est  destiné  à  pratiquer  l'évidemeut,  lu  porforatiou,  la  trépanation  et  la  section  des  os. 
Cet  instrument  se  compose  : 

D'un  pfau  dit  sergent  servant  à  le  fixer  soit  sur  une  chaise,  soit  sur  le  I)ord  d'un  lit  ou  tout  autre 
■  iidroit  jugé  convenaide  ; 

Deux  roues  d'angle  ù  crémaillère  sont  fixées  sur  cet  étau  et  mises  eu  mouvement  par  une  manivelle; 
"Iles  peuvent  être  également  mises  en  mouvement  ii  l'aide  d'une  pédale,  mais  dans  ce  cas  un  volant 
Pat  nécessaire. 

Le  mouvement  se  trouve  transmis  au  porte-foret,  au  porte-scie  par  un  conducteur  métallique  flexible 
("n  tons  sens,  ce  porte-foret  est  aussi  surnionlc  de  deux  roues  d'augle  ù  crémaillère. 

La  série  de  combinaisons  des  roues  d'angle  est  destinée  à  augmenter  la  vitesse  sans  diminuer  la  force 
de  l'instrument,  force  reconnue  nécessaire,  vu  la  résistance  produite  par  le  frottement  des  grosses  fraises, 
des  scies  et  la  dureté  des  os  à  évider. 

Les  fraises  sont  à  pans  Irancliaiits. 

Les  tranchants  sont  minres  et  courts,  leurs  furmos  varient. 

L'arbre  des  scies  circulaires  porte  une  poulie  folle  ou  un  manche  destiné  ii  recevoir  le  doigt  ou  la 
main  conductrice  de  la  scie. 

Sur  II'  porte-fraise  scie,  on  peut  également-  monter  des  couroinics  de  trépan  pour  la  saignée  des  o.- 
et  pour  toutes  les  trépanations  en  général,  des  forets  pointus  ou  plats,  des  mèches  dites  américaines. 
d!'s  gouges  tranchantes,  etc.,  pour  la  perforation  et  la  suture  des  os,  des  scies  circulaires  simples  ou 
accouplées  pour  la  suture  îles  parties  osseuses  et  la  division  des  tissus. 

Ses  services  ne  sont  pas  pour  les  os  seulement  franchement  à  découvert,  il  permet  d'agir  aussi  faci- 
lement sur  les  os  profondément  placés,  pur  d'étroites  ouvertures,  sans  gêner  la  vue  et  la  main  ilu  chi- 
rurgien. 

f  ar  Cl'  moyen,  on  peut,  sans  <liflicultés.  évider,  si-etiouner  et  extraire  de  longs  séquestres  occupant 
par  l'xempic  la  longueur  du  fèinur  ou  de  l'humérus,  et  cela  sans  produire  de  délabrements  comme  avec 
la  gouge,  U;  burin  et  le  maillet  dont  l'ébriinleinrut  et  les  échap[iées  sont  toujours  à  redouter. 


0(î 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  413. 


Un  des  avantages  importants  lie  l'iustrunu-nl  est  la  i'apidi((>  avec  laquelle  ou  montR  on  on  change  le» 
pièces  noceasaircs  l'i  la  foi  mo.  île  la  raviln  on  it  la  profondpnr  de  la  logiou  dans  laqucll'  "crer. 

l'.ilytviloiii'.'  f(im|>Ii't  i-n  buîtf  


EXTRACTION  DES  BALLES. 

Fig.  169.  ''^^^ 

Slylet  explorateur  avec  boule  en  porcelaine  de  Nélatou  (modèle  Mathieu). . .  5  • 

Le  même  avec  boules  en  porcelaine  démontantes  (modMo  Malhiuu)  (tig.  169).  7  » 

—       loug  sur  tige  tlexiblc  (modèle  Mathieu)   0  50 

K.vploratcur  électrique  de  Trouvé  avec  stylet,  tire-foud  et  pince  tire-balh-..  135 

Tire-fond  tire-balle  de  Baudeus   (>  ■ 

Pince  tire-balle  petite  du  !)'■  Hicord  pour  placer  dans  le»  trousses   9 


l-'iy.  17U. 


Pince  tire-balle  américaine,  modifiée  par  Mathieu,  modèle  ndripté 
ministères  de  la  guerre  et  de  la  marine  (fig.  170)  


BOITES  POUR  AMPUTATIONS:  -  INSTRUMENTS  DÉMONTANTS  (modèle  Mathieu' 


Fig.  171. 


Trois  lames  dp  couteaux  à  ampu-            |  Couteaux  iuterosseux  avec  em- 
tation  sur  uu  numche  commun.     28   »i    ba;^'   *' 
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Scie  il  manche  se  ilémontaut, 

avec  deux  fouillels   32  " 

•S.-ii-   potitei  à  dos  mobile   r>  50 

l'iiice-cisaille  de  Liston   I  i  ' 

Aiipaieil  compresseur  d'Esmari'h  i  s  . 
Trois  bistouris  fixes  ou  petits  cou- 
teaux, forts  manches  ù  viroles  10  50 
l'iiice     t-^rsion.  porte-épiugles.  G  » 


Pince  à  ligatures  profondes  dt! 
Mathieu  

Aiiu'uillo  de  Cooper  

Ténncukun  

I  Trois  aiguilles  ù  sutures  

I  Boîte  acajou  ou  noyer,  serrure 
j    et  poignée  sur  le  côt6,  etc.... 


0 
2 

2 
1 

38 


50 
50 
50 


Prix  de  cette  boite  couiplèle   1G6  >- 

Mon  sysièinf  d'articiilatiou  solido  et  sans  au<niii  ressort  i)ermet  de  réduire  le  volume  de  la  boite 

presque  de  moitié. 


BOITES  A  AMPUTATIONS. 


.\"  1. 

IX  couteaux,  grand  et  petit. .     II    »  Ténaeulum  (|ueuc  de  poisson. . .  2  50 

ig  bistouri  du  D"- Brocu                4    "   Aiguille  de  Cooper,  semblable. .  2  50 

ioui  i  amputation  des  doigts. .       3  50  Piuco  à  torsion  et  ligatures   G  •> 

i'' amputation  deux  feuillets. .     20   »   .Six  aiguilles  à  sutures   2  50 

\ppai-eil  compresseur  d'Esinarch     18    >•   Boite  en  chènc  ou  noyer,  garnie  30  » 

Prix  de  celte  boîte  complèti'   100  >. 

Eii  ,  ii.iM^^.siut  la  pince  à  tor.sion  pour  deux  pinces  hemoslatiques  du 

l'éan   Même  prix. 


)eux  couteaux,  grand  et  moyen, 
'etit  couteau  ilu  Vcrneuil... 

:g  bistouri  de  Broca  

\-  forts  bistouris  amputation 

'!'■>  doigts  

de  amputation  deux  feuillels.. 
'•tile  cisaille  oblique  de  Mathieu. 

Prix  de  rette  boîte  complète.   12G  >. 

En  <jh.iiii;>'.iMt  !n  i.iii,-,.  'i  t,,r.  i  ,,1  iioiir  deux  pinces  hémostatiques   .Meuu 


Il  » 
5  50 
4  .. 

7  >i 
20  » 
12 


TénaculuDi  qucae  de  poisson... 
Aiguille  de  Cooper,  semblable.. 

Pince  à  torsion  et  ligatures  

Appareil  corapr(.'Sseur  d'Esmarcli 
Six  aiguilles  à  sutures  

Biiîl  r-  PII  clirili'  ^  .11  |\(   


2  50 
2  50 
6  « 

18  ). 
2  50 

35  0 


[JllX. 


3. 


eux  couteaux, grand  et  muyeu. 
luteau  petit  du  D'.  Verneuir.  . . . 

—  interosseux  

i-=louri  de  Broca  

<'ux  forts  bistouris  pour  les 
doigts  

ie  amputation  deux  feinllets.. 

■  tite  scie  à  dos  mobile  

•tite  cisaille  oblique  de  Mathieu. 


il 

5 
5 
4 

7 
20 
r..5 


50 


Ténaeulum  queue  de  pois.son... 
Aiguille  de  Cooper  semblable... 

Pince  à  torsion  

—  à  ligatures  profondes. ..  . 
Appareil  compresseur  d'Iïsmarch 

Six  aiguilles  à  sutiu-es  

Épingles  et  fd.  

Boîte  en  chftne,  noyer,  ou  acajou. 

l  i'.)  .^O 


2  50 
2  50 
G  >; 
7  ». 
18 

2  50 
>•  50 
40  » 


Prix  de  cette  boîte  complète   , 

:uclmiigeaullapii.ceàIigaturespr..fondespourdeuxphiceshémôsUtk|Ues.    148  50 
J.  I-  ,1     |,„i,,.,i  am,.ut..lions  beaucoup  plus  eomplètes.  Le  prix  van,;  suivant  le  uombrc 
lies  lUili  umeiils,  lu  graiidrur  de  la  lioile  et  le  luxe. 
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BOITE  A  AMPUTATIONS  ET  RÉSECTIONS. 


4 
10 


50 


'.8 


'22 


50 


Troi.«!  couteaux  nmputalioi)  {^raiid, 
moyen  et  pcUl   10  50 

Couteau  iutorossoux  

Long  bistouri  amputation  de 
Broca  

Trois  forts  bistouris  assortis.... 

Uu  fort  ))istouri  de  lUchard  ou 
du  ])'  I^'arabcuf  

Scie  amputation  et  résection, 
feuillet  tournant  de  Mathieu, 
six  feuillets  de  rechange  

Scie  à  dos  mobile  

—  A  chaîne  avec  manche  à  cro- 

chet   

—  du  D""  Lanjj;cnbeck  

Détachc-tendou  du  D'  Olller  ou 

du  D""  Farabeuf  

Grattoir  ou  rugino  courbe  à  man- 
che   

Deux  curettes  tranchantes  de 
Wolkœanu  

Haspatoir  ou  spatule  à  manche, 
du  D''  Laugenbcck  

Forte  cisaille  de  Liston  

Petite  cisailleoblique  do  ;\lathieu. 

Aiguille  à  manche  pour  passer  lu 
scie  à  chaîne,  Chassaignac  

Perforateur   ii  manivelle  pour 


4  50 


1  i 

13 


suture  des  osfmodi'l.;  Mathieu).  45 

Sonde  ailiculAede  Ulandin   il 

Appareil  d'Esmarch,  avec  com- 
presseur élastique   20  >• 

Écarteur  simple  du  D'  Ijingcn- 

beck   c 

Écartfur  double  du  D'  Ollicr   8 

Fort  flavier  à  résection  du  D' Fa- 
rabeuf ou  du  If  Ollier   22  » 

iJavier  Chassaignac   10 

Pince  fine  pour  séquestres  (Da- 

viei')   10 

Burin  ordinaire    2 

Goug(î  k  manche   4  50 

Maillet  en  bois  ou  en  plomb..  7 

Pince  à  torsion   G 

—     ligatures  profond'  7 

Six  pinces  hémostatiques   21 

Pince  à  dissection  de  Nélaton..  -i 

Six  aiguilles  à  sutures   2 

Aiguille  à  manche  du  Péan 

pour  sutures  profondes   4 

Forte  paire  dii' ciseaux   0 

F11  d'argent  el:  de  soie   ;i 

—       pour  suture  des  os. . .  3 
Boîte  noyer,  serrure,  tourets. 
plaque,  poignée  i-n  cuivre,  in- 
térieur en  peau   05 


Prix  de  cette  boîte  complète   i  i\ 


BOITE  A  AMPUTATIONS,  RÉSECTIONS,  TRÉPANATIONS  ET  EXTRACTION  DES  BALLES. 

On  iijouto  à  l;i  boil.- 


Arbre  de  trépan  avec pyrarai des, 
deux  couronnes,  leur  curseur. 

Tire- fond  

l'outeau  lenticulaii'c  

Couronnes  de  trépan  se  montant 
sur  le  perforateur  à  manivelle 
pour  les  os  et  l'apopiiyse  nias- 
toïde  


;t5 

5 

3' 


12 


dente  les  insiniiacnts  suiviuls 

Levier  à  manchr  

Pince  tire-balle  

Stylet  do  Nélaton  boule  en  por- 
celaine, modèle  Mathieu  

Long  stylet  pour  trajet  priifiiiiil. 
Brosse  plate. 


En  plus  pour  la  boile   I" 


Prix  de  cette  boîte  complète. 


■>:!n  50 


BOITE  A  AMPUTATIONS,  RÉSECTIONS,  TUMEURS  ET  DRAINAGE. 

lu  prcniiiM-e  liniti'  à  lUiipiitation  pI  rései  lioiis  maiiliire  plus  haut  les  iii9lriinipnt<  Jiii»:iiil« 


On  ,ijoul 

Deux  trocarts. droit  et  courbe. 
Six  tubes  à  drainage  assortis.. 
Écraseur  droit  de  Chassaigniir. 
Pince  à  drainage  du     Lister  ' 


15  >• 
7  50 


rlu  D'  Ti  rrillon. 


Pince  de  Mn!»enx  droite,  point 

d'arrôt  

Serre-nœud  courbe  

Sonde  cannelée  foile,  acier  


(i 


Gi;tte  boîte  complète.  Prix  avec  augmentation  de  la  botte.  545 
Les  trois  compositions  irunics  formant  nue  boîb'  à  ampnlalions,  résecti..ii>,  in  p 
nations,  extraction  des  balles,  tumeur?  et  drninatfcs,  sunt  du  prix  de   029  60 


9!) 


Fiff.  172. 


Appareil  d'Esiuarcli,  avec  Jjaudc. 

du  D'Nicaise   1  j  » 

Deux  rouleaux  ;i  amputation. .  . .  Il  » 

Long  Ijislouri  à  nuipulalion. . . .  4  » 
Deux  bistouris  fixes,  pointu  et 

ronvexo   7  " 

Bistouri  boutonné   3  50 

—  fin  pour  la  trachée   3  » 

—  de  Cooper   3  50 

Ténaenluin  à  queue  de  poisson.  "2  50 
Aiguille  de  Cooper,  (jueue  di' 

poisson   2  50 

tlisaiile  oblifuie  de  Malliicu   12  » 

Davier  à  bec  plnt  pour  séquestre.  10  >■ 

Rufrine  courbe   i  » 

Trois  pinces  liémostaliques   9  » 

Pince  à  dissection  de  Nélaton...  3  » 

—  à  torsion  et  ?i  ligatures...  G  » 
fJeiix  écarteurs  doubles  du  D'  l"a- 

rabeiif   8  » 

Scie  amputation  d  eux  feuillets..  20  » 

Serinf-Mie  d(!  Pravaz,métal  niclv(>lé.  10  » 
.'Vspirateur  du  D'  Dieulafoy,  avec 
deux  canules  aiguill(!s,  un  Irn- 
cart,  et  canule  pour  monter 

sur  les  trocarts  onlinaires  . . .  35  » 

Tro.-.Ti'is  quatre  pii'-fi^,;  m  ai'gt'Mt .  IS  >• 


Trocart  à  drainage  de  Chassai- 

Snac   7  » 

Trois  tubes  à  drainajio  assortis.  M  '■'> 
Curette    tranchante   de  Wolk- 

mann   8  >. 

Piuce  de  Mathieu   pour  corps 

étranger  de  l'oreille   18 

Jeu  de  trois  spéculums  del^ulilzor 

argent   12  >■ 

Sonde  csophagienne   2  50 

Crochet  œsophagien  avec  boules 

dilatatrices  du  Prof""  Verneuil.  28  » 
Dilatateur  pour  trachéotomie. . ,  G  " 
Deuxcauules  trachéales  doubles, 

enfauts  et  adultes  (en  argent).     2C  » 

Écouvillon   ..  75 

Soude  à  l  obinei  du  D""  Thompson 

{pour  exploration)   12  » 

Étiù  en  fer-hlanc  

Cinq  sondes  en  gomnie  cylindi  ' 

que  

Trois  sondes  en  caoutchouc;  il( 

N'élaton   ::  ,. 

Six  linugios  coniques   (i  ., 

Trois  mandrins  '. ..    .  75 

Pince  du  D""  Duplay  pour  poly|i 

du  nez   „ 
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Écart eiir  à  ressort,  cl  à  vis  il'iirriit. 

C. 

» 

l'airo  ciseaux  courbes  iri<lcctoniii; 

3 

Pince  k  fixi-r  ;ï  ressort  

-4 

50 

Stylet  double  de  bowinanu.  2-3- 

•î  :,() 

3 

>> 

Aif^uiile  à  manche  

4  « 

Couteau  do  Grael'o,  innnclic  noir. 

3 

.'iO 

Six  aij^uilles  à  sutures  assorties. 

2  50 

—    iancôolaire,  ])oint  d'arn^l. 

50 

Fil  d'arf;ent  et  ordinaire  

3 

3 

V 

Doîte  noyer,  coins,  serrure,  lou- 

Aiguille pour   corps  î'tranpers, 

rds,  plaque  el  poignée  en  cui- 

2 

50 

vre,  intérieur  peau  rouge  

Prix  de  celte  boîte  complète   i38 


BOITE  DE  CHIRURGIE  URGENTE  ET  USUELLE. 


Cette  boîte,  composée  sur  les  indications  des  mêmes  auteurs,  contient  les  mômes 
instnimeuts  que  la  précédente,  plus  les  articles  suivants  : 


Spéculum  du  D'  Cusco   U  » 

Pince  de  Museux   G  50 

Amygdalotome  Mathieu   25  » 

Écraseur  linéaire  coarbt;   55  » 

Six  serrcs-flnes  argent   3  50 

Pince  de  Desmarres   0  > 


Curette  tranchante  pour  chuia- 
zious  

Canule  d'Anel  .se  montant  sur  )^ 
seringue  Pravaz  

Spéculum  nasi.  


Prix  de  celte  boîte  complète  compris  le  supplément  pour  la  grandeur 

de  la  boîte  

Thermo-cautère  du  D''  Paqnelin  


.'.0 


BOITE  DE  CHIRURGIE  DENTAIRE  USUELLE. 


Miroir  coudé  

Pince  fï  pausemeuts  

Sonde  à  dents,  trempée  

—        —  molle  

Cinq  burins  (scalers)  assortis... 

Clef  à  dents  

Huit  daviers  anglais  assortis  

Languii  de  carpe  

Pied  de  biche  

Seize  fraises  sh  montant  sur  un 

manche  


10  » 

5  » 
1  25 
1  25 

12  50 

6  « 
80 

3  )- 

3  u 

20 


Sept  excavateurs   8 

Deux  fouloirs  à  spatule   6 

Six  limes  à  séparer   3 

Deux  limes  baïonnette   3 

Porte-lime   5 

Deux  pinces  coupantes   20 

Drille  et  .six  petites  fraises   12 

Pâte  de  Hill   12 

Porcelaine  de  Flechter  

Amalgame   10 

Une  boîte   '<^' 


9 


Prix  de  cette  boîte   270 


COMPOSITION  D'UNE  BOITE  DE  CHIRURGIE  GÉNÉRALE. 


Deux  couteaux  amputation  assor- 
tis  11 

Couteau  ou  long  bislouri  'l'' 
Brocn  

Trois  bislouri  amputation  de;, 
doigts  et  résections   11 

Scie  anipulations  et  résections, 
T'uilli'l  Idiiiii.inl.  niodi'lc  -Ma- 


thieu  •  ''^ 

Scie  à  dos  moliili'  

—   à  chaîne  avec  crochet  

Deux  curettes   tranchantes  de 

Wolknumn   l'> 

Hugine  .i  nuiuche  liii  professeui 

Verueuil   ' 

Détache.-lendou  du  l)f  Ollier  ..  4 


50 


23 
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(îi>U!{e  à  iiianrlii^   i 

Maillet  eu  bois  ou  ou  plouil»...  "  " 

liuriu  plat   'i  " 

Cisaillt^  de.  Liston   l  i  » 

Davier  à  résection  du  l)"^  Fura- 
beuf  ou   du        ûllier  pour 

petits  et  jïros  os   22  » 

Davier  lin  ou  pince  Ti  séquestre.  10  » 

Éearte\irs  doubles  du  l)'Karal)eur.  8  » 

Aiguille  à  nianciie  du  IJf  Péau..  4  » 

Trocart  à  drainage  courbe   7  ôO 

Kcraseur  droit  Cliassaignac   46  » 

Serre-nœud  courbe   20  » 

Pince  de  Mnseux  droite,  point 

d  arrèt   0  iO 

Spatule  à  manche   4  » 

Douze  aiguilles  à  sutures  assor- 
tie?  ■}  » 

Kpingles  à  sutures,  le  cent   ■  ôO 

Fil  d'argent,  deux  rouleaux   •>  » 

Six  pinces  hénioslaliques  du  D' 

Péau  assorties  de  formes   21  » 

•Pince  à  torsion   G  » 

—  il  ligatures  profondes   "  » 

—  à  dissection,  Néiaton   3  » 

—  à  dents  de  souris   2  50 

Tubes  à  drainage,  six  mètres...  7  50 

Trocart  quatre  pièces  argent. .. .  18  » 

Trois  spécidums  de  Toynbee  ..  12  » 
lUjUecteur  à  lunette  du  IV  Du- 

play   18  » 

Spéculum  nasi   8  » 

Pinces  de  Mathieu,  pour  les  corps 

étrangers  de  l'oreille,   18  -> 

Pince  à  polypes  du  D""  Duplay . .  7  50 

Abaisse-langue   7  'i 

Amygdalotome  Mathieu,  moyen.  2.)  » 

Dilatateur  de  Trousseau   i  'iO 

Deux  canules  doubles,  pour  tra- 
chéotomie enfant  et  adulte. . . .  2G  » 

Soude  œsophagienne   2  50 

Dilatateur  œsophagien  avec  cro- 
chet de  Graefc  et  éponge,  mo- 
dèle Mathieu   28  » 

Seringue  aspiratrice  du  D'  Die.u- 
lafoy,  pouvant  servir  iJe  serin- 
gue à  injection  d'iode  mo- 
dèle Mathieu   35  » 

Spéculum  du  D'  Cusco   14  » 

—        en  buis   ,")  » 

Longue  pince  utérine,  point  d'ar- 
rêt  G  50 


Sonde  utérine   ■ 

Thermo-cautère  du  IK  Paqnelin.  125  » 

Sonde  cannelée  argent   4  •''•i 

Deux  sondes  enfant  et  adult'  . 

argent   12  » 

Trois  bougies  coniques  gomme. .  3  75 

—        olivtiires    —    ...  4  50 

Six  sondes  en  goitnne  assorties.  G  » 

Trois  sondes  en  caoutchouc   3  » 

Étui  en  fer-blanc  pour  ces  sondes.  '?  i 
Uréthrotome   de  Maisonneuve, 

avec  une  bougie  conductrice.  IG  d 
Porte-caustique  de  Lallemaud, 
courbe  pouvant  servir  pour 

l'utérus   25  « 

Seringue  maillechort  n°  4   25  « 

Deux  sondes  de  Thompson,  mo- 
dèle Mathieu  pour  enfants  et 

adultes   24  » 

Brise-pierre  fenêtre  du  ])■■  Reli- 

quet,  n»"  1  V2  ou  2   70  » 

Deux  cathéters  enfants  et  adultes.  7  •> 

Lithotome  double  d'Amus.^at   35  » 

Long  bistouri  boutonné   5  >■ 

Teuelte  droite  moyenne   G  50 

. —    courbe  moyenne   8  » 

Bonton  conducteur   5  » 

Canule  à  chemise   4  ■> 

Forte  paire  de  ciseaux   G  » 

Deux  couteaux  de  Graefe   7  » 

Couteau  lancéolairo  coudé   3  50 

Aiguille  k  paracentèse  coudée, 

avec  stylet  cirgent   5  50 

Aiguille  à  discision  de  Bowmann.  3  » 

Deux  crochets  pour  sirabisme.. .  G  » 
Kystitome   acier   flexible  avec 

curette  écaille,  de  Graefe   8  » 

Curette  double,  Critchett  et  Bow- 
mann  8  50 

Couteau  de  Weber,  points  lacry- 
maux  3  50 

Deux  élévateurs  aluminium   7  » 

Pince  à  fixera  ressort   4  50 

—  à  dents  de  souris   2  50 

—  iridectomie  courbe   3  » 

—  à  cils   2  50 

—  ciseaux  à  iridectomie   3  » 

Ciseaux  courbes  mousses   3  , 

Trois  stylets  de  Bowmann   9 

Boîte  noyer,  coins,  serrure,  tou- 

rets,  etc.,  ou  en  cuir  forme  de 

valise   120  » 


Prix  de  cette  boîte  complète 


1,1 70  25 
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PANSEMENT  ANTISEPTIQUE. 


Fiff.  173. 

Appareil  pulvérisateur  servant  pour  la  méthode  antiseptique  et.  les  inhalations 
médicamenteuses  (lig.  17:)). 


MoDK  u'iîMi'Loi.  —  Après  avoii-  enlevé  le  houchon  vissé  dans  l'orifice  eu  foime  d'iMitaniioir  placé  ^ui 
le  cùté  de  la  clinudière,  on  remplit  cette  chaudière,  par  cet  eiitounoir,  d'eau  simple,  bouillaiile  aul.iiil 
que  po-ssiblc,  pour  abréger  lo  temps  de  cliaulfe.  On  remplit  jusqu'à  co  que  le  liquide  affleure  le  fond 
de  l'orilice,  et  l'ou  revisse  le  bouchon. 

On  emplit  de  même  par  un  orifice  latéral  la  lampe  à  alcool. 

On  remplit  le  vase  ou  verre  du  liquide  à  pulvériser. 

On  ferme  les  deux  robinets  portant  les  becs  pulvérisateurs  eu  les  plaçant  verticalcni"nt. 

On  n'ouvre  définitivement  un  de  ces  robinets  que  loisque  l'appnii^il  est  bien  mis  en  pression  et  (pi'' 
la  vapeur  sort  bleue  et  chasse  bien  le  jet  de  jinlvcrisatlon  li  dislauce.  fl  ne  l'aul  pas  aliaisser  les  dcu\ 
becs  ù  la  l'ois,  la  pression  deviendrait  insuffisante. 

Dans  le  cas  ou,  les  becs  ayant  été  longtemps  fermés,  il  y  aurait  trop  do  pression  d.ius  la  choudicre, 
on  presse  uu  pcni  sur  la  soupaiie. 

La  lampe,  dont  uu  mécanisme  ù  levier  règle  la  llnmnie,  est  employée  avec  touto  celle  flamme  lorsque 
la  pulvérisation  marche.  Pour  arrêter  la  pulvérisation,  on  diminuera  la  llnmme  en  abaissant  Ii 
levier,  et  l'appareil  sera  maintenu  en  pression. 

Avaut  d'ouvrir  les  robinets,  on  relèvera  la  llanime  en  élevant  le  lèvier. 

Ainsi  niiinté,  l'appareil  so  place  sur  un  meuble  et  fonctionne  bien  parloul,  à  la  condliioii  de  ne  pas 
t'.lre  ilans  un  courant  d'air.  Il  doit  élre  placé  au  moins  à  un  nu''lre  ou  un  mètre  et  ilem'  du  champ 
i>péraloirp,  car  le  nuage  se  forme  très  loin  du  bec,  condition  très  avantageuse. 

iiiaml  on  veut  re«ser  de  se  servir  de  r;(ppiiiei1.  il  l'iiiil  aliai>si'r  b's  ili  iix  Imts,  éteindre  la  Inmpe 
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."t  :ittemlro  im  pou  poiii-  iii'  pas  iMrc  lirill-  pai'  un  ji't  (if  VB[>eur  eii  dévissant  lo  bouclion  de  Iti 
l'IiaiuliiTt^. 

Si  l'un  e>t  ariiv(-  au  rnonn'nt  ou  il  n'y  a  plus  d'i'Hu  dans  la  clmudiéru,  I»  jet  de  Tapeur  cesse  ;  il 
faut  s  l'nipi-esser  d'éteindre  la  lampe  pour  ne  pas  altérer  la  paroi  de  lu  chaudière. 

On  peut  pulrériser  toutes  les  solutions  niédiearueulouses,  et  s'il  s'agit  de  désinfecter  une  salle  ou 
il  n'y  a  pas  de  malade.s,  il  y  aura  avantage  à  employer  une  solution  forte. 

Ce  pulvérisateur  e-t  (i\é  sm- !  ■  h, Mr.-  :■   il  !     l'iinlr  .l'uni'  miji  .I'.'  ri  il'iin  t:niii.'t  ;iili.-iilé. 


Appareil  pulvèrUatnir  .i  i  h.t,    A'  i  ..  J  ■  - 

—  -             1  bec,    N°  2  . , .  'iii  ' 

1  hec,    N"  :!   ('>■' 

—  -2  becs,  N"  1   SO  . 

—  —  2  becs,  No  2,  modèle  ordinairp-  rtcs  hôpitaux  ol 

(lu  miuisti'ro  ilt;  la  marino.  et  (les  colonies   100  » 

Appareil  pulvih'isatour  à  2  becs,  N»  3  grand  modèle  des  hôpitaux   150  » 

—  —             2  becs,  marchant  an  gaz   l')0  » 

—  —  3  becs,  marchant  au  gaz,  moilclo  pour  grandes 

salles  à  désinfecter   200  ■> 

Api  -fi'l  ]in]v'î'i^:'ti  iM'  ,'i  'i  !.,■!■-;,  I!!  1  ir|i:i!it  ait  ga:<                                :i.''iO  m  'tOO  » 

FUMIGATEURS. 

Appareil  fumigateur,  grand  modèle   100  •> 

—  moyen  modèle   ôO  » 

—  petit  modèle   iô  " 


APPAREILS  POUR  POUDRE  D'IODOFORME  OU  AUTRES. 

Insufllateur,  grand  modèle,  xo-vr  '■\  iMiMitchniw  dun'i   18  » 

moyen  modèle                -  -    12 

—  petit  modèle                    —   10  » 

—  de  Guillon,  deux  canules  en  buis   10  » 

Saupoudreur,  forme  étui,  grand  modèle  ,.   5  » 

—  —       moyen  modèle   3  » 

—  —        petit  modèle   1  50 


INJECTEURS  OU  IRRIGATEURS. 

Appareil  en  verre  pour  irrigation  des  plaies,  2  litres   20  » 

—  —                      —                 .1  litre  1/2   15  » 

—  —                     —                   1  litre   10  " 

—  en  métal  verni         —                   i  litres   18  » 

—  —                 —                  2  litres   10 

—                  —                   1  litre   8  " 

bannies  en  verre  urdinain:                                                   ..    Depuis  »  50 

—  en  caoutchouc  durci  avec  robinet                                .,    Depuis  1  50 

—  eu  métal  ordinaire                                                        Depuis  1  50 

—  en  mailU'clinrl,  a  roliincf                                                Depuis  8  » 

BASSINS. POUR  INSTRUMENTS,  A  PUS  OU  A  PANSEMENTS. 

I  Grand  modèle                    di;  12  à  l  i  » 

Uassins  en  faïence  pour  instruments.  <  .Moyen  modèle                   de  8  à  10  •> 

'  Petit  modèle                       de  4  <à  (1 


ini 


Bii^?iii  fin  cuivre  6tamé  suivant,  la  grnniloiir   Dnpuis  i:, 

Bassin  h  pus  ou  à  pansouients,  en  (  (-"^^"""«e  450  grarnuK-s. 
caoutcliour,  diirri,  l'oniii'  ovalo,  nu  '  ^ 


on  fonnf  iln  tri-tU- . . 


950 
1.100  — 


DRAINAGES. 

Pince  du  D'  Lister,  ou  du  D'"  Tcrrilloii,  pour  passer       dr.uiis   "  >, 

Tube  à  draiiiago,  on  caoutchouc  phùniqué  lun  uioUe  en  Uacon)   2  ■ 

—  en  caoutchouc  durci,  du  D' Lucas  Championnière,  la  série 

de  trois  

—  on  aluniiniuui                                                   l)oi)uis  i  ;,u 

—  en  celluloïde,  longueur  25  centimèti-es                     —  i  >■ 

on  argent   2  50 

—  on  fil  d'argent  tourné  eu  spirale                             -  2 

—  en  verre                                                         —  »  60 

—  en  os  décalcifié                                     Le  flacon  do  12  12 


COTONS  OU  OUATES  ANTISEPTIQUES. 


Coton  ou  ouate  phéniqué                                               Le  kilogramme  11  >^ 

.  „    . ,      ,.    ,.     •  »    4  0/0   —  12  V. 

alacidesahcyhque.  I      p'^jj   _  .,j 

,               (2  0/0   -■  H  25 

au  thymol               ^    _  „ 

à  l'acide  borique   —  0  25 

—  à  l'acide  benzoïque   —  II  M 

—  iodoformo,  10  0/0   —  24  >• 

—  au  chlorure  de  zinc   —  10  25 

au  sublimé,  1/2  0/0   —  H 

—  à  l'eucalyptus   •  -  1" 

—  au  perchlorure  de  for   Le  flacon  1  25 

—  iodé   -  1  2â 

—  à  l'arnica   —  1  25 

—  à  l'acide  gallique   —  1  25 

Ouate  ou  charpie  de  bois  au  sublimé   Le  kilogramme      5  » 


GAZES  ANTISEPTIQUES. 

,  ,  .     .     (  ordinaire   Le  paquet  do  4  métros      2  25 

Gaze  phéniquee.  j  ^^^^   _        5     _         3  05 

—  à  l'acide  salicylique   —        â     —         2  75 

—  au  thymol   —             -  * 

—  au  sublimé   —        ^     ~~  ^ 

—  à  l'eucalyptus   —  ^ 

—  à  la  naphtaline  


5     -  2 


10  0/0    l-e  paquet  <le  1  mèiro      «  90 

,       .  ^  ,.      ,  )  20  0/0   -  1  20 

Gaze  lodoformée  une   1  30  0/0  —  ' 


50  0/0. 
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Gaze  iodoformèe  orclinuire. 


10  0/0   Lt'  piiqiiet  <lc  1  mètre 

20  0/0   — 

30  0/0  

•iO  0/0   — 


DIVERS. 

Silk  ])ruti'Ctive,  1  mètre  sur  0>",25   J-e  paquot 

.Makiutush,  I  mètre   — 

Giitta  percha  laminé   L.'  iiiéirr 

T'iilc  lionimée  fine  pour  pansement  

l'iipier  pnrafmë   — 

—     parcheminé   Le  Ivilogramme 

Lint  a  l'aeiile  borique   — 

Jute  eardée  à  l'acide  phénique   — 

Jute  cardée  à  l'acide   salicylique.  J  jg  q^q 


BOITE  DE  PANSEMENT  D'URGENCE  ET  DE  CABINET  MÉDICAL  (lig.  174). 

Boite  eu  chèuo  avec  tiroir  fermant  à  clef,  contenaul  les  flacons  et  instruments. 
Le  tiroir  contient  : 

Flacon  acide  phénique  concentré,  tlOgranunos  

—  éther,  35  grammes  

—  perchlorure  de  fer,  35  grammes  

—  teinture  d'iode,  35  grammes    

—  tubes  à  drainage,  3  mètres  

Pot  de  vaseline,  25  grammes  

Ti  ousse  en  mouton  pour  pansements  

Bistouri  pointu,  manch(!  en  buffle  

Sonde  cannelée  acier  

Stylets  assortis,  dont  un  explorateur  en  argent  

l'uire  de  ciseaux    

Pince  à  dissection  et  à  échardes    

—  hémostatique  

—  à  drainage  et  à  pansement  de  Lister  

Spatule  en  acier  

Rasoir  à  manche  de  buffle  

Deux  lancettes  à  saigner  et  à  îibcès  

Soude  en  caoutchouc  

Six  aiguilles  à  sutui-es  

l'orte-nitrate  long,  pince  en  argent  

Seringue  de  Pravaz  nickelée,  avec  flacon  pour  morphine  

Bande  hémo.statique  

Catgtit  à  l'acide  chroniique.  (Le  laisser  tremper  dans  la  solution  phéniquéc 

au  20'""  avant  de  s'en  servir.)  

Soie  phéniquée  

Fil  d'argent  

Pinceaux    

Compte-gouttes    

Fini  avec  aiguilles  

Fil  ordinaire  
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V\ii.  17  i. 


Le  colfre  contient  : 

Silk  protective,  1  mfttre  sur  55  centimètre.-   i  .Mi 

Gnze  phénlquée,  8  mètres     i  .",0 

—    iodofornKîc,  I  mètre     1  '.'O 

Makiiilosh,  2  mètres   t  '  • 

Gtitta-porclia  liimimh',  t  mètre  

Lint  boracicine,  I  mètre   .«n 

Coton  phéniqué,  200  grnmmcs     2  M 

—  hytlrnpliile,  200  grammes    2  50 

Bandes  phénlquèes,  G  pièces   I  80 

—  onlinaircs,  2  pièces                                                            .•  1  " 

—  de  flanelle,  1  pièce..   2  50 

Amadou     «  50 

Dcnx  éponges  à  pansements  dans  un  sac                                             .  3  > 

Pelote  d'épingles   '  '"'O 

Épingles  à  bandages   '  " 

Étui  fer-blanc  avec  taffetas  d'Angleterre  

Ouate  ordinaire   i 

Attelles  en  toile  métallique,  3  pièces  assortie?   '  " 

—  en  bois  à  rallonge,  2  pièces   •'  " 
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Toile  gommée,  1  mètre   '  " 

Hubiin  lie  fil   "30 


LIGATURES.  —  SUTURES. 

/  N"  0   Le  flacon  de  10  mètre.s  I  oO 

C.itput  prépare  a  1  ncide  phi'Uique,  )  —  1  50 

à  Incidi-  chromiqnc  ou  au  sublimé.  ^  jsjo  3 _  1  50 

\  iX"  4   —  l  50 

Catgut  doublé   1  50 

—  triplé   2  » 

—  quiidruplc   2  50 

Soie  cordounet  ou  de  Chiue   Le  grunuue  1  » 

Crin  de  Florence   Le  paquet  2  » 

f  S"  0   Les  20  mètres  1  10 

'    l  ^sjo  j    j  25 

Soie  préparée  à  l'acide  phéuiquc  ou  }  '^^  ^ _  1 

'  N"  3   -  1  75 

N»  i   —  V 


au  sublime. 


BANDES  ANTISEPTIQUES. 

(Enveloppes  en  élniu.) 

Bandes  <k'  5  mètres  de  long  sur  10  cenl.  de  large.  (La  boîte  de  IG  pii;ci.,s.)..  0  40 

—                 —           '               —              (       —        20     —    !..  G  » 

—                           —              (       —        24     —    ;..  6  « 


PANSEMENTS  ORDINAIRES. 

IIANOES  niVKRSES 


Bandes  de  toile  line. 


Bandes  de  toile  urtimainj. 


Bandes  de  tlanelle  pure  laine. 


Bandes  ouate  gommée. 


5  mètre.-;.  Inrtienr  5  cent. 


(  Longueur,  4  mètres  sur 

4  cent. 

largeur. . . 

» 

75 

5  — 

5 

1 

05 

10  - 

6  ou  7 

2 

25 

\ 

4  - 

4 

60 

5  — 

5 

)) 

90 

} 

10  — 

6  ou  7 

1 

65 

i  I 

5  — 

4 

I 

60 

5  — 

6 

2 

» 

1  - 

5  — 

8 

2 

75 

i  = 

5  - 

5 

» 

70 

5  — 

8 

I 

10 

! 

5  — 

10 

1 

40 

Boîte  de 

)> 

50 

1 

40 

i     -  de 

6     —     . .  .  . 

2 

60 

3 

90 

DIVERS. 

Coton  hydrophile. . .    Le  kilogramme,  de  6  à 

—  cardé   _ 

—  gommé   _ 
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Charpie  de  fil  de  coton  hygroscopique  fine   . ,    Lu  kil. 

—  '    —  —  grosMo  ordinaire   — 

—  do  vieux  lingo  ordinaire   Le  kil.,  depuis 

—  —  fin   -  - 

Gaze  hygroscopique,  l"  qualité   Le  mètre 

Liul  anglais   Le  paquet  de  450  gramuies 

Jute  cardée   Le  kilogramme 

Compresses  de  tissus  hygroscopiques,  15  sur  16  cent.;  petites,  les  10  pièces. 

—  —  45  sur  30    —     moyeune-s  — 

—  —  75  sur  45   —     grandes  — 

—  eu  toile   Le  kilogrammi; 

Triangles  en  toile   La  pièce,  di;puis 

Draps  de  corps  ou  bandage  de  corps  en  toile   — 

—  —  en  flanelle   —  — 

Amadou  ou  agaric  de  chêne,  lia   Le  kilogramme 


lu 

5 

50 

U 

5 

»i 

60 

5 

50 

:i 

» 

1 

3 

40 

4 

00 

4 

1 

50 

3 

)' 

5 

li 
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TABLE  DES  lAI  ATI  ÈRES 


A 


Acupuncture   3i 

AvrotliPrapip  

Aliinentation  des  malades  et  des  aliéiiPS,...  3G 

Amputation  par  broienieiit  circulaire   S") 

Auipiitations   SG 

Aiiatiimie   3 

Aiiatoiiiie  niicroscopiqui'   '^ 

Anesihésie  locale   J>S 

Aucsthésie  Irjcale  et  générale   t.U 

Appareil  de  Scultet   73 

App.ueils  élertro  inodicaux  d'induction   46 

App'.iralioas  lllérupcutiqueg  chaudes  el  froi- 
des  32 

Aqfaapuncture  ;   !i 

Aspirateurs   1 

Attelles   :;> 

Autopsie  ;   :) 

B 

Bmiiiîs  autiso|itli|ur.-.  ,   107 

Bassins  à  paiifcnients     103 

l'oitesi  amputations   06 

—  à  amputation  et  résection   08 

—  il  amputations,  résections,  tumeurs  et 

drainage   !)R 

—  à  amputation,  résection,  trépanation  et 

eïtraction  d(!s  balles   98 

—  d'anatoniic  niicroscopiciuo   13 

—  à  autopsie  des  hôpitaux  de  Taris   7 

—  de  chirurgie  générale.   100 

—  de  chirurgie  d'urgence   !I9 

-  de  chirurgie  urgente  et  usuelle   100 

de  chirurgie  dentaire  usuelle   (00 

—  à  ilissection   i 

—  pour  emiiaumements   .; 

—  pour  injections  anatoniiquus   2 

—  de  pansements  d'urgence  et  de  cahinet 

médirai   105 

-  portative  pour  autopsie  avec  instru- 

ments démontants   7 

de  ventouses  


C 


Cautères  •.   •'îO 

Cerceau  V   79 

Compresseur   82 

Compte-globules   H 

Cotons  antiseptiques  ".   104 

Coupes  microscopiques   10 

Coussins   78 

Couteau  médical                          .  rli 

Curettes  tranchantes.  .  .   

D 

Dermatologie  ,   2" 

Hilatalion  des  plaies     84 

Douches  de  vapeur. . ,-.    •. .  33 

Drainages   tir; 

Dynamomètres  


E 


Ecraseurs  

Electro-puucture   :  , 

Hlong.itiou   :  I 

Enibaumenrents  '   i 

lîslhésioinètrcs   il 

Evtractiou  des  Imllcs  

F 

Fractur(!S   74 

fumigateurs   103 

iim-i  ,«i:.-tii]UL's  tlit'i-iniques   30 

Galvauo-causliques  chimiques   iijj 

Gazes  antiseptiques   104 

Gouttières   7»; 


H 

Tlémnstasie. . 


,S 
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I 


Iiijectours   lOlt 

liijrctioiis   'tO 

—     ciidaviM'iqucii   1 

liioculittinns   ly.i 

lustriimi'iits  de  troussR   54 

liisuillntrurs  de  poudras  inRdi(;aineiiteugc<!. . .  lU.'l 

Irrigatfurs   103 

Irrigations                                       ....  40 

L 

Lig!aur.  >   100 

Luxations   08 

M 

Matelas  à  eau  ou  à  air   78 

Métallotliéra|jie   31 

JIierosi;o|ies   li 

N 

.Nrvrotomie   .11 

O 

Osli'OclastR     7) 

Osléotoniie   73 

Ouuti-?  ;ii)lisO|itii;iii";   1114 

P 

Psiisemeiits  antiseptiques   loi 

—  ordinaires   107 

l'erl'oratiou  des  os   !i4 

Pliysiologie   16 

—  cipéri  mentale   14 

Plessimètres   10 


l'dly  trlloiiip  

l'OMrtillMS  

l'iilvi-risnti'urs  

B 

Résection  des  i, 
Kévulspui  > 

S 


Saignée  des  us  

Starilicatf'ui>   ,  ,  i 

Seringues   4U 

• —      .'i  injections  sous-cutanées   37 


il  injections  fines  ou  niicrosoopi- 


ques  

Spirométrie  

StétUoscope.'^  

sutures   70,  H" 

.Suture  dc.«  os   'i , 

T 

T,(l)li'»  a  0|iératiuns   (i  • 

Téuofoniic  '   ;il 

'DiiM'nio-cautére  l'aquelin  

Thernumiftlrcs   2t 

Transfuï-ion  du  sang   3  ' 

Trépans   fcii.  0; 

Tnii'arls   44 

Trousses   ni.  5C 

de  chasseur   03 

—  pour  cliirurgi'-ns  militaires   02 

—  à  di.sscctiou   4 

—  nouvelle  ou  couteau  médical    i'i4 

—  ili'  pédicure   ■  il 

V 

Vaccinations   53 

A'entouses   33 

—  de  Juiiof   36 

Vivisection   13 


19IO-fl4.  —  CoRmiL.  Typ.  et  slÉr.  ('.iiiT.i 


I 


I 


• 


TROISIÈME  PARTIE 

MALADIES  DU  RECTUM  ET  DES  VOIES  URINAIRES 


ANUS  CONTRE  NSTURE,  RÉTRÉCISSEMENTS,  FISTULES  ET  FISSURES  fl  L'ANUS 


férotome  dii  D»  Paiïas  (fig.  176).  

—  de  Mathieu  avec  anneau  à  ciLiuaiilcn-. . . 

—  à  mors  parallèles,  du  Richet  


Knlérotame  de  Laugier  et  Matl,icu  ^a<'.  ; , , 
Dilatateur  du  D'  Segoud  ° 

8 
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LiiltTOloine  de  i-auj^icr  a^,'i.-.suiil  par  li-  i  MUi^licini;. ,  

Loiiguo  s-oiicIp  cauiiolée.  arpciit,  avec  .-Ivifît  dn  I.arr.'v 
Sondo  cannelée  en  argent,  ordinaire.  . 

Bi?:lonri  de  Marx  et  iJrecliet  

CijL  i.',!  IV: l  cu  ébène  orclinaiM 

—       en  acier,  à  manche  

.Spéculum  plein,  eu  ctain,  de  Barthélémy 


i  o?se  de  pois  (lu  môme.,., 
livalve  fenôtré,  de  Sims. . 

tri  valve  l'enèlré,  du  même  

trivalve  plein  

en  tulipe,  du  D''  Horleloup  

bivalve,  du  D""  B'ournier  

trivalve  en  acier,  de  Weiss 

plein  en  glace,' à  ouvertui-e  uiLcrai.;,  du  i'mgui-.-iju 

dilatateur  rectal  du  Nicaise.,  

—         —    de  Trélat  


Dilatateur  rectal  do  Nélaton,  modèle  Mathieu. (fig.  178), 


Dilainluur  rectal  à  échelle  {(ig.  17'..  

Dilatateur  cylindrique  en  caoutchouc  durci  (25  numéros)...    La  pièce 
Dilatateur  rectal  à  quatre  branches  de  Demarquay  et  Mathieu,  servaii* 

aussi  pour  la  lithotritie  périiiéalc  ffitr.  ^it)  

Dilatateur  en  forme  de  tulip 

Porte-caustique  du  D'  Richet  

Scarificateur  d'Amussat  

Bistouri  à  gaine  de  Blandia  (fig.  190),  

Pince-cautère  du  professeur  Ricliel  (fig.  92)  

Clamp  protecteur;!  branches  parallèles,  modèle  Mathic  ^ 
Plaque  prolectrice  à  deux  valves  de  Jobert  


Fig.  m. 


m 


îiuiUiplo  divergente  ou  coiiverpcm         uassoigna  ,        La  pièce 
de  Chnssaignao  pour  rccrusemcut  linéaire  des  hémorrhoïdes, 

iii   ;  !.  .Mathieu  

vlème  iiistruineut  ('petit  modi'le  de  pochi 
Cuiiàti'icteur  du  D''.  Maisonucuv  

Sovide  rectale  en  gouiine   -  l 

en  caoutchouc  vulcani>'   •     de  3  a 

l-ougio  rectale  en  gomuie   ;   de  2  à 

..•  u  de  6  bougies  rectales  en  caoutchouc  durci  entrant  l'une  dans  l'autre..     30  » 


Fig.  180. 

Mathieu  pour  le  rectum  avec  six  olives  assortie?  ifisr.  180).. 
l  igne  de  Museux   

■;  "riiintonric  


Fig.  181 

Bandage  homorrhoïdal  de  Mathieu  pour   maintenir  les  hémorrhoïdes 
externes  ou  les  prolapsus  du  rectum  (avec  pelote  élastique)  (Bg.  181)...  30 

Le  même,  avec  pelote  en  aluminium   45 

Le  même,  avec  olive  forme. boudon  en  argent  ou  en  ivoiri?  
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HERNIES  TTRiNGlfCS. 

Bistouri  de  Coopcr  ou  rie  Pntt,  Tuan^îi' 
Sonde  de  Hugier  


ili'i' lii  t'.'i!!'  du  D"  Bésaaueaux  (d'Angers),  modèle  Maliiie}!  (fig.  182)   (j 


!'i£r.  IS.-i. 


Dilatateur  ou  débrideur  de  l'anneau  dans  l'opération  de  la  hernie  étrauplée 
(du  Dr  Desprcz,  de  Saint-Quentin),  modèle  Mathieu  (fig.  183)... 

Spalule  de  Vidal  (de  Cassis;  

Spatui'  du  Df  Notta    


FAUTEUIL  A  BASCULE  ET  A  OPÉRATIONS  OU  O--  SIMS  (MODÈLE  MATHIEU 


(  .f  fauleuil,  dosfuif  auic  différenlcs  opérations  on  général,  est  pai  limilièrcmcnl  cominoilo  pour  lC5  i  xo- 
ni.!n.s  cl  los  opérations  à  pratiiiuRr  dags  le  vagin,  l  ulérus,  le  reClum  «t  les  parties  gémto-urinairp?  dp 
l'homme.  Le  in-ilado  peut  être  placé  dans  loute:<  los  inclinaisons  nécessaires.  Il  l'M  anssi  .-ouché  cl  celcvO 
f<nD8  avoir  à  faire  aucuii  elfort. 
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VENTOUSES,  SPERMATORRHEE. 

Poiupe  à  ventouses,  eu  cuivre  

Tuyaux  iaterméiliaires.  

\  t'iitousps  longues  pour  la  ver^:'   

Tuteur  tle  la  verge   •   

Compresseur  de  la  verge. .   

Auucau  ou  collier  à  pointas  p'>ur  la  verge  

r.  vf^il!-iir  (-l  oc.  tri  que  de  Ménière  aveQ  sonnerie  électrique. 


A. 

l'"ig.  18Ô. 


,11  i  i .  .  ^  cur  prostatique  (dit  bondon  de  Trousseau),  modèle  Mn  tliien  (fis:.  î  R.ï) . 
Voir  l-ORTE-cAcsTiqnEs  uRÉTHHAUx'.  Dilfttatioii  et  instillations  urfithrales. 


PHIMOSIS. 

P;upe  a  plaïuosis  de  Ricord  


Fi"g.  18G. 


f'inco  A  phimosis  à  crérnaillèrej  de  Ricord  (fig.  186)  

—  du  Cusco  

à  prèssion  conliuuc  de  Vidal  (de  Casais)  

—  parallèle,  modMe  anglais  

—  de  Guérin  

—  du  Df  Morel,  do  Brest  

Lteux  pinces  Ju      Panas  pour  phiuionia,  inuLiciu  .Maiiiicu. . . 
—         du  D-  Tripier  


MATHIEU,  boulevard  Sahit-Gerniain  113 


Pince  à  phimosis  de  Mathieu  avec  aigui  iSî; 


Fig.  188. 

J'ince  ;l  phimosis  du  D'  Horteloup,  modèle  Mathieu  (fig.  188). 


Fig.  ISO. 

l'iuee  dilatatrice  préputiale,  de  Nélaton,  modèle  Mathieu  ^lig.  189,  • 

Dilatateur  ;i  rotation  de  Bonnafond  . 

Dilatateur  préputial  gradué  pour  la  dilatation  progi-essive  (modèle  M.ilhiuuj. 


Fig.  190. 

liistoui  i  a  coulisse  de  Blandin  (pointu  ou  boutonn<i)  (fig.  m). 
berre-tiuc,  en  argent,  la  douzaine  
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VARICOCÈLE. 

Doux  pinces  ù  mors  plats  du  D'  Péan   L,e«  deux. 

Piûce  porte-caustique  de  Nélaton  


Fig.  192. 

Pince  ea  fer  à  cheval  du  [)■•  Horteloup,  servant  à  enlever  une  portion  du 

SI  rnluni  nv'-'-  ]r-  ;n,|-;oi  \-:u"iriucu.x  (ni'-        M:;M-.i  'ii'  '!ig.  192)   !» 


varicocèle  du  Df  Wickam  pour  le  rafime  usage  que  la  prùcodei'' 

ii'  i'''lo  .M.i'liii'ti}  MÏL'.  lOii  
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Deux  aiguilles  de  llicord  

—       —     droites  et  courbe  pour  visser  le  fil  d'argent,  de  Vi^lni  .l'- 

Cassis)  

i'iuce  .1  ui.ulilf  l'ÎT.'t  [loiir  i>nl"vri-  nt,  couper  les  fils  d'argent  de  Vid.J.. 


HYDROCÈLE. 

Trocart  ordinaire,  canuje  argent  

—  à  robinet  argent     i.> 

Serinsup,  câoutchouç  dnî'i-!   de   ô  à  Ic 

ivoire   de  l!i  à  32 

—     MKiîn  ■  ■';  i-i   12  .. 


Fig.  1:1',, 


Eiii-ijuiu-ir  i-'ii  ,'.i;.'i_ia  du  prûi:'i.seur  Guyou  |iuui'  luli'uuuire  l'iode  i,lig.  ^'J-ij.  b 


Seringue  du  professeur  Guyon  pour  injection  caustique.. ..  :   '  18  . 

tj'orte-nitrate  d'argent  de  Mathieu   « 

Épvouvettc  graduée   .■)i-t 


CASTRATION,  AMPUTATION  DE  LA  VERGE. 

Bistouri,  manche  fixe   ;  oO 

Pince  à  dents  de  souris   '■  >• 

Somle  cannelée   50 


Fig.  195. 


l'ince  hénciostatique  à  mors  plat  dû  D'  Péan,  pour  le  cordon  (fig.  I9f>).  I 
Aiguille  do  Coûper  pour  suture  du  cordon. . . . 

""  •1  '  '  de  Nôlaton  en  caoutchouc   

;ur,  petit  modèle,  de  Chassaignac. 

\<Jll  articles  HeM08TA8IE,  GALVA.XO-CAllfTlQUE  «it  ÉoIlAHf  Ml  M  . 
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SONDES  MÉTALLIQUES. 

Soudes  eu  argent,  à  fortes,  parois,  variées  de  grosseurs  et  de  .-.ourbures, 
pour  enfants  et  adultes...  v  ■ 

Les  mûmes,  eu  maillechoit  


l'ig.  196. 


Soudes  à  robinet  en  argent  {fig.  196). 

La  même  eu  ujaillerhort   . 

Sonde  prostatique  graduée,  coudée  ou  Jbi-coadée,  de  MM.  Leroy  EUo 

et  .Mercier,  eu  maille.chort  

La  mt'^me  eu  argent,  à  fortes  parois  

-  à  robinet,  argent  

—  —  luai'leohort. 
Soude  conique  en  argent 

La  môme  eu  maillecliort  

Sonde  à  grande  courbure  de  Gcll}- 

La  même,  eu  argent  

Sonde  à  double  courant,  maillechort  (fig.  227).. 

La  même,  en  argent  

Sondes  de  Mayor,  en  étain,  lôs  7  numéro?. 
Urinomètre.. .»  

Curvimètre  du  D'  Terrilloii,   

î'onr  les  autres  sondos,  voir  arliclo  Explorations  et  Iwkction'- 


SONDES  ET  BOUGIES 

EN  OOMMI^,  CIRE,  BALEINE,  CAOUTCHOUC  feT  BOÏAU 

Pour  les  sondes  et  les  bougies  tissus  eu  soie,,  il  faut  doubler  les  prii  ci-déssoui  marqué 


A 


't 


II 


Fi--,  197. 


-iMiil.'  tyli.idi  ii|u  ■ '.i.  _^'jiuijj.-  ^u_.  I'.) 

conique  (flg.  197  D)  :  

--      et  olivairo  (fig.  197  C)  

■a  caoutchouc  vulcanisé  de  Nélatcii 
■ri  gomme  noiie  à  double  courau! 
■        cylindrique  en  goiiitiie. 
nique  et  olivaire 
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MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Sonde  anglaise,  l^'^  ijualité   de  I  à  ;j  •> 

—  exploratrice  à  houle  du  pi'ofesseur  (lnvon,  pour  ii.jei.-tiou  causti'pii' 

dans  l'urcthre    

'  bôqnillc  eu  gomme  (fig,  197  Dy. . 
1  icondôe  de  Mercier  

—  m  gomme  avec.bougie  conductrice  il'.  iMiilips  

ouverte  au  bout  pour  laisser  à  demeure  après  l'uréthrotomie. .  ■  » 


So'nde  en  caoutcii.'.i.  ,.  .     partie  pZ-pinn?!!'  l'icide,  dn     nmch  d'Al'jf'r.  d'  im' 
l  iisser  à  demeure  (Ûg.  un  In 


I 


Fig.  19S. 


Mandrin  llexible  du  professeur  Guyon  (lig.  198)  

Mandrin  eoudc  du  professeur  Guyon  avec  obturateur  coniqii' 
Bougies  cylindriques  en  gomine  (lig.  197  A)  

—  coniques  —      (fig.  197  B) 

-  olivaiies  —      (fig.  197  Ci; 

il  renllement  —   

l  ourbes  cylindriques  

lioiisi'.-  i  xploratrice  ordinaire  

•'•xploratrice  à  boule  et  à  bout  olivaire,  d(^  Mail.  / 

—     conique,  bout  en  baleine  ,  

I  II  baleine,  à  renflement,  du  D""  Guyon. . 
—      conique,  à  boule,  de  Philips. . 

ploratrice,  tordue  en  spirale,  de  Leroy  

:  nœud  

:i  boyau  

'  laminai'i.i.  

n  ivoire  amolli  


10 


1  2.-) 
1  .iO 
1  00 

» 

;  :.o 


béi  te  d'olives  exploratrices  en  métal,  gradih'es  de  gi'osseur,  se  vissant  .-ur 
uDf  bougie  liliforme,  du  professeur  Guyon  (lig.  199)  


119 


Filière  de  Philips,  au  quîn  l  de  millimètre  

—    de  Boniqué,  au  sixième  de  millimètre,  en  juaillechoi  i 


1  2  o   .    •  6   1  S    0  Jn   n    12  1^    n  il 

«  ^  c  c  e  o  o  O  O  O  O   O  O   O  O 

16       77  IS        1.9  10       M  29.  ^ 

O  O  O  O  O  O  O  O 


MATirJKïï 
<)5         26         27'  28 

C  o  o  o  o 


29 


30 


Fig.  200. 

Filière  au  tiers  de  millimètre  en  maillech'ort,  modèle  Mathieu  (ûg.  200). 


Fig.  201 

Ur<'-throscope  do  Mathieu,  petit  modèle,  très  portatif,  en  hotte  (fig.  201)...  50 

Endoscope  et  uréthroscope  complet  (modèle  Mathieu)   .  100 

Cauule  ou  spéculum  uréthral  df!  Ultziu.uiu  

Pinceau  ou  stylet  séparé,  dn  mAme   1 

Endoscope  électrique  du  D--  Boisseau  du  Rocher  avec  lequel  il  est  possible 
de  voir  l'intérieur  de  la  vessie  et  les  calculs  ou  corps  étrangers  qu'elle 
(xinti'jut  dans  leur.»  (linicii'^iDn  -  nadii  i'''":-  


50 


lîû  MATHIEU,  boulevard  Saint-Germaia,  113. 


SONDES  ET  BOUGIES  EN  CELLULOIDE. 

iillfs  sont  i-iiin|j<)si?eb  il  iiii  lisàu  nii  soie  Kpéciulumuul  prépftrÉ,  placé  entre  (leux  ^-paÏMKUrb  ila  celluluïdc 
i'ormaiil  les  iiuioU  (ic  cpn  soudes  (>l  bougies.  . 
Kllc.s  Dut  donc  les  avantages  suivants  sur  colles  on  gommo: 
i«  I)'(5tre  aussi  solides  et  ^dus  lisses  ; 

i;«  Do  H'*lro  diHériorécs  par  aucun  liquicle  caustique  (le  chloroforme  ot  IVaher  kculs  disiNOlvonl  celle 
suhslauci:)  ;  ,  ' 

3°  Elles  no  se  cgllonl  jamais  ensemble  ni  parla  olialour'ni  par  l  usure. 

Sondes  cylindriques  (lig.  197  A)  

—  coïiiqiies  (fig.  197  B)  

—  —      et  olivaires  (fig.  197  C) 

—  à  béquilles  (i\<^.  197  D).'  

Bougieè  cylindriquns  

—  .'OlliffnC-  

r  olivaires. . 


2  'J..- 
1  ■', 


INJECTIONS  URETHRALES,  INSUFFLATIONS  URETHRALE?. 

Sciiuguc  à  jet  récurrent,  du  Lajigleijert 

Tniectfur  uréthral  du  D''  Reiiquet  

S  n-ingue  uréthrale.  ordinaire  


1. 


Seringue  eu  argent  du  profe.«seur  Guyon,  poirr  injeiction  caustique  dans  l.: 

caual  de  l'urèthre  et  le  col  v/^tr,'!  (F-n.  2'>?^   

i.a  même,  caoutchouc  durci . 

La  môme  en  métal  nickelé  ^.  

Insufflatenr  uréthral  de  .Mallez,  pour  les  poudres  médicameateuses. . 


PORTE-CAUSTIQUES,  PORTE-POMMADES. 

rorte-caustique  droit,  de  Lallemaùd,  canule,  tige  et  cpvette  en  argent  fin 
—  de  Lallemand,  courbe  en  argent,  tige  flexible  


Fig.  203. 


Porte-caustique  fle-xible  du b>'  Jonat-Langlehort,  modèle  Mathieu  (fig.  203).  10 

—  il  petite  courbure  de  Mercier  pour  le  col  de  la  vesaie   '25  " 

Porte-caustique  uréthral  de  Pasquier  •  '   " 

—  de  Caudmont  


MATHIEU,  boulevard  baïut-Gerin.i! 


.mIù  piiilf-pomiiKidcs  do  Garraiid  (de  Lavaly 
^  '1!  iirrji'  iiorti>-puMiuiad<;  do  Mathieu  


DILATATION  ET  DIVULSION. 


Dilatat^'ur  de  I^igaud,  modifié  (modèle  Mathieu)  (fis-  204  • 

'lo  Prieslcy  (tnodèlo  Mathieu)  

—        uréthntl  du  f"'  T1i'-iriH>soii  

de  Gouley   

■lu  D'  Tiilauv.  l'juv  1.  l'oi  vésical.  

coulisse  de  Mercier,  pour  le  col  de  la  vessie 


Dilatateur  ou  lirétlii'otonie  mou.-bt--  du  Dr  Corradi,  de  Florence,  avec  scri'' 

de  bougies  eu  plomb,  eu  boite  (fi^  205):  

Dilatateur  à  cadran  gradué  de  Mallèz  


MATHIEU 

Fig.  200. 

Divulseur  dé  Voilleoiier  (modèle  Mathieu),  avec  deux  mandrins  ;de  diffû- 

rents  calibres,  dans  une  boîte  (fig.  206)  '.   40 

Divulseur  du      Holl,  de  Londre.-,  .iv.'.-  (rois  mandrins  de  calibres  dilTé- 

reots..    :  '.  .'   50 

Série  de  2-4  bougies  de  Béniqué,  e  graduées  fiu  tiers  de  millimètre. 

en  boite  =.    ■.   /|S 

Série  de  36 bougies  de  Bëniqué,  cri  cl.ui:,  yraduéea  au  sixième  de  milliui'  tre, 
dans  une  boîte  eu  clu^iie,  nm-lèle  ipie  i'.'i  construit  pour  les  lii^pilaux  de 

  7^ 


MATHIEU,  boule vvi  d  oaiui-uenuaui,  H3. 


n;  boiigios  eu  métal  nickelt*,  du  professeur  Guyon,  a  .     ir. -(.'i. 

condiietrice  eu  boîte   200 

Série  de  îl  bougies,  nickelées  du  professeur  Guyon  avec  bougie  conductrice 

eu  botte   I 

Série  de  21  bougies  en  métal  nickelé,  du  professeur  Guyon   121  „ 

Série  de  36  bougies  dilatatrice?  du  !)'•  llorteloup  eu  métal  nickelé,  avec 

longue  bougie  conductrice  indépendante  en  boîte   220  •> 

Série  de  24  bougies  dilatatrices  du  D-  Ilortr-!..Mn  avrr  lidiu/i,.  r 

indépcudante  on  boîte   i 

Les  surics  de  30  bougie?  dilatalrices  sont  gi  aihiùes  au  sixième  île  milUmètro,  les  s/tics  d«  ou  i4  bou- 
gies dilaUitriccs  sont  graduros  ;m  tiers  de  millimètre. 

I 


,^f^S^ffi  ...  ,  ■  — —  

Fi-.  '20-. 

liMiigici  dilalatiices  avec  bonglus  (■(.puductii.-.es  du  W  Jùnat-L;iagleberl, 

pour  la  dilatation  progressive  et  immédiate,  modèle  -Mathieu  (Dg.  207:. 

la  série  de  quatre  en  boîte  

iiougies  dilatatrices  du  D'  Lefort  avec  bougies  conductrices,  série  de  quali  • 

eu  boîte  

Soudes  dilatatrices  duD'  Llobet  de  Buenos- V'  i'  ^  '••'■'•■^  hr  ^  ji--  ,v,:i,i  m  i.  ire 

série  de  quatre,  en  boîte  

liougies  dilatatrices  avec  olives  du  Df  Baz  i.u  piv 

Bougies  coniques  dilatatrices  du  D>'  Hazy.  .La  pii-r 


l<'ig.  208. 

Série  de  trois  bougies  eu  gonune  avec  bougies  conductrices  pour  la  dilata- 
tion immédiate  et  progressive  (lig.  208)  • 

Série  de  neuf  sondes  du  D'  Arico  de  Palerme  avec  uréthrotome,  et  huit 

bougie-    ■nilnctriro^  in  boîte...  


MATHIEU,  Loulovard  Saint-Garmain,  113. 


GALVANO-CAUSTIQUES. 


Fig.  209. 

Bougie  galvano-canstique  avec  couducteur  flexible  de  Malloz  (lig.  200)  

Dilatateur  galvaaiqiie,  du  môme  

Uréthrotorue  galvanique  du  Df  Jardin,  avec  sa  bougie  conductrice,  en  boîte. 
Électrolyseur  flexible  du  D""  l'Yagoso  de  Rio-de-Janeir(i 

—         du  Df  Fort,  avec  bougie  conductrice  


•>.". 
45 
40 
40 
'iO 


URÉTHROTOMES. 


["v.'fhi'otome  du  môat  urio: 


Fig.  210. 


■5 


Fig.  211. 


Uréthrotome  du  Jlaisonneuve,  avec  trois  lames  graduées,  coupant 
sur  la  concavité  ou  sur  la  convexité,  et  deux  bougies  conductrices 
'■^^ë-   ,          Prix  de  chaque  uréthrotome 

Le  même  avec  deux  lames  et  une  bougie  conductrice  

Conducteur  flexible  avec  bougie  conductrice  et  trois  sondes  ouvertes  au 
bout  pour  laisser  à  demeure  apn'--  l'uréthrotomie  

Scarilicateur  de  Civiale  

—  de  Caudmont  

Uréthrotome  du  D'  Ebcrmann,  de  Sainl-Pùtersbourg  (modèle  Mathieu)^  ^ 

—  du  Dr  Notta  (de  Lisieux)  


25 
16 

8 
23 

40 
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Fig.  213. 

uf'étbrotome  ou  scarificateur  uréthral  droit  ou  courbe  du  J>'  Hortelii  Ji 
(ûg.  213),  série  de  trois  en  boit''   


URÉTHROTOMIE  EXTERNE. 
Cathéter  cannelé  demi-courbe  


Fig.  2U>. 

Gorgcret  de  Howings  (fig.  215)  


1?5 


lustrimii'.ut  (lu  professeur  Guyon.   '50  » 

Erifjiif  tiuc  à  uiam-li.^  .      ..  -  .'lO 

Bistouri  fin   >>0 

iMandriu.el  soudes  ca  ^Oitiiau  au  1)'  \\\.kiA>ki,  lauJclij  .\ia(liji.'u ,  lii  juicc.  s  » 
Longue  bougie  eu  baleine  servant  de  couflncteur  après  l'urf throtomie 

externe..  :  „ 


CALCULS  URÉTHRflUX,  CORPS  ÉTRANGERS  DE  LA  VESSIE  ET  DE  L'URETHRE. 
Brise-pierre  uréthral  d'Amussat  ou  de  Leroy     18  > 


Fig.  216. 

Brise-pierre  uréthral  do  Mathieu  (fig.  216) .... 


Fig.  217. 


Brise-pierre  uréthral  articulé  de  Nélaton,  modèle  Mathieu  (fig.  217)   4:.  - 

Bri~''-T>ifri-e  uréthral  du  Df  Tlr^li  i  -  '    30  » 


Fig.  218. 


Pince  uréthrale  à  levier  et  à  branches  parallèles  droite  ou  courbe  dn  M  >- 
thieu,  brcv.  s.  g.  d.  g.  (flg.  218)   ,  .. 
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MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Pince  uréthrale  à  deux  ou  Uuis  branches,  droite  oa  courbe,  de  Hunier...  10 

  —      lie  Thompsou   ^ 

_   basculatrice  de  Leroy  d'ÉtioUes,  pour  les  corps  étrangers  de  la  vessie 

chez  la  femme  .'   '-^ 

Curette  arlicult'ie,  droite  ou  courbe,  de  Leroy  

—     à  coulisse  de  Mathieu  —  '  ' 

Crochet  vésical  


Instrument  basculateur  de  Mathieu  pour  extraire  les  corps  ètrangeis  <ic  L 


45 


Fig.  220. 


Instrument  du  D'  Qourty  (de.AJlontpellier),  modifié  par  Mathieu,  pour  retirer 
les  épingles  à  cheveux  de  la  vessie  ' 


Fig.  'IV 

In'.lrument  de  Matliieu  pour  faire  basculer  cl  c.n.uic  i..  c  rps  étrangers  ^_ 

graviers  on  les  calculs  urfithraux  

Sécateur  à  pignon  de  Caudemont  

di'  Manrique  

—      a  .'crou  brisé  de  Mathieu  


J 


MATHIEU,  bonlevanl  Saint-Germain  113. 


l-.'7 


INSTRUMENTS  POUR  LA  PROSTATE. 

'ur  emporte-pièce  pi-oslaliquc,  à  ccruu  brisé,  de  Alercier  > 

■nr  de  la  proslate,  de  Leroy  ou  de  .M'Mv  icM-   • 

Dépresseur  de  la  prostate,  de  Iligai. . .   ^&  " 

Seringue  Jestioée  à  porter  les  onguents  o.i,:r,  i.^  région  )iv  i^lTlin  i"  ili^  Ma- 
thieu 1...   ' 


EXPLORATION  VESICALE. 


Fi!?.  222. 


Bougie  exploratrice  à  résonnafeur  métallique  du  professeur  Guyon,  pour 
enfants  ou  adultes  (ftg.  222)   La  pièce  10 


Fig.  223. 

BoM?io  exploratrice  llexible  de  Mathieu,  en  im'lnl     ,'i  v  Vonnat.'^tir  ffîc  'ïîT:.  !.. 

'•n  acier  avec  résounateur  en  bois.  10  « 

Lithophuno  du  D""  Langlebei't   15  > 

ïondii  ci  manche  résonnateur  du      Thompson   10  » 

Fig.  224. 

Sonde  en  métal  nickelé  avee  manche  résonnateur  et  à  robinet,  du  proie.- 

seur  Guyon,  eufant  ou  adulte  (fih.  224)   1 . 

.Sonde  explorati'ice  Uesihio  dr-  Mathieu,  en  métal  nickelé  avec  manche  ré- 
spnnatçur  et  robin' !    is 

 +   -^«^^^^.^ 

Fig,  225. 

Litho-exploratiuir  à  robinet  de  Jlathieu  (fig.  225)  

y  '-  ■  M 'mi:,' .^i  pi'ofesseur  Guyou   .iO 


128 
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INJECTIONS  VÉSICALES. 


Fig.  226. 


RobihLi  .1  jn^lou  aM     courant  de  retour  du       '  '  '   '  '  iitienoi-Aires, 

brev.  s.  g.  d.  g.(flg.  226)  .,   

Injecteur  à  poire  de  Mallez  

—     à  double  courant,  du  Reliquat  

Cystoclyste  du     Durand  d'Amboisi/  


Sonde  à  double  courant  eu  niaillechort,  modèle  Mathieu  (fig.  227)   12 

L;i  même,        —  eu  argent   Dppnis  20 

—  eu  fer  achevai  du      Budiu   ri 


Sonde  à  double  courant  en  maillechort,  pourfemme,  modèle  Mathieu  (fig.  228).  10 

l.a  même,  en  argent   Depuis  IH 

Siphon  vcsical  avec  la  série  de  six  canules  du  D'  Lavaux   35 

Sondes  il  pulvériser  les  liquides  dans  la  vessie  ,   30 

Sonugiic  cil  ùlaiii,  seringue  en  maillocliorl.  (Voir  arlii  l'  ~|M''  i:il,  |i!ciiiifr  fn-i'icu'»'  |p:iu'''  l'i  im 
Hïr'h.)Ci:i.K.^ 


LiTHOTRITIE. 


MATHIEU,  boulevard  Saiut-Germain,  113. 


Brisc-piervo  à  tuors  fenêtrôs  et  à  pignon  pour  attaquer  et  diviser  la  pierre 
ou  à  rtiors  plais  dit  raïuassours  n»"  1,  2  ou  3  suivant  la  forme  du 
,ii,,j.g  '   La  pièce  35  à  50 

Briae-picrre  à  écrou  brisé  et  à  mors  plat,  dit  ramasseur  ou  litlioclaste,  de 
Civiali'   I          0.  1.  V,  1   La  piùce  fiO 


Fig.  230. 

Bh^e-pierre  à  écrou  brisé  cl  à  bascule,  à  mors  feaèti'e  du  i>-  lu  iiL(i;.  i,  b'  ■ 
0,  1,  1  1/2,  2,  2  1/2,  3  (fig.  230)   •  ^   La  pi. 


Fig.  2:J1. 


LliLse- pierre  à  écrou  brisé  dans  la  poignée,  uiodMe  Mathieu,  mêmes  numéros 
'fi.'!:.  avec  mors  plats  ou  avec  mors  fenctrés,  olc,  no^  o,  i,  i  i/r2,  2, 
■M      ;    La  pit''<-i>     7 s 


^-l'-pierre  à  éct-. iii  n!'i;.(''  -lu  Di-Thomp^on,  n"-^  0,  I.  2,  li   Lapi'''!:-'. 


Urise-pierre  à  manche  et  à  écrou  brisé,  du  Df  Biglow,  u»*  I,  2,  3.   La  pièce   100  « 


l'.ti  MATHIEU,  boulevard  Sainl-Gerniain,  113. 


linsopierre  de  Mntlium,  à  l.iiiyuctle  u\ Jic.ualrice  ,  

~        fvacuatiîur  et  à  levier,  de  Uaillon,  n»»  1,2 ou  3   1.- 

—  H  iiijertion  et  à  robinet  ilu  D""  Coiirly,  modèle  Mathieu . 
Piuco  brise-pierre  du      Péan  pour  la  lemaii' 

Marteau  à  luaiii  

Sonde  évacuatrice  ordinaire  

—         —        maillechort,  mandrin  en  spirali' 
—        argent,  mandrin  en  spirale 


c 


Aspirateur  des  graviers  de  Nélatoo,  mociMe  IMathieu  (lig.  234) 


l'ig.  235.  Fig.  231.. 


A-<pirateur  des  graviers  du  D'  Biglovv,  modiûé  par  le  professeur  Guyon, 
module  Mathieu  (fig.  235)   '■:> 

Aspirateur  des  graviers,  du  professeur  Tliomp?on,  avec  languette  mobil 
''Uipècbant  le  retour  des  graviers  dans  la  vessie  (dernier  modèle)... 

A?pir;iteur  simple  de  Mathieu  empêchant  le  retour  des  graviers  dans  1» 
vessie  I   50 

Si.ndo  avec  mandrin  en  spirale,  du  professeur  iîuyon,  s'ajustant  sur  les  aspi- 
rateurs de»  giavicry  (fiir.  I^C)   f^a  pièce 


MATHIEU,  boulevard  Saint- Germain,  113. 


LITHOTRITIE  PERINEALE. 

Bistouri  poinlù  fort 


Tenette  iirisc-piorre  a  mors  iciièU'és  du  j,uji';s.-iui  i.iivi.ii  

—     cassc-pierro  à  rijors  creux  ou  à  mors  diviseurs,  de  Mathieu,  la  pièce 
Uig.  239)  .. 


25  » 


132  MATHIEU,  Jjonlevard  Saint-Germain,  113 


Rg.  240. 

Dilatateur  coiiique  de  Dolbeau  (iig.  240  j   


Fig. 

Dilatateur  conique  à  quatre  valves  démontantes  nick  dilatation 

élastique,  de  Mathieu  (ûg.  241)  

Dilatateur  avec  cinq  mandrins  gradués,  du  professeur  Guyoii 

l^oui-  les  autres  inslniments,  voir  article  suivanl,  taille  pêrinéalc. 


TAILLE  PÈRINÉALE. 


i 


Fiii.  2 43. 

Nouveau  cathél-  ■                   ^  nde,  du  D'  Oorradi,  grand  ou  petit,  mo- 
dèle Mathieu  (lîg.  243)  •.  •  •  '  ^1^^^ 

Cathéter  à  patte  pour  enfants  ou  .Mlnll.-..  six  mimoro^  M  n"ce 

coudé  du  D"  Bnliqucfc. . 
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Fig.  245. 


Uistfnui  à  deux  tranchants,  long  ou  petit  (flg.  24.");  

à  un  tranchanl,  longou  petit  (flg.  245)  

du  Df  Corradi  ■  '-v  "I  :^     -     ■■  ;":  ■•!.  i 


Instrument  de  Jarjavay,  servant  de  fixateur  pour  les  pierres  enchatonnécri 
et  de  conducteur  pour  la  taille,  modèle  Mathieu  (fig.  246)...  

Trois  cathéters  sur  un  m.mchc,  du  D'"  ïillaux,  modèle  Mathieu  (fig.  237). . . 

Cathéters  modèle  anglais  dits  de  Dolbeau   La  piti 

Cathéter  à  cannelure  profond  i^  ■  l>Migie  conductrice  du  professeur 
Guyon   
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Fig.  247. 


Bouton  conducteur  à  crôte  et  à  curette  (fig.  247)  

Uorgeret  conducteur  .'  

Lithotome  du  frère  Côme,  gradué,  grand  ou  petit  modèle 
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Fig.  25'2. 

Tenettes  courbe»,  tio"  1,  2  ot  3  (fig.  252)  A   La  iii'  w      8  - 


:«ATHIEU.  boulevard  Saint-Germain,  113. 


l     1         àeUli-OOUlliC  -llJi.  Uii'i)  li  

T  :i  !!rs  Jrûites  à  brani'hi  -  iro;-'--^?  i-'t  .Vfiniçi^c,''  nr(>s  des  anneaux,  le? 

•!  '  1.     A  3  (fig.  252)  '    I.  '  !'''■■((■ 

'  •  avec  boulon  tlu  '•>■  .  u.'  .i  

U"Tiot»e  avec  mors  en  cuillères  taillés  et  avec  dents  ijour  gros  calculs, 

eù  

■  I)  à  doubles  coins  agissant  par  pression,  de  Nélaton,  p'^ur 

l'ioyer  U-a  gros  calculs    

!.:t  ;nr-jue,  modifiée  par  Matbieu  (fig.  280)  

!■  ï     ;vierrii  ou  gros  lithoclaste  de  Fabri(de  Bologne)  

i.    uiîine,  modiflé  par  Mathieu. . 


0  50 
10  » 


Canules  à  chemise  n»»  1,  2,  ■ 

Sonde  avec  ainpoide  en  caouuJjouc..  nu  piuif dii'ur  (_<uyui) 


  ]  0  >■ 

.a  pièce      4  « 


TAILLE  SUS-PURIENNE  OU  HYPOGASTRIQUE. 

:i         au  livré  Côme  

Soideveur  de  la  vessie  en  forme  de  brise-pierre,  de  Lero^ 
Apoiiévrotoine  du  frère  Cftme  ou  de  Leroy  d'ËtioUes. 

Crocliet  suspenseur  de  Tilloy...   •.  

li^uble  dard  suspenseur  du  ïlortoloup  


10 
38 

5 


II)  i> 


m 


MATHIEU 


Fig.  254. 


jurâil     .\Iaili;;:,  lonnant  crochet  suspenseur  mousse  et  à  rainure 

conductrice  modèle  .Mathieu  (lit;.  254)  

•■lit  suiîpeuseur  et  conducteur  de  Belniu'^  

"-'t  dilatateur  cl  .suspenseur  de  Mathieu  


Fig.  255. 

Pelote  en  caoutchouc  de  Van  Pclersen,  avec  insufflateur  (fig.  255). 


10 


r. 


Tenclto-forceps  à  clou  latéral    

Soude  eu  caoulcliouc  pour  le.  draina;.'^  uiodulc  Malliieu. 

Soude  à  mandriu  du  professeur  Thonip.  wu  

Canule  dn  professeur  Thompson  pour  laisser  à  demeiM  ' 

Drainage  simple  pour  la  vessie  

Drainage  en  double  cauon  de  fusil  pour  la  vessie. . 


TAILLE  URÉTHRALE  ET  VAGINALE. 


Dilatateur  art'thr.Li  de  Ajatim.'u  .ug.  -Jjti).... 

Cathéter  dilatateur   .'. .  

Bistouri  boutouné  

Gorgcret  dilatateur  

Cathéter  pour  la  femme  

Tenette  à  cuillèi-e  et  à  branchp  glissant. 

—     ordinaire  demi-courbe  . 
Curette  en  acier  et  à  mauche   j 

Voir  pour  spéculums,  dépresseurs  el  instruments  de  suture  vaginale  etvésicalc,  maladies  desfoiniiic<î 
article  FisriiLE  vÉsico-vACtNAi.i;. 
Voir  aussi  taille  sus-pubieune  ou  liypo,Eraslri(|ue. 


TUMEURS  VÉSICALFS. 
Mfmes  inslrumenls  que  pour  la  taille  sus-pubienne.  strumenls  sm  .  ilr.. 

Écarteurs  doubles  du  Bazy 

Dépresseur  vésic;il  m  manciii 


co 

Kig.  256  6î.- 

Curettes  vésicales  droites  mousses       (série  de  trois)  (fig.  2ftG  bis)'. . 

—         —     tranchantes  —  (fig.  2i>6  fc'.s^ 

—  —      coudée  à  droite  —   

—  —         —     à  fauche  — 
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Fig.  256  ter. 

Pinces  ojDtre  co;.ue<.6  eu  baioDUClle  de  Thompson,  modèle  Mathieu  (fig.  256 

ter)  La  pièce 

Piuce  courbe  du  mftrae..   '  ' 

Pince  empnrtc-pièee  droite,  aiodèie  Mathieu  

—  --  demi-courbe.      —         —    " 

—  —  courbe  —         —    18  » 

Porte-aiguille  de  Mathieu   18  " 

Aiguilles' liues  très  courbes   La  douzaine      6  » 

Aiiiiille  fine  de  Reverdin,  modèle  Mathieu   20  >- 


COMPOSITIONS  SIMPLES  DE.  BOITES 


BOITE  VOIES  URINAIRES. 


QuaUe  iondes  en  argent  assor- 
ties de  grosseur  pour  enfants 
ou  adultes  

!  lie  filière,  un  tiers  de  millimètre 
en  maillechort  

.S'inde  .i  grande  courbure,  de 

Gelly,  argent  

—     k  'iéquille,  de  Mercier, 


argent 


bougies  coniques,  eu  gomme . 
Six  sondes  nlivaires,  en  gomme. 
Deux  bougies iboulc,  en  gomme. 

Deux  sondes  en  caoutchouc  

Ijans  un  étui  en  fer-blanc  


Série  de  vingt-quatre  bougies  de 

béniqué  graduées  au  1/3  de  miil. 

>) 

1« 

Uréthrotome,  du  D^Maisonneuve, 
avec  trois  lames,  deux  bougies 

4 

» 

Scarificateur  uréthral  de  Civiale 

25 

>i 

8 

» 

Porte-caustique  courbe  de  Lalle- 

25 

I) 

1 

25 

)i 

7 

50 

Trocart  hydrocèle,  argent  

f. 

50 

î) 

» 

Seringue,  caoutchuuc  durci,  n»  2. 

12 

n 

4 

Pince  à  phimosis  de  Mathieu  

11 

11 

2 

Si.v  serres-fines  pour  phimosis.. 

50 

11) 

Prix  de  cette  boite  complet  > 


255  50 


i:!.s 
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BOITE  LITHOTRITIE  ET  CORPS  ÉTRANGERS. 


Jioiipie  cxplorutrire  avec  réson- 

nateur  du  professeur  Guyon. .  10 
Sonde  du    Thompson,  irobind. 

modèle  iMatliiea   ■ 

Sonde  en  métal  flexible  avec  l  ' 

sounateur  de  Mathieu   is 

Litho-explorateur  à  robinet,  de 

Mathieu  ûls   '<'■' 

Crise- pierre  à  pignon 


n"  2  ou 


éclateui;   id 

il  mors  plats  du  D' 

Guyon nnl.eufiints.   ,  70 
du  Dr  Reliquet  u"  2, 

adultes   78    »  | 

l^rix  de  cette  boîte  complète. 


lîrisc-picrre  ur(''thral,  ordinaire 

Pince  uréthi-alf  de  Mathieu  lirev. 
s.  g.  d.  g  

Instrument  de  Mathieu  pour  bas- 
culer les  corps  étrangers  dans 
la  vessie  

Aspirateur  des  graviers  de Biglow 
modiûé  par  le  professeur  Goyou. 

Deuxsonde.sduprofesseur  Giiyoii 
pour  aspirateur  avec  nianilrii! 
en  spirale,  eufauts  et  aduliez. 

Marteau  percuteijr  en  aciei 

Seringuti  en  majlle(  lii;rL  iv 

Boite  


BOITE  POUR  LA  TAILLE  ET  LA  LITHOTRITIE  PÉRINÉALE. 


Iioi.-    •alliéters  assortis  sur  nti 

manche  du  D'-  Tillaux  

Deux  bistouris  longs,  poinfu  . 

hautonué    

Petit  bistouri  pointu  

Lilhotome  double,  d'Amussat... 

—  -  simple, du  frère  Cônae. 
Ueux  tencttcs  .hoiti^?,  grande  et 

petite    

Une  tenette  .  -  '  i-- ,  rn.vonno. . . 
Gorgeret  conducteur. 

Curette  â  crête  

Prix  de  cette  boite  complète 

Oq  pcul  ri5uuir  ces  trois  boit- 
serait  fie  :  1048  frimw. 

Nous  faisons  li'.s  boîics  beaucoup  plus  complcU;s 


10 
4 
35 

22 

13 
8 

a 

ô 


Ganiil<  à  chemise  moyenne  

8oude  à  dard  du  frère  Cônie  — 
Dilatateiu-  périnén)  de  Mathi'-  : 

et  Deniarquay. 

Tenette  trè»  étroite  

—     brise-pierre,  de  Mathieu, 

a  vis  de  pression  

Seringue'  n"  4,  eu  maillechor 

avec  insufflateur.  ;  

■  Pelote  ou  ballon  de  Petersen  

Boite  

  : 

l  anciiaiil  une  seringue  maiUcclioi 

;  le  pris  varie  Kuivànt  le  nombre  et  le  li 


11 
6 


APPAREILS  CONTRE  L'.ONANISME. 


i.A'iiiiuie  contre  I 


;in!ir  fillette,  nvec 


•  godet  en  argent  fin  (fig.  W),  depuis  tO 
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F'iç:.  258. 


ULiiuure  contiTronanismeixmi  yoï  çon.n  L-cgodeteu argent (fig.  258).  Depuis 

Caleçon  avec  godet  en  argent,  pour  fillette  ou  garçon  

MoafUe  en  métal  pour  les  u^ains  

Entraves  pour  les  bras   — 

—      pour  les  jambes   — 


J20 

120 
•■ÎO 
bO 
50 


'  URINAUX. 

Uriual  portatif  pour  homme   i,' 

Le  même  pour  la  nuit  avec  membrane 

entourant  la  verge  (fig.  259)   2r> 

Urinai  portatif  pour  femmes. 

—  —      pour  fîni'auts  

Urinoir  en  caoutchouc  durci  pour 

homme   (i 

Urinoir  eu  caoutchouc  durci  pour 

femme   C 

Bassin  rond  en  caoutclAnc  durci   15 

—  plat  eu  étain  avec  coussin  pou- 

vant servir  pour  les  soins  à 
donner  aux  femmes  en  cou- 
ches'  20 

Alèzeimperméalïle  avec  tube  en  caout- 
chouc pour  l'écoulement  des  li- 
quides  De  25  à  50 


Fig.  250. 


QUATRIÈME  PARTIE 

ACCOUCHEMENTS 


NOUVEAU  MANNEQUIN  OBSTÉTRICAL 

DE  MM.  LES  DOCTEURS  BUDBS  ET  TlNAnD  (MODÈLE  MATHIEU). 


Fig.  2C0. 


Poiur  se  familiariser  n-veo  les  divers  procédés  d'exploration  usiWs  on  obstélriqup,  ainsi  qu'avec  le-- 
pnnciiialos  opéralious  f|uo  comporte  la  cliiriirgie  obslélricsile,  les  <'l6vps  sont  obligés  de  s'enorecr  soll 
sur  des  munnequiu!;,  soit  sur  des  cadavres  de  femmes.  Mais  les  mauiiequiiis  employée  jusqu'ici  s'éloi- 
gnent lellcmenl  de  la  nature,  que  les  élivcs,  aprSs  en  avoir  l'ait  usage,  ne  sauraient  avoir  aucnun  idéi 
des  fliffioultéi?  qu'ils  pourront  rencontrer  dans  la  pratique.  De  plu»,  les  cadavre*,  dont  le  nombre  «-.si 
toujours  fort  restreint,  n'ofl'renl  ])as  toutes  les  ressources  qu'on  en  pourrait  attendre,  et  leur  usage  n'e--! 
pas  saus  présenter  des  inconvénients. 

(ios  raisons  ont  amené  MM.  Hudiu  et  l'inard  à  me  faire  construire  un  nouveau  miuuiequin  qui  reii'i 
de  grands  services. 

(.'c  mannequin  est  en  bois  sculpté  et  représente  le  corps  d'une  femme  ilepiiis  le»  seins  jusqu'aux  ge- 
noux ((!g.  200).  1,C3  cuisses  sont  placées  dan?  l'abduction  nécessaire  pour  que  les  opérations  soicn' 
possibles.  Le  bassin  représente  uji  bassin  osseux  nortn.iI.  Les  parties  molles  :  parois  abdominales,  utérus. 
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;   iiiKO  -Milvc,  sont  en  caoutchouc,  et  elle»  sont  (ixé.  j  un  iiu';.  ii  Je  vis  moliilc-.,  ce  i(ui  permet  de  les 
"■rr  i'^ciirni'.'iit  qimuit  un  usai|,'e  iJiulongi^  les  a  trop  dUlonducs  on  déchirc'e-;. 

im  cal  mohile  et  peut  iHrc  lappi-oclif  ù  volonté  de  la  synipli^se  pubienne,  de  façon  ù  produire, 
.■  vîiiialle.  lo  riStv'^ci.sjenieiil  du  dtflroit  .'upfiieur  «luon  rencontre  piesiiue  exclusivement  dans 

U  l'iLilnjuo,  celui  du  diamOlre  autéro-postc'i'ieur.  11  suflil,  pour  produire  ce  rétrfcisseinenl,  de  faire  tourner 

de  gjluclie  à  droite  la  vis  placée  au  niveau  de  la  section  du  tronc  sur  la  surface  (pii  correspond  à  la 

eolouue  vçrtfhrale. 

ToHchei;  —  Uu  fœtus  mort-nA  fiant  placé  dans  l'utéru-i,  lo  toucher  fait  au  iioint  de  vue  du  diagnostin 
des  pn'sen'ations  et  des  posilion-i  donne  des  sensations  analogues  ù  celles  qu'on  perçoit  quand,  chez 
une  fonuiie  eu  travail,  la  poche  des  eaux  est  rompue  et  la  dilatation  complète.  Ou  i)eul  donc  faire 
l'iîdueation  du  doigt  pour  lo  diaguo»tic  des  présentations  et  de»  positions.  Il  faut  avoir  .soin,  d'enduire 
lo  doii;t  d'uucorps  gras,  comme  dou.<  lecas  où  o"  veut  pratiquer  le  loucher  sur  une  femme  vivante. 

Palpi'i:  —  Si  l  oi)  place  dans  l'utérus  uno  poche  à  parois  minces  (fig.  2),  contenant  le  fœtus  et  une 
certaine  quantité  de  liquide,  il  est  possible  de  pratiquer  le  palper,  de  s'exercer  à  reconnaître  à  travers 
les  paroi>  abdomiuales  artilicielles  les  caraotéi'es  de  la  léto,  du  dos,  du  siège,  le  ballottement  céphalique, 
el  d'cITpctuer  la  version  par  de.=  manipulations  Cïternes. 

Pour  faciliter  l'introduction  du  fœtus  dans  la  poche  en  caoutchouc,  ou  l'enduit  di;  cold-cream  ou 
d  huUe.  Ou  ferme  ensuite  la  poche  à  l'aide  d'un  clamp  spécial  ;  on  enlève  l'air  en  faisant  l'aspiration  avec 
une  seringue,  puis  on  iiijecte  dans  la  poche  uno  quantité  d'eau  suffisante.  —  Il  faut  éviter  que  do  l'air 
reste  enfermé  dans  cette  poche. 

n  existe  à  la  partie  postérieure  de  la  poche  représentant  l'œuf  une  cavité  dans  laquelle  on  doit  insuffler 
de  l'air.  Ou  reproduit  ainsi  ou  arrière,  comme  on  a  pu  le  faire  en  gonflant  en  avant  la  pai'oi  abdominale, 
la  résistance  élastique  et  spéciale  de  la  masse  intestinale. 

Lorsqu'on  s'est  ^crvi  de  la  i)oclie  en  caoutchouc  à  parois  minces,  il  suffit,  pour  la  conserver  intacte, 
de  la  placer  dans  un  vase  contenant  de  l'eau.  —  De  la  sorte,  elle  ne  s'altérera  pas. 

Ojiérations .  —  La  version  par  manœuvres  internes,  les  applications  de  forceps,  la  crâniotomio,  la 
cèjilialotripsie,  la  céphalolomic  et  l'embryolomic  (éviscéralion,  spondylotomie,  rachitomie)  peuvent  être 
pi-atiquées  dans  des  conditions  qui  se  ruiiprochent  de  lu  réalité.  L'élasticité  des  parois  de  caoutchouc  /ait 
que  dans  les  applications  du  forceps  la  tête  accomplit  les  mêmes  mouvements  que  dans  l'accouchement 
fait  3111'  le  vivant.  ^ 

Quint  à  la  version,  elle  s'accomplit  comme  chez  la  femme.  L'élève  est  obligé  de  manœuvrer  avec 
autant  de  douceur,  de  sûreté  que  siu-  le  vivant.  Tandis  qu'une  main  opère  dans  l'intérieur  de  la  cavité 
utérine,  l'autre  est  appliquée  sur  les  parois  abdominales  factices  et  peut,  à  travers  ces  parois,  agir  sur 
le  fœtus. 

Il  faut,  pour  pratiquer  ces  opérations,  bien  enduire  d'uu  corps  gras  le  fœl\is,  la  main  et  les  iustru- 
taents.  .\près  chaque  séance,  le  caouleliouc  sera  simplement  lavé  et  épongé. 

Comme  il  est  possible  de  porter  Irès  loin  le  rétrécissement  du  diamètre  antéro-postérieui-,  la  crânio- 
tomie,  la  céphalotripsie,  etc.,  peuvent  êlrc  faites  dans  les  conditions  où  on  les  pratique  le  plus  habi- 
tuellement, c'est-à-dire  au  niveau  ou  au-dessus  du  détroit  supérieur. 

Enfin,  la  souplesse  des  parois  abdominales-  pei'mel  d'exercer  un  aide  à  maintenir  la  tête  bien  flxc  sur 
le  détroit  supérieur  pendant  que  l'opération  est  pratiquée.  ' 

Sur  dcmaudea  spéciales,  j'envoie  des  parois  abdominales,  utérus,  périnées,  ndves,  iiour  remplacer  ces 
liurlics,  lorsqu'un  usage  prolongé  les  a  mis  hors  de  service. 

l'.-.T.i  1r- ii:>i  c ,  V'lir  11-/'-   ^lI^  ;Mlt(^ 


.\laimequiu  orUiiiaire,  veutrc  ouvert   100 

Le  même,  venti'e  ouvert   ..  j;^.') 

Fœtus  artiliciel  ordiuaire    

Le  m'allie,  avee  tête  compressible,  de  Mathieu   45 

i^lanuequindesDrs  Budin  et  Pinard,  modèle  Mathieu  complet  eu  Ijois  sculpté  et 
laqué.  Pour  le  toucher,  le  palper,  les  opérations  en  général,  versions  par 
manœuvres  internes  et  externes,  applications  de  forceps,  céphalotribsie, 
céphalotomie,  éviscérations,  etc.,  avec  ventre,  poche  artificielle  des  eaux 
et  valve  avec  périnée  eu  caoutchouc,  sacrum  mobile  pour  faire  les  rétré- 
cissements antéro-postérieurs  avec  courbure  correspondante  de  la  colonne 

vertébrale,  etc.  Breveté  S.  G.  D.  G.  (fig.  260)   500 

Mannequin  des  D"  Budin  et  Pinard,  modèle  simple  en  bois  sculpté  et  laqtié 
pour  le  toucher,  les  opérations  suivantes,  versions  par  manœuvres  in- 
ternes, applications  de  forceps,  céphaiotribsie,  céphalotomie,  éviscéralion 
le  sacrum  n'étant  pas  mobile.  Modèle  Mathieu  breveté  S.  G.  D.  G. .  .  ;ioo 

Vulve  avec  périnée  en  caoutchouc   '  yj. 

Ventre  en  caoutchouc   „* 

Poche  artificieil."  ']<'~  '  aux  


10 
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Fig.  261. 

Uassin  artificiel  eu  fonte  avec  plaque  du  sacruui  liiouiie  :2til).., 
Le  même,  pouvant  s'ouvrir  eu  deux  parties   


100  » 
150  » 


MENSURATION. 


Fig.  262. 

Compas  de  Baudelocque  (Cg.  2C2)  

—     du  Dr  Van  Huvel  

de  Depaul  

Lo  même,  avec  pièce  de  l'allonge  

Compas  du  Df  Stauesco  


I;. 

ill  » 

I  (>  » 

1G  • 
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CEINTURES  EUTOCIOUES. 


A  ,5" 
l. 


h- 


Fig.  264. 


I.      lintures  ont  pourbulde  maintenir  !o  fœtus  dans  niio  présonlation  normale. 

l'  .o  ayant  i5t6  ramenée  au  niveau  rte  l'aire  du  détroit  supérieur  par  des  manœuvres  e\lcro«s,  il 
9ulfit  il  appliipier  une  do  ces  ceinturon  pour  fixer  et  faire  engager  la  tôle  même  avant  lo  début  du  travail. 
C'est  une  nouvelle  pai-oi  abdominale  que  l'on  subslitu»-  on  quelque  sorte  &  la  paroi  naturelle  qui  a  été 
■I.ichée  par  des  grossesses  antérieures  ou  pur  d'autres  circonstances. 

l)es  pelotes  nn  caoutchoue  pouvant  Ctre  çonîléos  i  volonté  sont  fixées  sur  chaque  côté  de  la  ceinture 
servent  à  exercer  des  prossiou.s  plus  ou  moins  fortes  sur  les  parois  latérales  supérieures  ou  iuférionres 
du  ventre. 

Pour  la  mesure,  douQer  la  circonférence  du  bassin. 


Ceinture  eatociquc  simple  du  professeur  Piuard   depuis 

—        avec  deux  pelotes  latérales  du  profr  Pinard. .. .  — 
avec  quatre  pelotes  latf'^.rales  supérieures  et  inférieui 
duD''Auvari'      .    depius 
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lii  MATHIEU,  boul.  v;,.  1  <:  ,in'  Cirmain,  113. 


FECONDATION  ARTIFICIELLE, 


Fig.  2G5. 


Seringue  de  Roubaud,  modèle  Mathieu  (fig.  265)  , 

La  même,  avec  cuvette  en  verre,  modifiée  par  le  D'  Thierry-Mii  - 


Fig.  266. 


Seringue  du      Brawn,  de  Vienne  (fig.  266)   10  „ 

—      de  Marion  Sims,  dite  séminale  syringe   45  » 

Petite  canule  in ti-a -utérine   r,  , 


ACCOUCHEMENT  PRÉMATURÉ. 


Fig.  2f.7. 


Pelote  dilatatrice  de  Matliieu,  avec  soupape  automatique  remplaçant  le 
robinet  (déposée)  (fig.  267),  cette  pelote  se  monte  sur  l'instrument  du 
professeur  Tarnier  (fig.  268)  •  

Perce-memljranc  de  Dubois.. 

Le  même,  articulé  


Fiir.  2GS. 


fiiritruinent  du  jjrofesscur  Tarnier  pour  l'accouchement  prématuré,  modèle 

Mathieu  (fig.  268)   I^: 

Ballon  dilatateur  du  D'  Champetier  de  Ribcs  

Piticc  lin  Dr  Champelior  de  llibes  


MATHIEU,  iioulevard  Saint-Germain,  U3. 


5  ~nViH^w. 


Fig.  2G9. 

lusfruineat  du  professeur  Pajot  pour  l'accouchement  prématuré 

Sonde  à  dard  métallique  

Dilatateur  du  professeur  Pajot  

Éponges  préparées,  la  douzaine  

Laminaria  digitata,  la  douzaine  


Fig.  270. 

Dilatateur  élastique  eu  forme  de  poire,  du  i)""  Barnes 


Fig.  271. 

Colpeurynter  du  D'  Brauo  (Qg.  271)  

Elytroptérigoïde  du  D""  Chassagny  (de  Lyon). 


Fig.  272. 


Trocart  de  Wenzel  ou  de  .Messner  (fig.  272)    

Appareil  à  injections  fortes  et  longues,  ri  réservoir,  de  Mathieu,  servant 
pour  l'accouchement  prématuré  artiQciel  (méthode  de  Kiwisch)  , 


tîti  MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


INCUBATION  ARTIFICIELLE.  COUVEUSES. 


Fig.  273. 

Couveuse  artificielle  pour  uu  ou  dei*x.  enfants  (Gg.  273)   Ir    40  a   80  >• 

Couveuse  artificielle  pour  quatre  enfants,  modèle  pour  hôpitaux, 
avec  houillottes  ou  thermo-siphon  '.  '    de  250  à  400 


PORTE-CORDONS.  PORTE-LACS. 


l-'iy.  -27  i. 


Porle-cordoa  ou  omphalObOter  de  Schfeller  (fig.  27-4)                           .  ..  lu 

Le  même,  modifié  par  le  professeur  Tàrnier                                 ...  I.O 

Porte-cordon  en  baleine  de  Depaul...,   '.'< 

—     •    du  professeur  Hyernaux  

Porte-lacs  du  professeur  Hyernaux   An 

Pince  porte-lacs  du  professeur  Wasseige  —  T2  ■> 

Porto-lacs  du  D>"  Saboia   12  >■ 

—      du  D'  Bousquet   • 


Fig.  275. 


Pince  poduliquc  du  D"- Auvard,  modèle  Mathieu  (fig.  27.V  

—  ou  porte-lacs  du  D'  Van  lluvel  


MATHIEU,  bojilevavd  Saint-Germain,  U3. 


CHLOROFORMISATION. 


INSUFFLATION  DES  NOUVEAU-NÉS. 


'/  ubo  (arjngic.ii  uu  D-  iviijcmonl,  niutit-le  .Mathieu  (lig.  2''i},  avec  sa  poire  iu- 
?ufllatrice  

lube  loryngicu  rte  Chausîier,  moiliûé  par  Depaul  

—       —      du  professeur  i-'inard  


l  is  MATHiLu.  Ijouioiaid  >j.iini  uoriuum,  113 


DÉBRIDEMENT  ET  DILATATION  DU  COL. 


Fig.  27'J. 

Dilatateur  du  Dr  Auvard  pour  la  dilatation  forcée  du  col   70  » 

Dilatateur  ou  écarteur  du  professeur  Tarnier  


FORCEPS. 


Forceps  ordinaire  de  Levret  Dubois,  Moreau,  etc 


Fig.  280. 

Forceps  démontant,  du  professeur  Pajot  (flg.  280}  

—  —        du  même,  avec  quatre  cuillères  grandes  cl  petiteà  


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113 


Forceps  petit  de  Stuellie  ou  du  professeur  Pajot 


Fig.  282. 


Forceps  du  ])■•  Barues  (fig.  282)     T-H  » 

—  de  Simpsou,  courbe  ou  droit  ,   'i  >' 

—  de  Mfegelé     » 

—  à  oreilles  articulées,  de  Stolz   •!■'>  » 


li'J 


5", 


Fi?,  -m. 


Forceps  de  Trélat   28  » 

—  très  flexible,  articulé  au  manche,  du  mômf  (fig.  283)   25  >■ 

do  Dcpaul  ou  de  Tarsitani,  s'articulant  dessus  ou  dessous   32  » 

à  pression  limitée,  du  l)f  Eliiot   35  » 

—  droit,  de  Buzzle   .35  » 

Lcniceps,  de  Matteï   35  » 

Hétroceps,  du      Hamon  (de  Fresnay)   'iS  >• 
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Forceps  avec  branches  tractantes,  du  professeur  Tarnier  

—      A  traction  dans  l'axe  ou  axislraetiou,  du  Siniiison. 
1  cuillère  mobile,  du  D'  Brens  (de  Vienu' 


Fig.  284. 

l<'orceps  de  Mathieu  avec  vis  d'arrêt  ou  de  pression  et  ouvertures  spéciab^y 
pour  fixer  les  lacs  de  traction  (fig.  284)   . . 


l-'ig.  28i.. 


Forceps  h  Jjraucbos  parallèles  pour  traction  soutenue,  du  Df  Chassaguy 
(lig.  285)  


Fig.  286. 


Forceps  droitct  àbranclies  parallèlcsdu  professeur  LazarewiUli     Klu  •  i>'-'ii 
(fig.  28G)   *5 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gômain,  113. 


.Fi^.  287. 


aianche  tracteur  ou  poiguée  métallique  du  Poulet  (de  Lyon)  pour  exer- 
cer des  iractions  uormales,  ce  manclie  pcul  s'adapter  à  tous  les  forceps  ; 
il  suffit  de  pratiquer  deux  trous  dans  chaque  branche  formant  les  cuil- 
lères (voir  fig.  287),  le  prix  du  manche  seul   15  n 


1. 


Fig.  28S. 


Forceps  à  branches  parallèles  du  D'  Poulet  (de  Lyon)  (fig.  288,   200  • 


TRACTEURS. 

Tracteur  avec  plaque  sacrée,  du  Df  Chassaguy   loo  >. 

—      ou  aide-forceps  de  Joulin  avec  dynamomètre   88  > 

Aidc-forceps  du  Df  Poulet   80  » 

•lu  Dr  Pros     260  » 


152 


LEVIERS. 


Leviûr  français  de  Baudolocque   10 

—  plein  de  Brauii   i  v 

—  Ilaniand  plein  ou  t'enôtr.'   i  M 


PERCE-CRANES. 

Ciseau  perce-crAue,  de  SmcUic   ..     i  't  >, 

—  —         du  inAiiif,  modifiÈ  par  le  Df  SnT-iicf- .    1-i  y 


Fig.  289. 


Perce-crâne  du  professeur  Pinard,  modèle  Mathieu  (fig.  289) 


Fig.  290. 


1-t  j  '  ■  .  L     .  i  <  i,..  1  ..,1  .lu  professeur  P.-'iof  'fï'.i-.  290)   1  i 


Fig.  291. 

Perforateur  trépan,  de  Licsnig,  modifié  par  le  professeur  Braun  (fig.  291).  n5 

Cudulo  pour  la  matière  cérébrale,  du  même  

Perforateur  du      Lucas  Championnii^v^.  tmi'î  numéros  gradués. .    à  10,  24,  30 
—       de  Thomas   ' 

'■.•:nrr'''''n:.iit,ciuif  .  (In  D'-  Cl'Mfxrigny. .  .    ■    ' 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 
CÈPHALOTRIPSIE.  CRANIOCLASIÈ,  CRANIOTOMIE. 

Tour  la  ba.siolniisii',  l'cmbi-yoloinie,  l'iviscération,  voir  iiafe-es  t58  à 


Fig.  293. 

Trépan  du  professeur  Guyon,  composé  d'un  tire-foud  et  de  deux  couronnes.     55  » 


Fig.  204. 

Forceps  céphalotribe  à  crémaillère  du  professeur  Guyon  (ûg.  29i)   45  » 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germaiu,  113. 


L.ràuiùcla6te  «le  Simpson  

—  de  Budd  

—  (le  Elliot  

—  de  Fiobcrt  Barnes     

Céphalûtribe  de  Baudelocque  ou  du  Df  Blot,  simple,  4.»  fr.  ;  d^tuoiitaiit. . .  55 

—  à  ehaine,  de  Depaul  

—  uiancho  démontant   -  ; 


Fig.  Wj. 


Céphalotribe  à  fenêtres  multipl.  traverses,  du  professeur  Tarnic-r 

(flg.  3%)  

n/'phalotribc  à  manche  démontant  

—  du  professeur  Tarnier,  à  courbure  porinéale  

—  —  —      manche  (li'iinMil.Mî! .    •!,'> 


Fig.  297. 


Céphalotribe  fenôtré  du  U<"  Bailly,  modèle  Mathieu  (flg.  20 

—  —  à  tnanchea  démontants  

—  —  n  courbure  périncale  — 

_  —  _  —     manche  démontant 


MATHIEU,  boulevarrl  Saint-Gernain,  113. 


Fig.  298. 

Force.ps-Hcie  avec  conducteurs  flexibles,  de  Mathieu  (deruiui  mja';j.t; 
(fig.  298)    240  » 


Fig.  299. 


•  -  à  double  scie  du  professeur  Tariiier,  avec  coaductour.s  llexiblcs,  de 
:ieu,  les  deux  scies  à  chaiiio  inarchaut  eusemJjIe  et  se  réunissant  à  la 
liu  de  leur  course  servent  à  détacher  une  tranche  de  la  tôte  ou  du  corps 
du  fœtus   400  » 


i-'ig.  .300. 


I  ./l  ie  piucc  à  us  du  professeur  Pajot  ou  de  Vau  Huevel  (fig,  300,.   2;.  >• 


I5C 


MATHIED,  boulevard  Sumt  Liciinaia,  113. 


Fi^.  30 1. 


Piuce  à  03  de  David  Davis  (fig.  302) 


Fig.  303. 


Ciseaux  céplialotomes  do  Dubois  

—  —         modifiés  par  ie  professeur  Pinard  (fig.  303). 

—  —        à  lame  limitée,  de  Mathieu  

Pour  la basiotHpsie,  l'embryoloniie,  l'éviscfralion,  voir  pages  ilii  à  IGI. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gemam,  113. 
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CROCHETS  D'ACCOUCHEMENTS. 


1  ' 


Fi.-;,  -m. 


'.ochel  moussfî  ou  poiuta  a  lige  llexible,  du  D""  Delore  (fig.  30Ô). . .  15  » 

—  —     de  Braun.   10  ' 

—  —     et  double  de  Simpson                                                 .  .  'J  >■ 

—  pointu  ordinaire   0 

—  mousse  ordinaire                                                             ....  ii  » 


SUTURE  DU  PÉRINÉE. 

Pi:  ce  porte-aiguille,  de  .Mathieu  (ûg.  418)   ..   

juatre  aiguilles  de  Rou.^  pour  la  suture  du  pi  1111. . .               ■           .  .>  >. 

V.  it  'aille  a  manche  du  D""  Péan   i  h 

iijuze  serres-fines  en  argent   S  , 

Mguille  chassc-fil  simple,  de  Mathieu;   iD 

\iguitlc  à  chas  brisé'et  à  coulisse,  du  L)^  Reverdin   IG  >. 

■'./itonnets  préparés  pou!' -iiim-f.-    nrfi.-viii.-T     priv       i,  j. 

:  il  d'argent,  le  rouleau  •> 


1 1 
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EMBRYOTOME  CÉPHALIQUE  COMBINÉ  DU  D'  AUVARD. 


Fig.  306. 

I.c  (iSplialotribo  constitue  uu  excellent  insti-umcnt  do  broiement  -si  6ga\f  par  aucun  autre 

inslriiment.  •  " 

Le  crânioclaste,  d'autre  part,  n'a  pas  encore  trouvé  de  rival  pour  la  solidité  de  sa  prise  et  n'a  pu  itro 
remplacé  par  iiucuu  autre  embryotome  dans  certains  cas  d'extraction  et  da  i^rccllemcnl  du  fœtus. 

L'embryotonic  céplialique  contbiiiiî  (fig.  S06,  A)  réunit  les  avantages  «le  ces  deux  instruments.  C'csl  i,  \ 
oiAnioolaste  modifié  en  ce  sens  (|ue  la  branche  niàle  est  perforante,  et  par  l'adjonction  d'une  inn- 
siènic  branche  fenfilréc,  il  forme  uu  céphatolribc  parfait. 

.  (îel  instrument  e.st  construit  dételle  sorte  que  les  dnix  branches  fenAtrécs  peuvent  indilTércmmi 
s'articuler  sur  la  branche  mfile  ou  perforatrice. 

Modo  d'emploi. 

1'  ri  rldiiition  et  introduction  dans  la  cavité  céplialique  de  la  premidre  branche  (centrale  perf.  ■ 
la  courbure  de  l'instruraont  figurée  sur  le  manche,  tournée  ver*  la  cuillère  qu'on  doit  introduit  > 
branche). 

2°  Placement  ilft  la  socnmle  hrancbe  (fenétrée)  et  faire  le  premier  broiement,  (jette  seconde  bruncho 
forme  avec  la  première  un  crânioclast«  {tarfail  (fig.  SOfi,  C). 
IS"  l'iacenienl,  v  cela  est  nécessaire,  du  la  troisième  branche  fenétrée  servant  à  compléter  le  broiement 

fig.  m,  b). 

t^ctle  troisième  brandie  peut  Ctru  retirée  une  fois  le  broiement  complet  elfeetné.  On  fait  alors  ! 
traction  avec  les  ileuj  jm  .nim''  î  --  '■.  i':  '..'^  .  mipm..^  "  r.  \  •  ,  .  juid,';;!-!.'.  .--  i'i  i  ■  i  "n  i. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113.  IGi) 


8ASI0TRIPSIE,  EMeRYOTOMIE,  ÉVISCÉRATIOW. 

Basiotribe  iln  professeur  Taruior.   120  » 

Eiubryotoiiie  cophalii]ue  combiné  du  D'  AuvarU,  iii  ovclc  .s.  y.  d.  g.  (fig,  306).    lOn  » 


Fig.  307. 


Crochet  cmbryotome  avec  sa  canule  double,  du  Dr  Thomas  (fig.  307)   28  ■> 

—  —        dnJ)^  Hyernaux   GO  » 

—  —         articulé  de  Waseiche     80  » 

—  —         de  Simpson  ou  do  Darnes   ir,  „ 

—  —         avec  garde-pointe,  de  Bedfonl   ;jO  ,> 

—  —        et  à  éviscération  de  Eiliot                                  , .  lo  » 


i.:u;.i.  y.jiouio  nvuc  stie  à  chaîne  du  professeur  Taruier  et  conducteur  flexible 
de  Mathieu  (fig,  .308)  


tco 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain.  113. 


Enibryotorue  rachidifin  du  proi^sseur  Tarnier. . . . 
—  du  Df  Ribomonl  


Fi:.' 


Embryotome  avec  conducteur  en  baleine  de  Mathieu  (fig.  309    ;if: 

i'  'r!'-f!f  I! flu  profciîseur  Pajot   jy 

du  professeur  Huber,  de  Louvaiu.i   18 

l  iK  '!'  en  [i.iLh  Ji.  iioiuaid,  du  D""  Làzare^vitch,  pour  l'éviscération   j 


FAUX  GERMES  ET  PLACENTA. 


Fig.  'ilO. 


i'iji.  ■      .        ^  ,.:   

-        '  —     du  Df  Ward  

l'iii.'o  H  l'au.v  germes,  à  branches  croisées  et  conti"  '^i  m!  i  ■;: 

le  professeur  Pinard,  modèle  Mathieu  (fig.  310). 
Curette  articulée,  du  professeur  Pajot,  avec  troi.--  ciucliu.-.  do  n'ianacuia 

différentes   25 


Fig.  311. 


Pince  pour  retirer  les  restes  du  placenta,  (ti g.  31 1 

La  iii^mo,  modifiée  par  Depaul  

—       à  branches  crdis^'es  et   contre -croisées, 
!     '  l'Hiard,  uiodolo  Mathieu  


modiliée  par 


1 


IGI 


Fig.  312. 

Cet  instrumont  est  destiné  à  passer  un  lacs  à  travers  la  base  du  crâne  du  fœtiis,  soit  pour  opérer  la 
iK'doxion  (le  I.i  tête,  soit  poui'  eu  pratiquer  l'extraclion,  alors  qu'oii  est  obligé  de  faire  la  cràniotomie. 
—  On  peut  ausHi,  avec  un  instrument  à  courbure  approprié,  l'employr  pour  passer  un  lien  autour  du 
i:ou  dans  les  présentations  transversales,  dans  le  but  de  faire  l'cmbryoloniie. 

Quand  on  l'appliqi'ie  sur  la  ti^lo,  la  bianclic  courbe  est  dirigée  sur  la  face,  l'extrémité  vient  accroclicr 
le  menton.  —  I^a  branohe  droite  est  introduite  dans  lo  crfuie  jusqu'à  la  base,  qu'on  perfore  en  inqiri- 
mant  un  mouvement  circulaire.  —  Le  lire-fond  vient  se  (iver  dans  une  cavili^  qui  lui  est  réservée  à 
l'extrémité  do  la  brandie  courbe,  et  en  relevant  successivement  les  deux  brandies,  la  brancbe  courbe 
iMitrainc  le  lire-fond  et  avec  elle  le  lacs  qui  lui  est  adhérftnl  et  qui  se  trouve  de  la  sorte  onipiisonné  In 
téle  dans  une  anao.  —  Prix  80.  fr. 


Ui2  MATl^lEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


TROUSSES  D'ACCOUCHEMENTS. 


Forceps  du  professeur  Pajot  

Petit  forceps  du  professeur  Pajot 

ou  de  Soiellie,  poi;i  1    '  l  ■ 

iufériiîur  

Tube  iusufflateur  du  piulctocur 

Pioard  

Croi'het  mousse  ,  

Paire  de  ciseaux  pour  le  cordon. 
Perce-crâne  de  Blot  ou  Snic] 


.\"  1. 


.3? 


25 


5  « 
10  » 
"  .in 


C6plialotribedeUailly.iV 
Ciseaux  céphalotomes  do  Dubois. 
Aiguille  à  manche  du  D'  Pé.; 

pour  la  suture  du  périnte... 
Serres-Iines,  pour  même  usag' 

la  douzaine  

Stéthoscope  de  Depaul  


Prix  de  cette  trousse  compli  le   v3l  50 


14 


Forcop  ill.ijii  i.  ' 

d'arrêt  ju  do  pression  et  ou- 
vertures spéciales  ]iour  fixer 

les  lacs  de  traction  (fig.  284).. 
Petit  forceps  poi  ^-  '  ■  li  tr  n  ii>  - 

f''>rieur  

Tube  iusufflateur  liu  pruiciitcui 

Piuard  ou  duDrRibemout.   C  ou  15 

Ergotribe  de  Uouda   IG 

Enibryotome     céphalique  du 

D"- Auvard  (flg.  306)   100 

Perce-crâne  de  Smellie,  modifié 

par  le  professeur  Pinard   IS 

Ciseau.K.  céphalotomcs  modifies 

par  le  professeur  Pinanl   IG 

Pince  ù,  faux  germes .  12 
Pince  à  placenta   10 

Prix  de  cette  trousse  complète  

En  changeant  le  forceps  de  Mathieu,  i>our  le  forceps  nouveau  du  pr> 
fessoui-  Tariiu-T'.  le  prix  de  la  trousse  serait  de  


Perc>.--membranes  ordhiairt  

Porte-cordon  

Spéculum  du  Df  Cusco.  pliant, 

l'ince  à  pansement  utérin  

Crochet  mousse  flexible  du  l)i 

lo're  ..;  

Stéthoscope  du  professeur  Pinaru. 
Aiguille  il  manche  du  D'  Péan, 

pour  suture  du  périnée  

Douze  serres-fines,  même  usage. 
Instrument  du  professeur  Tar- 
nier  pour  l'accouchement  pré- 
maturé, modifié  par  Mathieu. . 

Sonde  de  femme,  argent  

Trousse  en  maroquin  avec  sc^ 
deux  llacon   


10 


IG 


Oi  ;  I  ,,  ,11  1  •  „i  LLilc  trousse  l'enibn-olomc  de  Mutliiou  avec  ficelle  scie  cl  ronductfur  euTbalciii" 
prix  :  9U  francs  en  plus. 


TROUSSE  DE  SAGE-FEMME. 

Deux  lancettes,  écaille   »  Tube  laryngien  en  argent   ■> 

Paire  de  ciseaux   'i  jO  Bistouri  mauche  écaille   i 

Sonde  cannelée  en  argent   'i  50  Porte-pierre  en  argent 

—     de  femme  en  argent..  >  Trousse  en  maroquin  

Prix  de  cette  trou  .-   «..^   ■i  i  • 
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LAVAGE  INTRA-UTÉRIN. 


Fi  g.  313. 


^^(.lU'Jea  en  fer  à  cheval  à  double  courant  du  b'  iiudjin,  modèle  Mathieu 
(brcv.  s.  g.  d.  g.)  (fig.  ."îia),  la  série  se  compose  de  .six  sondes  de  5,  7,  9, 
il,  1.3  et  15  mill.  de  diamèlr?  en  ai'gont   !  i  pièce  de  14  à     34  » 

l..^-  :1l'n^.=  -u  u)étal  argenb''  on  ninlcfli''   La  pièce     12  » 

il  celluloide. . .   La  pièce     10  » 


Fig.  31.'.. 


Sonde  en  verre  du  Aurard  

-onde  à  double  couranfj  et  dilatatrice  en  argent,  du  Dr  Doléris  (tig.  315)! .  30 
—     à  double  con-.ànl  de  Stol^   ir  „ 


Pour  les  injecteurs,  bassins,  canules  vagiunles,  etc.,  voir  article  spécial,  pages  170  et  171. 


Tétrcllc  eu  forme  de  ballon  du      Budin  (tig.  316)   .  1 

IV'tretlo  forme  cylindrique  ou  à  réservoir  du  D""  Auvard   4 
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Bout  de  seiu  de  Bailly  (fig.  318)  

—  —  à  soupape  pour  riillaitcuioal  des  nourrissoub  syplnliiuiui;-  tii. 
professeur  A.  Fournier,  modèle  Mjitliioi!  (lifï.  319)  

Uout  de  8ein  avec  bout  ivoix'e  niuolU   .  

—  —   en  caoutchouc  

Biberon  Mathieu  avec,  bout  ivoire  amolli  

Le  même,  avec  bouchon  en  ivoire  

Biberon  >Uittcrt!  

Tire-lait  à  aspiration  vibratoire,  du      Mattson,  déposé  

Tire-lait  pour  faire  la  siicciou  avec  la  bouche  

—      à  pompe  

Verre  à  Ycntouse  pou"  ''^        nv.^c  pompe  et  tuyau  intermédiaire  

A. 


Fig.  320. 


Ventouse  eu  caoutchouc,  Mathieu,  pour  former  le  bout  de  sein  (fig.  320). 

La  mûme,  iiv°r  nipnli'  cr.  verve  

Pèse-lait. ,   


PÈSE-BÉBÉS. 


'•■mm 

Fig.  321. 

Balance  p^îse-bébés  avec  hamac,  et  série  de  poids  pesant  jusqu'à  10  kil. 

modèle  du  professeur  Pinard  (fig.  321)  

La  niAme  pesant  jusqu'à  1.^  kilog  

Pesou  de  Odier,  modifié  


ICf, 
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MALADIES  DES  FEMMES 


FAUTEUILS  POUR  EXAMEN  ET  OPÉRATIONS  DE  HARZÉ  ET  MATHIEU. 


Fig.  m. 

Ce  Tauleuil,  dcsliniS  aitx  examen!;  cl  aux  opérations  à  pratiquer  daa4  1c  vagin,  lo  reclujo,  la  vessie  el 
les  [lailiea  gfnilo-urinaires  de  l'Iioniiue,  est  de  la  l'orn>e  dite  américaine  en  bois  tourné  ga^  suivant  la 
couleur  de  l'ameublement.  Il  fonctionne  de  la  nianière  suivante  : 

Le  médecin,  après  avoir  fait  asseoir  la  malade  comme  dans  un  fauteuil  oïdinaire  cl  lui  aviir  fait 
placer  les  pic<ls  sur  la  barre  transversale  ot  coutre  les  pieds  du  fauteuil,  appuie  .sur  le  haut  du  ilossior 
el  renverse  en  arriére  le  fauteuil  et  la  malade  ;  celle-ci  se  trouve  alors  convenablement  touchée,  le  siè/.i- 
complètement  porté  en  avant  sur  le  bord  du  fauteuil,  les  pieds  appujis,  bien  écartés  et  la  malade  à 
hauteur  surfisaiite  pour  que  lo  médecin  assis  n'ait  pas  besoin  de  se  baisser. 

I/opération  terminée,  le  raédocin  redresse  le  fauteuil  par  le  dossier  et  la  malade  se .  Irouvo  assise 
comme  avant. 

Ce  fauteuil  supprime  donc  toutes  ces  manœuvres  désagréables  qui  consistent  à  faire  monter  la  malade 
sur  une  chaise  ou  un  tabouret  pour  la  faire  étendre,  à  la  tirer  eu  avant  pour  la  bien  placer,  elc.,  etc., 
ce  qu'on  est  obligé  de  faire  avec  les  antres  fauteuils. 


Pri.K  variaut  suivant  le  luxe  depuis  300  fr. 
Pour  les  autres  fauteuils,  lits  ou  tables  à  opération,  A-oir  les  pages  101-103-112-190. 
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SPÉCULUMS. 

Spéculum  en  6taiu.  de  Récainier,  de  quatre  grosseiirs,  avec  embout,  la 
pièce  ....   


i;jkiui  a  double  couraut  d'eau  de  Mathi  u  j/our  cautérisalioa  au  fer 


rouge,  au  thermo-cautère  ou  au  cautère  à  gaz  (flg,    30 

Spéculum  de  Velasco,  modèle'  Mathieu   'lO 

—      bivalve  à  embout,  du  Df  Ricord   1"^ 

Le  même,  à  manches  pliants                                                              .  15 

Spéculum  bivalve  à  bout  rond,  du  D''  Ricord   li 

Le  même,  à  manche  pliant   n> 

Spéculum  ordinaire  bec  de  canard,  du  Dr  Cusco,  grand,  moyen,  petit  el 

pour  vierges                                                                       La  pièce  l  '> 


Spéculum  à  manches  pliants  du  Dr  Cusco,  même  dimension  (fig.  325)   I  s 

—      bec  de  canard  modifié  à  vis,  modèle  Mathieu,  même  dimension 
(fig.  326)   10 


168 


Spéculum  du  D' Bouverct  ,   22 

—      de  Geniuierig   25 


Spéculum  du  Dr  Léonard,  modèle  Mathieu  (fig.  327),  ce  spéculum  peut 
servir  de  spéculum  ordinaire  et  peut  être  dilaté  parallèlement  pour  écar- 
ter la  vulve  à  son  maximum,  grand,  moyen  ou  petit   La  pièce 

Spéculum  du  D''  Auvard  servant  de  spéculum  univalve  et  de  spéculum 
bivalve,  modèle  Mathieu    


35 


Fig.  328 


Spéculum  bivalve  à  grille,  du  Df  A.  Fournier,  modèle  Mathieu  («g.  328). . .  18 

—  du     A.  Guérin,  à  valve  glissante  • 

—  bivalve  bec  de  canard  à  grille,  manches  pliants,  modèle  Mathieu.  23 

—  de  Marchand  


^'  'si- 

rig.  329. 

bi)(T.tiliiii;  a  li  oi.' ou  utéroscopc  de  Demouy,  grand,  moyen  ou  petit 
(fig-  329)  


30  t 


MATHIEU,  boulevard  Siuiu  uciuia-i,  li-l.  loi' 


Fig.  330. 


Spéculum  à  doubles  valves  iudépendautes,  du  Dr  Baruc?  ,               12  >■ 

—  à  valves  indépendantes,  de  Neughbcauer  (flg.  33U)                           12  » 

—  trivalve  à  développement  plein,  petit,  moyen  ou  grand,,    de  13  à  15  » 
•__      à  quatre  valves  à  embout,  du      Ricord                                       18  » 

T,n  îni'nM',  à  manches  pliants                                                                      25  » 


Fig.  331. 

Spéculum  à  quatre  valves,  à  bout  roûd,  du     lUcord,  pouvant  former  spé- 
culum bivalve  '   v  1 

Le  môme,  à  manches  pliants  (fig.  331)   28  - 

—       à  quatre  valves,  dernirr  ivi-viMf.  (lo  Mafhien .  .  25  » 

Spéculum  pleiif  en  porcelaine...  3  50 


Fig.  832. 

Spéculum  plein  du  B'  Fcrgusson,  grand,  moyen  ou  petit,  la  pièce  (fig.  332).  5  >^ 
Trois  spéculums  eu  glace  du  D'  Fergussouj  entrant  l'un  dans  l'autre,  dans 

tv  i'f'il  f n  iii;i''o([uiii   -j? 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Quatre  spéculums  en  caoutchouc  durci,  tonne  l'  erguàsou,  eulraut  l'uu  da.. 

l'autre  

-Spéculum  plein,  de  Richard   m, 

—       bivalve  pour  vierges   ii 

iiilatateur  ou  ôcarteur  des  grandes  lèvres 

Pour  les  antres  spéculums,  >oir  (lages  ItiJ- I  jo. 


SPÉCULUMS  DILATATEURS  URÉTHRAUX. 


Spéculum  dilatateur  arclhnil  de  MathiLU         333)   iô  » 

—  plein  avec  ouverture  latérale,  la  série  de  trois   12  ■) 

Dilatateurs  uréthraux  coniques,  série  de  six   -li  » 

—  —       cylindriques,  série  de  quatre   20  » 


INJECTIONS,  IRRIGATIONS,  BAINS 

bi  ringae  vaginale  en  verre,  de  Pajot  

—  —      en  caoutchouc  durci  

—  —      du  professeur  Courty. ..... 

—  —      ii'-tit  modèle  


lesseur  Pinard,  modèle  Mathieu  (fig.  335) 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  H3. 
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Bock  injecteur  do  Mathieu  en  porcelaine  avec  anse  contenant  2  litres,  tube, 

pvesse-lube  et  cauule  verre,  déposé  :  :"'\ ,■„■■■■ 

Bock  en  tôle  émaillée  contenant  2  litres,  tube,  presse-tube  et  cauule  eu 

verre  

Le  môme,  conleuauce  do  4  litres  ••••  •  

Bock  en  métal  nickelé  avec  cauule  nickelée,  du      Auvard,  tube,  etc  

Irrigateur  vagiual  avec  cauule  à  double  courant,  d'Aran  

—      eu  caoutchouc,  du  D""  Doleris    

lujccleur  d'Esmarch,  t  litre  avec  tube  et  cauule  

Le  n\èmc  de  -2  litres,  complet  


lujecteur  avec  poire  en  caoutchouc,  modèle  anglais. 
Le  même,  avec  jet  continu    


1-i 

15 
25 
25 
25 
15 
10 
12 
14 
16 
18 
28 
9 
10 


„  '-y 

l'ig.  336. 

Doigtier  injecteur  et  laveur  du  D~  Auvard  (Qg.  336)  ■   ^ 

Appareil  à  douche  vaginale  de  Audoin  avec  château  il'cau,  réservoir  pour 

prendre  des  injections  dans  le  décubitus  dorsal   200 

■r  1  nlum  fenêtré  en  caoutchouc  durd,  pour  hniu?  


Fig.  337. 

Spéculum  grillagé  de  iMalhieu,  eu  métal  nickelé,  pour  baius  (tig.  331) 
Four  les  .lutres  instnimcTils,  \oir  pages  40-41,  i"  fascicule. 
Pour  les  api'lifations  cliaudes  ou  froides,  voir  page  33,  I"  fascicule;. 


DILATATEURS  VAGINAUX. 

Dilatateurs  vaginaux  de  Sims,  en  verre   La  pièce  'i 

—  —      forme  olive  ou  boule  aluminium  du  Bozemann, 

modèle  .Mathieu,  la  série  de  six   72 

—  du  vagin  ou  de  la  vulve  du  l)f  Bozemann,  avec  cannelure  pour 

le  canal  de  l'urèthre,  modèle  Mathieu,  la  série  de  quatre. . .  10 

—  à  trois  branches  pour  la  dilatation  de  l'hymen  (examen  médico- 

légal   CO 

—  vaginal  élastique  du  D''  Emmet   .  10 

—  —  du      Péau,  modèle  Mathieu   15 
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PORTE- POMWADES. 


Fig.  339. 

rni  ln-ponimade  vaginal,  du  D'-  Tcrrillon  (fig.  339). 


MATHIEU,  boulovard  Saint-Germain,  113. 
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Porte-pommade  vagiual  de  Allinghani  

Utéromôtrc  porte-pommade  du      Camuset . 


H» 
•-'1 


Seringue  utérine,  porte-pommade,  du  Df  Courty,  modèle  Mathieu  (fig.  340).  25 


PORTE-TOPIQUES  ET  INSUFFLATEURS  DE  POUDRES. 


Porle-tampoQ  vaginal,  de  Sims. ........ .i   "0 

—  porte-topique  du  Dr  Demeurât   10 

Spéculum  porte-topique  porte-tampon  en  caoutcliouc  durci   6 

Porte-topique  eu  buis  de  Didot   3 

—  de  Deiille   »0 

Insufflateiir  des  poudres  de  Guillon   10 

Spatule  porte-poudre  de  Mathieu   5 


PANSEMENTS  UTÉRINS.  —  SCARIFICATION  ET  VENTOUSES. 


Fig.  3il. 


'.  .1  :(  ;i  anneaux  porte-charpie  pour  pansements  (tig.  341). . .  . ,   5. 

La  même  à  point  d'arrêt   6 

Piuce  à  pansements  utérins,  avec  lancette  pour  scarifications  utérines,  du 

D""  Savage,  modèle  Mathieu  '   1"? 

Tige  eu  forme  de  tire-fond  pour  cautérisation  du  col....'   8 

Porte-caustique  ordinaire  à  long  manche     3 

Porte-éponge  de  Sims.    -i 

Scarificateur,  de  I-leurteloup,  avec  sa  ventouse   .  3'. 

—  long  ordinaire,  de  Spiegelberg  

—  utérin,  de  Scanzoni   8 

■ft^^   -^qj^ 

Fig,  342. 

Scaiilicateur  à  lame  graduée,  du  D'  Papillon,  modèle  Mathieu  (fig.  342). ..  ! 


Fig.  343. 


V'^^'Utousc  du  Dr  Papillon,  formant  spéculum  et  se  montant  sur  la  pompe  de 
l'appareil  aspirateur  du  prof*  Potain,  modèle  Mathieu  (fig.  343)  ...  15 

12 
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TAMPONNEMENT  VAGINAL. 


Fig.  344. 


Pelote  à  tampounemeut  pour  la  métrorrhagie,  du  professeur  Gariel,  ave-j 


robinet  et  iusufflateur  (fig.  344)   fi 

Elytroptérigoïde  du  D"-  Cliiissaguy  (de  Lyon)..   V') 

Porte-tampon  vaginal  de  Sims  '.                          ...  20 

Pour  les  fers  à  cautères,  pinces,  spéculums,  clc,  voir  article  spécial. 


UTÉROMÈTRES  OU  HYSTÉROMÈTRES. 

Sonde  utéromètre  de  Valleix   .  " 

—  —         de  Huguier   H 

—  ^-        du  D'  Simpson   S 

—  —         fle.xible  du  L)t  Caulot  


Fig.  •:îi5.  ^ 

Sonde  utéromètre  flexible  de  Sims  (ûg.  Mï^)   5 

—  —  —     du  1>  Lutnnn  ,.   1,') 

  \  TTI   'Jr-.rr-£Yv^teàBggBg> 

c;  MATHIEU  =J  f=i 

Fig.  .346. 

Sonde  utéromètre  en  baleine,  du      Créquy,  modèle  .Mathieu  (ûg.  346)... .  10 

—  —  —        du  Dr  Nouât   3 

Index  curseur  de  Trélat    


Fig.  347. 


L'téro-curvbn(Mre  ;\  cadran,  du  D'-  Tcrrillon,  uiodMe  Mathiou  (Og.  Sil)....  30 
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Utéro-i'urvimotre  du  fif  Duncau   " 

Soude  uténue  avec  protecteur  cervical  de  Wyllie   15  » 

—         en  baleine  de  Winston   50  » 


5 

«a 

Fig.  350.  Fig.  351.  Fig.  35'-' 

Pesaaire  en  gomme  dit  Gimbictte  (fig.  350)  ,  

—      forme  anneau  du  Dr  Gariel  (ûg.  351)  

Iu?uftlateur  en  caoutchouc  pour  les  peasairea  du  D''  Gariel. . 
Pessairea  en  anneau  du     Duniontpallicr  (fig.  352)  


17G 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain.  113, 


Fig.  354. 


Pessairc  en  anneau  de  Sims  ou  de  Hodge,  en  aluminiuin  (fig.  354,  A),  Série 

divisée  par  1/4  de  centimètre  en  longueur  de  6  à  10   La  pièce 

Les  mêmes  malléables  eu  ceiluloïde  

—       malléables  en  élaiu  

Porte-pessaire  de  Sims  (fig.  354)  

Pessaire  à  cuvette  et  redresseur  du      Fov^ier,  grand,  moyen  ou  petit. 

La  pièce  :  


Fig.  855.  Fig.  35(i.  Fig.  3.-i7. 


Pessaire  du      Courty,  en  aluminium  (fig.  'èht})   La  pièce 

Les  mômes  en  étuin  

Pessaire  de  Graily  Hewist,  en  aluminium  pour  antéversioa  (fig.  357)  

Le  même  en  élaiu.  

Pessaire  du  professeur  Vulliet,  en  aluminium  (flg.  355)  

Le  m?me  en  étain   

Pessaire  à  double  anneau  de  Pturlley,  ahiminitim  

Le  même  en  étain ... 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113.  l'i 


^^^^^^^ 

Fig.  368. 

Pessaire  passe-partout  du  D«  Landousky,  ponr  l'antéversion  et  la  rétrover- 
sion (fig.  358),  en  aluminium..   La  pièce     10  ') 

Les  mèuics  en  étain  malléable     La  pièce      -i  » 


Fig.  359.  Fi^.  360. 

Pessaire  avec  lige  intra-utériae  de  Thomas   î... 

—          —         —           do  Studley  (fig.  360)   12  ., 

Pessaire  intra-utérin  de  Sims  (fig.  359)   12  <> 

Tiges  ou  pessaires  intra-utérins                                    La  pièce  de  3  à  ^  " 

Lfiis  mêmes  électriques  et  flexibles  ,  

Tiges  intra-utérines  articulées  du     Jude  Hue   S  >, 

Fig.  361. 

Pessaire  redresseur  intra-utérin  du      Vulliet  (fig.  361)  -,  , 

t.  -p,-^=,-.;r.-  ■■  ■(Ircfjeur  du  Dr  Vulliet  (fig.  361)                               ,  ,  \  1^  „ 
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Fig.  364. 

Pussaire  ou  hystérophore  de  J3re^lau,  avec  ceinture  (fig.  3Gi)..  .    20  à 

—  à  tige,  du     Dumontpalljfr,  avec  ceinture   ..  30 

—  on  bilboquet  dfiNélalon  se  fixant  au  corset  oui  la  ceiutuif  ;ui;.  io'.  ; 


PORTE-CAUSTIQUES. 


Kig.  305. 


Utéromètre  porto-caustique  de  Siicdey  (fig.  366)   1'' 

—       gradiié,  à  curseur  nioliile  et  à  cuvette  latérale  portp-caiis- 
tiquc,  du  professeur  Richcl   .    ' 
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^'^^^^^Ss-ern  ,     ,    ,    ,  |--T-T,T-Jjm^"nTrr-rTT-Ti-   

Fig.  366. 

Hystévomt'tro  ilexiblc  et  porte-coton  pour  caustique  du  D""  Tcncsbon  (lig.  56G).  7 

Porte-caustique  gradué  iiitra -utérin,  du      Martineau,  modi'de  Mathieu...  ir> 

MATHIEL 

Fig.  367. 

f^>rte-caustique  solide  intra-ut('-riu,  du  D''  Péau  (fig.  3671  (modèle  Mathieu).  28 

—  intra-utôriu  de  Brawn   12  » 

—  do  Chiari   13  » 

—  de  Band   15  » 

—  de  Dittel   IG  » 

—  fle.xible  du  Df  Jouat.  Laugleberl  (lig.  203).  10  » 
i'orte-cotou  porte-caustique  intra-utérin   2  5fi- 


INJECTIONS  INTRA-UTERINES, 


Fig.  368. 

Sonde  à  injections  intra-utérines  du  D^-  Courty  (lig.  3G8)  

— .    de  Blattiu  

—  à  double  courant  du  Sims  

—  en  fer  à  cheval  du  D'  Budiu,  modèle  Mathieu,  eu  argent. 
La  même,  nickelée  ,  


MATMIfU 


Fig.  369. 


Seringue  à  injections  intra-utérines,  du  I)f  Lcblond  (fig.  369)   28  a 

—  —  de  Brawn  (de  Vicnne'i  (fig,  2G6)   10 


MATHIEU,  boulevard  Saiat-Garuu-.'  i' 


Fig.  370. 

seringue  à  iiij  .  ,i'  .1.-  j,i u  >iL.  liii'.;,  du  D>'  Delore,  avec  canule  porte-aiguilJe 

pour  iujections  interstitielles  (fig.  370)   40  >, 

—  à  iujections  iutra-utôriues  de  Sims,  servant  aussi  pour  la  fécon - 

dation  artificielle  

—  à  injections  intra-utérines  de  Gantillon   40  » 

—  —  —  avec  sonde  à  jet  récurrent   22  » 

l  out  les  antres  seringues  et  sondes,  voir  pages'144-lG3. 


Kig.  a72. 

Dilatateur  tuLulô  du      Auvard  (llg.  a72);  la  tubulure  donne  passayo  >i  uuo 

sonde  destinée  au  lavage  inlra-utériu  

Dilatateur  bivalve  du  professeur  Pajot  modifié 


MATHIiij,  boulevard  Suiu.  LOi-aam,  113. 
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Fig.  373. 

Dilatateur  trivah  e  de  Huguier  ou  Scanzoni  (fig.  378). 


Fig.  374. 

Dilatateur  ou  divulseur  utérin  (è  troi?  vaivo?'>  fl^  Sin^c  m^  l''. 

(lîg.  374)  

Le  même,  bivalve  

Dilatateur  utérin  de  Ellinger  à  branches  parnllèfi^p  

—  —     du  Df  Nott    

—  —     du  Df  Hunter    

—  —  duDfAtlr.  


X<.: 


Fifî-  375. 


Dilatateurs  du  Dr  Hégard,  la  série  en  caoutchouc  durci  (fig.  376).  . 
—  —  série  en  métal  nickelé,  modèle  .Mathieu. 


NO.S  O 


Fig.  37U. 


l'ige  de  laminaria  ou  en  orme  comprimé  (creuse  ou  pleine),  droite  ou  courbe 


(fig.  37C) 

Tige  purtc-époùgc  préparée  ou  porte-laminaria. 


.    I.a  douzaine     io  » 


MATHIEU,  boulevai-d  Saint -Germaiii.  113. 


UTÉROTOMiE  OU  HYSTÉROTOMIE. 
riùi'otome  gradué,  de  Greenhalgh  ou  de  Mathi> 


Fig.  rt'j. 

TJtérotCi  1  :    ,  ^cc  quatre  lames  de  différente?  forme? 

(%.  a79;   . 

Utérotome  à  lame  cachée  de  SÏTi^-^or    

Ciseaux  utérotomes  de  Sims..   


CURAGE  ET  ÉCOUViLLONflGE  UTÉRIN. 


Fig.  3K1. 


Curcttestranchaatcs, pleines,  deMathieii  (fie.  381V  trois  grandeurs.  La  pièce  10 
Les  môine.s  fenôtrées  (lig.  381)    •  - 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Curettes  Je  Sims,  fenèlrées,  grande,  moyenne  ou  petite  (fig.  382)...    La  pièce  10 
Cautère  eu  forme  de  cuillère  du      l'èan,  servani  v""''  l'f''  ''  li'iit'-nt  .lu  col 
et  de  la  cavité  utérine    


i-'ig.  .383. 


ÉcouvUlon  utérin  du  D"  Doleris  de  toutes  grosseurs  et  de  toute  dureté,  la 

  >.  50 


Fig,  .384. 


Ongle  chirurgical,  du      Motais  (flg.  384}  '   3  50 


AMPUTATION  DU  COL.  —  POLYPES  ET  MORCELLEMENT  DES  TUMEURS. 
Pour  les  sp6culums  et  dépresseurs,  voir  arlicle  Hystérectooiio  vaginale. 

Long  bistouri  pointu  ou  mousse   La  pièce  > 

Bistouris  courbés  à  droite  et  à  gauche,  pour  morcellement   Les  deux     10  « 

Forte  paire  de  ciseaux  très  courbes  pour  l'amputation  du  col   12  » 


Fig.  385. 


Paire  de  ciseaux  coudes,  de  Sims  ou  de  Bozemann  (fig.  385) 
—  à  érigne,  du  D'  Barnes..,,  


10 
14 


MATHIEU,  boulevard  Saiut-Germain,  113. 


Fig.  38G. 

Longues  pinces  liLuupsta'uquos  àmor.-  i>>i)^.-  cl  p'ais,  .Ji  oites  ou  couriic-d  .-lu 
Dr  Péau  pour  hénaoiîtasie  préventive  ou  défiaitive  (fig.  38()).  La  picce  depuis  7 

Pinces  à  polypes  et  à  torsion,  luors  en  triangle,  ovalaires,  droites  ou  courber 
de  Sims  (j5g.  388  bis)   La  pièce 

Pince  utérine  droite  ou  courb.    .      —  7  ôO 


3 


Fig.  387. 

Deux  longues  paires  de  ciseaux,  droits  ou  courbes  pour  le  morcellement 


(fig.  387)   18  • 

Paire  de  ciseaux  s'inclinant  dans  tous  les  sens,  du  D»  Hejnivûod..  » 

La  même,  à  point  d'arrêt,  servant  pour  les  petits  polypes   'M 

Ciseaux  coudés  de  Sims   i  » 


Fig.  388. 


Forte  pince  l'enêtrce  s'articulant  comme  un  forceps,  avec  vis  de  pression 
pour  fixer  les  tumeurs,  deux  modèles,  grosse  et  moyenne, 


de  Miithieu  (fig.  388)                                            La  pièce  28  » 

—      à  polypes,  du  professeur  Guyon,  droite  ou  courbe   38  » 

Pinces  de  Muzeux,  droite  ordinaire   5  » 

—  —        —   à  point  d'arrf'l   0  .SO 

—  —      courbes                                                        —  fi 

Forte  pince  h  érigiiep  ilc  Chaïnaignac   8  iO 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Fig.  388  bis. 

Pince  l'enêtrée  pour  polypes  utérins  de  MatMeu  (fig.  388  bis)   14  >. 


Fig.  389. 


l'ince-érigne  de  Mathieu,  droite  avec  quatre  pointes  coudées  et  se  cachant 


mutuellement,  point  d'arrêt  (fig.  389)   7  » 

I.a  même,  courhe   7  >■ 

—  droite  forte,  avec  six  pointes   9  >■ 

—  droite  très  forte,  avec  huit  pointes   J'2  » 


Ces  pinces  oui  une  prise  plus  assurée  que  les  aucicoucs  pinces  de  Muzeux  et  n'ont  p.is  l'iuconvénienl 
il!  piquer  les  doigts  comme  ces  deruiârc!^. 


Fig.  390. 


l'incR  à  érignes  mobiles  de  Robert  et  Mathieu  (fig.  390)  

La  môme,  courbe  

Hncc  porte-chalne  de  Guillaumet  

Pince  à  érignes  et  A  branches  glissantes  de  Greenhalgh. . . 
Frigne  à  m.-iuchu,  forte,  du      Péan,  à  deu.'c  ou  troi.s  pointes 

cacht'cde  Sims  à  deux  pointes  

h  branche  glist^ante  de  Malhieu  


MATFfrri'  T.'! 


-r  \ 

i 

Fig.  391. 

Pinces  tnVs  forte?,  droite  ou  courbe  du  D'  Péan  avec  poiates  daut  les  mors 

pour  ie  morcelieiucut  des- tumeurs  exlf^rno?   La  pit  ce 

Les  mêmes  saus  pointes  

Pinr.-  i  nip-'rt'--iji'' droite  

demi-courbe.. 
—  —  —  courb''  

MATHIEU  --^J 

Fig.  392. 

Crochet   mousse,   de  Sims,   pour  énucléation   dos  tumeurs  utérii 

(flg.  392)....-.  

Éuucléateur  de  Sims,  forme  d'anneau  

instrument  porte-flcelle  avec  serre-nœud  ligatcur  du  D^"  Lucien  Boyer. 

o  

f  ^ 

Fig.  393. 

Grosse  canule  <\  barillet  du  Dr  Péan,  avec  deux  sondes  conductrices,  pour 
la  ligature  des  grosses  tumeurs  de  l'utérus,  modèle  Mathieu  (flg.  393). . . 

>S  M.VTHIEI 

"  Fig.  394. 

Instrument  dn  Df  P.'nn.  -lour  triturer  ce^  nif-mc?  tumeur?,  module  Matliien 
(flg.  39')^      


MATHIEU,  boulevard  Saint-Geimuin,  113. 


Polypolome  île  Siiupèiu, 


Fig.  395. 


Polj-polribe  courbe  de  Sirns  (fig.  395)  

Potit  polypotoinc  du  luènie  

Écraseur  courbe  de  Chassaigaac  (fig.  8?)  

Porte-chaiue  de  Mathieu,  pour  écraseur  courbe 


AU 


Fig.  396. 


Écraseur  segmentô  du  Df  Desprez  de  Saint-Quentin  (fig.  39C)   185  " 

Grand  i''in-trii  teur  du  D""  M.ii-^''!Mii'uve   35  » 


Fig.  397. 


nonslrictcur  avec  deux  bouts,  du  Dr  Barnes  (fig.  397j     15  „ 

—        courbe,  module  Mathieu   20  » 

Trocart  à  double  courbure  du  Df  Péan  pour  le  col  utérin,  modèle  Ma- 
thieu     12  „ 
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MATHIEU,  botilevard  Saint-Germain.  H3. 


Appareil  galvauo-caustique  moyeu,  avec  serre-nœud,  couteau,  cautères  eu 
platiue  de  toutes  l'ornies  et  de  toutes  dimensi  iii-.  a  l'-r  fascicul. . 
pages  50  et  61. 

Spécnluiu  servant  à  porter  et  à  maintenir  l'ansC  galv.mi  iui-  -ui  le  col  ut6n;. 
Fauteuil  et  lits  à  opération  de  Sims,  de  Harzé,  Doiùris,  Mathieu,  etc.  Voir 

pages  05-66-112-160-195. 
Appareil  fixateur  de  Dozemann,  pour  maintenir  la  femme  dan?  la  position 

à  genoux   Depuis 


FISTULE  VÉSICO-VAGINALE. 


j 


Fig.  398. 


Fig.  399. 


Valve  fenêtrée  du  D''  Péan  (fig.  398),  trois  grandeurs  sur  un  manche  

Spéculum  universel  du  Sims,  à  double  levier,  modèle  Mathieu  fils  (fig.  399). 
Le  môme  avec  tul)e  pour  les  liquides  


Fig.  400. 


Fig.  401. 


Spéculum  à  double  levier  de  Mathieu  (fig.  400)  

—       dilatateur  de  Bozemaun  avec  valve  indépendante,  acier  nickelé 

(fig-  ■501)  


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 
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Doublo  valve  du  h"  Sims,  nickelée  ou  argeutce,  de  grandeur  variée  (Qg.  452), 
la  pir'ce  •   14  » 


1_ 
"3 

Fig.  409. 


Elévateur  à  aniioau.  de  Sims  (fig.  400;   12  „ 


Fi".  410. 


i'C  uiaLu  a          luodilie  par  le  D'-  Ulrich,  série  de  quatre  valves  sur  un 
iDauche  (fig.  410)   r,o  „ 


Fig.  41!. 

^l'ulX  fn/ïn') ^""^     ^'  ^'^l^'^s  sur  uu 

Double  valve  de  Sims  l'enêtréc,  modifiée  par  Simon îs 
^iSilu  llig.^'2r?!'.'  '"^'^'^'^^^  P^''  f'°uVty,'  m;dèie 

Spéculum  dilatateur  avec  ceinture,  du  Df  Neubaiier of, 

—      avec  étau  fi.Yalcur,  de  Iluuter     ^ 

')•?  Erich,  avec  fixateur  dor.sal  .  .  ' 

U 
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MATUIEU,  boulevard  Saint-Gomain,  113. 


Fig.  412. 


Spéculum  univalvc  du  professeur  Mergott,  de  Nancy,  mauchc  en  S  avec  lequel 
ou  exerce  la  dépression  sur  le  centre  et  au  boiit  de  la  valve  (Cg.  412;. .  20 


Fig.  413. 

Bistouri  pour  avivemenf,  poiutu  A  ou  convexe  B(fîg.  413). . . 

—  coudé  à  double  tranchant  du  D'  Nicaisc  (C,  fig.  41;;  

—  coudé  à  droite  et  à  gauche  E,  du  D'  Sims,  les  deux  flig.  413) . 


Fig.  414. 


Bistouri  de  Sims  à  lame  mobile  et  démontante,  modifié  par  Mathieu  (fig.  414). 
Lames  supplémeutaires  pour  ledit  bistouri,  variées  de  forme  (B,  G,  D, 
fig.  214)   :  ;  ;    La  pièce. 


12 


r 


Fig.  415. 


Crocheta  pointus  de  plusieurs  courbures  (fig.  415). 
—      mousses..  .   


I   !•  '"0. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Fig.  416 


Deux  pinces  à  gviffes  longues  de  Mathieu,  droite  ou  couilje,  poui^  avh- 

meut  (fîg.  416)  •  •  •  ;   , 

Pinces  a  griffes  ordinaires  droite,  courbe  ou  coudée   pi 


Fig.  417. 


t'aiic  d.j  ci?oa'.ix  dr< 


ronr  <Tvivement  (ûg.  411), 


pièce 


Ciseaux  à  lauie  rourlo,     .-.i.v  cmi  biu  t.-  uuitrouicà,  Ju  !)■  P- 


—     très  courbes  du  professeur  Deroubaix. 


Fig.  418 


I  point  d'an -li-  M  ■  ' ' 
h  anneaux  de  Sims. 
du  professeur  Leforl. . 
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MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Ddux  pilu-cs  Jroitc  ot  coiirhe  ordinaires  pour  nvivement. 
Pince  érigue  divo-rgeute  ou  coiivergoule  du  ff  Ccurlv 

l^ince  podomètre  de  Dcaoïivilliiirs.  

Petite  piuce  de  iVluzeux,  droite  ou  courbe. . 

Pince'  courbe  à  coulant  ;  

Longue  aiguille-  à  manche  

Aiguille  tubuléi-  de  Simpson . 


■I 
G 
10 
4 


r 


r 
r 


ë 

fc-4 

«a! 


Fipr.  419. 


Aiguille  cliassc-lil  de  Mathieu  avec  jeu  complet  d'aiguilles  (fig.  419}. 
Aiguilles  coudées  à  droite  et  à  gauche  du      Revcrdiu  nv-.  •  M  :!r..;,i 

vier  de  Mathieu,  ae  montant  sur  le  chasse-fil  précéden; 
Aii:uilU;  chasse-iil  simple  de  Mathieu  

—  de  Trélat...........  .■  

AiguiiJco  cylindriques  droites,  courbes  et  dtiui-coui'iies  de  Mathieu,  ia 

douzaine  

Fil  d'argent   ■-   Le  rouleau 

Plomb  à  plaques  et  à  deux  trous  pour  fixer  lo-;  fi!?.  nirMl."  !.:'  Mathieu,  le 

cent............  

Plomb  de  Galli  pour  fixer  les  fils     L'e  cent 

Pince  pour  écraser  les  plomba   

—  coupe-fil  du  professeur  Deroubaix  , 


2 
1 

12 


Porte-éponge  de  Sims  (fig.  420). 


Fig.  420. 


Fig.  421. 

Spatule  ou  fulcrum  pour  ajuster  les  fils  (fi? 


Fi.,.  : 

Instrument  de  Deuonvilliers  à  tordre  le  fil  (fig.  422).. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  il3. 
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l'  a  .l-fi!  automoteur  de  G.  Clnssen 
l'iii     pour  tirer  les  fils  


Ciseaux  droits  et  mousses  pour  couper  ies  uis  ^ug.  i  -  ;  


Fig.  425  bis. 


>(.ii..iu  en  1  à  extri.Muilc  olivaire  pour  laisser  à  demeure,  modèle  Mathieu 
(fig.  425  6w)   g 
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Fig.  427. 


12  » 

7  « 

7  » 

9  » 


Spéculums  UDivalvcs  du  D' Sims, 

4  grandeurs,  nicko!'"'-.  nioi'i'îi^ 

Mathieu  (fig.  427,!. 

Dépresseur  du  vagin  

Deux  pinces  droite  et  courbe  de 

Malliieu  pour  avivement  

Deux  bistouris  droit  et  convexe, 

mêoicusage  

Deux  bistouris  droit  et  gauche, 

mCme  usage  

l'airp  de  -ciseaux  courbes,  avive- 

nionl  ,  

Trois  érigues  ou  crocliets  assortis 

et  pointus  pour  i'a vivement. . . 
Pince  porte-aiguille  de   Sims,  | 

servant;'!  écraser I''?  pIoT!!li':  .'r  | 

fialli  

Prix  de  ctlte  buiic.  coniploti.'. 


iViguille  chasse-fil  complète  de  Ma- 
thieu, avec  un  jeu  complet  d'ai- 
guilles  

Crochet  mousse  de  Sims. 

Spatule   à  ajuster  les 
Sims  

Tord-fil  de  Denonvilliers  

Cent  plombs  de  Galli  

Douze  aiguilles  de  Sims  assortit 

Deux  rouleaux  fil  d'argent  

Paire  de  ciseaux  droits  et  mouss- 
a  cou|)er  les  fils  

Pince  longue  pour  tirer  les  ûl> 

Sonde  en  S  du  D'  Sims  

Fil  «le  soie  

RoM'  .■h'ri'"n  ou  noyer  jnrnio  en 
serrure. 


KM 


.a 


Fig.  444. 

/J.iDip  ii  rhaioe  de  Mathieu,  forme  écraseur  droit  dp  ChaBsaiffnnr  ffi;? 

—    circulaire  dn  D""  Kœberlé   ..... 

Grand  clanT'-'-tnii  -h^  'V  Pi'an  


Fig.  445. 


Tastromenlouclamp  protecteur  avec  plaques  du  Df  Baker-Brown  (fig.  445).     'i.'.  » 


Fig.  4ia. 


Petit  c!amp  a  pression  parallèle  pour  cautériser  les  petits  pédicule^  ^^'t'  'i 
adhéronce*,  inodfMe  Mathieu  (fig.  44C)  

l'orles  pinces  assorties  de  courbure,  du  D'  Péan,  pour  le  pédn  ,;t    ,  ; 
pour  faire  l'hôraoslasie  préventive  dans  sa  inéthodo  dit?  de  morcellc- 

,  ."'«f^t   '  i  pièce  de  10  à  H 

.'lii-'iulie  chasse-fll  simple  pour  la  suture  niélaUique   i;t 


20-2 


Aiguille  à  chas  bvhè  du  Dr  Keverdiu  (lig,  1471 
Pousse-âpiagJe  de  Cintrât   


Fig.  448. 


Fig.  449, 


Aiguille  à  manclie,  du  D'  Peau,  poui  r  uiaïc  uù  i  ■ 
Pince  porte-aiguiile  de  Mathieu  (Cg.  418),  petite. . 

Plaques  pu  ivoire  pour  tenir  lus  sutures  

Deux,  longues  aiguilles  pour  teuir  le  pédicule  

Manche  sur  lequel  se  montent  ces  aiguillo?  


l'ig.  iâO. 


Aiguille  11  manche  de  Simpson  (fig.  . 
Aiguilles  droites  et  courbes  pom  1  •    -n!  i 
Epingles  en  acier  demi-courbes.  . 

Épingles  à  tête  de  verre  et  à  cachi  -ii'iuil.  .-:  •  • 

Grand  Irocart  p'^ior  pa.Hor  le-^  tubes  a  drainage  du  vagin  dans  le  petit 

liassin  

<  .nulle  à  cbeiii  . 
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Forte  soie  phéuiquée  pour  ligalure>      2  50 

Fort  catgut  pour  ligatures     2 

Fort  fil  d'argent   2  50 

Kil  Je  caoutchouc   3  « 

Voir,  pour  ili-ainage,  «i-!iclo  spécial.  Voir  aussi  articlos  Movcullomont  des  tumeurs  <ît  Inslrutnsnt<;  pour 
listule  véaico-vaginsle. 


OVARIOTOMIE  OU  HYSTÉRECTOMIE. 

Lit  à  opération  (voir  article  spécial,  page  195). 

Appareil  à  chloroforme  (voir  ai-ticle  spécial,  pages  G6,  G7,  (i8). 

Sondes  de  femme  en  ar^rent   3  » 

Trocart  explorateui-  

Kasoir   > 

"a" 


Fig.  432. 

(tpiix  bistouris  à  lame  courte  de  Nélaton  (fiî;.  i^V   S  -> 

:■■  orle  paire  de  ciseaux     G  > 

>'jiide  cannelée  en  argent   4  50 

1  orte  sonde  cannelée  en  acier  en  S   » 


Fig.  433. 

i'ctites  pinces  serres-fortes  (fis;.  'c^T)   ]  .  ^ 

Couteau  à  morcellement. . .  -q 

Fig.  434. 

Deux  larges  écarteurs  du  D' Péau  pour  les  parois  du  ventrf  iCv^  5 ^  ;  ,)  , 

>'ince  feuôtrée  du  D'  Spencer  Wells,  modèle  Mathieu. 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  H3. 


Pinces  hémostatique";  ou  n  forcipres- 
yig.  435)  


'Voir  article  Héuioslasies.) 


MATHIEU  fi\ 


5  i 


I 


(vftTHIf'J 


cDio,  du  Dr  Péan 


Forte  pince  à  plateau  rond,  de  Nélaton,  avec  pointes  dans  les  mors  (fi^.  436) 
La  même  sans  pointes. ...   


Piricc;  a  plalcîni  avec  crémaillère  d'arrêt,  modèle  Mathieu  (lîp.  43'). 


MATHIEU,  boulevard  Saiut  GoruK..i..  !-.. 


Fig.  -138. 


F'iTice  à  plateau  carré  ou  en  triangle  avec  pointes  du  Péan,  modèle  Mathieu 
f'àg.  438)   La  pi.Vc 

1  1  même  san*  pointe     

Aspirateur  du  In  Potaiu  (grand  modèle),  destiné  à  l'aspiration  des  liquides 
•Jtv-il; '--h'-  d?  l'ovaire  


Fig.  •'<«!). 

i.;  :iiia  aspirateur  du  iJ'  l't-nn  avec  pompe,  robinet,  tube,  llacou  gradué  à 
.'i!!:  litres  et  trocart,  le  tout  en  boîte  

Troeart  ordinaire  à  poinçon  mobile,  modèle  Mathieu,  tube  latéral  évacur.- 
tt'ir  re'riT.in'.ant  îur  IVif pirateur  (fig.  430)  


Fig.  43U  biy. 


Trocart  a  poinçon  mobile,  .li-nrur'  ])f.pr  C<-: 
D'  Duplouy  


F)g.  43;»  (ei: 

Trocart  du  D>-  Spencer  Wells,  modifié  par  le      Péan,  avec  griffes  pour  les 


i>lATiiix.U,  tioiilevard  Saiut-iiei inaiii,  113. 


Aiyiiille  à  vis  piHu  j.as^'  r  les  cotdcs  et  les  lil  ^  ne  it  r  ddUr  1  ijnilicatioii  du 

serrp-iiœiKj  du  D"-  Péau  

■    '       iiointc  mobile,  du  ïi'  Pànn.  


Fig.  440. 

Longues  aiguilles  à  manche  <iu      Péan  (fig.  440)...  —    La  piocp  depuis 

Six  broches  eu  acier  di'oites  et  courbes^  

Manche  spécial  pour  les  broches  

Piace  pour  passer  et  couper  les  fds,  de  Vidal  de  Cassis  

Spatule  à  manche  pour  déchir  v  l,v=  n  II.  ■..■.  iTi-i  tir-,  lo' 

Serre-nœud  duD'  Kœberlô.. 


^,;rre-nœuji  à  tordre  les  fils  du  D'  Péan  (fig.  442)  

f  lamp  à  manches  démontants,  du  D'  Spencer  Wells,  modifié  par  Mathieu. . 


Fig.  443. 


Pixe-chalue  à  vis  de  Mathieu  (flg.  443)  sans  la  chain 
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LITS  OU  TABLES  POUR  OPERATIONS. 


Fig.  428. 


Lit  portatif  pour  opératioas  à  pratiquer  sur  le  vagin,  l'utérus,  l'ovariotoiuie, 
le  rectum,  la  taille,  etc.,  du      Dolérié,  modèle  Mathieu  {fig.  428).  .*.,          250  » 

Litàopératiou  du     Péanpour  rovariotoiuie.spléuotonjie.  gastrotomie.etc.   40.0  » 

Ta])le  portative  métallique  de  Mathieu  avec  allonge  pour  les  opérations 
générales.  Croissants  pour  opérations  sur  le  va.gin,  l'urèthrc,  le  rectum, 
•  a  vessie,  etc.  Gouttières  pour  fixer  les  jambes  dans  les  opérations  sur 
l'abdomen,  ovariotuuiie,  etc.,  le  tout  nickelé  )000  >■ 

Deux  étaux  Sergent  avec  croissants  en  niélal  nickeLé  pouvant  se  lixer  à  toutes 
les  tables  pour  les  opiiralions  sur  le  vagiu,  uiéru?,  etc.,  de  -Mathieu   100  » 

HYSTÉRECTOMIE  VAGINALE. 

Spéculum  de  Léonard   ..?&>■ 

—      de  Gemring   ....     3r>  > 

Quatre  valves  de  Sims  sur  un  manch;    i'. 

Déiire-çp'--'  V.  ..'!iir:i     >■••■.,' l'f.  grands,  ..ayt  :>  «m  >.Uvi  ...  .. 

courts  , ,  .           . .     1?  I 


Pince  de  Hegard  pour  abaisser  l'utôtus,  modèle  Mathieu  (fig.  429).. . 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gormain,  113. 


Pince  à  érigues  de  Mathieu  (fig.  389),  droite  où  oourbr.. 

—  pour  abaisser  l'utnrns  duDf  Doléri-v  . 
Krigiie  à  iiiitnche,  siuiplc  poinle  

—  —         double  pointe  

—         triple  poiiile.  

Crochet  simple  iriousse.  ;  

15istouri  pointu,  loujî  et  droit,  foi  >    

—    mousse,  long,  droit  et  courbe   La  pioi 

"  '     '   rideaux  longs,  forts,  courbes  et  droite   — 

—  courts,  ordinaires,  courbes  ou  droits. .  .  — 

i  iiioc  d  deuts  de  souris,  longues,  droites  et  courbes   —  0 

—  —  "  longues,  nouvelle  de  Mathieu,  droite  et  courbe. .  0  ■ 
Aiguille?  à  manche  du      Lcdeutu,  assorties  de  forme   La  pii  ^ 

—  mousse  pour  passer  les  ligatures,  assorlies  do  fr.vMj.-; 

de  courbure.  

-i  ;;;;"i!_.iiin\  du      Tcrrillou,  mo'î'-l  »  ^î^th!e" 

Serre-nœud  di'oit   ■ 

Fcraseur  droit  de  Chassaignac. 
Pince  clamp  à  cautériser  


Fig.  430. 


Pince  héraostafiqae  longue,  ordinaire,  droite  ou  courbe  lig.  4-30 

Aiguille  chassc-ûl  complète  

Porte-aiguille  de  Mathieu  ^fig.  41  

Aiguilles  or  i-'i'         Abfir-i'.   La  douzaine  C 


f'ince  longue  pour  hémostasie  préventive  du  ,  -  •  plats,  droite 

'  et  courb.  sur  le  plat  (lig.  431)   '^^  l"';'--^  'Jfrin^ 

Pince  louKUO  pour  hémostasie  préventive  du  D'  l'eau,  u  mors  plats,  couine 
,,..<,■  i  \    La  pièce  depuis 
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l.fs  mi>mes  iiistniiuents  que  pour  rovariolomic  et  l'iiystui-ecioiiiio  \.ij;iiKil  ;,  n'uin 


NÉPHROTOMIE  ET  NÉPHRECTOMIE. 

I.f-.  mi>mes  iiistniiiients  que  pour  l  ovariolomic  et  l'hystui-ecioiiiio  \> 
!     1  lannis. 

HECTOTOMIE. 


Spéculum  uuivalYO  de  Sioas  en  méfal  iJjg.  4M). .    15  ■> 

—  —            en  caoutchouc  durci. .    6  - 

Dépresseur  concave  en  maillechort   G  » 

Gorgeret  en  ébcf  ■   - 

Bistouri  pointu.  

—  IjOUtOIl  ■  t  iil''-t  

—  courbe,  droit  et  fîauchi'  

Pince  d  dissectioa  ti';  Nùlaton    a  bO 

—  —       de  Matliie\i.   4  » 

dents  do  souris  de  Néiaton     3  50 

—          —    de  Mathieu   4  » 

—  tt  érigne  de  Museux,  à  point  d'arrêt   fi  50 

—  hémostatique  ordinaire  du  D'  Péan  (voir  fig.  435)                         .  3  « 

—  en  r            —    5  " 

—  à  mors  plats,  long,  droit  et  courbe  pour  hémostasie 

préventive,  du  ht" me ''fie.  4:î1^  .    7  > 

Irocart  très  courbe  de  Chassaignac. .    7  » 

—  —         et  coudé  du  Dr  Ti  ' Un   16  » 

Aiguilles  à  manche,  assorties  de  courbure   0  » 

Écraseur  de  Cbassaiguac,  moyen  droit   iZ'  » 

—  —  — '     rourhf^   Si  » 

Therrao-cnutôre  du  D'' Paquelin.    125  » 

Pince  à  torsion . . .  '.            .  .                                                    , ,  6 

—  à  ligature  profond   

Icuaculum                                                                                    ,  ,  3  50 

Porte-aiguille  Mathieu                                                                    ...  20  » 

Aiguilles  cylindriques  de  Mathieu     0  » 

Fil  d'argent                                                                       Le  rouleau  ?  50 

Soie  à  sutures. .  .   

T'ooT  ligatures,  voir  article  .spécial;  pour  pansements  antiseptique  et  ordinaire,  voir  article  spécial. 
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LIGATURES  ET  SUTUhtS  ANTISEPTIQUES. 

riacou  catgut  plié  niqué   . . , , 

—  au  sulilimé  

—  ù  l'acide  chromiquc  

Flacon  do  soie  an  subliuié  

—  pii6ni(|ué  

l'alcool    


i 

Ai 


Fig.  iôl  lus:. 

Ln  ligui'-  431  bis  reprC-senlc  le  flacou  grandeur  naturelle.  Le  cutgut  cl  la  sou'  <al  la  deman  l 

fins,  moyens  ou  gros. 


DRAINAGES. 

Les  tubas  à  drainages  sont  aussi  préparas  et  mis  en  flacons,  avec  du  sublimé,  de  1  acide  phéniquc 
il?  sont  «imjileâ  ou  doubles  et  vont  du  n'  8  au  SO  do  la  filière. 
Le  flacon  Biuvanl  le  nuniC-ro  et  la  forme  de  i  fr.  oO  à  o  fr. 
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Instruments  jiour  la  prostalu. 
Irrigation-  


IÏ7 

170 


Porte- pommade^ 
—   lopifiui» . 


I.iivage  iiilra-ulériii  , 

I.iîviors  

Ligatiiros  et,  suturot . 

I.itliolritio  

-    («''riniialc  . . . 
i.jls  i  opérations  . . . 


ma 

I M 
Mi 
l:!h 
131 
l'.)fi 


•R 


Rectoloinicî  

Hcdtf'SnPiir.s  utt^riiis. 
K^tricisscmcnts  . . . 


M 


Mannequin  obstétrical  . . . . 

Mensuration  

.Morcellement  des  tuni(an> 


N 


Ni'pIirectoDiic 


'Jiariotoinie. 


Scarification  

.Sondfs  celliiloïilc  

—  goniine,  cire,  Ijaleiuo,  etc. 
I     —  inélalliqucs  

l.kO  Spéculums  

—  dilatateurs  uifl1ira;i^ 
1S3  i  Spéculums  intra-iitén: 

I  Spermatorrliée  

!  .Sutuivj  ihi  péiiiii' 
i 


-03   Taille  périnéale. 

—  sus-pul)ioi. 
;     —    uréiliralc  . 

j     —  vaginale  

j  Tamponnement  vagin:il . 

Tracteurs  

]  Trousses  d'aceourlieni.  . 

—  sage-fcntiii 
Tumeurs  vOsicn! 


l'ausenients  utérins. 

I-'assc-lacs  

Percc-crâno  ... 
Pèse  bébé... 

l'cssaires  

f'iiimosi;,  

l'iacoiil.-i . 
l'oH-pcs.  . 

l^ort<!-('ausiujur  ^ . . 

—  cordons  

—  laes  

—  T)es.saire3  


UtùlUrnsco|ii' 

10! 

Urétln'dtoiiv 

liii 

Urélluoloniii'  ovU  ruc 

!0.ï 

Urii.'auv  

!7:j 

Utéroniétr.  ~ 

113 

niérotiimi' 

11)0 

\i'.:> 

1  iO 

l-W 

Varicocèlo. 

1 7.5 

Ventouses 

Oo'Jà-90.  —  GoutEU..  Iniprimei 


SIXIÈME  PARTIE 


BEC-DE-LIÈVRE.  —  GUEULE-DE-LOUP. 
Paire  de  ciseaux  pour  bec-de-lièvre,  servant  aussi  pour  d'autres  usages, 


droits  ou  courbes   6  « 

Paire,  de  ciseaux,  forme  de  ciseaux  à  boutonnière,  du      .Marc  Sée,  modèle 

Matiiieu     12  » 

Deux  piuces  à  pression  continue   7  » 

Cisaille  de  Wagner  (de  Lyeurey)   14  » 

Pince  à  h(^mo#tasie  préventive  du  D""  Péan                                   Depuis.  4  » 

—   écrasante  avec  sa  clef  courbée,  du  professeur  Richet   18  » 

Petits  bistouris  formes  diverses                                                La  pièce.  3  50 

Pince  à  disséquer  à  dents  de  souris   3  » 

Petite  cis£ulle  oblique  de -Mathieu   12  » 

Petits  ciseaux  burin   2  » 

Petit-maillet  en  bois   G  » 

Perforateur  à  maiu  pour  suture  des  os,  modèle  Mathieu   14  » 

Épifigles  de  fori:e  et  de  grandeur  variées                                     Le  cent.  »  50 

.Six  aiguilles  en  fer  de  lance  de  Larrey   2  50 

—        en  argent  à  pointes  mobiles   6  « 

Deux  aiguilles  eu  argent  avec  clef,  de  Thierry   9  » 

Aiguille  lubulée  pour  suture  métallique,  modèle  Mathieu,  7,  50;  ou  de  Re- 

verdin   16  >< 

Aiguille  à  manche  (petite)  du  D''  Péan   4  » 

Épingle  a  tète  de  verre  avec  cache-pointe  en  verre  pour  traverser  les  ailes 

du  nez   »  75 

F.pingles  en  acier  i                La  douzaine.  »  75 

Fil  d'argent   2  50 

Plomb  de  Galli  pour  fixer  les  fils                                               Le  cent.  1  n 

Rétracteur  à  crémaillère  du  D^  Deroubaix  pour  empêcher  le  tiraillement  des 

sutures   18  >, 

Marteau  masseur  contre  le  bégayement,  de  Guillaume   6  «■ 


Pouraulres  instruments,  voir  Staphylorrhaphie,  p.  209  et  Résection,      fascicule,  p.  86. 


GRENOUILLETTE. 


l<1g.'  453. 

Seringue  à  récipient  indépendant  de  Nélatou,  pour  injections  caustiques 
modélf,  Mathieu  ;  de  celle  manière  le  piston  n'est  jamais  en.  contact  avec 
le  liquide  caustique  et  ne  peut  être  détérioré  (lig.  45."))   50  » 

Seringue  de  Broca  en  argent  et,  platine  avec  aiguille  tubuléc  pour  in- 
jection caustique  (flg.  tiC,  l'f  fascicule)   45  „ 

Trocarl  très  courbe  à  drainage  de  Chassaiguac   7  50 


14 
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Aigiiillo  courbe  à  manclio  pour  séton. 

DistiHiri  pointu  

l'iuec  à  disséquer  

Paire  (le  cisDaux  courlios  

Porte-aiguille  de  Mathieu    

Aiguilles  à  sutures  ordinaires  


La  douzaine. 


AMPUTATION  DE  LA  LANGUE. 


Fig.  455. 

Pince  du  D""  Péaa  pour  hémostasie  préventive,  série  de  trois,  droite,  demi- 
courbe  et  courbe  (lig.  454)   Les  trois. 

Paire  de  ciseaux  courbes  à  longues  branches  

Bistouri  courbe  sur  le  plat,  droit  et  gauche   Les  deux. 

P3_ 


Fig.  455. 

Aiguille  h  manche,  du      Ledeulu  (llg.  465)  

—     à  courbures  variées   La  pièce,    de  4 

Trocart  très  courbe  de  Ghassaignac  pour  passer  la  chaîne  de  l'éc raseur  

Écraseur  courbe  de  Chassaignnc    

Constricteur  courbe  de  Mnisonneuve    

Aiguilles  .'i  sutures   La  il(Ki.„imi . 

Pour  li!3  aulrt's  inslruiueiils,  voir  ni'licl<!!i  Rb-ibctio:»  et  G»LVANo-GinTtnr. 
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ABAISSE-LANGUE,  OUVRE-BOUCHE,  DILATATEURS  ET  BAILLONS. 


Spri-ulums  Ijiu''mux,  nickelés,  série  de  trois  (flg.  45G)  

Spéculum  bivalve  île  Mathieu  

Dépresseur  latéral  droit  et  gauche  du  D"-  Gaillard,  modèle  iMathieu 


Nouveau  dépresseur  de  In  langue,  de  Mathieu,  nickelé  (fig.  -457) 
Fixateur  de  la  langue,  de  Mathieu  (flg.  458j  ,  . 


linguo-uiaxillaire,  du  môme  (fig.  450) 


Fig.  ifiO. 

fi.iillnn  de  Whitehcnd  ((ig.  ifiOi  

IJdillons  de  Smith,  avec  abaisse-langue   . 


Î08 
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Abaisse-langue  articulé  de  Cûlombnl   8 

Le  même  nickelé   t) 

—  de  Trousseau   1 

—  nickelé   8 

—  pliant  en  uiaillechorl     1 

—  modèle  des  hôpitaux   4 

—  double  eu  acier  du  D'  Brissez   IC 


Ouvre-bouche  dilatateur  de  Mathieu  pour  la  mâchoire  (fig.  461) 


Fig.  462. 


Ouvre-bouche  enT,  de  Mathieu  (Og.  462)   

—         à  crémaillère,  modèle  Mathieu  

Vis  ouvre-bouche  (queue  de  cochon)    

La  même  i  ivoire)  

Écarteur  des  lèvres  

X 
3 


Fig.  i63.  •'"'e- 

Écarteur  des  lèvres,  avec  bouton  pour  placer  entre  les  dents  (flg.  463^   « 

Petit  éeartein-  à  n-srfort  pour  les  niàchoires»  (tig.  404)  

Écarteur  gradué  eu  buis  pour  les  nuichoires  
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STAPHYLORRHAPHIE  ET  URANOPLASTIE. 


Fig.  -465. 

Pince  pour  avivement,  ;i  griffes  et  ressort,  avec  arlieulation,  dernier  mo- 
dèle. Mathieu,  courbures  variées  {fig.  465).  La  pièce.  7 

—  —         droite  ou  courbe                                    La  pièce.  5 

—  droite  à  mors  ordinaires,  pour  retirer  les  ûls   â 

—  podomètre  de  Denonvilliers   25 

Paire  de  ciseaux  coudés  de  Roux   5 

1  — 

3 

Fig.  466. 

Paire  de  longs  ciseaux  droits  ou  courbes  (fig.  466)   La  pièce.      7  50 

-«5 

ce 


Fig.  4G7. 

Bistouris  de  formes  variées,  à  long  manche  pour  ravivement(fig.467).  La  pièce. 

—  à  quatre  lames  articulées  de  Sims  

—  pour  rurauoplaslie,cinq  différentes  formes,  de  Langenbeclt.  La  pièce. 

—  pour  avivement  à  double  tranchant,  pointu  ou  boutonné .   La  pièce. 


3  50 
18  » 

4  » 
4 


r 


MATHIEU 


r 


Fig.  468. 


Crochets  pointus  ou  ni.>nssns  simples  ou  doubles,  courl)U 
avivement  (fig.  468).   


res  varié,  s,  puiir 
.    La  pièce. 


2l0 
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Rugiuc  de  Fergiisson 


Itiiginr  droite  et  courbe  du       Ollier,  de  Lyon,  pour  décoller  le  périosle 
iflg.  4C9)   La  pièce.      4  >. 

Rugiiie  do  six  formes  différentes,  de  Laugeubeck   [^11  pièce.  » 

—     du      ïréiat   (i  ■ 

Raspatoir  de  Langenbeck.   ■> 

Chasse-fil  métallique,  de  Mathieu,  muni  d'une  série  d'aiguilles  de  toutes 
formes    Le  jeu  complet.     4,'»  •■ 


Fig.  no. 


Aiguilles  chasse-fil  simples,  droites  ou  courbes,  de  Mathieu  (fig.  4T0).  La  pièce.  10 


Aiguille  il  chas  brisé  simple,  du  D'"  Trélat   15  » 

—     longue  du       Heverdin   18  >■ 

Pince  porte- aiguille,  de  Mathieu   14  • 

—           —        à  manche,  de  Sims   l  i  • 

Six  aiguilles  à  suture,  de  Roux   :i  » 

—        de  Sims  ou  du  D'^Péan   0  » 


Fig.  471. 

  3  .. 

3  50 

Le  gramme.      »  .'>0 

  1  » 

  20 

  3  " 

Paire  de  ciseaux  courbes  et  mousses  pour  couper  les  tils. . . 

  La  pièce.  7 

  10 

AMYGDALOTOMIE.  -  UVULOTOIVilE. 

Liigne  double  sur  m.inche  fixe   

Piiice-érigue  ér.  Robert    

La  nièiue,  à  point  d'arrêt  

Krigne  à  manche  cl  ù  coulisse,  du  D' lUcord  
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Pincù  du  D'  de  Snint-Gorinain     8  » 

Lauc«  fermante  de  Hoiizé  de  l'Auluoit   8  >. 

Bistouri  boutonné,  long,  fixe   3  50 

Deux  bistouris  longs,  boutonnés,  droit  et  gauclic,  à  rnanulies  fixes,  du 

Df  de  Sauit-Gerniain   10  » 


G 


Fig.  472. 


Amygdalotome,  de  Mathieu,  avec  trois  anneaux  fonctionnant  de  la  main 

droite  pour  les  deux  côtés  (lîg.  472)   25  « 


Fig.  471. 

Compresseur  du  Dr  Ricord  pour  les  amygdales  et  pour  la  carotide(ng.47'.;.     is  ,> 
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Fig.  475. 


Ciseaux-pinces  du      Waren,  de  Baltimore,  pour  la  luette  (fig.  475)   14  >. 

Uvulotome  du  D'  Sajou   20 

—       à  pince,  du  D'  Mascaro   30  " 

anglais     45  <• 

Longue  paire  de  ciseaux  mousses  ordinaires   7  50 

Longue  pince  pour  saisir  la  luette     6  50 


Voir  les  appareils  galvano-caustiques  pour  la  cautérisation  des  amygdales,  i"  fascicule,  figures  49, 
50,  88. 


ŒSOPHAGE. 

Sondes  œsophagiennes  de  toutes  grosseurs,  en  gomme  ordinaire.    La  pièce.  2  50 

Les  mêmes,  en  gomme  fine                                                    La  pièce.  4  " 

—              —           et  olivaires                                     La  pièce.  4  50 

Explorateur  des  corps  étrangers  de  l'œsophage  avec  résonnateur.   20  >•■ 


Fig.  476. 


Explorateur  œsophagien  flexible  avec  résonnateur  de  Mathieu  (fig.  476) —     25  » 
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Fig.  478. 


Pince  œsophagienne  à  croisillons  multiples,  de  Mathieu  (fig.  478) 

Écouvillon  œsophagien  pour  arêtes  de  poissons   ...... 

Crochet  en  argent  à  bascule  de  Graete  ,  


Fig.  479. 

ISouveau  crochet  articulé  de  Mathieu,  pour  les  corps  étrangers  de  l'œso- 
phage (fig.  479)   18  » 

Pince  œsophagienne  à  branches  croisées,  de  Dupnytren  onde  Demarquay..       7  » 


1^  o  ^ 

1^  >M  tO 

Fig.  480. 


Appareil  dilatateur  de  l'œsophage,  avec  six  olives  de  Trousseau  

Le  même  avec  six  olives,  un  crochet  articulé  et  une  éponge  se  montant  sur 
une  baleine  articulée  (fig.  480),  modèle  Mathieu  


25 
30 
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Fig.  4s2. 

Dilatateur  œsophagien  du  D"  Verneuil,  avec  boules  et  bougies  conductrices 

(fig.  482)   25 

Dilatateur  avec  olives  métalliques  aplaties  du  D""  Chassagny   30 

—  en  chapelet  du  D^  Debove   30 

—  à  olives  plates  fragmentées  avec  conducteur  métallique,  de 

Mathieu     4â 


Fig.  483. 


Dilatateur  œsophupien  rétrograde  gradué  et  à  échelle,  de  Mathieu  (fig.  183) .  40 

Ikitigins  en  gomme  ù  olives  plates,  do  Mathieu                            I^u  pièce.  (J 

—     olivaires  graduées  du  professeur  Hichet,  la  srri.- de  trois.  ?ciiii>n- 

taut  sur  une  tige  en  baleine   '■' 
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Fig.  484. 

Pince  dilatatrice,  de  Broca,  pour  les  rétrécissements  spasmodiques  de  l'œso- 
phage, modèle  Mathieu   24 

Pince  dilatatrice  à  crémaillère,  modiflée  par  le  D"  Péan,  modèle  Mathieu 
servant  à  la  dilatation  forcée  des  rétrécissements  spasmodiques  de  l'œso- 
phage (fig.  484)    4.') 

Bougies  cylirulro-coniques,  du  D' Bouchard   La  pièce.  G 

Les  mêmes,  garnies  de  plomb   La  pièce.  7 

Tige  eu  baleine  à  olives  successives   10 

Instrument  de  Vacca.  pour  l'œsophagotomie  externe   IT) 

OEsuphagotome  galvano-caustique  de  Broca  et  Mathieu   (iO 


Fig.  485. 


rCsophagotome,  de  Reybard  de  Lyon  (fig.  48^))   45 

—  à  lame  bilatérale  de  Maisonueuvc   'M  >• 

—  du  D'  Trélat   65  » 

Œsophagotome  rétrograde  du  D'  Ilorteloup  avec  bougie  comiuctrice   40  » 

Los  siphons  ou  laveurs  suivants  se  font  sur  trois  diamètres  extérieurs  qui  sont  de  8,  10  et  12  milli- 
mélros  l'iiv  iron. 

Siphiiii  ou  la\i  iir  stomacal  simple,  du  D'  Faucher,  avec  un  entonnoir  en 

métal  nickelé     15  „ 

Le  mi\me,  avec  entonnoir  t;n  verre   (j  „ 

Siphfin  ou  laveur  stomacal  avec  mandrin  conducteur  et  entonnoir  en  mr\:\] 

nickidé  du  IV  Debove,  modèle  Mathieu  ;   ,  i 

Le  même,  sims  mandrin  conducteur  et  avec  entonnoir  en  verre   i:: 

—     .  avec  entonnoir  nickelé   17  „ 


SIC 
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Fig.  48G. 

Pompe  ou  seringue  stomacale  du      Kussenbauer  (&g.  486)  

—                  —       à  double  effet,  de  Robert  et  Ma,lhieu,  ser- 
vant à  tous  les  usages  


Fig.  487. 

Sonde  en  caoutchouc  à  double  courant  du  D'  Audhoui,  modèle  Mathieu 

Sonde  tSmacaVe'Vn'caoutchouc  à  double  courant  et  à  grand  débit,  du 

D'  Boisseau  du  Rocher  ;  

Mégaloscope  du      Boisseau  du  Rocher  

GASTROTOMIE. 

Bistouri  pointu  à  lame  courte  ' 

—  boulonné  

Sonde  cannelée  forte  eu  acier  .  .    .  .  .  .  . 

Forte  paire  de  ciseaux  .■,'■*'.'■"!  i  "  j  '  xV„iû;l.. 

Pince  à  dissection  forte,  de  Nélaton  ou  nouvelle  articulée  de  Mathieu  
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Pince  iï  dents  de  souris  ou  nouvelle  articulée  de  Mathieu   i 

Ecarleurs  mousses  à  manche  simple  ou  double                         La  pièce.  8  •< 

Pinces  hémostatiques  simples  de  Péan   3  » 

—  —           en  V   5  îiO 

—  —          en  T   6  " 

—  —          pour  ligatures  profondes   5  » 

Spatule  à  manche   i 

Aiguille  à  manche  forte  ;   (i 

—            —      pour  sutures  profondes   4  " 

Aiguille  chasse-fil,  de  Mathieu,  complète  et  en  boîte   50 

Aiguilles  courbes  longues                                                 La  douzaine.  6  » 

Pince  porte-aiguilles   12  > 

Pinces  coupantes   10  « 

Fortes  pinces  à  anneaux  à  point  d'arrêt   7 

Voir  articles  Pânsbxbzits,  Sutubes  et  Ligitubbs.  t  <"' fascicule,  pages  79,  80,  81,  iO^  et  108. 


TRACHÉOTOMIE. 

Bistouri  à  lame  courte,  du     de  Saint-Germain   4  » 

—     à  lame  graduée  et  à  caunel  u  re   .  .s  )t 

Bistouris  fixes,  di-oil  et  mousse   Les  deux.  6  » 


Fig.  488. 


Crochet  double  dilatateur  de  Langenbeck  (flg.  488)   10  " 

Ténaculum  cricoïde  de  Chassaignac   5  >, 

—  —      du  Dr  Brissez                                         ,   6  » 

—  —      du  Dr  Trollard  (d'Alger)   f, 

Trachéotome  dilatateur,  du  D'  Benjamin  Auger    18  •■ 

—         du  D'  Marc  Sée  (fig.  489)   30  >, 
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Dilatateur  trarh  m! 


Fig.  49]. 

'!  ni<;  Tirmdu'S  du      Lnborde  (fig.  491). 


li 


Fig.  492. 

Mandrill  tubtilé  porle-cauulR  avec  mancho  du  P6aii,  modMn  Mathieu  se 
uioutantsnr  les  cauulea  doubles  à  plaque  mobile  en  argi-ut,  la  série  de 
huit  mandrins  ifig.  492)   40  >• 

C«  nianilriii  ii  le  doubln  .ivaiitagp.  ilc  pcrnietlri!  d'iiitroilniie  la  niiiiilc  par  In  pniirlion  fnilo  par  li; 
bistouri  .sans  le  secours  ui  d'aide  ni  ilr  'lilii|.itiMM'<  il  il''  p"i mu  miiI;iiI.'  .le  n-'i'inT  lihrrnu'iit 
peudant  l'introduction  de  la  camili- 

Manches  pour  ces  niaiulrins   2  M 

l'our  lu  prix  dos  cuuulea  8c  iiloutuut  sur  lus  mnudrins  du  \)'  Peau,  voir  le  (ahlo.iu,  p.  33U. 
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Pince  courbe  pour  fausses  membranes,  clr  ataî.  nuersant,  Chassaiguac  ou 

Loiseau    ^ 

Nouvellf  pince  à  double  levier,  de  Mathieu,  ij  .ai-  les  fiinssos  moiribrancs 


(b. 


•)• 


La  même,  mais  plus  petite  que  celle  do  la  fifrure  520  

Canulessimplcs  à  trachéotomie,  argent  fin .  Voir  pour  les  prixle  tableau,  p.  220. 
—     doubles  en  argent,  de  Trousseau,  ou  celles  taillées  eu  biseau  de  Né- 

latou.Voir  pour  les  prix,  les  grosseurs  et  les  longueurs,  au  tableau,  p.  220. 
Canules  doubles  avec  plaque  mobile.  Voir  pour  les  prix,  les  grosseurs  et  les 

longueurs,  nu  tableau,  p.  TU). 


18 


Flg.  493. 


Porte-canule  de  Krishaber,  formant  canule  interne  modèle  Mathieu,  se  montant 
sur  des  canules.doubles  ordinaires,  la  série  de  huit  porte-canule  (ûg.  493).  40 

Canule  A  quatre  valves  avec  quatre  canules  iateruHs  graduées,  de  De- 
raarquay   40 

Canule  du      Legouest..   30 


A 


Gnnnlc  à  trois  clapets  de  Krishaber  pour  l'aspiration  et  l'expiration 
(fig.  404)  

Canide  interne  i"i  clapet,  de  Broca,  se  montant  sur  les  c.inub\'>  doubles  or'.lV- 
nîiires  ou  h  plaque  mobile  en  argent  (flg.  495  (.'1  

La  même,  avec  soupape  graduée  (tig.  49.'))  


40  >. 
•20  » 


330 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Canule  trachéale  raunio  d'une  soupape  et  d'un  tube  supérieur,  du  profesBcur 
Richel...   Depuis. 


20 


Sur  demande,  nous  faisons  l'ouverture  sur  la  convexité  de  la  canule. 

Afin  d'éviter  toute  erreur  dans  les  grandeurs  des  canules  li  tracliéotomie,  nous  avons  subditué  aux 
divers  numérotages  le  iinmc|:otage  établi  selon  In  titille  de  l'opéré  (d'après  les  travaux  de  KrUbsber). 


NuMÉnOS  DES  C4NULHS.  

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

Longueur  de  l'enfant  correspondant  à  la  canule, 

0.70 

0.90 

1.10 

1.50 

A 

(luittts 

Diamètre  de  l'ouverture  de  la  ciiuule  

0.003S 

0.004 

0.00.-i 

0.006 

0.007 

0.008 

O.OOfl 

O.Oll 

0.043 

O.OoO 

O.O.ïn 

0.060 

0.065 

0.075 

0.i)H5 

0.005 

•if  50 

5f  1. 

5f50 

G'  » 

6f.50 

7f  . 

gr  u 

9'  - 

Prix  des  canules  doubles,  plaque  ordinaire, 

9  > 

10  » 

Il  » 

12  » 

13  » 

14  » 

16  > 

18  " 

Prix  des  canules  doubles,  plaque  mobile, 

11  . 

12 

13  >> 

14  1' 

15 

16  50 

19 

22  • 

Baleine  porte-éponge  

Doigtier  protecteur,  du  Bouchut. 


1  25 

5  » 


5 

Fig.  •ige. 

Doigtier  protecteur  articulé  de  Zunfal  (fig.  496)  

Écouvillon  

Deux  crociiets  mousses,  en  maillechort  

Tui)e  pour  le  catiiétérisme  du  larynx,  du  D'  Loiseau. 


8  .SO 
>i  '5 
4  » 
8  50 
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Canule  pour  chloroforme  de  Trendelenburg  (fig.  499). 
Bistouris  pointus  et  mousse  


La  pièce. 


35 
3 


Kig.  ÔOO. 


Ecai  liMir  t  ùri^'iio  tU'  FulivUiiUinilif,'.  500)  

Écarteurs  doubles,  en  acier  nickelé,  du  D""  Farabeuf. 


  10 

La  paire..  8 


l'ince  articulée  à  dents  de  souris  de  Mathieu  (fig.  .'lOlV 

Pince  articulée  a  dissection  de  Mathieu  

ni-icnux  courbes  et  mousse»!  forts  


322 
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Spatule  à  manche   4  „ 

Piiico  héinostatiqiio  du  D'  Péan,  de  toutes  formes                           Depuis  a 

Curette  tranchante  de  Folkmana   g  „ 

"Voir  pour  sulure  et  ligature,  article  spécial,  deuxième  poi'tie. 

Trocart  en  argent  avec  plaque  pour  le  drainage  du  goitre,  les  trois  en  boite.  30 


Trocarts  coui'bes  du       Péan  pour  le  drainage  des  goitres,  série  de  trois 

grosseurs  (fig.  502)   W  ■ 

Seringue  graduée  en  caoutchouc  durci  pour  injection  caustique   lô  ■ 


LARYNGOSCOPIE  ET  LARYNGOTHÉRAPIE. 


Kig.  oO;t. 


Grand  appareil  éclaireur  ]iour  cabinet,  fonctionnant  avec  la  luuiii're  do 
Drummoiid  ou  avec  le  f,M/î  (flp.  503)  
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Fig.  505.  Fig.  506. 

Miroir  r.  ii    leur  frontal,  du      Schriitler  (fig.  505)   18  » 

.Miroir  à  lunette  de  Mandl  (flg.  :M)   20  » 

Miroir  réflecteur  à  lunette,  du      Duplay   25  » 
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Miroir  réflecteur  frontal  ou  à  lunette  avec  lampe  électrique,  modèle  Mathieu.     50  » 


ABC 


Fig.  507. 


Miroirs  laryngiens  do  toutes  formes,  ovale,  rond  ou  carré  (fig.  507,  A, 

B,  C)   Lu  pièce.       2  50 

Manches  pour  miroirs   2  50 

Lanterne  ou  réllecteur  grand  modèle  se  montant  sur  une  lampe  à  gaz,  à 
huile  ou  à  essence  minérale,  modèle  .Mathieu  
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Lanterne  grand  modèle  avec  pied  mobile  pouvant  se  monter  ou  se  baisser,  de 

Mathieu,  avec  lampe  à  essence  minérale  ou  lampe  à  gaz  à  volonté  (fig.  509).  55 
La  même,  avec  table  à  opération  pouvant  se  lever  à  volonté   150 


Fig.  510. 


Nécessaire  laryngoscopique  du  D'  Gougenheim  contenant  trois  miroirs  laryn- 
giens, une  iantei-ue  à  réflecteur,  une  lampe  à  essence  nùaérale,  trois  porte- 
éponges  laryugiens,  <lcnx  manches,  trois  spéculums  buccaux  (fig.  5i0)...    115  „ 


MATHIKU 


Fig.  511. 


Porte-liquide  laryngien  ou  compte-gouttes  laryngien,  de  Krishaher  fflg.  511). 


IG 
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Laryngoscope  de  Krishaber  (fig.  512)   40 

Laryngoscope  du       Fauvel   25 

Réflecteur  nouveau,  de  Mathieu   18 

Laryngoscope  frontal   32 

Seringue  porte-liquide  de  TiJrck   8 

Compte-gouttes  laryngien  de  Stôrck   5 

Porte-causlique  laryngien  du  D""  Baratoux   » 

Porte-coton,  porte-caustique,  du  même   » 


Fig.  513. 


Porte-caustique  du  D'  Fauvel  (fig.  513) 


10  » 
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Porte-caustique  à  cuvette  latérale  du  Df  Mandl  avec  trois  cuvettes  assorties 
(fig.  514)  


i 


Fig.  515. 


Porte-caustique  instantané  à  détente,  sur  lequel  se  montent  un  scarificateur 
et  un  pinceau,  du  D'  Fauvel  (fig.  515)   50  <> 


i 


Fig.  51(i. 

Porte-épouge  en  acier,  du  Fauvel,  se  montant  sur  le  manche  du  porte- 
caiisliqiie  (fig.  516,  A)  

Porte-éponge  rétro-pharyngien  du  D'  Gongenheim,  se  montnnl  sur  le  nn>nie 
manche  (fig.  516,  C)    


1  50 

I  50 
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Porte-pinceau  de  Krishaber  se  inontaul  sur  le  même  manche  (flg.  516,  II;. .  2  60 
MaDcho  pour  les  trois  instruments  précédents  (flg.  516,  D)   2  50 


Dilatateur  du  larynx  avec  trois  mandrins  en  plomb,  et  une  pince  du 
Df  SchrOtter,  de  Vienne  (fig.  517)   25 

Séi'ie  de  six  sondes  dilatatrices  laryngiennes  de  Mathieu  se  montant  sur  le 
même  manche   35  » 

Dilatateur  laryngien  de  Mathieu  pour  la  dilatation  forcée  du  larynx   45  > 


Pince  à  polypes  laryngiens,  de  Fauvel,  mors  assortis  de  forme,  modèle  Ma- 
thieu (fig.  519)   I*  " 
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Pince  pour  l'épiglotle   15  » 

Kystitome  à  pédale  de  Mandl   25  >- 

Pince  à  polypes  larygiens,  agissant  de  haut  eu  bas,  de  Mathieu   34  » 

Instrument  complet  de  Tdrck,  modifié  par  Sclirôtter,  composé  d'un  manche 
sur  lequel  sont  montés  trois  bistouris  scarificateurs  cachés,  une  pince 

plate,  une  pince  à  polypes  à  griffe  et  un  polypotome   90  » 

Exciseur  feuètré  des  polypes,  modifié  par  le  Df  Fauvel   40  >■ 


Fig.  520. 


Pince  à  polypes  laryngiens  agissant  d'arrière  en  avant,  de  Krishaber,  mo- 
dèle Mathieu  (fig.  520)   24 

Pince  à  pédale,  du  D'  Morel  Mackensie,  trois  pièces  de  rechange   40 


Pince  à  polypes,  de  Mathieu,  agissant  d'arri'rp  nn  avant,  ou  d'nv.Tnt  eu  arrière 
(brev.  s.  g.  d.  g.)  (fig.  521)     22  n 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Fig.  522. 

l'ince  à  polypes  de  Mathieu,  agissant  latéralement  (fig.  522 1. . 


Fig.  523. 

Pince  à  polypes  de  Mathieu,  agissant  par  torsion  (fig.  523). 


Fig.  :.2'u 

Polypotome  à  détente,  deMalliinii,  se  tournant  dans  tous  les  sens  (iig.  524) 
Abraaeur  multiple  des  végétations  du  larynx,  de  Mathieu  
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fig.  o25. 

Instrument  de  Tiirck,  Semelcder  ou  Stôrck,  composé  de  :'une  pince  agissant 
de  bas  en  haut,  deux  pinces  agissant  latéralement,  un  polypotome  et  un 
serre-nœud,  deux  scariflcateurs  (flg.  525)  


90 


Fig.  526. 


Serre-nœud  laryngien  (fig.  526)   15 

—       de  Storck   25 


Inutrument  de  Mathieu,  sur  lequel  se  montent  un  polypotome,  un  scarifi- 
cateur, deux  bistouris  mousses  et  une  curette  tranchante  (fig.  521)  


.•)0 
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Fig.  Ô28. 

Excitateur  simple  du  larynx  (fig.  528,  A)  

_       double  du  D'  Fauvel  (fig.  528,  D). . 
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Pile  galvanocaiistiqiie  nouvelle  du  D'  Roisseaii  tin  Rocher  pour  faire  fonc- 
tionner les  cautères     "^0 


INSUFFLATION  DES  POUDRES. 


Iiisufflateur  ordinaire   6  » 

—  en  buis,  de  Giiyon   12  » 

—  en  verre,  formes  varii^es,  de  Scbrôlter                      La  pièce.  2  » 

—  en  caoutchouc  durci  (lîg.  531)  '   4  » 


PULVERISATION.  —  INHALATION. 


Fig.  û:12. 


l'ulvAi  is.-itLMir  !ï  lovif;r  et  à  pompe  à  pression,  de  Maliiipu  {(Ig.  532)   28 

Le  même  avec  son  tube  pour  a(|uapum-lur.'  mi  pour  donclii-  'fÏ!.'.  r.ri'r   :ts 
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Fig.  533. 

Pulvérisateur  à  vapeur  avfc  (■lln^lrii^rfî  nickelL-e  à  soupapn  i1c  sûrefé,  de 
Mathieu  (fig.  533)   15  " 


Fig.  f.35. 


Petit  appareil  à  fumigations  du  D'  Lee.  simple  (flg.  534). . . . 
Masque  du  Df  Henrot,  pour  les  milieux  insalubres  (fig.  535). 
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Humeur  do  Mathieu,  nouvel  appareil  pour  la  pulvérisation  froide  ou  chaude 

des  eaux  sulfureuses  

Pulvérisateur  en  verre  ordinaire   '-^ 

Le.  même  métallique,  se  débouchant  seul     '2 

Le  même  avec  double  poire  

Pour  les  iustruments  à  aérothcrapic,  voir  article  spécial  dans  la  deuxième  partie  du  i"  fascicule. 


NEZ  —  OREILLES 


PHARYNX.  —  NEZ.  —  OREILLES. 

Réflecteur  concave  de  Trœltsch   12  » 

Le  même,  plan,  pour  l'éclairage  avec  la  lumière  solaire   IL'  > 


Fii^.  586. 


Réflecteur  d  ijaml eau  frontal,  du      Schrôlter  (lig.  .^36).   18  » 

—      à  lunettes  ou  à  bandeau  frontal  avec  lampe  électrique   50  » 

Polyscope  électrique,  des  D'*  Hélot  et  Trouvé   »  » 

Petit  miroir  rhinoscopique  simple,  carré,  roiul  nu  ovale                 La  pièce  2  50 

Manche  pour  ces  miroirs     2  50 

Rhinoscope  du      Duplay   25  » 


V\g.  537. 

Rhinoscope  à  inclinaison  variable  du  Df  Goiiguenheim  (fig.  537). 


. .     25  » 
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Fig.  538. 

Crochet  palatin  de  Kri.shabcr  (flg.  538)  

Releveur  rte  la  Im^tti'  


Fig.  539.  Fig.  540. 


Spéculum  du      Duplay  ou  du      .Moure  de  Bordeaux  (fig.  53!>)  

Le  même,  modifié,  et  à  grille,  modèle  Mathieu  (fig.  540)  


Fig.  541. 


Spéculum  à  levier  (flg.  541)  

—  à  ressort,  de  Mathieu  

—  dilatateur,  de  Schnitzler  

—  plein  et  ovale  

—  —   de  Znufal  

Porte-caustique  naso-pharyngien,  du      Jolly  (de  Lyon),  en  argent  

—  rétro-pharyngien  pour  caustique  .«îolirte  

—  —                on  porte-roton  pour  rausliqiu'  lianiHi'. .  .. 
Porte-éponge  simple,  même  usage  


Fig.  64?. 

Curette  tranchante  du       Guye  d'Amsterdam  pour  les  tumeurs  adénoïdes 

(lig.  542)  •   •  

Tin  i  Ile-  Ir.Hirb'iiifi's  inoilMi'  ^Mathieu,  fni-nies  vnri<''(^f*  
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Injecteur  du  D'  Duplay  pour  les  fosses  nasales   12  » 

Siphon  nasal,  avec  la  canule  A,  B  ou  C,  modèle  Mathieu  'ûg.  543)....    De'4  à  6  » 
—      —     complet  avec  canule  D  rétro-pharyngienne  pour  les  lavages 

d'arrière  en  avant  (Og.  543)   j2  >, 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Redresseur  de  la  cloison  nasale  du  Df  Delstanche   25  » 

Porte-pinceau  nasal   2  f^O 

Scarificateur  nasal   4  „ 

Porte-caustique  nasal  pour  les  caustiques  solides   IC  >■ 

Porte-colon  pour  caustiques  liquides   13  . 


Pince  pour  polypes  naso-pharyngiens  et  tumeurs  adénoïdes,  du  D''  Fauvel, 

modèle  .Mathieu  (ûg.  54G  A)   14  » 

—         —  rélro-pharyugiens,duD'"GouguenheimaveclesmorsB,CouD 

(flg.  546}  :..      12  >. 


Pince  polypotome  du  D""  Terrillou,  modèle  Matliieu  (fig.  547) 
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Claaip-scie  du      Péan,  pour  polypes  naso-pharyngiens,  modèle  Mathieu 

(tig.  5i9j  "...  '  

Curette  tranchante  pour  le  raclage  réti'o-pharj'ngicn  (modèle  Mathieu)  


!)0 
S 


Serre-nœud,  à  bout  articulé,  de  Broca  (fig.  550)   l  i  « 


Serre-nœud  à  trois  anneaux  du  D'  Diiplay  (fig.  551)   18  » 

L'i  même  modifié,  avec  hec  Ilexihle,  modèle,  Mathieu  ;   18  >• 


Fig.  552. 

Serre-nœud  porte-anse  du  D'  Sajou  avec  deux  bouts  se  niontaut  sur  les 

anneaux  (fig.  552)   35  „ 

Pince  porte-fil  formant aerre-nœud,  du  Uf  Baratoux   i;,  „ 
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Pile  et  galvano-cautère.  Voir,  article  spécial,  premier  fascicule,  deuxième 
partie. 

Perforateur,  de  Nélaton,  pour  la  voûte  palatine   U  » 

Pince  ou  davier  emporte-pièce  pour  la  voûte  palatine   16  " 

Cisaille  pour  la  voûte  palatine   14  » 

Grosse  pince,  du  D""  Olier,  de  Lyon,  pour  l'arrachement  des  gros  polypes 

nasopharyngicns   14  « 

Spatule  à  manche  ou  raspatoir  pour  l'énucléatioa  des  polypes  naso-pha- 

ryngiens   6  » 

^s^'i  [    "^^""'sv  — '^^^^BB^^fc 

^^^^^^^^^ 

Fig.  53 -J. 

Curettes  tranchantes  de  grosseurs  diverses  (fig.  f>â3)   La  pièce.      8  >■ 

Voir,  pour  les  autres  instrumeats,  article  Résection,  premier  fascicule,  deuxième  pnrtle. 

Sonde  de  Belloc,  en  argent   8  » 

elote  à  tamponnement,  du      Gariel   3  » 

Rhinobion,  de  Martin  Saint-Ange   8  » 

Voir  pour  les  réflecteurs,  pages  223,  224,  225,  235. 
Spéculum  brisé  d'Itard,  de  Blanchetou  de  Kramcrs   5  50 


Fig.  55  t. 

Petit  otoscope  de  Brunlon  (fig.  554)   ^  î  • 

Spéculum  en  argent,  du  D'  Bonnafond  (fig.  655)   8 

Fig.  555.  Fig.  55C. 

Le  même,  en  maillefthort  (flg.  555)  

Spéculum  du  D""  Garigou-Desarènes  

—      du  Df  Miot,  avec  miroir  réllectour   ' 
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i    

! 

■  Fig.  557. 

Spéculum  pneumatique  avec  entonnoir  (fig.  557)   8  » 

Trois  spéculums  du  D'  Politzer,  s'emboîtant  l'un  dans  l'autre   12  » 

Spéculums  de  Toyubee,  trois  grandeurs,  en  argent  (fig.  556)   I2  » 

frois  spéculums  du  Df  Gruber,  entrant  l'un  dans  l'autre   15  » 


Fig.  558. 

Pince  porte-loupe  ou  lentille  du  D' Lévy,  cette  pince  peut  se  monter  sur  les 

spéculums  de  Politzer,  de  Toynbee  ou  de  Graber  (fig.  658)   10 

Pince  pour  fixer  les  sondes,  du      llonnafond   3 

Sonde  d'Itard  ou  de  Trlquet,  en  argent   4 

—  complète  de  Dcleau,  de  Politzer  ou  du  Df  Garigou-De.«arènes  eu  argent.  5 

—  du  Df  Bounafond,  avec  accessoires  et  porte-caustique  en  platine   11 


50 


SMK  au      petits  instruments,  du  D'  Jolly  (de  F..yon)  lûg.  559),  se  montaut 
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sur  ilinix  iiianchos  coudés,  et  ea  balouneUe  pour  |)rati(|U('r  les  opr-ru lions 
des  oreilles,  modèle  Mathieu   3.'> 

Cette  série  se  compose  de  :  ijualrn  èrigncs  de  formes  variées,  Irais  histouris  pointu»  el  Imuloiiuéi!. 
deux  petils  bistouris  courljés  à  droite  et  ii  gauche,  un  bistouri  pour  si'clioii  des  plis  du  tympan,  deux 
petits  bistouris  pour  la  section  du  tenseur  du  lympAu,  perforateur  du  tympan,  un  porte-causti//"e 
argent,  «ne  curette  trancluintc,  un  petit  eouteau  à  demi-anneau,  nu  sh/lel  pdrti'-erilon  un  sli/let  bou- 
tonné eu  argent,  deux  curettes  trauclinntes. 

Série  d'instruments  diiD""  Baratonx  se  montaui  mit  un  iiium  lic  r,,i,.i.:  i  L  un 
manche  droit   30 

Celte  série  se  compose  de  :  trois  petits  bistouris,  pointu,  convexe  et  Ijoulouné.  aiyuille  pour  la 
paracentèse  du  tympan,  deux,  bisl'iuris  pour  section  du  tenseur  du  tympan,  un  bistouri  pour  seclion 
des  jilis  du  tympan,  dnux  couleùux  eu  anneau,  deux  couteaux  en  dcmi-auneuu,  un  stylet  en  argent, 
H»  crochet-érigue  et  une  curette. 

SlyleU   2  " 

Érignes  coudées   La  jiiècii.      4  » 

Bistouris  de  formes  diverses   La  pièce.      ;)  iO 

V  ^ 


'A   

Flg.  5G0. 

Ciseaux  du  D'"  Politzcr  ou  du  Dr  Bonnafond,   de   formes  différentes 

(fig.  560)   La  pièce.  fi 

Diapason  du  D'  Politzer,  avec  clamps   10 

—       ordinaire   'J 


Fig.  661. 

Diapason  du  Dr  Duplay  avec  archet  gradué  donnant  trois  forces  de  vibra- 
tion, modelé  Malhii'u  ifig.  ;ifil)  

Hiiréiaclc.nr  ilu  Delslum  ln'  'h-  T!ni\.  llc<  ;iv<>'-  ^muij'^mc  .irlifiri.  lie  <lrin- 
une  |)oîle  


1? 
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^'ealoll5e  on  i-aoutiiioiic  du  \)'  Garigou-Desarénes  pour  l'aspiration  de  la 

lutniibriuic  du  tympan   3  « 

Aij:iiille  aspiratrice  du  D'  Garigou-Dosarèncs  pour  l'aspiration  des  liquides 

de  la  caisse  du  tympan   8  » 

Aspirati'uretinjectcur  delacaisse  du  tympan  du  D""  Delstanche  de  Bruxelles, 

en  hoîie   25  » 

Pour  les  pilés  galvauo-caustiques,  voir  article  spi'icial,  premier'  fascicule. 

Petit  cautère  galvano-caustiquo  composé  de  : 

Un  manche  tin  à  interrupteur   20  » 

Un  petit  couteau  pour  le  nez   5  » 

Un  petit  couteau  pour  l'oreille   5  „ 

Un  bouton  pour  le  nez   5  >, 

Un  bouton  pour  l'oreille     5  „ 

Un  cautère  latéral  pour  le  nez   5  „ 

Une  pointe  pour  le  tympan   5  „ 

Un  serre-nœud  galvanique  pour  le  nez   25  >< 

Sonde  électrique  pour  la  trompe  d'Eustache   5  „ 

Spéculum  électrique  pour  électriser  directement  la  membrane  du  tympan.  lO  » 


F'g-  ii62.  Fig.  5G3. 


Ténotome  coudé  à  rotation  pour  couper  le  muscle  tenseur  (fifr.  r>i 
Lo  même,  modilié  par  le  D'  Levy  


35 

35  ). 
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Pince  coudée  à  pivot,  de  Dupuytren   5 

Piuce  croisée  ft  mors  pluts,  ci  griffes  ou  en  anneau  deMathieu(flg.5G2).La  piècf;.  fi 

Pince  coudée  de  Grubcr  à  mors  plat  ou  à  griffe   La  pièce.  5 

—  à  ressort  de  Polilzer  

—  de  Mathieu,  à  double  cuvette  et  à  coulant  pour  les  corps  étrangers 

de  l'oreille.. .   8 


Fig.  5C4.  l*''g-  ''Cô- 

Pince  coudée  et  à  branches  glissantes,  de  Mathieu  (fig.  565  CD)   18 

La  même,  à  dents  de  souris  très  fines  (fig.  565  F)   20 

Petite  paire  de  ciseaux  coudés  et  à  branche  glissante  de  Mathieu,  modifiée 

par  le  D'  Duplay  pour  couper  et  enlever  le  manche  du  marteau  (fig.  564).  45 

Sécateur  du  manche  du  marteau  (modèle  Mathieu)   35 

Pince  à  deux  branches  et  ù  manche  coudé  agissant  dans  le  genre  d'une  ser- 

relelle   20 

—   à  dolypes  de  Politzer  


Fig.  566. 

Pince  du  D'  Guye,  d'Amsterdam,  mors  en  anneau  (flg.  566; 
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Petit  stéthoscope  à  tube  élastique  pour  ausculter  la  caisse  du  tympan   3  » 

Otoscope  servant  à  ausculter  les  deux  oreilles  à  la  fois   5  » 

Porte-caustique  de  Triquet   12  » 

Perforateur  ordinaire  du  tympan   3  50 


Perforateur  à  rotation  porte-œillet,  pour  le  tympan,  de  Mathieu  (flg.  567).  70 

Porte-coton  du  D'  JoUy  (de  Lyon),  modèle  Mathieu   2  .. 

Levier  avec  curette  pour  les  corps  étrangers   3  » 

Petite  curette  articulée,  de  Leroy  (d'Étiolles)   10  » 


Seringue  en  maillechort  ou  caoutchouc  durci,  avec  deux  caiiulfs  (fig.  ô(i8).     12  « 

O  

Fig.  biid. 

Tympan  artificiel  de  Toynbee  (fig.  560)  

Pince  porte-colon  formant  tympan  artificiel.. 

—   porte-tympan  artificiel  de  Gruber  

Tympan  artificiel,  du  même  


a  )) 


2  1. 
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Fis.  o70. 


rig.571. 


Écraseur  iï  vis  rlu  D'' Garigoii-Dfisarènes,  pour  los  pol3'pes  (fig.  570)   12 

Sfirre-nœuil  à  levier  du  D'  Delstanche  de  Bruxelles  (fig.  671)  

Serre-nœud  pour  polypes,  de  Wilde  ,   15 

Scrre-uœud  à  trois  anneaux  et  à  baïonnette,  du  D'  JoUy  (de  Lyon),  pour 

los  polypes  do  l'oreille,  modèle  Mathieu   20 

Serre-nœud  du  Dr  Ladreit  de  la  Charrière  ou  à  canule  malléable,  du  Df  Me- 

nière   15 


Seringue  en  caoutchouc  durci  (fig.  672)  

—     en  mf'-tal  du  D'  Delslanche  de  Bruxelles  

Petite  cuvette  à  douMe  compartiment  du  l)'  Delslanche  de  Bruxcll.   5 

Pompe  pour  iujucliou  violente  avec  canule  ovaluirc   " 
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Insufllatour  des  poudres,  de  PolilzfT  

Iiijroleiir  à  douhlo  courant,  du  ])'  Pi  all  

Poire  à  réservoir,  ilu      Hardy,  pour  les  liquides  médicameuteux 


Fig.  573. 


Pulvérisateur  inlra-uasal  du      Levy  (fig.  .57.3)   '.ib  » 

—             —        de  Mathieu   18  » 

In>;unialonr  intra-nasal  des  poudres  du  D""  Gougouheim   8  » 

.\ppnreil  du      l)onuafond,|  pour  injection  de  gaz  dans  la  trompe  d'Eus- 

taciie.  avec  cinq  ballons  et  une  lampe  à  e.sprit-dc-vin.   130  » 

Le  même,  avec  une  doiihlc  poiro  cnoulolionc  ri'nipla(;;irit  la  pom])0   110  » 


Fig.  074. 


Appareil  simple  pour  le  môme  usage,  du  D' Ladreit  do  la  Charrière  (fig.  574),  20 
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Fig.  575. 


Fig.  576. 


Poire  iusufRatrice  à  double  soupape  aspirante  el  foulante      Mathieu  se 
montant  sur  la  cauule  nasale  et  sur  la  sonde  pour  la  trompe  d'Eustuche 

(fig.  57à)                                                                  La  poire  seule.  12 

Poire  à  insufflation  d'air,  de  Polilzer,  avec  sa  canule  (fig.  576)   10 

,   10 

lï 

  10 

  10 


Poire  à  insufllalioa  ordinaire  (lîg.  577). 

—  —       avec  canule  courte,  de  Hartmann. 

—  —        du  D""  Ménière  


du  Df  LOwemberg. 


Poire  caoutchouc  vulcanisé  avec  robinet  el  deux  canules  en  maillechort, 
modèle  Mathieu  


12 


Fig.  578. 


Trépan  de  l'apophysii  niastoïde  avec  le  tire-fond,  modèle  Mathieu  ((ig.  578).  65 
Cauule  ou  drain  en  argent  pour  l'apophyse  mastoïde   & 
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CORNETS  ACOUSTIQUES. 


Cornet,  modèle  du  D'  Bonnafont,  n"  1  (flg.  579)   6  » 

Le  même,  n"  2   7  » 

—  n»  3  ,   9  » 

—  n"  4                 .   10  » 

Cornet  tout  en  corne   12  » 

—  à  cordon  ordinaire  (fig.  580)   Do  8  à  15  « 

—  —     en  soie   De  20  à  30  » 

Conques  acoustiques  en  argent,  n»  1   La  pièce,  depuis     10  » 

—  —  —      n"  2   —        —         15  » 

—  —  —      n»  3   —        —         20  » 

Audiphones   De  5  à  10 

Cornets  spi-ciaut  et  de  toutes  espèces. 


COMPOSITION  D'UNE  BOITE,  MALADIES  DES  OREILLES  ET  DU  NEZ. 


Un  diapason  à  mançhe  du  D'  Dii- 
piay  avec  un  archet  à  échelle 
pouvant  produire  trois  forces  de 
vibrations,  modèle  de  Mathieu. 

Une  seringue  à  deux  canules  

Un  miroir  pharyngien  avec 
manche  

Un  releveur  de  la  luette  

Trois  sondes  pour  la  trompe 
d'Euslache,  une  à  mandrin  

Poire  à  insuffler,  de  Politzcr  

Spéculum  nasi  nickelé,  du  Du 

piîiy  

Pince  à  polypes  du  nez,  du  D' Du- 

p'«y----  

Tube  otoscope   

Trois  spéculums  de  Toynbee. . . . 
Réflecteur  avec  lunette    et  nn 
manche,  du  D'  Duplay  

Prix  de  cette  boîte 


Curette  acier   3 

Stylet  porte-coton  en  acier   I 

Série  de  20  petits  instruments 
assortis  du  D""  Joiy  :  ténotome, 
bistouris,  perce-tympan,  etc.. 
sur  de\ix   manches,  modèle 

Mathieu   35 

Trépan  de  l'apophyse  mastoïde, 
deux  couronnes  et  foret  à 
main,  modèle  .Mathieu  avec  tire- 
fond   65 

Serre-nœud  à  pédale  du  D'  La- 
dreit  de  la  Charriére,  ou  du 
D^Delstanche,  modèle  Mathieu.  12 
Deux  pinces  coudées,  une  à  dents 

ordinaire  et  une  à  grifles   12 

Pince  à  branche  glissante  et  à 

levier,  de  Mathieu   18 

Boîte  en  acajou,  environ   58 

complète  ,  . . ,    315  50 


12 

12 

» 

5 

» 

4 

17 

» 

12 

8 

» 

7 

50 

4 

>» 

12 

» 

18 

0 
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INSTRUMENTS  POUR  LES  DENTS 


INSTRUMENTS  DIVERS. 


Faulouil  à  serre-tiUc  modèle  Mathieu,  et  à  dossier  pouvant  s'iucliunr   400 

Fauteuil  de  S.  S.  White  avec  pédaJe  à  levier,  modèle  modifié  par  .M.  Billard. .  1000  >< 
Abaisse-langue  divers.  Voir  page  207. 

Dèpresseurs  latéraux  droit  el  gauche  pour  la  langue  (du      Gaillard)   20  " 

Écarleur  dés  lèvres   5  >, 

—          avec  bouton  écarten'r  des  mâchoires  iCg.  463)   8  >< 

Bâillons  et  écarteurs  divers  pour  les  mâchoires.  Voir  pages  "207  cl  208. 

Isolateur  et  écartcur  des  mâchoires  servant  à  isoler  la  deut  à  soigner   8  " 

Pince  droitf^  pour  ii.iîjscuionl  ■.   4  .lO 

—  courlii'    4  âO 

—  coudée    4  50 

Pince  articulée  de  Mathieu,  droite,  courbe  ou  coudée                  La  pièce.  .5  » 

Miroir  coudé  ordiniiire   h  >• 

—  articulé  en  genoux     12  >< 

Sonde  à  dents  double  en  acier  ;..    2  50 

—  à  manche  en  ébène  '.   1  .'>0 

—  —       CI)  ivoire   ;j  >. 

—  —        toute  en  acier   1  50 

Porte-lime  simple  à  manche  noir   8  » 

—  —        —         ivoir(i   12  i< 

—  articulé    —         noir..   15  » 

—  —        —         ivoire   20  >• 

Porte-scie  avec  manche  noir  ;   8  >- 

—  —          ivoire   12 

Ciseaux  droits  ou  courbes  pour  gencives   3  » 

Porte-nitrate  avec  pince  en  argent   3  50 

—  tout  eu  argent  avec  pince   18  >■ 

Doigtier  protecteur  articulé  (fig  496;...   8  50 

—  simple   5  » 

Seringue  avec  deux  canules  de  Richard  Chauvin   25  >• 

Poire  à  injection  du      Magitot,  avec  2  canules  •   8  « 

Tui)i!s  il  rhaiiKi;;e  en  argent  du  D''  .Magitot,  en  argent  avec  bourrelets. 

La  pièce.  3  » 

Ciseaux  à  émuil,  la  r-rrie  de  12  instruments,  manche  eu  acier   30  » 

—  du  D""  Howes,  le  jeu  de  5  instruments   7  50 

—  du      Ablott,  le  jeu  de  !)  instruments   22  50 

—  du  DfAtkinson,  le  jeu  de  7  instruments   28 

Ciseaux  paraboloïdcs  et  gouges  des       Jacques  et  Forbes  .  "'0  » 

Ciseaux  à  émail  du  Dr  Holuit^s,  série  de  3  instruments   '•)  » 

du  l.)f  Butler,  série  de  5  instruments   10 

—  du  L)""  Darby,  série  de  12  instruments   3(!  >■ 

—  du  D'  Arrington,  la  série  de  18  instruments   30 

—  du  ])'  Arrington,  pour  les  grosses  et  les  petites  molaires. 

Les  deux.  5  « 

Sondes  pour  les  dents  de  toutes  formes  ou  malléables                La  pièce.  1  50 

Tire-nerfs  dii      Palmers,  la  série  de  21  instrumoits  j.   28  » 

—  du  Df  Arrington,  la  série  de  24  instruments   30  » 

—  du  Df  Galo,  la  s'i''    1  ■  42  instruments   52  .')0 

Équarrissùirs  slub                                                            I  »  douzaine.  3  50 
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1 


\  y  V 


Ô8J. 


Depuis 


I  oO 

3 


Collecllon  do  1!)  iustruments  iï  iiottoycr  avec  manche  en  acier 

modèle  employé  par  l'École  dentaire  do  Pnris  (fig.  581)  .'     33  „ 

Inslrumeulîi  à  nctloyer,  manche  en  acier,  modèle  ordinaire   j  50 

I,es  mêmes,  avec  manche  ébène  

—         manches  en  ivoire  , 

i'etile  boite  avec  9  instruments  pour  nettoyer  les  dents,  eVsè 

montant  sur  un  ?eul  manche   DeDiiis 

Bague  pouY  l'emploi  des  fraises  et  des  forets  

Moteur  dentaire  ou  fraiseux,  modèle  deWhite  roinpii.f 

Manche  droit    

Pièce  à  angle  droit  

—         aigu   /  .  .  .  .  .  .  . 

Moteur  dentaire  ou  fraiseur  de  White,  modifié  \ 

D.ma  ce  prix  il  est  fourni  l\  pirrAs  r  fi-niso-,  ^nvoU   nu  pnrln-nioiil. 


10 

5 

300 
.SO 
25 
25 

l'OO 


'  lu,!!!  d(!  l'aLlioluur. 


Burette  [loiir  le  graissa^" 


25? 
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Clef  anglaise  petit  modèle 
Corde  de  rechange.  —  . . 


Fig.  582. 


Excavateurs  en  acier  plats  et  coupants  des  deux  côtés  (fig.  582^.    La  pièce.      1  50 


—  courbés  à  droite  et  à  gauche  •.   1  50 

—  à  double  courbure   1  50 

Disque  de  corindon  pour  séparation                                        De  0,50  à  1  30 

Disques  et  pointes  de  bois  pour  polir                                       Le  cent.  5  » 

Pointe  de  corindon                                                            De  0  25  à  1  » 

Tiges  à  vis  pour  pointes  et  brosses                                             De  I  à  2  » 

Brosses                                                                             De  1,. 50  à  3  » 


Fig.  5!)  3.  Fig,  584. 


Forets  flexibles  pointus  pour  moteur  dentaire  (fig.  583)   •  25 

—  fixes  pointus  (fig.  58-i)   I  25 

—  en  forme  de  ciseaux  (fig.  585)   '  25 

—  'p1p1<;  ili:'.  ."SO^   I  5S 


Fig.  585.  Fig.  .S»(i. 


Forets  pointus  à  manche  acier  (fig.  584}  
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Forets  plats  à  manche  d'acier  (lig.  58C). 


—     il  pans 


^63 


—        d'ivoire , 


1  50 
1  50 


mêmes,  à  manche  d'ébènc   ' 


3  » 


Pis.  58t. 


Fraises  pointues  et  coniques  pour  moteur  dentaire  (fig.  587] . 

—  —  à  manche  d'acier  

  _  —  flïibène  

  —  —  d'ivoiro  


2  25 
2  25 
2  25 
4  50 


Fig.  588. 


Fig.  589. 


Fraise  ronde  forme  houle  pour  moteur  déntaire  (fig.  588). 

—     ovale  pour  moteur  dentaire  (fig.  589)  

Les  mômes,  rondes  ou  ovales  à  manche  d'ébène  

—        à  manche  d'ivoire  


2  25 
2  25 
2  25 
4  50 


Fi".  590. 


Fraises  cylindriques  ou  cylindro-coniques  pour  moteur  (fig.  590^. 
Les  mômes,  avec  manche  en  acier  

—  —  en  ébènc  

—  —  en  ivoire  


2  25 
2  25 
2  25 
4  50 


17 
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Fraises  plates  ou  en  champignou  pour  moteur  (fig.  501)   2  2ô 

Les  mêmes,  avec  manche  en  acier   2  25 

—  —  ébène   2  2.S 

—  ivoire   4  50 


Fig.  592. 


Brunissoirs  de  différentes  formes  pour  moteur(fig.  592)   2 

Les  mêmes,  avec  manche  en  acier   2 

—  —              ébène   2 

—  —              ivoire   4 

Injecteur  à  air  chaud  simple  à  poire   20 

Appareil  à  air  chaud,  grand  modèle,  avec  serpentin  et  double  houle  insuf- 

flatrice  (modèle  Mathieu)                                                            ....  100 

Pince  pour  clamp   15 

Clamps  divers                                                                     La  pièce.  ;} 

Maillet  en  cuivre  et  plomb  •   C 

—     eu  maillechort  et  plomb   7 

Or  en  feuilles  de  Samuel  Whitc,  de  Abbey,  d'Ash  et  fils  ou  de  R  Willams. 

Le  cahier.  25 

Or  en  petits  blocs  d'Ash  et  fils                                                  La  boîte.  25 

Or  en  éponge  de  Wath   25 

Or  français  en  feuille                                                       Le  gnunnie.  5 

Or  cristallisé  en  cylindre                                                      La  boîte.  25 

—  eu  blocs                                                                 —  25 

—  en  polygones                                                       —  25 

—  en  cylindres  longs                                                 -  25 

—  en  blocs  longs                                                      —  ^  25 

Daviers  fouloirs  pour  aurifier                               La  collection  de  tr<  36 
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Fouloirs  du       Binp;,  la  série  de  16  instruments  avec  manche 

en  éLène  (fig.  593  et  593   60 

La  même  série,  avec  les  manches  en  ivoire.   80 

Ces  fouloirs  sont  destinés  à  l'applicatiou  de  l'or  mou  en  ruban. 


Fig.  593  bis. 


.        Fouloirs  du  D"-  Stevcns,  série  de   13  instruments  dont  un 
brunissoir  avec  manche  en  acier,  s'employant  avec  un 

WÊS0          maillet  à  main   c^ç^  „ 

Foulons  pour  matrices,  du  Dr.Iack,  la  série  de  12  instruments   78  >. 

C<!9  iastrumenls,  spéoiiilempnt  destinés  à  laurification  des  cavités  proximalcs,  peuvent  être 
pinployés  [  -ur  l'or  adliésiT  ou  l'or  mou,  c'est-i'i-dirc  avec  lu  main  ou  le  maillet. 


26Ô 
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C  o 


Fi 


594. 


Spatule  il  manche  d'ébène  pour  porter  l'amalgame  

La  même,  à  manche  d'ivoire  

Fouloirs  du  Arrington,  la  série  de  12  instruments  à  manche 
en  acier  (fig.  694)  

Fouloirs  pour  amalgame  du  Weston,  la  série  de  12  instru- 
ments dont  2  brunissoirs  

Brunissoirs  à  surface  ronde  et  parfaitement  polie  avec  manche 
en  acier,  la  série  de  44  formes  diverses..    La  pièce,  depuis 

Fouloirs  pour  plombage  blanc,  la  série  de  16  instruments. 

La  pièce,  depuis 

Argent  fin  en  poudre  pour  plombage  

Plombage  aurifère  de  Ash  et  fils  

—  au  cadmium  

—  au  métal  du  D""  Magitot  

—  Lemale,  qualité  extra  

—  Manc  marque  OE  ,   La  boîte. 


DAVIERS  FRANÇAIS. 
Fig.  595. 


Fig.  595. 


Fort  davier  courbe  pour  dents  de  sagesse, 
Davier  droit  enfant  ou  adulte  (lig.  .595  A).. 
—     courbe  tnfant  eu  adulte  (lig.  595  B). 


La  pièce. 


0 

4  >. 
39  " 
36  ^- 

1  50 

2  50 
10  " 
28  <. 

1-2 


3  » 
5  50 
3  50 
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Duvier  en  bec  dn  perroquet,  adulte  (fig.  595  C)   La  pièce.  'i  » 

-  PU  forme  de  biiïounette                                                    —  S  " 

droit  pour  i-acine                                                            —  3  50 

-  deuii-courbe  pour  racine                                                —  3  50 

-  courbe  pour  raciue                                                         —  3  50 


DAVIERS  FORME  ANGLAISE. 

Davier  pour  incisives  centrales  et  canines  supérieures   10  >< 

—  —            latérales  et  bicuspides  supérieures   10  » 

—  —            supérieures,  surdents   10  » 

—  —            et  canines  du  bas   10  » 

—  —            iufériinires  el  surdents  internes   10  » 

—  —            inférieures  et  surdents  externes   10  » 

—  —            bicuspides  supérieures   10  » 

—  —                —        inférieures   10  » 

—  pour  molaires  inférieures   10  » 

—  . —            du  bas  (bec  de  faucon)   10  » 

—  —                         —              côté  droit   10  » 

—  —                        —              côté  gauche   10  » 

—  —           du  bas,  côté  droit   10  » 

—  —              —      côté  gauche   10  » 

—  pour  racines  de  molaires  du  haut,  côté  droit   10  » 

—  —                —         du  bas,  côté  gauche   10  » 

—  —          du  haut,  côté  droit...   10  » 

—  —              —      côté  gauche    10  >. 

—  —              —      (droit)   10  » 

—  —              —      (courbe)   10  n 

—  —          du  bas   10  » 

—  —          de  molaires  du  bas   10  » 

—  —          du  bas  (bec  de  faucon)   10  » 

—  —                     —                côté  droit   10  » 

—  —                     —                côté  gauche   10 

—  alvéolaire  de  M.  Catllin   10  » 

Daviers  pour  enfants  pour  incisives  et  canines  du  haut   10  » 

—  —                       —               du  bas   10  » 

—  —       pour  molaires  supérieures   10  » 

—  —              —           inférieures   10  » 

Davier  à  bec  allongé  pour  racines  supérieures  (droit)   10  » 

—  —                        —                 (courbe)   10  » 

—  — .                       —                 côté  gauche   10  » 

—  —                        ~                 côté  droit   10  » 

—  —         pour  i-acincs  iufcrieures   10  » 

—  —                        —                côté  droit   10  » 

—  —                        —                côté  gauche   10  » 

—  —                        —                (courbe)   10  » 

—  —        pour  racines  supérieures,  manche  courbé  (double 
courbure)   10  > 

Davier  à  bec  allongé  pour  racines  supérieures  à  double  courbure,  manche 

droit   10  » 

Davier  à  bec  allongé  pour  racines  supérieures  (baïonnette  bec  large)   10  » 

—  —                      —                (bdïounette  bec  étroit)   10  » 

Pour  chafiuc  davier  nickelé  en  plus   \  ,r,Q 
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DAVIERS  DIVERS. 

Davier  à  vis  (pour  racines)  iiianclic  droite  '.   43  5(i 

~              —          manche  courbe.   13  i)0 

Davier  à  séparer  les  racines  (molaires  supérieures)   10 

—  —                (molaires  inférieures)   10  • 

Davior  de  M.  Stevens  pour  grosses  molaires  supérieures  découjonnécs 

(un  des  mors  est  en  fourche  pouvant  pénétrer  de  chaque  côté  de  la 

racine  palatine)   12  " 

Davier  de  51.  Ualy,  même  usage  que  le  précédent,  le  mors  buccal  ])ènèlre 

entre  les  deux  racines,  un  coin  spécial  limite  la  pression  des  njors    li  < 

Davier  en  forme  de  baïonnette  pour  dents  de  sagesse  supérieures   12 

—  de  Rydiug  pour  les  racines  inférieures  maintenant  la  joue  écartée..  12 
. —   forme  bec  de  perroquet  pour  les  racines  inférieures   12 

—  bec  de  perroquet  pour  les  molaires  inférieures   14  ■ 

Attractif  de  d'Estanque  avec  sa  série  de  crochets,  en  boîte   (iO 

l.e  môme,  nickelé  '   0.=» 


DAVIERS  DE  FORME  AMÉRICAINE. 


Davier  à  racines  supérieures  (droil)  

—  —         forn}e  Inuonuette  

—         et  liiiïTii'uies  (demi-conrbel  


1(1 
lu 
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Davier  à  racines  inférieures  {courlii;;   ^0  » 

—  do  uiolaiiT.6  siipériL-uro^   10  » 

—  —         inférieures   '0  ■ 

-         droile  et  gauche   i 

icr  miivcrsel  pour  i-aciues     - 

—  en  baïiiiiuotte,  effilé  du  bec                                    ....  10  ' 

—  de,  Tomes  pour  petites  racines   10  >• 

l'avler  pour  siurdents  ilii  hnuL  becs  étroits  (droit)   10  » 

—  -        (demi-courbe)   H)  " 

—  —           du  i);is,        —         (courbe)   10  " 

Daviers  alvéolaires  forme  baïonnette  de  Parmly   10  » 

—  —        à  bec  droits             —    10  » 

—  —        à  bec  courbe            —   tO  » 

-             -        à  bec  incliné            —    10  » 

inférieure  droite  ou  giiuche  de  Parmly     10  ■> 

—  —       pour  incisives  et  canines  supérieures   10  >- 

—  pour  racines  de  molaires  supérieures   10  » 

—  pour  racines  supérieures  becs  allongér^   10  <• 

—  pour  racines  du  bas  à  longs  becs,  courbe   10  » 

—  coupant  pour  le  bord  alvéoi  aire  du  fond   10  » 

—  —             —            —       du  devant   10  » 

i  r  {l  'iir  incisives  supérieures   10  - 

—  latérales  supérieures   10  • 

—  iuférieures  (bec  de  faucon)   10  >■ 

—  —                 —        et  petites  molaires   10  >< 

—  —                —       pour  deuls  serrées   10  - 

D.jvir-r  pour  pi'tifr?  molniros  (demi-courbe)..'   10  >i 

et  canines  supérieures   10 

et  canines  inférieures                           ....  10  » 

—                 et  iucisives  supérieures     10  » 

—  —                  supérieures   10  » 

—  —                 inférieures   10  >. 

Daviers  pour  grosses  molaires  supérieures  •••••   10 

—  —             _            _         droites  et  gauches   10  >■ 

une  corne...  40  " 

—      .^uiirrieures,  une  corne   10  >■ 

—  -               -      inférieures  droites,  deux  cornes   10  » 

gauches    10  .. 

à  deux  cornes..    10  » 

—  —        modèle  Harris. .    10 

—  WolverloLi  .               ...  Kt  » 

—  Hutchinson.                 .10  >■ 

mors  ronds    lu  . 

mors  pointus   lo  „ 

—  branche.-^  coiirbr.<   10  „ 

—  branches  relevées   10  „ 

Davier  pour  dents  de  sagesse  supérieures   lo  „ 

—  —              —        inférieures  ,   10  „ 

i'  ivicr  pour  enfant  (incisives  supérieure.-^).. .    10  ., 

(incisives  inférieures)     10  >. 

—  (ujolaires  et  i-aeines)   10 

i  hiv'mv  pour  séparer  les  racines  supérieun'-   i  c 

—  —        inférieuri's                     ,  '.i  ; 
coupant  pour  dents  supérieures.. 

—  —  inférieures  

pour  sépare^-  et  couper  la  dcnl  de  sagesse  supérieure. . 

—  —            —                 —  inférieure... 
Ii.ivier  sons-alvéolaire  droit  pour  racines  supérieures  


2G0 
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Davier  sous-alvéolaire  demi-courbe  pour  racines  supérieures  et  inférieures.  lo  . 

—  —           courlîc  pour  racines  inférieures   10  » 

—  —           en  forme  de  baïonnette   10  „ 

—  —  eu  forme  de  baïonnette  pour  dents  de  sagesse  supér. 


Fig.  597. 

Clef  de  Garengeot,  enfant  ou  adiillo   i  50  10  50 

—  —           à  pompe,  enfant  on  iidulte  (fig.  597)   6  50  12  » 

—  de  Delabarre,  pour  enfant  on  adulte   7    »  13  •> 

—  —        à  coussinet   15   »  18  ■• 

—  avec  point  d'appui  mobile   15   »  18  ■ 

—  à  vis  du  Df  Poinsot  i   15   »  » 

—  à  pivot,  le  crochet  se  tournant  en  tou.s  sens   15   «  18 

Langue  de  carpe  à  gros  manclie   ^   >■  7  >- 

Pied  de  biche  double  ou  simple   .1   »  7 

Levier  ordinaire   3    ■  7 

—  en  forme  de  curette   ^  7  - 

—  à  double  point  d'appui   1    »  IS  " 

Porte-empreinte  de  toutes  les  formes                            La  pièce,  depuis  2  50 


TROUSSE  DE  L'ÉCOLE  DENTAIRE  (ÉLÈVES  DE  PREMIÈRE  ANNÉE)  SF  COMPOSANT  DE 


Quatorze  curettes  et  fraises. 
Six  instruments  à  nettoyer. 
Six  fonioii's  pour  amalgames. 
Deux  ci.seaux  à  émail. 
Une  pince  pour  pansements. 


Deux  spatules  douhir 
Un  miroir. 
Un  porto-tire-nerfs. 
Une  seringue. 
Deux  sondes. 


I.')  » 
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BOITE  DE  L'ECOLE  DENTAIRE  DE  PARIS  (ÉLÈVES  DE  2«  ANNÉE) 


Douze  curettes  extra. 
Douze     —  ordinaires. 
Quatre  fraises  pour  canaux. 
Douze    —     en  acier. 
Dauzc  fouloirs  pour  or. 
Un  brunissoir. 
Trois  ciseaux  en  éuuiil. 
Dix-neuf  instruments  à  netloyer . 
Doux  spatules. 

Prix  de  cette  boîte. . 


Une  pince. 

Un  maillet  automatique. 

Une  pompe  à  air  chaud. 

Deux  porte-tire-nerfs. 

Un  manche  à  vis  pour  pointe  de  maillet. 

Trois  porte-pansements. 

Un  couteau  à  plier  l'or. 

Un  coussin  à  plier  l'or. 

Un  instrument  pour  rouler  l'or. 

  330 


COFFRET  DE  VOYAGE  ET  DE  CABINET. 


Douze  daviers  anj^lais. 
Quatre    —    pour  enfunts. 
Douze  instruments  à  netto}'or. 
Douze       —         a  aurifier. 
Douze  excavateurs 
Douze  fraises. 

Trois  élévateurs  pour  racines. 


Une  paire  de  ciseaux. 

Un  miroir. 

Un  bistouri. 

Un  porte-nitrate. 

Place  pour  porte-empreinte,  flacons,  or 
ot  plombage. 


Piix  du  coffret   3G0  » 


BOITE  CHIRURGIE  DENTAIRE  ET  USUELLE. 


-Miroir. 

Pince  à  pansements. 
Sonde  à  dent  trempée. 

—        —  molle. 
Cinq  burins. 
Clef  à  dents. 
Huit  daviers  anglais. 
Lanfçue  de  carpe. 
Pied  de  biche. 

■>    fraises  sur  un  manche. 


Sept  excavateurs. 

Deux  foidoirs. 

Six  limes  à  séparer. 

Doux  limes  en  baïonnette. 

Porte-lime. 

Deux  pinces  coupantes. 
Drille  et  six  petites  fraises. 
Pàfe  de  Hill. 
Porcelaine  de  Fletcher. 
Amalgame. 


Prix  de  cette  boîte   270  75 


TROUSSE  ROULANTE  (MODÈLE  FRANÇAIS). 


Deux  daviers  droit  et  courbe. 
Pince  à  racine. 
l)iivior  droit  pour  enfants. 
Clef  de  Gorenseol. 
L:mgue  de  carpe. 

Prix  de  celte  trousse 


Déchaufisoir. 

Sonde  à  dents. 

Deux  instruments  à  nettoyer. 

Un  excavateur. 

Trousse. 
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SEPTIÈME  PARTIE 

YEUK 


OPHTHALMOSCOPES. 


■>rl  M 


Fig.  598. 


Ophlhalmoscope  de  FoUia,  simple  guinc,  portefeuille  ordinaire  (fig.  598)   10  ■> 

Le  môme,  avec  gaine  porto-monnaie   12  - 

Ophlhalmoscope  de  FoUiu,  avec  lentilles,  gaine  en  portefeuille  ordinaire...  14  ■ 

La  même,  gaine  en  porte-monnaie                                                   ..  10 

Ophthalmoscope  du  Y)'  Liobreich,  simple,  en  boîte   l-i 

IjOupe  ordioaire  à  recouvrement   i 

Ophthalmoscope  du      Cusco,  simple   10 

—  du  D'  Meyer   '2 

—  du  même,  à  réfraction  métrique   ''j 

—  du      Galézowski. .,   li  ■ 

—  du  D'  Sichel,  à  prisme   ;iU  • 


Fig.  59!». 


Ophlhalmoscope  à  réfraction  avec  miroir  plan  et  concave  du  D"^  Laurinsi 
{fig.  599)  •  

—  du  D"-  (iillet  de  GrandmonI  

—  du  D'  Lauilolt    '•  

—  avec  miroir  oblique    

Auto-opbthalmoscope  de  Coccius  •  

Ophthalmoscope  du  Dr  Panas  avec  double  miroir  
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ophldalinoscope  biiiociilairii  tl-' Uinuid-Ti-ulKU.  * 

—  à  rél'iaclion  du      de  WiH-ker. .  -  3^ 
Le  mtUK',  à  double  disque  et  à  miroir  s'incliixiuiL  lavec  deux,  miioii»,  yi^a 

et  couctive)    

Ophlh.iluioscope  du  IV  Masselou,  petit  modèle.   

Le  niOine,  graml  modèle    • 

Uphthalmoscope  à  r<:'lVaction,  du  D'  Badul.  '  '  '  . 

—  à  dénionslralioii  de  Burrk,  .-iui  Uois  [>iL;'io    GO  •■ 

—  ii  double  prisme,  du  D''  de  Wpcker,  pour  démonstration.    KW  » 
Éer.'m  à  piuce  

Pied  ophthalnioscope,  de  R.  Mathieu,  pour  fixer  toii:^  1  <  inlilhiilmoscopr. 
de  poche  l.ea  deux. 


OPTOMÈTRES,  PÉRIMÈTRES,  VERRES  D'ESSAI. 


Optoniètre  du     .lavai . . 


Iii 
■20 
32 


  00 

du  l)""  Gnli'zowski  


J'ig.  000. 


Optomètre  petit  des  D"  Perrin  et  Mnscart   80 

—  grand,  des  mèiDes  {fig.  (iOO)   1.^0  » 

—  du  Df  IJadal   SO  " 

Dififiue  optométriipie,  du      Abadie,  eoutenaul  00  v.  n  .  ■..iicaves,  sphéri- 

ques  et  couvexes  '     160  » 

Optomètre  à  main,  du      de  Wecker     50  » 
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(luD>-  LninloUlt...;    

du  DrSi.cllea  A  ",;"'  * • 

vs  servant  à  faire  touroer  les  verres  cylindriques,  du  D'"  Galôzowski,  ^ 

li.ntMe  Mathieu  •  •  v  "  "i* 

^  le  verres  d'essai  variant  de  prix  suivant  le  luxe  et  le  nombre  de 

.  verres  qu'elles  contiennent   Prix  variant  de   120  a  300 

—  de  Burrow,  dônt  la  distance  locale  est  mesurée  en  milli- 

niiHres.  Prix  variant  suivant  lu  luxe  et  le  nombre  de 

verres  qu'elles  contiennent   «le   200  à  300 

.ïi.uj  uioiiile  de  Crélès   "^^ 


VONOMÉTRIE. 


Fig.  604. 

,  .       iiv  du  D--  Maklakoff  de  Moscou  (fig.  604)   25  » 

-trumeiit,  en  formé  de  cachet,  agit  par  son  propre  po'ula  Si.r  le  globe  nciila'u'e  qui  s'aplatit  d'une 
lormince  suivant  que  l'œil  est  plus  ou  moins  dur  et  laisse  sur  li".  caclict  j-réalalii.^  leiit  enduit 
timbre  une  surface  blanche  correspondant  exacicment         (lUaissement  produit  par  )o  poids 
de  l'iaitrument. 


SCARIFICATEURS  ET  VENTOUSES. 


Fig.  G05. 

.nlicateiir  d'Heur. jloup,  .modifié  {fig.  60.^).  .. 
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Ventouse  d'Heurteloiip  

Boîte  oon^pnant  denx  ventouses  d'Heurleloup  et  un  scarificateur 


Fig.  60G. 

Ventouse  graduée  du  D"-  Abadie  (fig.  60G  F)                               La  pièce,  10  ■ 

Pompe  et  lujte  intermédiaire  pour  ventouse  (fig.  607  B\  duD''  Abadie   10 

Boîte  COL.  posée -d'un  scixrificateur,  deux  ventouses  et  une  pompe  avec  tube 

du  D'-...ibadie...   •     55 

Ventouei'  •  refoulement  en  caoutchouc,  de  Mathieu.     2  ôn 


Étui  mélalUqur,  coritonuiit  uni 


Fi  p.  (iOî. 

lusr  i;l  t.:n  S(  aril'iMl'^nr  {fif.'.  007}. 
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OPHTHALMO-FANTOME.  —  YEUX  ARTIFICIELS. 


Fig.  008.  ■         Fig.  609. 

Ophthalmo-fantôme  à  porte-œil,  masque  en  caoutchouc  durci,  modèle 

Mathieu  (fig.  608)   ,2 

\>o.  même,  avec  porte-œil  pouvant  se  changer  de  côté   30 

Petit  ophthalmo-fantôme  se  plaçant  sur  un  crâne  '.   g 

(m  artificiel  du  D'-  Maurice  Perrin,  avec  douze  images  représentant  les 

différents  états  du  fond  de  l'œil,  modèle  Mathieu  (fi^.  609).  50 

—      du  D' Rémy  avec  douze  images   20 

—      —      du  D' Landolt   90 

DOUCHES  OCULAIRES. 


Fig.  610. 

Kcarteur-injpctprir  modèle  anglais  (fig.  610).. 
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Fig.  612. 


Petit  appareil  de  Lorerlzo  à  douches  de  vapeur  

Le  môme,  moyed  modèle  (fig.  GI2)  • 

—      grand  modèle)  pour  clinique   Di'piiis  SO 

Pulvérisateur  à  vapeur,  modèle  Mathieu  

—        à  levier,  de  Mathieu  

Petit  pulvérisateur  en  verre  

Appareil  rôvulseur  pour  douche  filiforme  des  yeux,  du  D'  Gillcl  de  Grand- 
mont  •• 

Cfuafe  adnosphi'Tique  pour  fortes  douches  avec  pomme  d'arrosoir  et  canule 
pour  douche  filiforme  

Vessie  double  à  glace  pour  tes  yeux  
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2G9 


Fig.  613. 


Appareil  simple  de  Foilin,  jet  continu  (fig.  613). 


16 


l'iiv  variant  suiviUll  lo  luxe 


Di'piiiH    :î.')0  " 

18 
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Serre-tête  se  fixant  sur  le  bord  d'un  lit  ou  d'une  table  même  usage  (modèle 
Mathieu)   100 


CATARACTE,  IRIDECTOMIE,  IRIDÛTOMiE,  PARACENTÈSE  ET  CORPS  ÉTRANGERS  DE  LA  CORNÉE. 


Fig.  616. 


Couteau  de  Graefe  à  lame  étroite  (fig.  616)  

Le  même,  à  pointe  rabattue,  modifié  parle  D' Galézowski . 
Couteau  de  Richtcr  (fig.  61.'»)  

—  de  Wenzel  ou  de  Desmarres  

—  boutonné  du  même  


3  50 
3  60 
3  50 
3  .W 
3  50 


Fig.  617. 


Fig.  618, 


Couteau  du      de  Wecker,  pour  la  méthode  à  petit  lambeau  (fig.  617). 

—  large,  pointe  au  milieu,  du  Df  Abadie  (fig.  618)  

—  étroit  et  coudé  du  Df  Martin,  do  Marseille  


Fig.  619. 


Fig.  620. 


Couteaux  lancéolaires,  de  Beer,  de  formes  diverses  (fig.  619).  La  pièce. 
Couteau  lancéolaire,  de  Weber  (fig.  620)  


3  50 
12  » 


Fig.  621. 


Fig.  622. 


Couteau  du  D'  Bribosia  (fig.  621)  V  r  '^  ", «1  " 

Deux  couteaux  pour  l'œil  droit  et  l'œil  gauche,  du  D'  Jœger   20  j 

Couteau  du  D'  Galôzowski  pour  l'extraction  latérale  :  •       3  50 

Deux  couteaux,  droit  et  gauche,   de  Juuken,  pour  agrandir  I  nic-^ion 
(fig.  622)  


MATHIEU 


X 


Fig.  623. 

Couteaux  coudés  et  à  double  tranchant,  pointu  ou  mousse,  .lu  D'  Bowmann 


(fig.  G23). 


La  piiScc.      3  50 
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Deux  couteaux,  droit  et  gauche,  pour  l'extraction  du  cristallin,  avec  aiguille 
conducirice,  du  D' Péiiu   12  » 


Fig.  624.  Fitr.  625. 

Kystifoiuc  droit  ou  gauche,  de  GriBfe  (fig.  624)   3  » 

—  flexible  ordinaire  (fig.  625)   3  » 

—  flexible  avec  spatule  en  caoutchouc  durci,  du  D'  de  Wecker..  .  8  » 
à  curette  en  argent,  de,  Grœfe     5  50 

—  pouvant  se  courber  à  droite  et  à  gauche,  avec  curette  écaille, 

de  Grœfe   8  » 

'Y^^^   ^  .         [^^^^^^^     ,         -■  ^ 

Fig.  626.  Fig.  627. 

Kystitome  de  Desmnrres  (fig.  626),  à  curette  en  argent   6  50 

—  caché,  du  môme  '   30  » 

—  du  D' Galézowski  (fig.  627),  avec  curette   5  50 


Fig.  628.  Fig.  629. 

Kystilome  en  forme  de  râteau  du  D""  Maurice  Perrin  (fig.  628)   10  ■ 

Décoiffeur  du  cristallin  du  D""  Vachor  (fi"-.  r.20'i   4  „ 

Kig.  630. 

Deux  kystitomes  avec  curette  de  JfPger'pour  l'œil  droit  et  le  gauche,  dernier 
modèle  (fig.  630)     „ 

Fig-  631.  Fig.  632. 

Petit  stylet  en  argent,  du  D--  de  Wecker,  pour  rentrer  l'iris  (fig.  631)   4 

Petite  spatule  eo  argent,  écaille  ou  caoutchouc  durci,  du  D--  de  Wecker, 
pour  le  même  usage  (fig.  G32)   4  „ 

44  H 


Fig.  633. 

Double  kystitome  du  D"-  .Mhvlt  'fig.  633)  
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Fig.  635. 

Pince  kystitomc  servant  à  enlever  une  portion  de  lacapsiile.  (lnD'"dc  Wecker, 
coudée  ou  courbe,  dernier  modèle  (fig.  635)   10 

Fig.  636. 

Pince  Itystitome  simple  ou  double  avec  vis  servant  à  limiter  l'écartemont 
des  mors,  du  D>- Vacher  (fig.  636)   10 

Fig.  637.  Fig.  638. 

Curette  de  Critchett  (fifr.  637)  et  curette  de  Bowmann  (fig.  638),  en  argent, 
sur  un  manche  


Fig.  639. 


Fig.  CAO. 


Curette  de  Waliieau  (fig.  630;   » 

—  de  Pugeuslof.lier,  en  argent,  pour  l'cxlraiiion  du  crii^lallin  dans  !<a 

capsule   * 

—  fpnt'lrée  et  articulée,  de  .MaHiiiMi      •'*5 

—  fiMikilréo  ordinaire  (fig.  (MO)  
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Fig.  041.  Fia.  6'»2. 

Curette  en  argent  do  Daviel  (flg.  G41)  

—  en  écaille  île  r.rrpfo  (fijj;.  Ml)  

—  —     Ibnue  tic  pelle,  Je  Weber   â 

—  en  argent,  île  Grœfe  (tig.  6i2)   ' 

'^^^^^'^  '  Fig'i  643.  ^^^^^^Fig.  643  bil  ^^'^^^'^X 

Spatule  de  Jtegor  (fig.  643  bis\  avec  curette  de  Daviel  (Qg.  641)  ,   8 

Curette  double  droite  et  gauche  pour  la  méthode  Jreger  (flg.  643)   !) 

Pompe  à  succion,  de  Bowmann   25 

Aspirateur,  du  Df  de  Wccker  ou  du  D""  Abadie   20 


M/kTMIEU 


Fig.  G44. 

Aspirateur  du  cristallin  avec  canule  mousse,  canule  pointue,  curette  et  tube 

à  soupape  du      Rediird,  modèle  Mathieu  (fig.  644)   25  » 

Aiguille  à  rainure,  du  D""  de  Wecker   3  50 

—     à  abaissement,  de  Scarpa  ou  de  Dupuylreu   3  » 


Fig.  645.  Fig.  646. 

Aiguille  à  discision,  de  Bowmann  (fig.  64.'))   3  » 

—  —         du      Cnsco  (flg.  040)   3  » 


{MWMItU   ■  ^  |WT1ltll 

Fig.  647.  """  Fig.  648. 

Aiguille  à  discision  servant  aussi  à  couper  les  adhérences  de  l'iris  et  à  l'iri- 

dotomie,  de  Mathieu  (fig.  647)   3  50 

—  —        du  D'  GaU'zo\v-:l;i  (fig.  (!i8)  3  » 

Aiguilic-pincc  de  Furnari   40  » 

^l»^!!^^^^ —  '        —     ^^[j^ii^'HjC  "  '''^   «=-1 

Fig.  640.  Fig.  650. 

Serre  telle  de  Desmarres  (fig.  649)   ,30  » 

Aiguille-serretelle  du  !)"•  .Maurice  Pcrrin  (flg.  6.50)   , 


574 
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ilATlUEU. 


Fig.  (551. 

Piuce  en  forme  de  brise-pierre  du       Notta(fig.  651)  

Crochets  de  Grœfe,  droit  et  gauche,  pour  l'extraction  (iu  cristiillin  luxé 

La  pièce. 


3 


Fig.  Cô-.». 

Petit  crochet  mousse  de  Griuln,  uiêiiie  usage.. 

—      —     pointu  bicoudé,  luème  usage  

Crochet  du  Df  Abadie,  mftme  usage  (fig.  652). 

—      mousse  de  Critchett  fflg.  G52  his)  

Érigne  de  Beer  


Fig.  652  his. 


Fig.  653. 

Pince-aiguille  de  Laune  (lig.  653)   12  » 

Aiguille  à  kératonysis,  de  Ni-laton  ou  de  Waller  '.   3  50 

—     à  long  tranchant   3  » 

Pince  capsulaire  de  Sichel   3  •» 

Fig.  6.54. 

Ciseaux  de  Wilde  (fig.  654)   30  > 

    (% 

_________ 

Fig.  655.  Fig.  656. 

Releveur  fenêtré  en  fil  d'acier  fftg.  655)   6  » 

Releveur  des  paupières  à  manche  grand,  moyen  ou  petit,  en  bronze  d'alu- 
minium ifig.  656)   La  pièce.  3  50 

Le  même,  en  écaille   ,s 


Fig.  657. 

Releveur  des  paupières  k  manche  et  à  bout  articulé  du  H""  Abadie(,lig.  657; 


MATHIEU,  boulevard  Saiut-Germain,  113. 


275 


Fig.  6Ô8. 


Petit  releveur  et  fixalenr  en  écaille  avec  traction  élastique  de  Foucher, 
modèle  Mathieu  (fig.  658)   La  pièce.       3  » 

Ouvre-paupières,  avec  pignon  à  lanterne,  du  Meyer,  pour  œil  droit 
et  œil  gauche  (modèle  Mathieu)   10  „ 

Ophthaimoslat  à  double  levier  et  à.  pignon  à  lanterne,  du  Dr  Panas,  pour 
l'angle  externe  ou  interne,  modèle  Mathieu   La  pièce.     15  >. 


Fig.  6.iO. 

Ophthalmostat  à  ressort  et  à  vis  de  pression,  modèle  Mathieu,  pour  l'angle 

interne  ou  externe  (fig.  6ô9)   7  „ 

de  Noyés  (de  New-York)   lO  » 


Ophthalmostat  du  D'  Armnignac,  externe  ou  interne  (fig.  660).    La  pièce. 

—  du  Df  Galézowski,  avec  branche  articulée  

—  du  Df  Landolt  (fig.  661)  


I? 

15 
8 


'••K-  Fig.  6(13. 

Ophthalmostat  du  D'  Vacher,  avec  vis  servant  à  éloigner  le»  paupières  du 

globe  oculaire  (fit,'.  66î)  

Le  mémo,  du  T)'  Bernard,  avec  trois  points  d'appui  et  fixateur  de  l'œil..  .  .  .  25  » 

Ophlh.tiuiostat  à  crémaillère  et  à  branches  pnrnlléles  do  Kiirnari  (fig.  663)".  i"o  » 
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F'ig.  605. 


Pince  à  fixer  à  ressort  de  Grînfe  (fig.  6G5; 
_       _   à  verrou,  du      dv.  Wecker 


Fig.  666. 


Pince  à  fixer  ;i  longues  fjriffes  du  D'  Atiadie  (flg.  606) 

—       _   mors  eu  écaille,  du     de  Wecker  

La  même,  avec  ressort,  de  Grœfe  


Fig.  667. 


Pince  à  double  fixation  à  ressort,  du      Monnoyor  (dg. 
_~ .       _         —  duD''Abadie  


Pince  à  douiJlc  fixation  o»  ?.  pro?cion  continue,  du  l)r  Vm<l.er  (fîg.  668). ..  ■  IJ 

Pique  de  Pamard      .| 

Fixateur  de  Desnmrrcs     -, 

Petit  fixateur  à  deux  pointep,  i  ninncht;   ^ 

Fixateur  de  Nôlatoii  
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Fi  g.  (iGO. 

Piuce  à  iridoctomie,.  droite  (fig.  G69,  2)   3 

—    '        —         de  toutes  courbures  (fig.  CC9,  3)   I.a  [lièci'.  3 


^  -  Fig.  (iîO. 

Pinces  droite  et  courbe  du      Vacher,  croisées  pour  iridectoinie  (fig.  070).. 

Pince  courbe  à  dents  sur  la  convexité,  môme  usage,  modèle  Mathieu  

—       —  —         —        etaul>out,mod(ileMathieu(fig.  069, 4). 


10 
4 


— =<" 

NW  Fig.  671. 

Pince  à  triple  articulation,  de  Mathieu,  pour  faire  l'iridectomie  par  une 

petite  incision  (fig.  G71)   22 

—   à  nettoyer  le  globe  de  l'œil   3 

Petites  pinces,  droite  et  courbe,  très  fines,  de  Grœfe   G 


'  0  MATllUit;> — 4 


Pnii- 


Mux  droits  A  ou  courbes  f]  pour  iridectoniie  (fig.  C'ri], 
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Ciseaux  courbes  ou  coudés  sur  le  côté  (fig.  67î,  C),  même  usage  

—     coudés  boulonnés  pour  iridectomie,  servant  aussi  à  agrandir  l'inci- 
sion de  la  cornée  


Fig.  673. 


Ciseaux-pinces  du  D'  Meyer  pour  faire  l'iridectomie  à  l'aide  d  une  seule 

main  et  pour  la  greffe  dermique  (fig.  673)  

Ciseaux  hémostatiques  du  D--  Libbrecht,  de  Gand  


Fig.  674. 

Pince-ciseaux  droits  ou  courbes,  à  ressorts,  de  Mathieu.  P°"^  l'i^^ectomie  ^ 

(fig.  674)   ......       3  . 

Érigne  de  Béer  en  acier   ^ 

Crochet  de  Critchett,  même  usage  (fig.  674)  

—  "  MATHIEU     "  li''' 

Fig.  675. 

Petits  couteaux  lancéolaires,  droit  ou  coudé  à  point  d'arrêt,  du  Dr  de  Jccker,      ^  .  ^ 

nour  iridolomie,  modèle  Mathieu  (fig.  67o)  •   i  ^  „ 

Le  même,  droit  ou  coudé,  avec  stylet  ou  spatule  on  argent  


mg.  670. 

Nouvelle  paire  de  ciseaux-pinces  à  iridolomie,  arliculaUon  mulu,u  Hç.  Ma-  ^ 

thieu  (fig.  676)  : ,  ' iSnche  guuèrieurc  ou  iuféricurc 

Cesc.s.aux-pin...  se  font  avec  les  branche,  mo„».se«  ou  avec  la  l.rauche  «upene 

pointue  à  volonté. 
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27a 


MATHIEir 


Fig.  677. 


Ciseaux-pinces  à  iridotomie  du  D'  de  Wecker  (fig.  677)  

Pince-ciseaux  de  Mac-Dowel,  droite  

—         du  même,  coudi'e  

Crochet  de  Critchelt,  en  acier  

—     à  iridodialyse  

Spatule  à  corélysis  de  Strcatûeld  

Petits  couteaux  de  Critchett,  en  acier,  droits  et  courbes  

Crochet  de  Weber  

Petit  couteau  pour  couper  les  adhérences  de  l'iris  

—  —     étroit  à  point  d'arrêt,  duB'  Panas,  pnnr  ii  iilrtuinic 

—  —     du  D""  Sichel,  pour  l'iridotomie  

Petit  couteau  mousse  

Tambour  en  ivoire  avec  canepin,  pour  essayer  les  pointes  

Le  môme,  en  buis  


•^5 

1-2 

15 

3 
3 
■À 

7 

>( 

3 

^) 

3 

50 

3 

50 

3  50 

3 

50 

5 

» 

4 

Fig.  678.  Fig.  679. 

Spatule  ou  gouge,  du  D"-  Meyer,  pour  les  corps  étrangers  de  la  cornée 

(«g-  678)  •   3  .r,o 

Petit  aimant  pour  corps  étrangers  de  la  cornée   i  - 

Aiguille  droite  ou  courbe,  corps  étrangers  delà  cornée   3 

—     du  Df  Meyer  pour  le  kéraloconus  (fig.  679)   5 

^3<=  


Fig.  081. 


Fig.  680. 

Aiguille  à  paracentèse  droite  ou  coudée,  ordinaire  (fig.  681)  

—  droite  ou  coudée,  à  paracentèse,  avec  stylet  ou  spatule  en  argent. 

—  à  paracentèse,  point  d'arrêt  oLlique,  du  D"-  Galézowski  (fig.  680). . . 


Fig.  682. 


Sclérotome,  du      Parenteau  (fig.  682). 


3  50 
5  60 
3  50 


5  50 
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Injecteur  ou  laveur  inlra-oculaire  du  professeur  Panas  (fig.  G8:^)  

Cet  insirumont  est  destiné  fi  laver  la  cliainliie  aiitéiieuie  avec  des  liquides  aiil)Su|)tiq»i-N 


Fig.  C8'i. 

Seringue  du      Sedan  servant  ii  f.iiro  le  lavage  de  la  chambre  antcrieiirr;. 
modèle  Mathieu  (fig.  CS't)   30 

Cette  seringue  peut  aussi  remplacer  la  seringue  d'Awi-l. 


Fig.  685. 

Appareil  du  D'  Martin  de  Marseille,  servant  à  porter  la  cornée  artificielle 
(fig.  68.^  A)   l.i 

Cornée  artilicielle  en  cristal  avec  canule  en  or,  du  D""  Martin  de  Marseille 
(fig.  G8a  A')   16 

Tube  en  or  pour  drainage  oculaire,  du      Martin  de  Marseille  (tig.  68a  10 


VOIES  LACRYMALES. 


LfirTvmolotiic,  (lu  lu  Cii'and-T 


Fig.  68(1. 

■uImii  ((ig.  nsr.)   IS 
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Dilatateur  rctrofrrado  «lu  W  Arma^'oac  (fig.  68")   '<)  » 

—  lies  points  laciyniaiix,  «lu  D""  Galézowski   1<)  >> 

—  des  points  lacrymaux,  (lu  Dr  Bowinanii   20  » 

Coutoau  boulonné  double  tranchant,  du  D'  de  Wecker   4  » 

—  mousse  et  droit  ou  rejeté  en  arrière,  du  Df  Galézowskl   a  50 

—  à  double  tranchant  du  D'  Abadie,  pour  entrer  directement  dans  lo 

sac  lacn'inal   3  50 

Couteau  de  Stilling.   '4  " 


Fig.  G88. 

Petit  couteau  boutonné  de  Weber,  droit,  demi-courbe  ou  courbe  (,(ig.  (J8X;. 

La  pièce.  3  50 

Petit  couteau  de  Bowmann   3  50 

Sonde  cannelée,  du  môme,  acier   1  50 

Ciseaux  boulonnés,  du  Df  Meyer.   5  » 

Porto-caustique  de  Desniarres    5  » 

Petit  cautère,  de  DRsnian  es,  avec  manche   8  » 

—       galvano-caii.elifuin  du       Fieuzal,  pour  le  sac  lacrymal  (ser- 
vant pour  tontes  les  opérations  sur  les  paupières),  avec  sa  pile   IGO  » 

Deux  petits  râteaux  de  Desmarres,  pour  écarter  le  sac  lacrymal   10  » 

Spéculum  du  sac  lacrymal,  de  .Mngne   8  >■ 

Emporte-pièce  de  l'os  uuguis,  de,  Foltz   20  » 

Porte-canstique  de  Sichol,  avec  sa  cànule.  :   5  » 

Trois  .'itylels  doubles  cylindriques,  de  Bowmann   7  50 

—  —       boutonnés,  du  D' Galézowski   7  50 

Six  stylets  simples  cylindriques,  de  Bowmaim    0  » 

—  —      olivaires,  du  D'  Galôzowski   9  » 

Slylet  fin  d'Anel   1  » 

Stylets  doubles  du  D'  Liobreich   2  50 


Fig.  680. 

Stylet  double  de  Weber  i^fig.  689)   3  » 

Stylets  en  baleine,  du  D'  Abadie   »  50 

Stylet  conique  pour  ouvrir  le  point  lacrymal   1  » 

—    en  lamiuaria   1  » 


Fig.  600.  ""^^^^A^ 

Slylet  du  docteur  Hubert  pour  la  galvano-cuuslique  cliimiqiu;  du  canal 
na.«al  (fig.  G'JO)     «  „ 
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Stylet-trocart  du  D'  Meyer  pour  rnliliti^ralion  fins  cnndiiils   5  50 

Porte-canule  de  Dupuytrcn                                                                .  350 

Arrache-canule  du  nièiue   3  50 

Pince  croisée  pour  placer  et  retirer  les  canules     6  » 

Canule  de  Dupuylren,  argent   j  ,, 

—  —         platine   4  „ 

—  —        or   5  „ 

Clous  de  Scarpa,  en  plomb                                        La  demi-douzaine.  2  « 

Clous  de  Noyés  dcNcw-York,  aluminium,  côtés  droit  et  gauche.  La  pièce.  »  '5 

Les  mêmes,  en  argent,  du  môme   1  0 

Clous  en  argent  du  professeur  Richet   2  50 

Petits  stylets  en  plomb,  du  D""  Galézowski                            La  douzaine.  3  50 

Deux  cathéters  creux,  en  argent,  de  Gensoult   16  >■ 

Deux  semblables  pleins  en  acier   8  • 

Appareil  du  D'  Galézowski,  pour  anesthésie  du  sac  lacrymal   T.i  » 

Pompe  du  D"^  Fano  pour  injections  lacrymales   30  " 

Toutes  canules,  lacryniMle?  ou  iiasal'^=.       montant  sur  n'importe  quelle  se- 


ringue    La  pièce,  de   3  à  6  >- 


Fig.  691. 


Seringue  d'Anel,  argent,  trois  canules  (fig.  691)   22  >■ 

—  —     maillechort,  trois  canules   15  ■• 

—  du  Df  Galézowski,  à  anneaux  en  argent,  trois  canules   25  » 

La  même,  en  maillechort   ?0  " 

Canule  de  Liebreich,  argent   i 


Fig.  692. 

Canule  en  argent  avec  un  mandrin  correspondant  à  la  série  dos  numéros 

de  stylet  de  Bowmann,  du  D'  Fieuzal  ou  du  I)'  de  Wecker  (fig.  692).      5  oi 

—  du  l)f  Galézowski,  longue  et  percée  de  petits  trous  pour  lo  canal 

nasal,  eu  or  

—  (lu  même,  très  courbe  et  olivairn  
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STRABISME  ET  AVANCEMENT  DES  MUSCLES. 


Fig.  693. 

Pinces  à  fixer.  Voir  page  276. 
Écarteur?.  Voir  puge  27.S. 
Élévateurs.  Voir  page  274. 

Pince  à  griffes  et  à  ressort   4  50 

—   ordinaire,  à  griffes  simples  (fig.  693)   3  50 

Érigne  double  à  manche   3  50 


MATHIEU   

Fig.  694. 

Crochets  mousses  assortis  de  longueurs  et  de  courbures  {fig.  694).    La  pièce.      3  50 

MATHIEU,  ~  " 

Fig.  695. 

Crochet  à  lame  cachée,  des  D'  Meyer  ou  Martin  (de  Marseille)  (fig.  695)..     23  » 

^  -—ZZ:^^^^         MATHIEU  ^  "  

Fig.  696. 

Crochet  mousse  double,  du  D"  de  Wcckor,  iDniuuu.  piiKf   puiu  i.ivaiior- 

roent  des  muscles  de  l'œil,  modèle  Mathieu  (fig.  696)   25  » 

Ciseaux  droits,  boutonnés  ou  mousses   3  » 

—     courbes,     —  —    5  50 


Fig.  007. 


Strabomètre  en  ivoire  {fig.  697;.... 

—         du  Galézowski  

ili)ul)|p,  <lii  I)""  Meyer.. 


7 
25 
25 
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Fig.  099. 

Pince  porte-aisuillcs  de  Mathieu  avec  ressort  à  fermeture  et  à  ouverture  ^ 

automaUquc  breveté  s.  {,'.  d.  g.  (fig.  C!)9)  

....  ra..e  ronCicue..  et  ..st,....e..t.  i.  -rat  do  sc.^  un«  fois         f î»;:;;::; 
une  seconde  lois  pour  UV.hcr  cctl«  même  .nginlle,  il  i.  5  a  ^"'"^         -,     !  .■ 
ô"c".  CVsl  toujours  1.-  m«.no  mouvom.-nt  qui  sort  i  fixer  ou  .  l.l.er..T  1  ..gu.Il. 

  m  ■■ 

l'iucn  porte-aiguilles  ordinaire   „ 

_         —  de  Mani  (Bologne)  „ 

_         __  à  point  d'arrêt   '  „ 

_         _  de  Simds  •;   » 

_         _  à  aimeaii,  du  Dr  (ialézowski    


MATHIEU 


ri<r.  "00. 


_     à  uianclio  ordinaire  

_     lubulée  à  mauclie   |,a  aiuuauic 

Aiguilles  courbes  et  fines  orduiairrs  •  •  • 

Soie  fine  pour  suture  
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PAUPIÈRES. 


1 
3 


Fii;.  701. 


'>eux  pinces  du  D""  Snellen  ou  de  Pope,  droite  et  gauche  (fig.  701)    14 

Las  mômes,  du     Snellen  ou  de  Knapp,  plaque  eu  écaille   Tl 


Fig.  702. 

Pince  fenùtrée  de  Desuiarres  pour  opérer  le  chalazion,  grande  ou  petite 


(fiîJ.  702) ...   6 

La  même,  avec  plaque  en  écaille,  modèle  Mathieu   10 

Pince  de  Mathieu,  pour  entropion,  méthode  de  Grçefe   8 

-  à  entropion  ou  ectropion,  d'Adam   7 

-  fenètréo  à  entropion  ou  ectropion,  du  D' Galézowski   8 

pour  ptosi?   8 

-  à  trichiasis,  de  Rulti   8 

■   à  épiler  les  cils   2 


l'ig.  703. 


Pince  du  D'  r,alézow«ki  pour  l'excision  du  cul-de-sac  conjonctival  (fiiï.  7n3).  9 

Aiguille  du  D'  WVIkt,  pour  hi  transplantation  des  cilr.   h 

—     du  D""  Gnyiit  piiiir  l.i  transplantation  des  cils   :i 

19 
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Fiy.  704. 


Scariflcateur  de  Dosniarres  (lig.  704). . .  ■. . 

R;i'r-|ll  "Il  'iri,.--i.  iI'.iri'M-  |"Mir  l^'-:     f.'i  1)11 '.I  t  i 


Vig.  705. 

P'jlit  bistouri  fin,  pointu  ou  convexe  (ûg..70r>)   ;t  .Vi 

Spalule  double  du  Dr  Liebreich,  en  coruc                                         .  3  »0 

Lu  même,  en  éeuille     i  50 

Pince  porte-aiguille  (Voir  page  284). 

—    :\  suture  de  Desmarres     s 


Fig.  70G. 


l'inri  hi'mostalique  oculaire,  du  D'  de  Wecker  (ûg.  70G;  

—       du     Péan,  très  petit  modèle  spécial  pour  les  pau  pièri 
AigMiil     ^ Voir  page  284). 

Épingles  assorties   i.^    '  iii. 

—      acier   La  douzuhir. 


ÉMERVATION,  NÉVROTOMIE  ET  ÉNUCLÉATION  DES  YEUX. 

Ecarte.urs  cl  élévateurs  (Voir  pages  2 14,  215). 

Pince  à  dénis  do  souris  

Ciseaux  à  6uervatiou  du  Df  Licbrcich'^de  Gand)  

Crochet  du     Redord  pour  l'énervalion  optico-ciliaire  

—     double  du\)''  de  Wecker  pour  l'élongaliou  du  nerf  optique  

Le  même,  modifié  par  Mathieu  

Crochet  simple  pour  l'élongation  

Instrument  pour  iuciseï'  la  gaine  da  nerf  optique,  nviu;  gaine  conduclncf 
servant  à  limiter  la  saillie  de  la  lame,  du  D'  de  Wecker.  avec  la  spntiili- 
conductrice,  modèle  iMathien  

Paire  de  ciseaux  mousses,  courbes  

Forte  paire  de  ciseaux  très  courbes  pour  scctiouner  le  nerf  optiqtnj. ... . . . 

Crochets  mousses  assortis  de  courbures.'.   La  pièce. 

Crochet  tranchant  à  énncléation  servant  à  foire  la  .section  des  nuiscles  el  du 
nerf  optique,  du  D'  de  iMoura-Brazil,  de  Rio  de  Janeiro  

Spatule  de  Llehrcich  pour  luxer  le  gloho  oculaire  


Curette  liitidc  de  Wells,  pour  rému;léal,ion  du  tflolic  (lig.  707 
Curette  du  D"'  A.  Craefc  pour  cxenl^-ration    
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Pinci's  [larlci-aiguillos  et  aiguilles  (Voir  page  SS'O. 

Fil  friu'fîenl   Lc-  "ramui 


TRÉPANATION,  TATOUAGE,  STAPHYLOTOMIE. 


V'ig.  708. 


Tr«  pnn  ilo  l'œil,  du  D'  de  Wecker,  h  détente  et  à  pression  limilr.     n  ir 
globo  do,  l'œil,  modèle  MaUiio.ii  (11?.  708)  

—  de  l'œil  ù  pression  limitée  sur  ji'  globe  oculaire,  de  Mathieu  

siuiple  du  D""  Bowmunn  

—  ;i  liime  graduée,  du      Aliadie,  modèle  Mathieu  

Faisceau  d'aiguilles  du      Bowmanu,  pour  le  tatouage  


Fig.  709. 


Fig. 


TIO. 


Aiguille  à  tatouer,  avec  quatre  ou  cinq  pointés,  des  D""'  de  Wecker  ou 
Ahadic  (fig.  709).  ,  

Spatule  argent,  pour  placer  l'encre  de  Chine,  nlodéle  Mathieu  (fig.  7l()}... 

Aiguille  il  rainure  siiuplc  à  tatouer,  du  D""  de  Wecker,  servant  j"!  l'exlracliui: 
des  corps  étrangers  de  la  cornée  

Bâton  d'eaci'c  de  Chine  

l'i.'tit  godet  pour  délayer  l'encre  

Dilatateur  Jes  paupièri's  à  vis  de  pressiiMi  

Staphylotome  de  Besuiarres,    

—  cl  lunettes  et  à  trois  anruMux  


DÉCOLLEMENT  DE  LA  RÉTINE  ET  DRAINAGE  OCULAIRE 

lu.struuieul  du  lir  Martiu,  de  .Marseille  (Voir  page  280,  fig.  G85). 

Krarleurs,  pince  à  fixer  (Voir  pages  275-28(i). 

i  oiiteau  de  Gra?ie  ou  du  D'  Libhrecht,  de  Garni  


l'ig.  711. 

Aiguille  creuse  du  i)'  de  Wecker  (lig.  711)  

—         'l  niMl.-tlc     'Il   ,  |,;,.  :,..r,!    ,1,,    M;|||li,.',|.  |l,lllf    !  ■  ,| 
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Aiguilin  tabulée,  mÊme  usage,  du  D""  de  Wockor,  uvoc  fil  d'or,  pinco  à  fixer 
et  pince  à  tordre  le  fd  (fig.  712)   1  y  50 


Fig.  712. 


Aiguille  tubulée  ordiuaire  (fig.  712  A). 
Pince  il  maintenir  les  fils  (fig.  712  C). . . 

—   à  tordre  les  fils  (fig.  712  B)  

Anse  eu  or  formant  drainage  


;t  50 
3  .'.0 
C 


MATHIEU 


Fig.  713. 

l*i'Lit,s  caulores  galvano-caustiques  avec  manche  en  boîte  (fig.  713). 


00  ') 


BOITES  POUR  OPÉRATIONS  SUR  LES  YEUX. 
1. 

3  50 


Couteau  de  Graefo  ou  dellitclier. 
Kystitome  flexible  avec  curetle 

argent    50 

Coute;iu  de  Weber  (canal  lacry- 
mal)  3  50 

Aiguille  pour  corps  étrangers. . .  3  » 

Deux  élévateurs  à  manche   "  » 

Pince  à  fixer  ordinaire   3  50 

Prix  (11'  ''l  it''         i  iimplète 


Pince  courbe  à  irideclomie  

Paire  de  ciseaux  courbes,  même 

usage  

Slylels  de  Bowmttnu,  1,  2,  3  cl  4, 

argent  

Boîte  peau  garnie  velours  ordi- 
naire  


N"  2. 


Deux  coult'aux   de    Graefe  on 

Hichter     7  » 

Ky-^tilouienoxibli!.  curette  argent..  5  50 
Coot(!au  lancéolairc   coudé,  de 

Beer  ,   'O 

—      de  Weber,  pour  lo  cii]. il 

lacrymal   .'.0 

AiguillospoiirIi-3corp.«él.riUigi'rs 

Deux  élévateurs  à  manche   7  » 


Pince  à  lixor,  ordinaire   

—  à  irideclomio  (courbe)  

—  à  cils  

Paire  do  ciseaux  courbes  (iridoc- 

tomic)  

Stylets  de  Bu\v  i  .i";i  .argent,  1, 
2,3,4..    

Boîte  peau  gnrnn;  ordi- 
uaire  


Prix  de  celte  boîte  complète 
La  môme,  avccécarleur  .1  n  s. 


52  50 


3  » 
3  " 


3  5(» 
3  " 

2  50 

3  " 
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Doux  couteaux  do  Graefiî   7  » 

Couteau  huicéolaire  coudé   3  50 

—      (de  Wcber  pour  !o  ca- 
nal lacrymal)   ôO 

Aifjuille  pour  li!s  coriis  èlranyers.  » 
Kyslitome  flexible  à  curette  ar- 
gent  5  50 

Aiguille  à  discisiou,  de  Bowiuann.  3  » 

Crochet  mousse  ^strabisme)   3  » 

Deux  iHé valeurs  à  mauche   'i  » 

Pince  à  fixer  ordiuaire   3  50 

—    courbe  à  iridectomie   3  » 


Deux  couteaux  de  Gracie   7 

Couteau  lancéolaire  coudé   ^  50 

—      de  Weber   ■>  50 

Kystitonie    flexible    à  curette 

écaille   8  » 

Curette  double  de  Crilchett  et  de 

Bowmaua   8  50 

Aiguille  4  paraccutcso  avec  stylet 

argent   5  50 

Aiguille  de  disciaion,  de  Bow- 

maun   " 

Crochet  mousse  (strabisme;   3  >- 

Aiguille  pour  corps  étrangers. . .  3  » 

Deux  élévateurs  à  manche   7  » 

Pince  à  fixer  à  ressort  de  Gracie.  4  50 


Trois  couteaux  de    (iraefe  ou 

Richlcr   10  ,'>0 

Deux  couteaux  luucéolaires  (droit 

et  coudé)    7  '< 

Couteau  de  Weber   3  50 

Kystitome  flexible,  curette  écaille.  8  >■ 
Curette  double  de  Critchett  et 

Bowmanu   8  50 

Aiguille  à  paracentèse,  stylet  ar- 
gent  5  50 

Di;ux  aiguilles   ;i   discisiou  de 

liowmann   G  » 

Crochet  mousse  strabisme)   3  » 

Aiguille  pour  corps  étrangers...       3  » 

Deux  élévateurs  h  nitmche   7  » 

Uislouri    fin    pour    les    pau  - 
piérus.   3  50 


Piiice  à  cpiler  les  cils   50 

Paire  de  ciseaux  courbes  (iridec- 
tomie)  ^  " 

Paire  do  ciseaux  courbes  (stra- 
bisme)  3  >■ 

Stylet  double  de  Bowmann,  I,  2, 
3,  4,  5  et  6   7  50 

Écai'teur  des  paupières  (à  res- 
sort) 7 

Boîte  peau  garnie  velours  de 
soie...   11  " 


Deux  piuces  à  iridectomie  (droite 
et  courbe)   G  » 

Pince  à  cils   2  50 

Pince  à  dents  de  souris  pour  stiM- 
bisîne   3 

Ciseaux  coudés  u iridectomie. ...      4  >■ 
—     courbes  (strabisme)....       3  » 

Stylets  doubles  de  Bowmann,  I, 
2,  3,  4.  5  et  6   7  50 

Kcarleur  des  paupières  (ù.  res- 
sorts)  7  » 

Six  aiguilles  et  cent  épingles   3  <> 

Boîte  maroquin  garnie  velours 
soie   13  '< 


Écartcur  à  rc.'^sorl  (;t,  ii  vis  pour 

p.iupicros   7  " 

Pince  à  fixera  ressort  d(!  Graete.  4  50 

—  à  dents  de  souris  pour  stra- 
bisme  3  " 

Deux  pinces  u  iridectomio  (droite 

et  courbe)  .......   G  » 

Piuce  à  nettoyer  le  globe   3  n 

—  h  épiler  les  cils   2  50 

—  de  Desmarres   6  » 

Ciseaux  coudés  pour  iridectomie.  4  » 

—     courbes  (slrabisme)   3  » 

Stylets  doubles,  argent,  île  Bow-  « 

inann,  1,  2,  3,  4,  5  et  G   7  50 

Sixniguilics  fineset  centépingk's.  3  >■ 
Boîte  marorpiin  garnie  velour.s 

soie   17 


Prix  de  cette  boîte  complète   7G  >• 

N»  4. 


Prix  de  cette  boîte  complète   HI5  50 


l'i'ix  de  cette  boile  complèlr  .  .  \.\-; 


,".)0  MATHIEU,  boulevara  b^mi  (jumiain,  113. 


N"  0. 


(JiiiiLi'e  C'iiiii  :iM'  lie  (.iracfc  oi.i 
Richter  . . .'. . . 

neuxooulf.Lii.v  i.aicûolaires (droit 
et  coude)  -.  

Coutoau  de  Webcr  

Kvstiloiiie  llexible,  curette ôcaille. 

Onrette  de  Çritchett  et  Bowmnnn, 
argont  

Aiguille,  à  paracentèse  ii  stylet 
argent  

Aiguille  pour  corps  étrangers. . . 

Deux  aiguilles  «li;  Bowmann  

liistouri  lin  pour  paupière?  

lieux  élévateurs  pleins  à  manche. 

Deux  crochiîls  mousses  (stra- 
bisme) :  

Portc-aiguillo  du  D""  de  Wecker. . 

Crochctàiridoilialyse  de  Çritchett. 

Écarteur  des  paupières,  à  ressort 
et  avis  (interne  ou  externe).  La 
pièce  

Pince  à  fixer  à  ressort  de  Graefe. 

Prix  de  cette  boite 

couteaux  li^  liiariv  (m 
Uicliter  

Deux  couteaux  lancéolaires  (droit 
et  coudé)  

Couteau  lancéolaire  coudé  ùpoint 
d'arrûl,  du      de  Wecker  

Couteau  de  Wcber  (canal  lacry- 
mal)  

Kystitome  à  curette  en  écaille.. 

Curette  double  de  Çritchett  et 
Bowmann  

—  fenèlrée  en  acier  

Pince  à  fixer  à  ressort  de  Graefe. 

—  à  dents  de  souris  pour  stra- 

bisme  

—  à  nelloyer  le  globe  de  l'œil. 

—  à  épiler  les  cils  

Deux  pinces  àiridectomie  [droit r 

et  courbe)  

Pince  il  dents  sur  la  convexité. . . 

—  fenètrée  do  Desmarrcs  

—  capaulaire  de  Sieliel  

Aiguille  à  paracentèse  avec  stylet. 

—  pour  corps  étrangers  de 
l'cftl  

Deux  aiguilles  de  Bowmann  (dis- 
cisioni  

Deux  petits  bistouris  pour  les 

]>îiupièros  

Prix  de  celte  boUi 


8  >) 

8  50 

:>  50 
3  >. 
C  " 

y  50 


6 
18 

3 


4  50 


Pince  à  dents  de  souris  pour 
strabisme  

—  à  nettoyer  le  globe  

Deux  pinces  ;1  irideclouiie  (droite 

et  courbe)  

Pince  à  iridectomie  (dents  sur  la 
convexité)  

—  feuêtrôe  de  Desmarres  . 

—  il  cils  

Paire  de  ciseaux  pourstrabisui  .^ 

courbes  

—  —      à  irideclomie, 

coudée  

—  —  a  énucléation. . 
Spatule,  pour  opération  sur  les 

paupières  

Aiguilles  fines  pour  sutures.  La 
demi-douzaine.  

Trois  stylets  doubles  de  Bow- 
mann .'  

Boîte  maroquin  garnie'en  velours 
violï'l,  feriuure  nickelée  


complète   ITG  50 


21 


3  50 

3  50 
8  » 

8  50 

5  " 

4  50 


3  " 
2  50 

(i  >i 

4  >. 
G 

3 

5  50 


complète 


Doux  élévateurs  pleins  à  manche. 

Deux  crochets  mousses  (stra- 
bisme)  

Érigue  de  Beer  

Pince  porte-aiguille  du  D''  Ir 
Wecker...  

Érigne  pour  chalaziou  

Écnrtenr  à  ressort  et  à  vis  '(in- 
terne)  

Écarleur  à  ressort  et  à  vis  (ex- 
terne)  

Pince  à  entropion  et  à  cctropiun. 

Paire  de  ciseaux  à  iridectomie 

coudés  

_  -       à  strabisme 

courl)es. , . . 

—  à  énucléiition. 

—  —      pour  paupiè- 

res  

Spatules  pour  opérer  sur  les  pau- 
pières  

Six  aiguilles  à  sutures  et  cent 

épingles  

Trois  stylets  doubles,  argent,  di^ 

Hiiwiuann  

Stylet  coniqnc  en  argent  

Tambour  pour  essayer  les  pointes 
Boîte  maroquin  garnie  veloui-s 

de  soie  

.    TV.)  50 


(i  " 

.  3  50 

3 

-,  50 
23 


0(1 


2'.i 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Gormain,  H 3. 


21)1 


'^ix  ooiiliMUx  lie  GracTe  

ii.'ux  couteaux  dos  D""  Abadie,  cl.' 

Wccker  ou  de  llichtcr  

Trois  couteaux lancéulaircs  fdroil 

et  cûudé)  

Couteau  lancéolairc  coudé  i  point 

d'arrêt,  du  D'de  Weekcr,  pour 

iriili'ctoiuie.  

Couteau  iioutonué  do  Webcr. . . 
Rystitouie    droit  et  g.iuche  il 

Gruef"'  

urelte  écaille  de  Graefe  

—  double,  argent,  do  Cril- 
chett  et  Bowmauu  

Aiguille  pour  corps  étrangers  do 

rœil  

Deux  aiguilles  à   disciaion  de 

Bowmanu  

\iguille  à  tatouer  avec  sa  spatule. 
Di'ux  bislourirf  (droit  et  convexe). 
Deux   crochets   mousses  (stra- 

hisaie)  

ilrochet  pour  riridii:lin!\se  d.' 

Crîtchett.;    

Deux  élévateurs  à  liMii.ji.'  

•'urte-aiguille  du  do  Wecicer. 
r.carteur  à  ressort  (externe)  

—  —  (iuteruei  

Pince  à  nettoyer  le  globe  de  l'œil. 

n,;,  ,1    cyitc  i),_,îLci 


No  8. 

?l        Pince  ;t  lixer  à  vorina  du  l)""  de 
Weckor  

—  à  dents  de  souris  pour  stra- 
bisme  

10  50      —   iï  épiler  les  cils  

Deux  piliers  ;'i  ii  idectomie  droites, 
—  -  courbes. 

:i  fiO  Pinces  ;i  iridùclomie  (dcuts  sur  la 

3  50  convexité)  

Pince  feuêtrée  de  Desmarre? .... 

—  capsulaire  de  Sichol  

4  50      —   à  entropiou  et  ectropiou.. 

—  ciseaux  à  iridcctomie  de 
8  50  Wecker  

Paire  de  ciseaux  courbes  (stra- 
3    »  bisme) ...... 

—  droits  (pau- 
0   »  pières)  

10   »  —  il  énucléation. 

—  coudés  (iridec- 
touiic)  

(i   V.  Spatules  pour  opérer  sur  les  pau- 
pières  

:1    ')   Canepni  et  tambour  

7  »  Trois  stylets  doubles  de  Bowmaun 
18    »  Stylet  conique  en  argent  

Six  aiguilles  à  sutures  et  soie... 
Boîte  maro([uingarnic  de  velours 

8  »     de  soie  

complète   ;i:j7  ^■ 


N"  9. 


^ix  couteaux  de  l>;  Gi-.i    ■       ,  , 

"ouleau  de  ilichter... 

Ueux  couteaux  des  D  Al<.iiiii> 

ou  de  Wecker  

Qautre    cordeaux  lancéolairo 

droits-  et  coudés.  , 

Pince  à  fixer  à  verrou,  du  D'  d 
Wecker     .... 

—  à  fixer  ordinaire  

—  à  dents  de  90uris(strabisinr 
à  nettoyer  le  globe  de  l'œil 

Deux  couteaux  du  D'  de  AVecker 
pour  agrandir  1  incision.. . .... 

Deux  couteaux  lancéolaires  à. 
point  d'arrêt  droit  et  coudé,  du 
D'  de  Wecker  

Deux  couteaux  boutonnés  droit  et 
courbe,  de  Wcber  

Couteau  di;  Stilling  

Kystitome  droit  et  gauche  de  de 
Graefe  

r.urelte  écaille  de  de  Graefi'  

—   double  de  Critchett   ■  i 
fiownianu ... 


21 

50 


1  " 
:$  50 


7  » 
3  50 

r,  .. 

50 


Curette  fenèlrée  en  acier  

Aiguille  pour  les  corps  étrangers. 

—  paracentèse  avec  stylet. . 
Deux  aiguilles    à  discision  de 

Bowmann  

Aiguille  à  tatouer  avec  sa  spa- 
tule  

Deux  bistouris  pointu  et  convexe. 

Deux  crochets  mousses  (slrn- 
bi.sme)  

Érigne  de  Ueer   ... 

Crochet  en  argent,  de  Critchett. 

Érigne  pour  chalazion  

Crochet-pince  du  D^  de  Wecker, 
pour  l'avancement  muisculairc. 

Pince  portc^aiguillc  du  Df  di 
Wecker  

Serretelle  de  Desmarres  

Deux  élévateurs  a  manche  

Écarteur  à  ressort  (externe).  .. . 

—  —  (interne)  

Pince  à  cpiler  les  cils  

Deux  pinces  îi  iridcctomie  droites. 

—  courbes. 


7  >. 

3  » 

2  50 
G 

6  >. 

4  50 

G  " 

3  > 

8  >. 

25  >. 

3 

3  » 


3  50 
5  » 
7  50 
1  50 


3  " 
5  50 

(;  >■ 

10  > 
7 

f> 

4 


18 

25 


2  50 
G 

<i  » 


2'JV 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


Piuce  à  iridectomie,  dciits  sur  l<i 

Cit-eaux  courLos  (strabisme)  

;i 

M 

couvnxité. 

•4 

>, 

Paire  de  ciseaux  .'i  (''nucléatiou. . 

3 

)> 

il  triple  l'irli- 

—        pour  les  paupières. 

•J 

it 

culiitiou. . 

1} 

7 

)l 

a 

il 

Spatule  à.  opérer  sur  les  pau- 

Deij^  pinces  de  Suelléo,  droilo. 

4 

>( 

17 

>■ 

Trois  stylets  doubles  de  Bowuiann. 

1 

50 

Pince  il  onUopion  et  cctropiou. . 

8 

1' 

Stylet  conique,,  argent  

I 

» 

—  k  tordre  le  fil  à  drainage. 

—  à  fixer  le  fil  à  drainage... 

7 

)t 

—       —       de  Weber  

2 

Jl 

8 

60 

—   à  pléryglou  de  Caron  du 

Aiguille  droite  et  courbe  pour 

9 

» 

6 

11 

—   ciseaux  du  D'  de  Wecker. 

25 

Six  aiguilles  à  suture  avec  soie.. 

4 

11 

Ciseaux  coudés  pour  iridecloniie. 

4 

)i 

Hoite  maroquin,  velours  soie  

48 

H 

Prix  de  cette  boîte  complète  4B2  GO 


TROUSSE  OPHTHALIVIOLOGIQUE  DE  POCHE  (lî«.  714). 


Deux  couteaux  de  de  Graefe. . . . 

Couteau  lancéolairc  coudé  

Large  aiguille    paracentèse  avec 

stylet  argent  mousse  

Aiguille  à  discisiou  de  Bowniauu. 

Deux  crochets  {strabisme)  

Kystilomc  flexible,  avec  curette 

eu  écaille,  de  de  Graefe  

Curette  de  Bowmann  etCritchett, 

en  argent  sur  un  manche  

Couteau  de  Weber  pour  les  points 

lacrymaux  

Deux  élévateurs,  aluminium,  h 

manche  

Nous  fabriquons  de»  boites  en  aciijou 
nifliclécs,  prix  variant  suivant  le  luxe  et  1 
Armoires  avec  tiroirs  pour  iustrumeiils 
Ces  ariniiirfls  «out  laites  en  l>ois  noirci, 
et  ferrures  nickelées;  prix  variant  suivant 


7  » 
3  40 


» 

G  » 
8  >. 
8  50 
3  60 
7  » 


3AII0UIICAV. 


Fi-'.  714. 


Trois  stylets  doubles  de  Bowmann 

Stylet  conique  en  argent  

Pince  à  fixer  à  ressorts,  de  de 
Graefe..  

—  à  dents  do  souris  pour 

strabisme  

a  iridectonue  droite  

—  ~  courbe  

Paire  de  ciseaux  à  iridectomie,  3  à 

—         pour  strabisme. . 
Trousse  en  maroquin,  petit  fer- 
moir argent  

l,a  même,  cuir  de  ttussie  


7  50 

I  • 

i  .•,() 

3  . 
3 

3  ■ 


palissandre,  èl)èuo,  lliuyn,  etc.,  avec  garnitures  et  scrrur. 
a  graïuleur. 

•i  nianclie  ot  tiroirs  pour  pinces  et  objets  riivei-s  d'oeulisle-.. 
acajou,  noyer,  palissandre,  élu^nn  ou  thuya,  etc.,  ni      ■  - 
la  (jrandour  et  le  luxe. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


A 

(\baissc-liingiie  

Anipulalinn  (le  la  IniigiiP.  . 

Amygdalotoinic  

Avancement  des  muscles. . 


:!(I7 
206 
210 

.'S3 


Ur.illous   207 

Bec-de-liévre   203 

Boitss.  maladies  des  oreilles,  du  iioz   249 

de  l'école  dentaire   201 

—  chirurgie  dentaire  usuelle   201 

—  pour  oponitions  des  yeux.  288,289,290,201 


C;il;\rnPle   270 

Clersàdents   200 

r.olTret  de  voyage  et  cabinet  (dents)   aOI 

Cornets  acoustiques   i'iO 

Corps  élraugcrs  de  la  cornée   -70 


Daviers  américains. .                              ..  258 

Daviers  anfçlai.s   257 

Daviers  divers   258 

Daviers  françiis   230 

Décollement  de  la  rétine   287 

Dilatateurs  des  mâchoires......   207 

Douches  oculaires   267 

Drainage  oculaire   287 


Fauteuil   pour  opérer  sur  les  yeux. 


Gastrolomli 

Goitre  

Grcnouillette. 

Gin'uli'  il'-  !r»i 


I 


Inhalation. 

Instrument:-  .i  .1  ni-  ... 
Iiisurflation  des  pondros. 

Iridcctomie  

Iridotomie  


i.aryngoscopie. . . 
I.nryngolliérapie. 
Laryngolnnii' 


N 


Êncrvaliou  ocnlairc. 
Enucléatioa  des  yeii\ 


J<0 


Névrotomie  oculaire. 
Nez  


IKsophage  

Ophlhnlmo-fantônii 
()plillialmMSco|ies. . 
Optoméln.'- 
Orcilles. . . 
Ouvrc-houclii-  . 


2IG 
221 
205 

-JOK 


233 
250 
233 
270 
270 


2se 

235' 


262 
iO.T 


294 


l'araccnlèse  oculaire   270 

Paupières   285 

Pcrimètrcs   203 

Pharynx   ï3o 

Pulvérisation   ï.r.i 

S 

ScariDcaleurs  oculaires     «65 

Staphylorrhnphie   209 

Stapiiylotomic   287 

Strabisnii'   283 


Tatouagp  

Tlxyroïtlpctomie. . 
Trachéotomie. . . . 


287 
221 
217 


Trépanation  oculaire  

Trousse  dentaire  roulaud^   ïol 

Trousse  do  l'école  dentaire   ïfin 

Trousse  ophthalmologiquc  de  pochi:   2'.'_ 


U 


Uranoplastic  '   l'i' 

Uvulotoinie    21 

V 

Ventouses   205 

Verres  d'essai   263 

Voies  lacrymales   "•' 

y 

Yeux  arlificiels   2iiT 


lillo-Si.  —  Corheil.   l'yp.  A  bt.'r.  CniiTii. 


HUITIÈME  PARTIE 


APPAREILS  CONTRE  LA  CRAMPE  DES  ÉCRIVAINS. 


Fig.  715.  Fig.  716.  Fig.  717. 


Appareil  coutrc  la  rétraction  de  l'index  (fig.  715)   '25  > 

—  —  —        du  pouce  (fig.  716).,.....   20 

—  —  —        des  trois  doigts  (fi?  7  (71   10 


Fitr.  718. 


Fig.  710. 


A, .[MU  11  jj.iiii  ■'■  vivr,  la  iii.dii  fermée  (fig.  718)   15  „ 

Pince  universelle,  pouvant  se  tenir  dan."»  toutes  les  positions  (fig.  719)   15  „ 

Appareil  à  chariot     •;'(\ 

C.t;  gfini-fi  d'appareils  dcmundc  uii«  ('tuclc  louto  spéciale  de  la  pnrt  du  iiialiidc  ,H  dyiL  iHio  suuvciil 
I  '  ililio  suivnut  le  genre  do  contractiou.  Le  prix  varie  suivaut  le  luxe  et  la  dilTicultc. 


'20 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


BAS.  GENOUILLÈRES,  CHAUSSETTES,  MOLLETIÈRES,  CUISSARDS  ET  CALEÇONS 

EN  TISSUS  ÉLASTIQUES. 


Fiii.  720. 


Kig.  721. 


Chdu.sfiuttc  (lig.  721,  a). 

Molletière  , . . 

Genouillère  (fig.  721,6). 

Cui.s.'sard  

Bas  simple  (fig.  722)., . 

—  à  genou  

—  cuissard  

Calei^ou  (adulte)  

—  (oufaul)  

Mifaiin;  

Avant-lirns  

brassard  ;  

Mitaine  et  avanl-l)ras. . 
A  va  ut-bras  et  bras  


Colon 

Soie 

Peau 

de 

toutil 

ordia. 

lin. 

fm«. 

extra-fino. 

chii'n. 

lacé. 

5  » 

» 

10 

)i 

11 

Ifi 

>■ 

12 

yy 

10 

G 

8 

il 

11 

K) 

» 

H) 

12 

)J 

Il)  a 

5 

7 

)) 

10 
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l'dur  nu  bas  cuissaril,  les  longueurs  do  a  à  h  et  do 
6  à  c  el  les  circouféreuces  /,  k,  i,  h, 
a,  f<  e.  d. 

—  —     ordinaire,  les  circonférences  h,  g,  f, 

e,  d. 

—  uue  cliHusscttc,  les  circonférences  f,  e,  d. 

—  uue  molletière,  le»  circouféreuces  A,  g,  . 

—  uue  genouillère,  les  circoafércnces  A,  i,  /(. 

—  un  cuissard,  l,  k.  , 


Mesures  à  prendre  (fig.  720). 

l'our  uu  cjilcçon,  mêmes  mesures  qne  pour  le  cuis- 
sardj  en  plus  la  circoulereucc  do  la  taille  ot 
des  lianclics. 
—  la  mitaini!,  avant-bras  et  bras,  longueur  de 
la  uaissanco  des  doigts  au  poignet,  du 
poiguot  au  coude,  du  coude  à  l'aisselle,  cir- 
conférence do  la  main,  du  poignet,  au-des- 
sous du  coude,  au-dessus  du  coudo  et  en 
haut  du  bras. 


BANDAGES  HERNIAIRES. 

[  es  bandages  se  divisent  en  trois  catégories  comme  les  hernies  :  1»  inguinal  ;  2»  crural  ;  3°  ombilical. 
Le  bandage  inguinal  a  sa  pelote  faite  en  forme  de  bec  de  corbin,  avec  ou  sans  continuité  de  sous- 
cuisses. 

Le  bandage  crural  a  sa  pelote  faite  en  forme  de  poire. 

Ces  deux  sortes  de  bandages  se  font  simples  pour  le  coté  droit  ou  gauche,  et  doubles  pour  les  deux 
l  olos.  Us  sont  !i  pelote  bombée,  plate  ou  creuse,  de  dimensions  diverses,  suivant  que  la  hernie  est  ou 
n'est  pas  réductible,  suivant  l'embonpoint  ou  la  maigreur  de  la  personne  et  le  volume  de  la  hernie. 

Les  ressorts  sont  aussi  plus  ou  moins  forts;  ils  doivent  être  proportionnés  à  la  facilité  ou  la  violence 
.iv.x  laquelle  la  hernie  sort. 

Le  bandage  ombilical  à  ressort  est  peu  usité  actuellement  :  la  forme  de  sa  pelote  est  variable  sui- 
vant la  forme  et  la  grandeur  de  la  hernie;  sou  ressort  doit  être  large  ot  souple,  c'est-à-dire  faible.  Ce 
bandage  est  avantageusement  remplacé  par  la  ceinture  ventrière  dans  laquelle  on  fixe  In  pelote  destinée 
'.'  iiiaiuteuir  la  hernie.  Cette  ceinture,  tout  on  contenant  la  hernie,  soutient  également  le  ventre, 
'    --t-à-dire  toute  la  masse  inteslinulo. 

Le  bandage  à  pelote  fixe,  dit  bandage  français,  inguinal  ou  crural,  peut  s'appliquer  dans  la  majorité 
des  cas. 

Le  bandage  anglais  ou  à  pelote  mobile  ne  s'applique  que  dans  les  cas  où  la  hernie  a  son  ouverture 
:  anneau  <le  sortie  très  près  de  la  naissance  de  la  verge.  11  est  pou  applicable  chez  la  fomnio.  Son 
ressort,  pour  le  bandage  simple,  passe  par  le  ciMé  opposé  à  la  hernie,  c'est-fi-dire  que,  pour  uue  hcrnio 
gauche,  le  ressort  p.isse  par  la  hanche  du  côté  droit.  Pour  le  bandage  double,  la  pelote  peut  s'incliner 
plus  ou  moins,  ou  être,  à  volonté,  absolument  mobile. 


BANDAGES  FRANÇAIS  SIMPLES. 


l'ig.  723.  ,Fig  724. 

Garni  Garni 

P""»"                    Imper-         de  de 

Basane.  Chamois.     fine.     Velours,   ceptiblc.    caoulcli.  gomme 

.1  soijs-cuisscs, 

  7          15    «     35    «     20    »     25    »     20  15  ,r 
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Inguinal  à  «ous- cuisses. 

enfant  

—  sans  soup-cuisses, 
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—  enfant  
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BANDAGES  FRANÇAIS  DOUBLES. 


Fig.  725. 

Inguinal   à  sous-cuissos, 

adulte   14    >.  30 

—      cï  sous-cuisscs, 

enfant   12   >.  20 

Crural,  adulte   10   n  25 

—     enfant   8    >■  20 


Fig.  T2G. 
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BANDAGES  ANGLAIS. 


CliniDois. 

Simple  à  fious-cuisaes   •        25  » 

—  sans  sous-cuisscs   20  » 

Double  ;i  .''ous-cuisse.«   45  » 

—  sans  sous-cuisses   40  >,. 


l'ooti  (iuo. 
35  n 
30  ). 
55  » 

50  >. 


Fig.  728. 

Garni  lie 

Veloure.  Irapcrccplible.  iMOiiIrli^m 
25    »  40    "  •"'f 

20    "  35    «  30 
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BANDAGES  OMBILICAUX. 

Garni  de 

Chamois,    l'oau  fine.    Velours,  caoutclioiic. 

iiamlago  à  ressort  simple   25   »      3a   »      30   »      30  » 

—       tloublc   40   »      :>t)   »      50    »      40  » 

Voir  article  Ceiuturos. 


BANDAGES  ET  CEINTURES  POUR  BÉBÉS. 


£u  laoutchouc  avec  pelote  .simple  

—  —         double  :. 

Ceinture  en  caoutchouc  avec  pelote  ombilical 


8  « 
10  .> 
10  ). 


Fig.  729. 

Mesures  &  prendre. 

Pour  lei  bandages,  circonférence  du  bassin  1  Pour  les  bandages  ombilicaux,  comme  il  est  indi- 
comme  il  est  imliqué  i  la  Ogurc  729,  2.  I  qué  ilgure  729,  1. 

Pour  les  bandages  spéciaux  faits  sur  mesure  et  indications,  le  prix  varie  suivant  le  luxe  et  les  diffi- 
cultés. 


CEINTURES  HYPOGASTRIQUES  ET  VENTRIÈRES. 


M/\THIEU. 


MATHIEU 


Fig.  7.30. 


Fig.  731. 


Ceinture  hypogastriquo  destiniÇe  a  combattre  l'antéversiou  de  l'utérus  :  la  plaque 
se  meut  d  l'aide  d'une  clef  placée  sur  elle  ;  par  ce  inoyou  ou  peut  lui  doimer  le 
degré  d'inclinaison  voulue  (fig.  730). 
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Ordiuaiie.  Fii 

Ceiutiirc  .'ivoc  clef  de  pression  (fig.  730)   30   »  40 

—      à  ressort  de  pression  (fig.  731)   35   »  50 

Pelote  en  croissant  se  plaçant  dans  les  ceinlures  ventrières  et  remplissant, 
dans  bon  nombre  de  cas,  le  mfnnc  effet  que  la  ceinture  à  ressort  précé- 
dente (fig.  731)  


//In 


Fig.  732. 


Fig.  733. 
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Manière  de  prendre  les  mcîiures  ô- 


Circonférence,  do  A  à  ts. 
—         do  C  à  l). 
de  E  i  1'. 

Ni)Ui;  luisous  des  pelolci  iJour  ]>: 


Ihiufcur,  de  lî  .\  A. 
—      de  F  i  B. 


Mil'-,  'OdIMiKUlt 


(nouf  ''i  n'.  1  ''^  liannMre  de  la  pelote). 
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CANNES  ET  BÉQUILLES. 


Béquilles  ordinaires  garnies  en  peau   La  paire  depuis  22 


—  —       garnies  en  velours   —         —  25 

—  à  rallonge   —         —  iO 

—  —      et  à  pompe   —         —  45 

—  en  une  seule  pièce,  forme  lyre   —         —  70 

—  —                     —      à  rallonge                —         —  90 

Canne  en  bambou  avec  e.\trémité  garnie  de  caoutcliouc   La  pièce.  12 


Mestires  &  prendre. 

Pour  les  béquilles,  de  l'aisselle  au  sol,  le  bras  I  Pour  les  cannes,  la  hauteur  ilu  grand  troeliaiit 
baissé.  I  au  sol. 


noo 
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FAUTEUIL  AUTO-MOTEUR  PLIANT  (fig.  737  el  T.iH). 
(moi)i;m;  Mathieu.) 


Fig.  737.  Fig.  738. 

Ce  fnutouil  présoute  les  avantages  suivants,  sur  tous  ceux  construits  jusqu'à  ce  jour  :  on  le  fait 
aviincm-  et  reculer  au  moyen  des  deux  poignées  placées  sur  les  deux  Hras  du  fauteuil;  elles  font 
mouvoir,  à  l'aide  d'un  engrenage,  deux  roues  en  bois  placées  à  la  partie  interne  des  pieds  du  devant, 


ORTHOPÉDIE 

l/i)rtliop(;die,  ce  moyen  de  redresser  les  difTormité.s,  ou  de  les  empêcher  d'augmenter  eu  los  immo; 
bi  lisant,  possède  actuellement  trois  modes  d'action  : 

La  violence,  redressement  brusque  par  les  appareils  de  force  (ostéotomie,  ostéoclasie,  tèiiotomie)i 

La  douceui',  redressement  gradué  jiar  les  appai'eils  à  action  lente  agissant  soit  par  ressort,  élastique, 
métallique  ou  autre,  soit  par  crémaillère; 

La  contention,  par  dos  appareils  considérés  comme  tuteurs  simples. 

Ces  appareils  dits  de  douceur  sont,  en  outre,  les  auxiliaires  sérieux  des  méthodes  de  violence,  car 
ils  servent  à  maintenir  et  même  à  compléter  les  redressements  brusques  obtenus  par  elles. 
L'ostéotomie  se  fuit  : 

Par  la  méthode  sous-cutanée  &  l'aide  du  ténolome  osseux  ou  scie  passe-partout  du  [)'  Ollier,  il' 

Lyon  ; 

Par  la  méthode  à  ciel  ouvert  avec  les  instruments  suivants  : 

La  série  des  trois  ciseaux  gradués  de  Mac  Even,  et  leuj'  maillet: 

Les  mêmes  avec  curseur  mobile  de  Mathieu,  servant  à  limiter  l'action  des  ciseaux. 

Le  polytrilome  du  D'  Pcan; 

La  scie  à  chaîne  ; 

J-a  scie  à  feuillet  inurnaut  de  Mathieu  ; 
Le  davier-scie  de  Ceccarelli; 
La  cisaille  emporte-pièce. 

L'ostéoclasii),  opération  non  sanglante,  est  plus  généralement  adoptée  aujourd'hui,  à  cause  do  la 
précision  mathématique  de  son  action,  et  de  ses  applications  nombreuses,  elle  s'étend,  uon  soulemci.  l 
au  redresscmonl  dos  courbures  rachitiques  et  des  cals  vicieux  des. os  des  membres  infériours  et  fu|ii 
rieurs,  mais  aussi  au  redrCFsement  dos  dé\iations  articulaires  (pied  bot,  gonu  vaignm  ou  varum,  nnk> 
loso  de  toutes  les  articulatious  des  monibro  s),  ainsi  qu'à  la  réduction  des  vieilles  l.uati.ais  du  ioud- 
ot  du  genou. 

Voir  pour  la  description  de  roslédolaste,  l™  partie,  pages  71  et  "2. 
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OSTÉOCLASTE  DU  ROBIN. 

Ostéoclaste,  modèle  n°  1,  enfant  premier  âge   350 

_             —     11°  2,  deux  gouttières,  petite  et  moyenne   400 

_             _     no  3,  deux  gouttières,  moyenne  et  grande   450 

_     Qu  -i,  trois  gouttières,  moyenne,  grande  et  longue  pour 

rompre  les  nukyloses  du  genou   475 

—     n°  5,  pour  rompre  les  ankyloses  de  la  hanciie   450 

Levier  supplémentaire  pour  la  fracture  du  fémur  à  la  partie  supérieure. .  20 

Étrier  remplaçant  la  courroie...   2;) 

Téuotomie,  voir  1"  fascicule,  page  31. 


APPAREILS  ORTHOPÉDIQUES. 


Fig.  739. 

Appareil  contre  la  courbure  du  tibia. 

—  à  tourillon  externe  pour  les  courbures  à  convexité  interne  (fig.  739). 

—  —      interne  pour  les  courbures  à  convexité  externe  

—  à  double  tourillon  pour  les  courbures  à  convexité  antérieure  

Ces  appareils  so  composeat  d'uu  ou  do  doux  montants  :  ces  montants  se  terminent  du  côté  du  pied 
par  un  prolougement  à  angle  droit  so  logeant  en  s'articulant  dans  une  douillu  placée  dans  l'épaisseur 
du  talou  ou  de  la  semelle.  Une  guêtre  ou  molletiéie  lacée  opère  une  traction  progressive  de  la  jambe 
vers  le  montant  qui  ost  opposé  à  la  courbure  (fig.  73!)). 

Mesures  à  prendre. 


Longueur,  du  centre  du  genou  au  sol. 

Circonférence  au-dessous  du  genou. 

Fnvoyer  une  chaussure  pour  la  grandeur  du  pied. 


Indiquer  lu  côté  de  la  courbure  dans  le  sens  de 
sa  conve.'iité. 


PIED-BOT. 

Ténotomie,  voir  page  31. 
Ostéoclaste,  voir  page  71. 
Ostéotomc,  voir  page  73. 
Attelle  en  bois  du  D' de  Saint-Germain. 

—     métallique  articulée  avec  point  d'arrêt. 

Ces  dcnx  appareils  so  placent  immédiatement  apn'-s  la  ténotomie, 
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Appareil  à  traction  élastique  du      Th.  Anger  (fig.  740)  

—      à  boule  de  Nélaton  (fig.  745)  

Ces  deux  appareils  se  composent  :  d'une  moUelit'ii;  et  d'une  chaussettii  en  l'uii  moulé  livres  à  uiit 
semelle  eu  acier  s'articulant  là  la  liauteur  de  la  cheville  derrière  le  tendon  d'Achille),  en  genouilléie 
à  la  tige  postérieure  fixée  fi  la  molletière,  l'our  l'appiu'eil  de  Th.  Anger,  la  traction  s'exerce  à  l'aid,' 
de  bandes  élastiques  fixées  d'une  part  à  l'extrémité  de  la  semelle  et  d'autre  part  !i  la  partie  supérieur!' 
de  la  molletière.  L'action  est  plus  ou  moius  forte  suivant  la  tension  donnée  à  ces  bandes  élastique.-. 
Avec  l'appareil  de  Nélaton  ou  peut  placer  le  pied  à  l'aide  de  la  main  dans  la  pcsiliou  voulue  :  l'arti- 
culatipa  se  fixe  alors  au  moyen  de  deux  petites  vis  à  marteau  que  l'on  serre  sulidcmont  avec  une  olcr. 


Mesures  à  prendre  (fig.  741). 

Hauteur,  de  A  à  B',  do  B  ît  C.  I     Le  moulage  du  pied  si  cela  est  po'siMe  ;  indi- 

Cireoul'érence,  W,  E,  F,  G,  H,  L  K.  I  quer  le  côté  malade. 


Appareil  à  crémaillère  de  Mathieu  (fig.  743)  

_  —     avec  semelle  articulée. 


Ces  deuv  „|,p,ue.ls  se  composent  d'une  seule  tige  latérale  interne  ou  exlern«  fixée  à  une  semell. 
rigi.le  qui  obéit,  au  moyen  d'un  double  engrenage  placé  û  la  hauteur  do  la  cheville,  aux  mouvement- 
qui  lui  sont  commuuiqués, 
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Le  second  appareil,  «Kactement  soinl)lnbli',  possède  un  mouvfinicnt  nu  centre  même  do  la  somell'ï 
-:.'r>aul  A.  faii'e  pivoter  l'avaut-piod.  Co  mouvomcnt  est  |ii\i.luit  aussi,  snit  "i  l'aiilo  d'un  ougreuage,  soit 
ù  l'aide  d"uii  vt-ssort  métalliquo. 

Apparoil  (Ht  ;\  marteau  desliué  au  redressement  des  pieds  bots  équiu,  ou 
liUus  («g.  144)  

Cet  appareil,  formé  d'iuic  ou  doux  tiges  latérales  fixées  à  une  bottine,  possède  deux  -vis  à  la  hauteur 
de  la  cheville,  qui  servent  à  fléchir  le  pied  sur  la  jambe  ou  îi  l'en  éloigner  une  bride  de  cou-de-pied 
fivc  d'une  manière  solide  le  talon  au  fond  de  la  bottine. 

Appareil  à  tourlllnn  intorno  ou  externe  pour  les  pieds  bols  vanis  ou 
valgus  (tig.  'Î45)  

'  et  appareil  se  compose  d'un  seul  montant  placé  du  coté  opposé  à  lu  déviation,  et  courbé  à  angle 
ii  Mit  à  sa  partie  inférieui-e  qui  se  loge  dans  uu  tube  métallique  placé  dans  le  talon  de  la  chaussure  e 
faisant  articulation  :  uue  brido  dite  en  T  formant  traction  vient  se  boxrcler  sur  le  montant. 

Appareil  à  marteau  et  à  coulisse  latérale  de  Broca,  pour  le  pied  bot  guéri. 

Mesures  à  prendre  (fig.  74C). 
Hauteur,  de  A  à  B.  de  B  à  C.  |     Donner  une  bottine,  indiquer  le  coté  malade 

Circonférence,  D,  E,  F,  G,  H,  I.  I  envoyer  le  moulage,  si  c'est  possible. 


Fig.  747.  Fig.  748. 

App.ireil  destiné  à  prévenir  les  rechutes  après  le  traitement  du^varus 
'''{"In  double  (llg,  747)   .... 
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Cet  appareil  est  destiné  h.  maintenir  pendant  longtemps  les  pieds  dans  une  bonne  direction,  il  furco 
la  pointe  du  pied  k  se  porter  en  deliors  et  la  phiuto  du  pied  k  poser  sur  le  sol.  Il  se  compose  d'un 
double  appareil  doat  les  mouluuts  externes  tn-s  longs  sont  reliés  par  une  ceinture  à  laijucllc  sont 
(Ixcs  deux  liras  do  levier  qui  servent  à  diriger  les  montants  en  dehors. 

Mesures  h  prendre  (lig.  748). 


Hauteur  de  A  II  B  (grand  troclianter),  do  B  îi  C, 
do  C  !\  D,  de  D  à  E,  de  F  (périnée)  i  G,  do  G  à  H, 
de  H  !\  I. 


CirconlV'ir'iicr.  K  (kiEsliO,  L,  M,  N.  0  C.  h. 
S,  T. 


.   GENU  VALGUM  OU  VARUM. 

Ostéotomie,  voir  page  73. 
Ostcîoclasie,  voir  page  71. 
Attelles  ot  gouttières,  voir  page  7.ï. 


Fig.  749.  Fig.  750.  Fig.  751. 


Appareil  à  crémaillère  latérale  pour  le  genu  valgum  (fig.  749)  

Cet  appareil  est  composé  d'un  cuissard  et  d'une  molletière  en  cuir  moiilo  ut  perforé;  le  monta 
interne  articulé  à  la  hauteur  du  genou,  le  monUnt  externe  porte,  il  celte  même  hauteur,  une  crcraaillé 
destinée  à  éloigner  le  bas  do  la  jambe  de  la  cuis.se,  et,  par  conséquent,  ii  oljlcnir  le  redressement 
la  jambe.  11  est  fixé  b.  la  bottine  à  l'aide  d'un  ctrier  articulé  i  la  cheville. 

L'appareil  pour  le  genu  varum  a  les  mômes  dispositions,  dans  le  sens  opposé. 

Appareil  articulé  pour  le  gcuu  valgnni  ou  varum  (fig.  750)  

Cet  appareil  est  composé  d'un  cuissard  et  d'une  jambière  îu'tlculés  au  gt^nou  pour  la  lloxion. 
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.  4  I  u'pil  est  disposii  de  tollo  sorte,  qu'otatit  appliiim-  aiii  lu  jambe  malade  il  -(  ''.îriic  Loi.lin'ic!- 
lumeat  par  son  élastieilé  la  jambe  déformée  à  revenir  dans  la  position  normale. 

Mesures  à  prendre  (Cg.  751). 


Hauteur,  de  B  A  C,  do  C  à  D,  de  D  à  E,  de  P  à 
G,  de  G  à  H,  de  H  A  1. 
Circonférence  :  L,  M,  N,  0,  P,  R,  S,  T. 


Unn  bottine,  moulage  si  possible. 
Riartoiiiont  dos  deuf  malléoles  internes. 


Ostéoclasie. 
Ténotomie. 


REDRESSEMENT  OU  RUPTURE  DES  ANKYLOSES. 


Appareil  pour  détruire  lus  raideurs  articulaires  de  répaulc,  do  Richar.l 

(fig.  

Oit  appariiil  je  compose  d'un  fauteuil  i|ui  sert  li  immobiliser  le  torse  i\  l'aido  duno  derai-cuirnssc 
un  levier  articulé  sur  le  support  fixé  au  fiiuleuil  permet  au  mpinbre  sain  de  communiquer  .\  Vépaiil.' 
malade  les  mouvements  en  tous  sens  :  le  membre  correspondant  à  celte  épaule  mulado  est  immobilise 
-lans  sa  longueur,  cet  appareil  a  été  toujours  employé  avec  succès. 
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Fig.  753. 


FiL'.  754. 


-Appareil  à  redressement  du  coude  (fig,  753}  

Cet  appareil,  compofé  d'un  avant-bras  cl  d'un  Iirassard  en  cuir  moulé  perforé,  est  articulé  au  coude 
ù  l'aide  d'une  articulation  à  rocliot  servant  à  produire  l'exteusiou  et  l.t  11.  \ion  ?i  ;m1u.n-  .lu    .i:.!  •. 

Mesures  à  prendre  (fig,  7S4). 

Longueur  de  H  k  F,  de  F  à  E  (poignet).  i    Moulage,  si  possible. 

r,in-..!:f/-  ,       :  A.  D,  C,  D.  I 


Ap[mre)l   ib:   Uoiiiiul,  pour  les  mouvciu^  iit.-  iirusques        gratluiis  du 
condp  (lig.  755)  


MATHIEU,  boulevard  Saint- Germain,  113. 


307 


App-'i-'  il  .1."  I!  MipiM.  pour  les  moiivumc iifs  i]r  rotation  de  l'avaut-bras 


Fig.  757. 


App-'irt'il  a  rcdresseuicut  des  phalanges  (fig.  75.7), 

'  •  rn  „,laiç(.  est  inilispcnsalil<>. 
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Appareil  à  redressement  du  poiguel  

Cet  apimi  eil  est  composé  d'un  brassai-d  p,i  cuir  moulé  «t  perforé,  d'une  palcUe'  prenant  la  naum. 
de  la  mai.1,  r.Miu.e  au  poignet  par  une  articulation  A  crémaillère.  La  main  est  n^éc  sur  la  palette  à 
I  aide  d  une  courroie  passant  par  le  dos  de  la  main. 

Mesures  à  prendre. 

Longueur  du  pli  du  coude  ,.a  poigriet,  dupoignet  (  Circonférence  de  la  main  au-dessus  du  poime 
a  la  naissance  de»  doigl?,  (ace  interne.  et  au-dessoug  du  coude. 

I    Tracer  la  main  à  plat  sur  un  papier. 


Fig.  758.  Fig.  7S9.  Fig.  760. 

-Vppareil  de  Mathieu  pourl'cxteusiou  et  la  contre-extension  du  genou  (fig.  758).  » 

Cet  appareil  est  composé  d'un  cuissard  on  Cuir  moulé,  de  deux  embrasses  ou  d'un  mollet  en  i  iui- 
moulé  réunis  par  deux  attelles  métalliques  articulés  au  genou.  Une  bottine  avec  élrier  est  reliée  par 
une  articulation  au\  deux  attelles  métalliques,  elle  peut  au  besoin  être  démontée  pour  en  faire  un 
appareil  de  nuit.  L'extension  et  la  contre-extension  sont  produites  à  l'aide  J'uue  crémaillère  placée  eu 
arrière  de  l'appareil  et  pouvant  s'enlever  ii  volonté.  Ce  mouvement  peut  être  obtenu  aussi  à  r:riiir 
d'une  articulation  à  crémaillère  mue  par  une  noix. 

Mesures  à  prendre  (fig.  'ûJ). 


Circonférence  du  liant  de  In  cuisse  M. 

—  au-dessus  du  genou  N. 

—  au-dessous  du  genou  0. 

—  an-dessus  de  la  clievillo  l',  U,  S.  T . 
Donner  une  bottiuc. 


Indiquer  le  côté  malade. 

Lptlgucur  de  l'articulation  do  la  cuisse  B  au 
centre  du  genou  G. 

—  du  centre  du  genou  C  à  la  cheville  D. 

—  de  la  cheville  I)  au  sol  K, 
do  l'isctiiuii  F  au  centre  du  genou  Q. 

.'Vppareil  de  Mathieu  pour  la  cheville  (lig.  759)  

Cet  appareil  est  composé  d'une  guélre  en  cuir  moulé  et  perforé,  doux  forts  montants  sont  arliculçs 
à  la  clieville  à  im  étrier  à  semelle  métallique,  l'arliculation  est  à  crémaillère  mue  par  nue  noix  ser- 
vant comme  dans  tes  appareils  précédents  ii  e.vercei'  les  mouvements  gradués  d'extension  et  do  contre- 
extension. 

Mesures  à  prendre  {llg.  "fiO). 
Longueur  de  A  à  B,  de  B  à  C.  1     Le  moulage  de  la  jambe  et  du  pied. 

Circoufcrenco?  f),  E,  K,  (i,  11,  I.  |     Indiquer  le  coté  malade. 

Pour  les  autres  appareils  destinés  aux  ankyloses  da  In  llanoho,  voir  o«T«ocLAstR,  page  71,  cl  cojui*»». 
page  315. 
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APPAREILS  CONTRE  LES  FRACTURES  DE  LA  ROTULE. 


Fig.  761. 


Fig.  7éâ. 


Gouttières,  griffes,  pointes,  etc.,  voir  page  74. 

Appareil  à  traction  (;lastir[iie  do  iMatliieu,  pour  fracture  de  la  rotule  et  dé- 
«•hiriire  du  tendon  rolulien  (fig.  761)  

appareil  est  composé*  d'an  cuissard  et  d'une  molletière  en  cuir  moulé  et  perforé,  réunis  pnr 
'leux  moiitanls  métalliques  articulés  au  genou  avec  poiut  d'arrêt  ;  une  bottine  avec  éti-ier  est  reliée  par 
"De  articnlutioii  aux  moutauls  métalliques.  Une  forle  baudo  élastique  fixée  aux  deux  extrémités  de  la 
partie  antérieure  supplée  au  tendon  déchiré. 
Lelrier  peut  être  remplacé  par  une  ceinture,  n'étant  destiné  qu'à  empêcher  l'iinp.n  r  il  ,\,.  ,1,  .rendre. 

Mesures  à  prendre  (fig.  762). 


l  ongueurs,  de  A  h  B,  de  li  à  C,  de  C  à  D,  do  I) 
a  E,  de  F  à  G,  ,ie  g  à  H,  de  (I  à  I. 
Circonférences,  K.  I,  M  ^   (,  \<  |;  >^  -j- 


Le  moulage  du  nieHilui;  si  possible  et  une  bot- 
tine. 


21 
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PSEUDARTHROSES.  —  RÉSECTIONS  DES  ARTICULATIONS.  —  LUXATIONS  CONGÉNITALES 

OU  A  RÉPÉTITIONS. 

Appareil  de  Mathieu  pour  les  pscuilf  rlliroscs  do  l'avant-bras  (fig.  IG'J)  

Cet  appareil  est  en  cuir  moulé  perforé  et  ^'  i.  iri  l  uorvuros  d'acier;  il  no  tient  que  l'aTam  a-  ou 
l'avniit-bras  et  la  luniu  avec  ai'ticulatioii  au  poignet,  cola  déiiciiil  du  niveau  do  l.i  place  de  la  psou- 


Mesures  à  prendre. 
I,p  moulage  de  l'aTant-bras  avec  la  main  est  indispeusalile. 


V\<!.  'iG'i. 


Appareil  de  iMatliieu  contre  lapseudarlhrosobuuuralo  et  pour  les  résoctiou^^ 
de  la  tête  de  rhuim^rns  et  du  coude  (lig.  7G;1)  

Cet  iipparcil,  destiné  à  cousnlidor  les  hmw  articulation.-;  de  l  luimcius,  cl  it  ui.uiiteun  U-s  réféqué 
dcVhiimérus  el  du  coude,  est  eu  cuir  moulé  garui  de  biiudol«llos  d'acier. 

Il  se  compose  de  douv  parties  inégales  :  la  supérieure  omboile  les  épaules,  le  haut  de  lu  poitriu 
et  le  bras:  la  seconde  embrasse  l'nvant  bras,  qui  conserve  ainsi  sa  liberté  d'action.  Lue  double  ctur 
niére,  située  au  niveau  du  coude,  permet  les  m.nivements  do  nexion  et  d'extension.  Cet  appareil  a  ét 
(■iii|iIoyA  avec  succès  dans  plusieurs  cas  de  fiiussn  articulation. 


Mesures  à.  prendre 


Il  faut  mouler  on  plâtre  les  épaules  et  les  bi'.i-^ 
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Fig.  ■;64. 


Fig.  765. 


Appareil  de  .Mathieu,  pour  la  psniidarthrosc  fémorale,  et  poUr  les  résections 
(le  la  hanche  (flg.  76i)  

Cet  appareil  est  composé  d'une  ceinture  eu  cuir  nioulô  et  perforé,  qui  entoure  le  bassin,  d'un  embau- 
choir ou  cuissard  en  deux  parties,  qui  à  l'aide  de  crémaillères  latérales  maintient  les  fragments  eu 
contact  et  l'extension  continue.  Deux  montants  latéraux  articulés  au  genou,  à  la  cheville  et  l'exteriio 
à  lu  hanche,  prennent  leur  point  d'appui  sur  le  sol  et  l'ischion  et  déchargent  le  membre  du  poids  du 
corps. 


Mesures  à  prendre  (lig.  76S). 


Longucui-5.  de  B  à  C,  île  C  à  D,  do  1)  i\  E,  do 
Eà  F. 

Circonférences,  R,  P,  0,  N,  M,  L,  K,  G,  H,  l. 
Kcartomcnt,  S,  R'. 


Le  moulage  du  bassin  ef  do  la  cuisse  malade. 
ladi(|uer  le  cdté  malade.  Une  bottine.  Indiquer  lu 
raccourcissement  s'il  existe. 
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Fig.  7G6. 


Fis- 


Appareil  de  Matlïie.u  .contre  la  pseadarthrose  tibiale  (fig.  766).;  

(îet  appareil  est  composé  d'une  molletière  en  cuir  moulé,  articulée  à  la  dieville  ii  un  étrier  plan 
(J:(ii5  une  bottine  lacée.  Deux  montants  latéraux  terminés  sous  le  genou  par  vmc  embrasse  métalUqn' 
prenant  son  point  d'iippui  sur  les  tubérosités  du  tibia  et  sur  le  sol  par  l'étrier  supportent  anc  parti  ' 

Mesures  à,  prendre  (fig.  les). 

Longueurs,  de  0  à  li,  de  E  à  F.  |     Moulage  de  la  jambe  jusqu'au-dessus  du  genou 

Circonférences,  L,  K,  G.  H,  I.  |  indiquer  le  coté  m.iln.l"      .Inniu  i  (..'l'ino 

Appareil  pour  réséqués  du  genou,  de  Mathieu  (fig.  767}  

Cet  appareil  se  compose  d'un  cuissard  et  d'une  chaus.sctte  en  cuir  moulé  fixée  ù  une  semelle  en  ai  io 
ainsi  qu'i  deux  embrasses  garnies  placées  au-dessous  du  genou  cl  au-di-s.sns  de  In  cbeville.  le  ton: 
réuni  à  deux  attelles  en  acier  articulées  à  la  cheville,  un  etrier  est  fixé  lui-même  à  l.i  semelle  en  .icii  • 

sous  laquelle  se  trouve  un  bout  de  pilon  servant  ;'i  .illonr'  i-  I  i  jmnli'  <li  ,w  i  -i-siM".  il  m"  ''I''" 

subi  par  la  perte  des  os  de  l'articulation  du  genou 

Cet  appareil  est  lo  seij  employé  avec  succès. 

Si  le  raccourcissement  est  de  12  conlimélres,  il  est  possible  do  remplacer  le  bout  de  pilon  par  ui 

pioil  arlilicii'l. 

Mesures  à  prendre. 

Longueur  de  la  plante  du  pu  1  ù  li<  <:lievill'' 
—      de  la  cheville  A  l'ischion. 

de  l'ischion  à  la  plante  du  pic.l 


Circouléreuce  en  haut  de  la  cuisse. 

au-dessus  dn  genou, 
au-dessous  du  genou, 
au-di'ssusde  la  cheville 
—         du  bassin. 
Longueur  du  sol  à  la  plante  du  pied. 


jambe  saine. 
Le  Miiiulage  en  plAli-c  et  nne  Imllinc. 
Los  diirérenles  mesures  du  pied  et  le  côtr 
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Ai'p.ir.'ils  (!.'  Malhieii  Ciuiu.  u  s  luxations 
congéiiitiilfS  on  autres,  siniplos  ou  dou- 
bles (Ug.  708). 

Ces  appareils  se  ,\,mi.,>,'n\  .1  m..  ,  :  ih;ui.  .-.i  ouir  moulé 
-  .  fl.iplaiil  e\ai-t.ïment  sur  le  bassin  eu  niaiuleuant  les  tètes 
dos  fômui-s  dans  uu.i  position  aussi  normale  que  possible,  deux 
béi|uillons  ou  des  ressorts  garnis  d'un  i-orset  en  poutil  main- 
tienneut  le  tronc  dans  la  rectitude  et  empi^cbenl  avec  l'.-iide  de 
la  ceinture  antaut  que  possible  le  balau  du  corps;  les  cuissards 
sont  quelquelois  ntk-essairrs.  Pour  bien  construire  cet  appareil 
il  faut  absolument  mouler  en  idàtre  le  tronc  et  le  bassin;  car 
son  application  ne  souffre  pas  la  médiocrité. 

Mesures  à  prendre. 

Moulage  en  plâtre  du  bassin  du  tronc. 

■  inturc  moulée  simple  avec  corset  en 
coutil   sans  cuissière 

(%.  768)  

—         —      avec  rorset  en  coutil,  avp^ 
un  seul  cuissard,  droit 

ou  gauche  

—      avec  corset  en  coutil  et 

double  cuissard  pour  les  deux  côtés 
1  ..le:,  i^urmaintenir  les  luxations  àrépétitionde  ITim  l'i 


Fis.  768. 


"ir  page  69. 


ARTHRITE.  —  TUMEURS  BLANCHES. 

l's  appareils  en  cuir  moulé  se  fout  de  trois  manières:  1»  inamovible;  2"  amovo-inainoviblc  et 
.iiobile. 

faamuviblc,  fait  d'une  seule  pièce  en  cuir  moulé  et  perforé  j^arni  de  ijervure  d'acier. 

•^movo-inamovible,  fait  en  cuir  moulé  et  perforé,  des  montants  on  acier  avec  des  articulations 
•  i  ttente,  ou  li.\e  et  mobile  à  volonté. 

'loliile,  fait  en  cuir  moulé  et  perforé  avec  une  ou  des  articulation.^  libres,  mais  avec  point  d'arrêt 
enipKch.-uit  les  mouvements  trop  étendus  jet  des  montants  en.  acifr. 

.Vltelles  et  gouttières  métalliques  ou  autres,  voir  p.  75. 

—            —       en  caoutcliouc  durci  pour  le  bras  ou  la  jambe,  avec 
pied  pouvant  se  modifier  un  peu  à  l'eau  bouillante   »  » 


Ai,i„i.,ji.  li,,  ..i.iuiii  u  ru  ciiir  uioulé  et  perforé,  garni  de  nervure  d'acie 

(inamovible)  pour  le  poignet  (fig.  7G9)  

Le  niAniH.,  amovo-inamovible,  articulation  d'attente  (fixe  ou  luobVio  à  volonté 
Le  mùrae,  avec  articulation  libre,  mais  limitée  dans  pou  -irti,,)). 


Mesures  à  prendre. 
I.e  moulage  en  pl&Ire  est  indispensable. 


3H 
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'  Mitaiae  élastique  ou  en  peau  de  chien,  voir  page  '2',)i. 


Appareil  inamovible  de  Mathion  en  cuir  moulé  et  perforé,  garni  de  ner- 
vures d'acier,  pour  rarticnlation  de  la  ciievillo  iinalléoles)  

Le  môme,  avec  articulation  d'attente,  fixe  ou  libre  à  volonté  (lîfr.  770)  

Le  uiênie,  mobile,  à  articulation  libre,  mais  limitée  dans  son  action  

Mesures  à  prendre. 
!.c  moulage  en  pl&trc  est  indispensable. 

Bas  élastiques  ou  eu  peau  de  chien,  voir  page  29i. 

yVpparcil  inamovible  en  cuir  moulé  et  perforé,  garni  de  nervures  d'acier, 
pour  le  genou  (fig.  7'îl)  

Le  UMune,  amovo-inamoviblc,  liculation  daltente  fixe  ou  mobile 
à  volonté  

Le  lûRmc,  mobile  avec  articulation  libre,  mais  limitée  dans  sou  action  

(le;  nppiireilà  si'  font  aussi  avec  élricr  ou  ceinture  pour  les  empêcher  de  descendre  quaud  la  jambe 
Cil  Irop  «  oniquo  ou  ti<)(i  nuiigre. 

Ci's  .ippnreilH  ù  arliculation  limitée  se  font  aussi  pour  remédier  :iu  relao.lienicnl  des  lijfameiils  des 
articulalious,  mais  ils  doivent  porter  des  élriers  avec  lioltincs  et  prendre  point  d'.ippui  sur  l'ischion. 

Mesures  à  prendre. 
1,0  moulage  en  pl.ltro  est  indispensable. 

l'iiur  les  appareils  destinés  aux  articulations  de  la  hanche  et  des  verlèbrcs,  voir 
articles  Coxai.oie,  Mal  ds  Pott  LOMBAtnE,  cervical,  etc. 
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COXALGIE. 

Les  appareils  pour  le  traitemeut  .le  lo.  coxalgie  so  divisent  en  quatre  sortes 

Appareils  inamovihlcs. 

—  aniovo-inainovifjlcs. 

Z      t>^:'^!:^:ZJXloses  et  rendre  le.  mouvements  à  la  kan.l.. 

Gouttières  de  Bonnet,  voir  pages  77-"8. 

Mtelles  eu  T  du  professeur  Verneuil,  voir  page  ..). 

—  en  V  du      Péan,  voir  page  75. 

—  droites,  voir  page  75. 

Appareils  à  extension  continue,  voir  page  7  t. 


V\'J.  772. 


Appareil  inaïuovibli;  du  professeur  Viirneuil,  modèle  Mathieu  (lig.  772)  

Ci:t  .-ippareil,  deslini!  ;'i  immobiliser  complètement  l'artii  ultition  do  la  hanche,  ut  lo  genou  eu  m<>me 
temps,  e«t  fait  d'une  .-«eule  pince  en  cuir  moulé  el  prrforé;  il  est  garni  de  nervure  d'ueier. 

Cet  appareil  se  fait  avec  une  urtieulalion  lihrc  au  gi-nnu  ;  il  so  fait  aussi  vcuaut  seulomoul  jusqu'an 
genou,  c'est-à-dire  ue  pronaut  (|uc  la  hauclio  et  la  cuisse  du  cAto  malade. 
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Appareil  amovo-inaiïiovible  ujodèlo  Mathieu  (flg.  773).. 

r.tfl  api^nreil,  sntiiblablc  au  piùcod.Mit,  |)osscdc  une  articulation  à  la  liancUi;.-  Une  rréw 
I  l  pièce  du  l)as.sla  pt  lu  hanche  sort  à  faire  de  l  oxtension,  à  diniinupr  l'eoselluro  et  i 
l  al  ticulaliou  ;  pile  s'enlève  à  volonté. 

Il  sp  fait  Hussi  comme  le  précédent,  anit  avec  une  urtipulation  liluo  r  i 
ju.squ'au  genou. 

Mesures  à  prendre. 
Le  moulage  en  plàtro  du  bassin  depuis  les  seins  jusqu'au  pied  est  indispensabi 


"11,  soit  vcnaut  seulenn-i 


Fig.  774. 


Fig.  775. 


Fig.  776. 


Appareil  de  Mathieu,  avec  crémaillère  à  la  hanche,  destiné  à  remédier  aux 
difformités  et  au.\-  b'-i  ■  qui  succèdent  le  plus  souvent  aux  coxalgie? 
guéries  (flg.  774).   

l.e  même,  simple,  saij.-  c  iciii.iillére  (flg.  775)  

Le  but  de  ces  appareils  est  de  s'opposer  pendant  la  marche  i  la  luxalioi'i  du  fémur  hors  de  la  • 
«olyloïde.  de  lutter  contre  l'ensellure  et  le  riiocourcisscmonl  ou  rallongement  «lu  membre. 

Il«  se  composent  d'une  ceinture  en  cuir,  moulée,  surmontée  de  ht'ciuilloii»,  un  cuîs.sard  en  deuv 
pii^ccs,  qui,  à  l'aide  do  ileux  crémaillères,  lait  l  oilenslon  et  In  contre-cilensioii,  d'une  jambière  cl  d'un 
étrier  fixé  dans  une  bottine  et  articulé  à  la  cliovillp;  un  second  cuissard  souple  sert  à  maii,ilenir  h 
ceinture  dans  sa  position. 

Mesures  à  prendre  (fig.  778). 


Longueurs:  do  A  ù  B,  taille  il>'  I:      ('.,  grand 
trorhanter, 
de  C  à  I),  de  D  à  E,  de  E  i.  F. 
—         de  X  jiériiiée  à  0. 


Circonférences  :  R,  P,  0,  N,  M,  I.,  K,  C,  M.  1. 
T,  U,  V. 

Le  moulngii  du  bassin  et  une  bottine. 
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Fi".  777. 


Fig.  778. 


Appareil  de  Malhip.u  pour  l'éoarteinent  des  cuisses  dans  les  ankyloses, 
suite  de  la  coxalgie  (fig.  777)  

Cet  appareil  est  composé  de  deux  cuissaid.--  entiers  eu  cuir  moulé  el  perforé,  portant,  chacun,  deux  demi- 
■mbrasses  ialeriies  réunies  par  uu  moulant  en  acier:  uu  parallélogramme  fixé  à  ces  deux  montants 
<rrt,  à  l'aide  d'uuc  vis  centrale,  ii  écarter  el  &  rompre  les  ankylosos  de  l'artioulation  coxo-fé  morale. 


Mesures  à  prendre  (Dg.  778). 


Longueur  ;  de  A 
le  G  &  H. 


n.  .1.;  !•:  ù  F.   I     Circonféronecs  :  A,  K,  I;.       I,  II. 


.\ppareil  de  nuit  de  Mathieu  pour  l'extension 
après  la  guërison  de  la  coxalgie  (fig.  779).. 

Cet  appareil  est  composé  de  deux  demÏTonisswirdi  eu  cqir 
moulé  et  garni,  réunis  par  une  tige  à  crémaillère,  qui  permet 
de  porter  la  cuisse  dans  l'abduction,  et  qui  produit  l'extension 
"t  la  contre-exlensiou  permanentes. 

Mesures  à  prendre  (fig.  778). 

C<Ué  malade  :  longueur,  K  it  B. 

—  circonférence,  K  et  B, 

Côté  sain  :  longueur,  U  à  I. 

rirconfirenre,  (i  et  I. 
l'ingur.ur,  de  C  à  0. 


Fig.  770. 
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TORTICOLIS,  MAL  DE  POTT  CERVICAL  ET  MAUVAISES  INCLINAISONS  DE  LA  TÈTE. 


Vis.  780. 


-Mincrvp,  tle  Mrilliieu  .simple  avec  calotte,  enveloppant  la  tête  (fi;:  "SO"'  .  . . 

—  avec  oreilles  

—  —        avec  collier  (fîg.  781)  

Lu  minerve  à  calotte  et  ft  oreilles  se  compose  d'une  ceinture  en  cuir  moulé,  sur  laquelle  vii  :.i 
prenrire  point  d'appui  une  tige  ilors.ile;  cette  tige  est  cousoliilée  par  une  traverse  qui  pas.se  sous 
les  aisselles  et  se  n,xc  eu  contouruaut  les  épaules  au  moyen  de  deux  bretelles  1),  qui  viennent  s':itl:ieli<T 
par  derri(!re. 

A  la  partie  supérieure  de  la  tige  dorsale,  près  do  la  nuque,  un  mécanisme  en  gcnouiIl<  i 
dispose  de  manière  à  recevoir  une  boule  terminant  la  lige  qui  supporte  la  minerve  fixant  la  totc. 

On  imprime  à  la  tète  les  niouvomonts  jugés  nécessaires,  puis  on  fixe  l'arliculition  à  l'aido  de  tro  - 
vis  plucécs^ur  la  genouillère. 

Mesures  à  prendre. 


Circonférence  de  la  taille. 
—         du  bassin. 


de  la  poitrine,  en  passant  sous 

les  brus., 
de  la  této  en  passant  sur  le  frout. 
du  la  tétc  en  passant  sous  le 


menton  et  sur  la  partie  supérieure  de  la  tt^lc 
Longueur  de  In  ceinture  à  la  nuquo. 
Largeur  d'uTie  épaule  ii  l'autre. 

—      d'une  oreille  :'i  1' ui'n'.  m  pnssanl  :• 
rièra  la  lèti'. 


La  minerve  à  collier  (Og.  78.1),  faite  dans  le  genre  de  In  précédente,  porte  deux  béquillons  fiios  i  ' 
ecinture  d  maintenant  les  deux  épaules  ù  là  même  lianteur  ;  un  cullier  en  cuir  moulé,  fivimt  et  souir 
nnnt  la  tétc,  est  mû.  par  deux  crémaillères,  qui  prennent  bnir  poliil  d  appui  sur  les  béquillons  cl  en 
d"S'<'>us  du  mcnbiin. 

Mesures  à  prendre. 
€uraine  pour  l'appareil  précédent,  plus  le  moulage  du  cou. 
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Colliers  en  cuir  moulé  de  Mathieu  (fig.  782-783)  

Iii  i.^peudarament  du  torticolis  et  des  mauvaises  ioclinnisons  de  la  tête,  cet  appareil  a  pour  effet  di- 
si.iil.iger  en  grande  partie  la  colouue  rachidieniie  du  poids  di!  la  tète,  pu  équililiraiit  le  poids  sur 
I<;  buste  tout  eulier. 

La  ligure  782  représente  le  collier  eu  cuir  moulé  divisé  en  deux  parties  reliées  par  quatre  petites 
crémaillères  servant  à  redressiT  pelit  à  petit  les  mauvaises  incliuaisnns  de  la  téte  produites  par  la 
rétraction  du  sterno-mastoïdien  ;  la  séparation  qui  existe  entre  la  partie  inférieure  et  supéri'mre  permet 
de  tenir  à  découvert  les  tuhes  à  drainage  et  les  pansements  qu'on  place  dans  les  cas  de  suppuratiou» 
dans  le  traitement  du  mal  de  Pott  très  avancé. 

I.a  figure  783  représente  le  collier  simple  en  cuir  moulé,  criblé  de  trous  et  garni  de  nervures  d'acier 
pour  immobiliser  le  cou  dans  le  mal  de  l^ott  cervical. 


Mesurés  à  prendre. 
Mouler  en  plaire  la  base  de  la  tète,  le  cou  et  les  épaules. 

CoUier  en  caoutchouc  et  à  boudin  pouvant  se  gonfler  à  volonté-  pour  main- 
tenir la  tète  après  la  guérisou  du  mal  de  Pott  cervical  
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MAL  OE  POTT  DORSAL. 

Cuirasse  avec  épaulettes  et  collier  

—  —         et  meutouuière  

Ces  deux  formes  d'appareils,  faits  dans  le  genre  <los  cuirussM  suivante»,  5<„a  d,->l,ii..es  au  lual 
1  ott  -le  In  partie  supérieure  de  la  colonne  vertcbr.ile,  prùs  des  vertèbres  cr  rvkales. 

Gouttière  de  Bonnet  entière  et  dorsale,  voir  page  78. 


Fig.  784. 


l-ig.  785. 


Ciiir. ■  r,  l'iiii  !i .nl,'' il^'  ^^■l^li(H^  ra  deux  pièces,  ,i\ ce  !ic;([uillons  (fig.  784i. 

sans  béquillons  

—  —  avec  épaulettes  

—  —  en  une  pièce,  avec  béquillons  

—  —  —  sans  béquillons  (fig.  785)  

—  —  —  avec  épaulettes  

—  —          garnie  de  nervure."»  d'acier,  et  criblée  de  trous 
pour  faciliter  le  passage  de  l'air  et  rendre  l'appareil  plus  léger  

Cet  appareil  est  destiné  h  immobiliser  le  tronc  d'une  manii>re  complète,  A  soutenir  sans  g(^uer,  c'e>l 
i-dire  (  u  prenant  son  point  d'appui  sur  toute  la  surface  du  Irouc  et  du  bassin.  Il  rend  de  très  pr.inds 
services  dans  les  diirérentes  afrectious  des  os  ou  dt^s  articulations  d>î  la  colonne  vertébrale,  <>t  w  peut 
ôtre  remplacé  par  aucun  corset  à  tuteur,  son  actioa  étant  cuniplètcmeut  dilTérentc. 

Mesures  à  prendre. 

Il  f.iiit  un  moulage  du  torse;  il  doit  Atre  pris  I  dos.  les  cuisses  eu  demi-lle\ion.  de  manière  à  avpir 
nvnc  le  plus  grand  soin  :  le  malade  couché  sur  le  I  la  colonne  vertébrale  aussi  droite  i]»"  possible. 
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MAL  DE  POTT  COMMENÇANT  ET  COURBURES  DE  LA  COLONNE  VERTÉBRALE. 


BarK|,,.s,ie  tarlatane  plâtrées,  dans  une  boîtefer-blanc 
li  bandes  de  fer-blanc 


Cet  appiireil  est  desliné  ii  faire  lupplication  des 


90 


Fig.  780. 

Appareil  de  suspension  avec  3  bâtons  brisés  de  Sn^ms  (fi"  Tsr,' 

!>•  môme,  sans  bâtons   j-  -   v  ^.  .   

Maillot  en  laine  ou  jakel  jq 

 •   1.^  . 


sible  d  ol.len.r  comme  rodres.seraeut.  Ou  l'emploie  aussi  pour  le  moulage  dans  1 

Lit  orthopédique  

-Matelas  ort.hopédiqut;  


eitleusiou  forcée. 


P03- 


32-2 
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Mflsures  à  prendre  pour  Iws  corsets  en 
coutil,  il  béquillouH,  ou  &  traction  éla!>tii|ii 
(fig.  7(.:7). 

Longueurs,  de  G  (aiss«ll«)  à  E,  cl'  !  •  !■ 
(le  A  à  B,  deviint  al  derrière. 

Circonléreuces,  G,  K,  E  nt  D. 

lîcartemoni,  de  C  à  C 

l.c  moulage  du  Imasiii  doit  ^tre  pri^  pom 
In  confection  des  corsets  à.  béquillous  et  à 
traction  élastique. 

Pour  les  cpaulottes,  il  fnnt  pi-endro  In  cir- 
conférence de  l'épaule,  en  passant  par-''."5-ii- 
l'aisselle. 

Épaulettes  en  coutil. 

—       eu  soie. 
Appareil,  dit  ccrf-volant,  (IcsUdc  à 
appliquer  les  omoplates,  à  rejeter 
les  épaules  en  arriùre,  età  ef  n  !■  r 
la  poitrine. 


Fiiï.  787. 


Kic.  7SS. 


Fig.  789. 


Corset  en  coutil,  avec  bôquillons  (fig.  780  

Ce  corset  est  dcstinA  à  remplacer  la  cuirasse  on  cuir  moulé,  après  la  gncrison  du  mal  de  l'oit  ver- 
téhral.  t..  poids  de  la  partie  supérieure  du  tronc  est  .soutenu  par  les  deux  lH.,,«.llons 
prendre  leur  point  d  appui  sur  lo  bassin.  Il  est  aussi  employé  pour  remédier  aux  legéo-i  déviations 
de  la  colonne  vcrtélinilc. 
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Corsi-t  eu  coutil  i,Ug.   

Ce  cor...l.  fait  comme  1«  précédout,  mais  sans  Wqi.iUons,  est  bMm  ù  l'aiUo  de  solides  ressort» 
d'acier  places  saiv.u.l  la  position  ou  le  genro  de  lu  doviatioa.  Il  est  destiue  aux  légères  courbures  de 
Il  colonne  veilcLralc. 

Mesures  à  prendre. 
(Voir  lig.  787.) 


Fi^.  791. 


:  -iiiture  à  bftquillon  destinée  à  suppcM-ter  le  torse  en  prPuanl  son  pt)Snt 
'  l'appui  sur  le  bassin  (Qg.  790).  

L';s  liéquillons  C  sont  munis  d'un  nu  ciiui.-,ni,;  (jui  juTuict  do  Us  alloufjor  Ou  do  les  raccourcir, 
I  ■•.Irémiti;  antérieure  de  chaque  croissant  porte  une  hrclellc  qui  va  se  tîxeV  nu  coté  rtpposé  de  la  coin- 
:  ir.:  aliu  de  porter  les  épaules  en  arrière.  Dans  les  scolioses  plus  graves,  on  y  ajoute  uûe  tige  dorsale  ; 
'  qui  triuisformo  1  appareil  eu  uue  ceinture  à  levier  et  à  force  élastique. 

Mesures  à  px-endre. 
(Voir  lig.  -,81.) 


Corset  àpres.sion  élasticiuc  de  Alalhiou  (Ug.  791)  

I.appareil  représenté  par  cette  figure  est  de.tiné  à  remplacer  l'action  des  mu.rles  paralysés-  les 
.....ivcments,  qui  normalement  doivent  être  exécutes  par  rjullueure  de  ces  or-u.e^  s  .,.(  ' 

l.au.loletles  élastiques.  L'idée  première  appartient'.  M.  Kiga  Tde  Oa  la  )       ^  a  "te  nÙnn, 
appareils  orlliopédiques  et  perfectiouuee  en  i85i!  par  L.  Mathieu.  "       ^PPl'quee  aux 


Mesures  à  prendre. 
(Voir  fig.  787.) 
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Fig.  792.  Fig.  783. 


Appareils  du  D'  Bouland  et  Mathieu  destinés  à  comliattre  les  grandes  dévia- 
tions de  la  colonne  vertébrale  (fig.  "192-793)  

Ces  appareils,  en  cuir  moulé  et  perforéi  forment  deux  petites  cuirasses  divisées  en  deui  ou  tmi- 
parties  mobiles  reliées  entre  elles,  soif  pur  des  liens  métalliques,  éhisllques  ou  autres,  soit  par  fle-- 
crémaillèi'cs  destinées  à  éloigner  Ces  pièces  les  unes  des  autres.  La  partie  inférieure  forme  ceinture 
entourant  et  G.vant  solidement  le  bassin.  La  partie  supérieure  prend  son  point  d'appui  sur  le  haut  du 
torse  et  sous  les  aisselles. 

Pour  fabriquer  ces  appareils,  la  présence  du  malade  est  indispensable  eu  raison  des  os.«ais  méticuleui 
auxquels  il  faut  se  livrer. 

Mesures  à  prendre. 
Lu  moulage  du  buste  pris  pendant  la  suspension,  avec  appareil  de  Sajres. 
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PROTHÈSE 


APPAREIL  REMÉDIANT  AU  DÉFAUT  DE  DÉVELOPPEMENT  DU  MEMBRE  INFÉRIEUR. 

(JIATUIEU.) 


Fif*.  795. 


Appareil  prothétiquc  destiné  à  réRulariscr  la  iu;ii  dii; 
en  donnant  au  membre  affecté  la  longueur  qui  lui 
manque  

n  se  compose  tl'uu  cuissard  en  cuir,  qui  se  relie  à  l'aido  d'une  double 
tige  articulée  à  uuc  hotte  eu  cuir  moulo  diins  laquelle  entre  la  jambe  et 
II'  pii.'d  ;  ce  dernier  repose  sur  une  semelle  prolongée  par  une  armature 
'i  nu  moyen  d'un  mollet  et  d'une  articulation  à  un  pied  artificiel.  Ces 
i|  i     ril5  une  fois  appliqués  peuvent  tromper  l'iEil  le  pins  exercé. 

Mesures  à  prendre. 

L.  s  mêmes  que  pour  amputé  de  jambe,  plui  le  moulage  du  membre 
non  développé. 

APPAREIL  DESTINÉ  A  REMÉDIER  AUX  AMPUTATIONS  PARTIELLES 
DU  PIED  (lig.  796).  (m.\tuieu.) 

Çcl  appareil  est  composé  d'une  Jambière  en  cuir  moule  prenant  d  - 
puis  le  geuou  ou  il  prend  une  partie  de  son  point  d'nppiii  jusqu'au  bas  de 
la  jandie;  il  entoure  le  moignon  qu'il  protège  et  qu'il  soutient.  Un  bout 

rl    i,;  .1  f.iii.-rl.'  •  .  ■•i(..|(-l<i  l'appareil. 

Mesures  à  prendre. 
'  lie.  li;  moulage  exact  de  In  junibe  et  du  moignon. 
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APPAREILS  DESTINÉS  AUX  AMPUTES  DE  LA  JAMBE. 

PILOXS  ET  JAMBES  AHTIPICIKL'.ES. 


Pilon  ordinaire  en  bois  noir,  avec  conssin  pour  le  genou  (fig.  7;i' 

Le  même,  avec  Cf:inturc  articulée,  monture  en  acier,  ceinture  seml)iiil)le  à 

celle  figiir(';e  ;i  I.i  fii'  SOO  

Pilon  articulé. .   

Ce  pilon,  fuit  comme  Jn  .jamho  iirlilicicllc  (lig.  7fl8),  (lorlo  à  la  du  [licd  Biliriilo  un  hout 

piluD  oi'diiiiiii'f. 

liuiiltc  arlificicllc  par  amputation  nialléolaire  ou  su«  innIléolaire;  articu- 
l.ilion  libre  au  genou,  piud  articulé  avec  ou  sans  ceint  ure,  et  compensateur 
ùlasli(|Ui:  (lig.  7!)8)  
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Fig.  799. 


Fifîi  800. 


.lambp.  artificielle  pour  amputation  dtins  la  coriUnuilé  des  os  de  la  jambe, 
du  tiers  inférieur  au  lieu  d "élection,  articulation  libre  au  genou,  avec  où 
-lUs  ceinture,  a  compensateur  élastique  (lig.  799)  

.lainhe  artificielle  pour  marcher  sur  le  genou  ou  pour  les  désarticulés  du 
senou  :  articulation  avec  verrou  fixateur  au  genou;  pied  articulé,  cein- 
lure  articulée,  avec  ou  sans  compensateur  élastique  (fig.  800)  

Ces  jambes  art;(i.  i..Iles  sont  romposoes  :  d'un  cuissard  ea  cuir  moulé  et  pcrlon.,  avec  ou  sans  oni- 
hrnssos  mcf.illiques :  <fune  jnmbi.^re  en  cuir  inoiiK-,  avec  une  embrasse  mélallinu,.  en  avunt  du  «cnoi, 
et  prenant  une  partie  de  son  point  d  appui  sur  les  tubérosiles  du  libiu.  Dnn  montants  intei  uo  r! 
externe,  arheule.  au  genou,  sont  excentrés  en  avant,  ce  qui  .lo„n.  plus  dassursucc  el  de  solidité  dan. 
la  station  debout. 

l'uur  les  mesures  à  prendre  p-uir  la  ron-erliou  de  ces  appareils,  voir  ù  la  page  suivant,.. 


328 


MATHIEU,  boulevard  Saint-Germain,  113. 


MANIÈRE  DE  PRENDRE  LES  MESURES  POUR  LA  FABRICATION  DES  PILONS  ET  DES 
JAMBES  ARTIFICIELLES  POUR  AMPUTÉS  DE  JAMBE  (fig.  801-802). 


tig.  801. 


Fis.  802. 


Mesarea  à  prendre. 


Côté  sain. 
Longiieaf      l'isfthion  I  au  genou  A. 
—      du  genou  A  i  la  cheville  G. 
de  la  ctievllle  C  au  sol  S.- 
Circonfércuce  do  lu  cheville  C. 

Câté  amputé. 

ludi(|uer  le  côté. 

Longueur  du  genou  A  ù  l'extrémité  du  mc^i gnon  H. 


Circonférence  du  bnssin. 

—  du  haut  de  la  cuisse  H. 

—  au-dessus  du  genou  G. 

—  au-dessous  du  genou  F. 

—  nu  bout  du  nioigunu  K. 

IViur  une  jambe  iirliliciclle,  donuoi-  le  mmilp  d 
la  jambe  amimlée  si  cela  e.«t  possible,  et  une  botliii' 

Pour  un  pilon  à  marcher  sur  le  gei'OM  iIimhh 
le  diamôlfe  transversal  du  gcuou  plie. 
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APPAREILS  DESTINÉS  AUX  AMPUTÉS  DE  LA  CUISSE. 

PILONS  SIMPLES  ET  ARTICULÉS. 


Fig.  803. 


Fig.  804. 


Pilon  ordinaire  en  bois  noir  (lig  803) 

"  d^piio^^i^^^îlg.ïl^"''^^'      - ^e;-;;nibf^.y à cèii; 

-  articulé  au  genou,  modèle  adopté  par  le  liunistVrV  d;."kgu;rre'(fig."804y. 

Cet  app.ircil  se  compose  d'un  cuiss.irH  on  n..;-  „    i-  ... 
en  B  a»  genou  ;  cel.e  articulation  1  fi  le  Z  T  -eZ  I' : °H  '""/''^  "^-^ 
l'on  dégage  pour  la  Hexion  quand  la  nersonnP  vont  T,      '  P"""""  rectiligno,  et  que 

bol,  dont  le  bout  D  est  e„\aoulcl>or  c^urr L  d  ^^^^^^^ 
ceinture  articulée  ell^^éme  au  cuissard  par  la  pSeiUr'"  "  '  '  ' 


le  tout  se  fixe  avec  une 
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JAMBES  ARTIFICIELLES  DESTINÉES  AUX  AMPUTÉS  DE  LA  CUISSE. 


Jambe  artificielle,  articulatiou  avec  verrou  fixateur  au  gpiiou,  monlanl 
externn  au  iiiollct,  pied  articulé,  ceinture  articulée,  compensateur  élas- 
lique  (fig.  8(j5>  

Le  môme,  avec  l'articulation  libre  au  geuou  

.lamhn  artificielle,  articulation  libre  au  genou,  mollet  eu  cuir  moule,  .ivi>c 
montant  cculr.il.          «irticiilc,  Peinture  ailienir c,  cmnin  ii^itli'iir 
lique  (fig.  8l;(!)  
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JAMBE  ARTIFICIELLE  POUR  AMPUTÉS 
DE  CUISSE. 


Fijr.  807. 


Jaiube  arliQcielle  de  Mathieu, 
destinée  aux  amputés  de  la  par- 
tie supérieure  de  la  cuisse,  arti- 
culation au  genou,  avecverrou 
automoteur,  mollet  on  cuir 
moule  avec  montant  central, 
pied  articulé  fais.inl  fonction- 
ner le  verrou  pendant  la  mar- 
che, ceinture  articulée,  com- 
pensateur élastique  (lîg.  Si<Tj. 
(Le  verrou  automoteur  fixe  le 
genou,  le  corps  étant  appuyé 
sur  la  jambe,ct  lui  rend  la  liberté 
au  moment  de  franchir  le  pas.) 
Pour  monter  à  cheval,  le  mon- 
tantinternc  se  fait  en  fourche. . 

Cesjdmhe»  sont  construitp-i  dnns  la'  nu-tn 
■  litions  f(ue  les  précédoiUcs. 


MANIÈRE  DE  PRENDRE  LES  MESURES  POUR 
LA  FABRICATION  DES  APPAREILS  POUR 
AMPUTES  DE  CUISSE  (fig.  808). 


Ct 

Fig.  808. 


Mesures  à  prendre. 
Côte  amputé. 

Indiquer  le  côté. 

Longueur  da  l'iscliiou  A  iiu  bout  du  moigiinu  B. 
Circonférence  de  la  taille  E. 

—  du  haut  de  la  cuisse  H. 

—  du  moigimu  C. 

Pour  une  jambe  urtincl.-Ue,  le  moule  do  la  cuisse 
iimpuloe  est  uécessairo  pour  une  bonne  applica- 
tion ;  une  bottine  pour  faire  le  pied. 

Pour  uu  pilon  les  mesures  suffisent. 

Côté  sain. 

Longueur  do  l'ischion  A  au  genou  F. 

—  du  genou  F  h  la  clicville. 

—  de  lu  cheville  au  sol  G. 
Circonférence  au-dessus  du  genou. 

—  au-dessoua  du  geuou. 

—  ttu-dessm  do  la  cl:oville 
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APPAREILS  POUR  DÉSARTICULÉS  DE  LA  CUISSE. 


Fig.  809.  Fig.  810. 


Pilon  articulé  eu  deux  pièces,  avec  ceinture  en  cuir  moulé,  cuispard,  com- 
pensateur et  fi.\ateur,  verrou  pour  l'ailiculation  de  la  hanche  (Og.  809).. 

Jambe  artificielle,  articulée  au  genou  et  à  la  hanche;  ven^ou  fixant  les 
deux  articulations,  pied  articulé  seulement  au  talon  antérieur,  pièce  de 
bassin  eu  cuir  moulé,  compensateur  élastique  et  cuissai'd  lixateur  (fig.  810). 

Ces  appareils  se  composent  d'une  pièce  en  cuir  moulé  cl  perforé,  enveloppiiiil  enlièremeol  le  liafM 
el  le  moignon  jusqu'au  périnée;  à.  ceUe  pièce  se  fixe,  à  l'aide  d'une  forte  articulntion,  soit  K-  pili. 
soit  le  cuissard  de  la  jambe  artiliciulle  ;  une  bande  éinstique  placée  en  avant  lui  pernu-l  1.'  f).  >i 
la  charnière  est  limitée  et  uc  permet  aux  mouvements  que  la  longueur  du  pas. 

Mesures  à  prendre. 

Les  mêmej  que  pour  l'ampulé  de  la  cuisse,  plus  le  muulugo  entier  du  bassin. 
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APPAREILS  POUR  LES  AMPUTATIONS  PARTIELLES  OE  LA  MAIN. 


Fig.  811.  Fig.  812. 

Appareil  pour  rampulaiion  du  pouce  ou  des  autres  doigts  (fig.  811-812).... 

Cet  appareil  se  compose  d'un  petit  embauchoir  en  cuir  s'appliquant  exactement  sur  le  petit  moignon 
(  l  recouvrant  en  partie  l'éminence  thénar  sur  laquelle  sa  monte  un  pouce  articulé  en  bois;  le  tout  se 
lixe  au  poignet  i  l'aide  d'un  bracelet  en  cuir. 

Mesures  à  prendre. 

il  faut  le  moule  evoct  do  la  main  et  un  gant. 

îious  faisons  de  même  pour  tous  les  autres  doigts  et  pour  les  portions  des  mains  (fig.  812). 


Appareil  pour  l'ampulation  de  tous  les  doigts  (lîg.  813)  

Cet  appareil  se  compose  d'un  brassard  en  cuir,  surmonté  d'une  espèce  de  spatule  eu  l'orme  de  pelle 
sur  laquelle  la  paume  de  la  main  vient  prendre  nn  fort  point  d'appui  en  l'ormaut  une  sorte  de  pince, 
ce  qui  permet  à  l'amputé  de  saisir  toute  espèce  d'objets  et  môme  d'écrire. 

Mesures  à  prendre. 
Paire  mouler  en  plillre  l'avant-bras  ;  c'est  le  meilleur  moyen  de  bien  construire  l'appareil. 
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APPAREILS  DESTINÉS  AUX  AMPUTÉS  DE  L'AVANT-BRAS  ET  OU  POIGNET. 


Ff^  S  11. 


Avant-b)  ,i>  ijl  ;  i>  i  uu  ,,.^1  u  '  la;,  avec  COurron  iu.ujL  ai  li'/'JiaLiou  .m  cuu.ni, 
anneau,  crochet  et  uiain  rigide  avec  pouce  articulé,  jJour  auj^juté  du 
;)Oignet  ou  au-dessus  (iu  poiguot  (ftg.  814)  

i.:;  même,  avec  articulation  métallique  au  coude  et  brassard  pour  les  am- 
putations au-dessus  du  tiers  inférieur  de  l'avant-bru 

Cet  appmeil  est  oomposé  d'un  embauchoir  en  cuir  muulé,  garni  de  bandelettes  d'acier  se  réuni:>!>anl 
l'ii  une  capsule  sur  laquelle  se  ilxenl  les  pièces  et  outils  uccessaires  au  travail  de  l'amputé, 
l'n  bracelet  en  cuir  relie  l'appareil  au  bras  et  lui  donue  ainsi  une  grande  Qitité. 
Nous  construisons  aussi  des  mains  pouvant  se  lixer  à  un  ouvre-molgnou, 

Mesures  à  prendre. 

;Voir  li;.' 


Fig.  815. 


Avant-bras  avec  main,  pouce  et  index  arlicuU's;  les  autros  doigts  rigides; 
articulation  au  coude,  mouvement  di;  rotation  au  poignet;  crochet, 
anneau,  couteau  ou  fourchette  se  fixant  dans  le  creux  de  la  muin  (fig.  8I&). 

Le  même,  avec  main  et  tous  les  doigts  articulés  


Ces  appareils  sont  destinas  aux  ainputéii  au-desaus  du  poignet. 


MATHIEU  boulevard  Saint-risrmain,  M3. 
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Pig.  816, 

Avant-bras  artificiel  avec  laain,  pouce  et  index  articulés;  cercle  coucmi- 
Irique;  articulation  au  courle  et  hrassard  en  cuir  moulé;  crochet,  anneau, 
iiiiirchette  et  couteau  s'ajustant  dans  le  creux  de  la  main  (flg.  81C)  

!    même,  avec  main  et  tous  les  objets  articulé-  

Tl'î  appareils  sout  ilesliiiéi  aux  amputés  au-dassus  du  tiei.s  luL-i'iciir  de  ruvant-biud. 


Fi".  817. 


Mesures  à  prendre  (amputation  du  bias  ;  indiquer  lo  c6t6  amputo). 
ilembn:  amputé.  Membre  sain. 


l  ongueur  de  A  i  11. 
'  îrcoiiféreuce  de  l'., 

—  Ho  I). 

—  de  (1. 


r.ongui'-ur  de  V  ù  ![. 
Ciicoufûreuce  de  K. 

—         de  I. 
DoiiuCr  le  moulage  eu  plutrc  du  moiguuu  et 
la  niaiu. 
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APPAREILS  DESTINÉS  AUX  AMPUTATIONS  DU  BRAS  (HUMÉRUS; 


Fig.  818. 

Bras  ouvrier  et  agricole,  non  articulé,  mais  fléchi  avec  anneau,  crochet, 
main  rigide,  pouce  articulé,  se  fixant  sur  l'extréniilé  du  manchon;  une 
forte  brassière  eu  tissu  fixe  le  bras  et  l'épaule  (fig.  818)  


Fig.  819. 


Bras  ouvrier  ou  agricole,  articulé  au  coude,  avec  crémaillère  d'arrAt,  se 
fixant  dans  tous  les  angles;  anneau,  crochet,  main  rigide  et  pouce  arti- 
cules se  uuiiitaul  sur  l'extrémité;  une  forte  brassière      tissu  lix.-  le  l.r.T^ 

à  l'épaule  lig.  819)  

Mosaros  à  prendre 
(Voir  llp.  8Î4.) 
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Bras  arlidciel  articulé  au  coude,  avec  ou  sians  arrêt,  cercle  couc'cnlHque 
à  l'avdnt-liras,  maiu  avec  pouce  et  index  articulés,  anneau,  crochet, 
fourchette  ou  couteau  se  fixant  dans  le  creux  de  la  main  ;  brassière  pour 
maintenir  le  bras  ■  

i  ;  même,  avec  tous  les  doigts  de  la  main  articiilés  ;  

i;i  is  artificiel  articulé  au  coude,  avec  ou  sans  arrêt,  cercle  concentrique  au 
bras  et  à  l'avant  bras,  avec  lequel  on  peut  produire  l'adduction  et  l'ab- 
•luction;  main  avec  le  pouce  et  l'index  articulés  ;  anueau,  crochet,  four- 
chette, ou  couteau  se  fixant  dans  le  creux  de  !a  m,-(in  ;  hr.issiiTe  pour 
maintenir  le  bras  (flg.  820)  


I>'urehette  avec  lauie  pour  aniijuté  du  bras  (lig.  821)  

"ulcau  pour  amputé  du  bras  ((ig.  822)  

'  ■  '  '  i  cou|ier  les  ongles,  avecxure-ongles  et  étricrs  

à  ongles  avec,  lige  articulée  

ii-ux  objets  SB  (i»cnl  sur  le  Iwnl  fi"uiic  toilette. 
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BRAS  ARTIFICIEL  mifilt  ET  CONSTRUIT  PAR  L.  MATHIEU  POUR  FEU  ROGER 

DE  L'OPÉRA  (fig.  823). 

COLHONXË  l>,\M  I,A  KACU:,Té  DE  MÉDIîni.MC  DE  PARIR    PlUX  n-.niiiKii,  1802;. 


Fi''.  8-23. 


1^11  IKV),  M.  L.  iVhiHiieu  lut  iip-ielo  par  M.  Rogc  r,  de  l'Opi-ra  ("lui 
l  nvanl-bras  droit),  pour  coiisiruin?  nu  appareil  prolliétiqiie 
(]ui  permit  à  cet  émiiiont  artiste  de  reparaître  sur  la  scôiie. 

Ln  prolilërne  était  le  suivant  i  I'  laii'é  mouvoir  eu  ti)U.s 
sens  les  doigts,  le  poignet  et  l'avant-bfas  ;  i""  pernictlre  au 
doigt  de  s'appliquer  sur  la  poitrine,  de  pouvoir  s'étendre, 
l'élever  au-dessus  de  la  tiile,  le  porter  en  arrière,  en  dehors,  etc. 

To  isees  nnuverneiits.  M;  Mathieu  les  a  olilenus  à  la  grande 
sati<l'artion  de  M.  Ftoger,  qui,  de  son  vivant  s'est  sérvi  exelu- 
.îîvemciit  de  son  appareil, 

Mesvires  à  prendre  (anlput.Ltlon  du  lirai  (flg:  iî\) 
Indiquer  le  roté  nniputéi 


vcuait 


Mrimbrn  ampu'é. 

Longueur  do  A  à  B. 

d?  N  il  R. 
Oircoariireiice  de  D. 
-         de  C. 

Afpmbre  sain. 
Longueur  de  K  A  C. 


Longueur  de  II  A  fi. 

—        de  (i  à  Ai. 
Cirt^o'nWrcnee  de  I. 

deK. 

I.. 

Luii^ii  A  à  II. 

Donner  le  moulage  du  moi- 
Knon  lie  l.i  main  et  un  gant. 


FiK.  82 i. 
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APPAREILS  DESTINÉS  AUX  DÉSARTICULÉS  DE  L'ÉPAULE. 


fJra'5  ouvrier  ou  agricole  entier,  articulé  au  coude,  avec  crémaillère  d'arrêt, 
articulation  A  répanlc;  forte  brassière  en  cuir  moulé  entourant  tout  le 
thfU'ax;  crochnt,  anneau,  main  rigide,  pouce  articulé  '.  

liras»  entier  articulé  au  coude,  avec  point  d'arrêt,  articulation  ;\  Tépaule  ; 
cercle  concentrique  au  bras;  main  avec  pouôe  et  index  articulés  ;  anneau, 
crochet  sf  fixant  dans  le  creux  de  la  main  ;  forte  brassièn;  en  cuir  moulé, 
ou  derni-bi'assliM'c  en  tissu  {Cisr.  S?."»)  

t,"'  tn'^iue.  avec  C'Tcle  roiii'nntriqop  à  l'avant-bras  ;  miin  avec  tons  1p=  doiiîts 
liculés  


} 
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Mesures  à  prendre  pour  laLriquer  Tapparell  destiné 
aux  désarticulés  de  l'épaule. 

IiLSARTICULATrON     UE    l'ÉCÀDLE  (fig.  8ï«y. 

Indiquer  le  oôté  amputé. 

Longueur  de  F  à  G. 

—  de  H  il  G. 

—  do  G  à  iM. 

—  de  A  à  II. 
Circonférence  de  I. 

—  de  K. 

—  de  L. 

Donner  le  moulage  du  tliorai,  des  épaules,  du  moignon,  éu 
liras  restant. 

Un  gant  pour  faire  la  main. 


Fig.  827.  Fig.  .SÎS. 

Nous  avons  construit  un  1880,  pour  le  nommé  M...,  ii  Bre.st,  dos  npparciU  ppothéliquo.»  pour  ii'in 
placer  la  jnnibe,  la  cuiss^^  et  nti  liras. 

Cet  amputé,  employé  du  clicniin  de  fer,  peut  vaquer  h  ses  ncrupaliun;'. 

Ces  (Icnic  gravures  (fig.  827  et  82H)  sont  reproduites  d'ui  rt^s  di  s  plii)lni;rnphips. 
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DE  LA  LÉGION  d'iIONNEUH,  DE  LÉOPOLD  DE  BELGIQUE,  DU  MEDJIDU'î 

Premières  Médailles  aux  Expositions  de  Paris,  1849,  1855;  de  Londres,  1851,  1862 

GRAND  VlllX  1867 


Raoul  MATHIEU 

CHEVALIER  DE  LA  LÉGION  d'iIONNEUH,  OFKICIEK  d'aCADÉ.MIE 
OFFICIER  DE  L'ORDRE  DU  NICHAM  IFIIKIIAR  DE  TUNIS,  DU  BENE  MEUÉNTI  2"  CL.  DE  UOUMAME 

(l'Or,  Paris,  1878.  -  diplôme  d'iionineuii,  Anislcrdani,  1883. 


CORRESPONDANTS  ÉTRANGERS 


LABADIE,  Mexico. 
BELLEZZA,  Buenos- Ayres. 
LÉON,  Alger, 


BONNEFOY,  CLERC  ET  C-,  Montréal. 
Varsovie. 
GUDENDAG,  Amsterdam. 


COMMISSION  ET  EXPORTATION 
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Ce  Tarif  annule  tous  les  Précédents 


'ri? 


DIVISION  DÛ  CATALOGUE 


LE  1"  FASCICULE  COMPREND  : 

1"  Partie.  — ■  Anatomie.  Autopsie.  Physiologie. 

gme  Partie.  —  Instruments  pour  diagnostic.  Traitements.  Aérothérapie. 
Dermatologie.  Électricité.  Trousses.  Anesthésié:  Opérations  d'urgence. 
Opérations  générales.  Pansements  antiseptiques  et  ordinaires. 


LE  2°'«  FASCICULE  COMPREND  : 

3me  Partie.  —  Maladies  du  rectum  et  des  voies  urinaires  :  Hommes, 
femmes,  enfants.  Lithotritie.  Taille. 

4™"  Partie.  —  Accouchernents.  Maladies  des  femmes. 
Ovariotomie,  etc. 


LE  a'"^  FASCICULE  COMPREND  : 

5me  Partie.  —  Maladies  des  oreilles,  du  nez,  de  la  bouche,  des 
dents,  du  larynx,  de  la  trachée,  de  l'œsophage,,  de  l'estomuc. 


LE  4»«  FASCICULE  COMPREND  : 

(•me  Partie.  —  Maladies  des  veux. 


LE  5""  FASCICULE  COMPREND  : 

rjme  Partie.  —  Bandages.  Ceintures.  Orthopédie. 
Appareils  prothétiques. 


La  V!"  cl  la  2""-  partie,  formant  Iv  \  "  fascicule,  s'adressent  à  fous 
les  docteurs  sans  distinction  dé  spécialités. 
Les  autres  parties  forment  des  fascicules  séparés  par  spécialités. 

('.oiheil.  —  Tj|).  (!t  aiPr.  r.i'ul'!.  


113.   BOULEVARD  SAINT-GERMAIN,  113 

PARTS 
I  

MAISON  L.  MATHIEU 


RAOUL  MATHIEU 

FILS  ET  SUCCESSEUR 

FABRICANT  D'INSTRUMENTS  DE  CHIRURGIE 

ORTHOPÉDIE 

MEMBRES  AnTIFICIELS,  BANDAGES,  CEINTUItES,  INSTIIUMENTS  UE  CHinUllGIE  VÉTRIIINAIIIE 
ET  TOUT  CE  QUI  SE  nAPPOUÏE  AUX   SCIENCES  ET  A  i/HVGIÈNE 

FOURNISSEUR    DES  HOPITAUX  DE  PARIS 

Fournisseur  titulaire  des  Ministères  de  la  Guerre, 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  de  la  Société  française  de  secours  aux  blessés, 
des  Chemins  de  fer  du  Nord,  de  l'Ouest,  de  Lyon-Méditerranèe,  de  l'État,  Alg-èriens,  etc., 
de  1«  Maison  nationale  de  la  Légion  d'honneur  de  Saint-Denis,  de  l'École  vétérinaire  d'Alfort, 
Fournisseur  du  Cabinet  anthropologrique  des  Hautes-Études. 


RÉCOMPENSES  OBTENUES  PAR  LA  MAISON 


L.  MATHIEU 

LAURÉAT  OE  LA  FACULTÉ  ET  DE  l'A CADlîAllE  DE  AlÉDECINE  DR  l'AlliS, 
CHEVALIEK   DE  LA  LIÎGION  d'hONNEUU,  DE  LÉOPOLD  DE  BELOKjUE,  DU  MEDJIDIK 

Premières  Médailles  aux  Expositions  de  Paris,  1849,  1855;  de  Londres,  1851,  1862 

GRAND   l'RI.V  l««7 


Raoul  MATHIEU 

CHEVAI.IEn  DE  LA  LÉIIION  d'iIONNEUII,  OFI'ICIEK  d' ACADÉMIE 
OFFICIER  DE  l'ORDIIE  DU  MCHAM  IFTIKHAR  DE  TUISI!^,  DU  HE.NE  iMEREMI  2"  CL.  DE  RCtijSUME 

Médaille  d'Or,  Paris,  1878.  —  diplomic  d  iio.NiMîuk,  Aiiisicrdam,  188.'i. 


CORRESPONDANTS  ÉTRANGERS 
BELLEZZA,  Buenos- Ayres.  |  LABADIE,  Mexico. 


COMMISSION  ET  EXPORTATION 
188G 

Ce  Tarif  annule  tous  les  Précédents 


DIVISION  DU  CATALOGUE 


LE  1-'  FASCICULE  COMPREND  : 

IT'"  Partie.  — ■  Anatoinic.  Aulopsio.  Physiologie. 

2me  PARTIE.  —  Instruments  pour  diagnostic.  Ti'ailemonts.  Acrothérapie. 
Dermatologie.  Électricité.  ïroûsses.  Anesthésie.  Opérations  d'urgence. 
Opérations  générales.  Pansements  antiseptiques  et  ordinaires. 


LE  2-"  FASCICULE  COMPREND  : 

gme  p^^pxiE.  —  Maladies  du  rectum  et  des  voies  urinaires  :  Hommes, 
femmes,  enfants.  Lithotritie.  Taille. 

4"°^  Partie.  —  Accouchements.  Maladies  des. femmes. 
Ovadotomie,  etc. 


LE  3™"  FASCICULE  COMPREND  : 

gme  Partie.  —  Maladies  des  oreilles,  du  nez,  de  la  bouciie,  di- 
dents,  du  larynx,  de  la  trachée,  de  l'œsophage,  de  l'estomac. 


^me  Partie.  —  Maladies  dos  veux. 


LE  4""  FASCICULE  COMPREND  : 

grao  Partie.  —  Bandages.  Ceintures.  Ortliopédie. 
Appareils  prothétiques . 


La  1"  et  la  2'°''  partie,  formant  Je  \"  fascicule,  s'adressent  à  Ions 
les  docteurs  sans  distinction  de  spécialités. 

Les  autres  parties  forment  des  fascicules  séparés  par  spécialités. 
\\   -   îUi* 

'■  (Jorbeil  —  Typ.  ot  Stnr.  Crfftp. 
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113.   BOULEVARD  S  A  i  N  T-G  E  R  MA  I'N,>  113^,, 


PARIS 

MAISON  L.  MATHIEU 


KAOUL  MATHIEU 

FILS  ET  JGGESSEUR 

FABRICANT  D'INSTRUMENTS  DE  CHIRURGIE 

ORT  JrlOPÉDIE 

MRMRItES  AllTIFICIRI.S,  IIANDAOES,  C.   ■>Ti;itES,  INSTliUMENTS   UE  CIlinUIlGIE  VÉTÉRINAIllE 
ET  TOU  l'  (JE  i.H'l   SE  II,' ,  'OUTE  AUX  SClENr.ES  ET  A  l'HVGIÈNE 

FOURNISSEUR    DES  HOPITAUX  DE  PARIS 

Fournisseur  titulaire  des  Ministères  de  la  Guerre, 
de  la  Marine,  et  des  Colonies,  cie  la  Société  françai  se  de  secours  aux  blessés, 
des  Chemins  de  fer  du  Nord,  de  l'Ouest,  de  Ljou-Médlterranée,  de  l'État,  Algériens,  etc., 
de  la  Maison  nationale  de  la  Légion  d'honneur  de  Salnt-Denia,  de  l'École  vétérinaire  d'Alfort, 
Fournisseur  du  Cabinet  anthropologique  des  Hautes-Études. 


RÉCÙMPENSZS  OBTENUES  PAR  LA  MAISON 


L.  MATHIEU 

I.AUUÉAT  [)E  I.A  PACUI.TÉ  ET  DE  i/ACADÉ.MIE  DE  MÉDECINE  DE  PAItlS, 
CIIEVALIEU   DE  LA  LÉGION  d'iIO.NNEUU,  DE  LÉOPOLD  DE  BELGIQUE,  DU  MEDJIDllî 

Premières  Médailles  aux  Expositions  de  Paris,  1849,  1855;  de  Lpndres,  1851,  1862 

ORAINn   l'RIX  18(Î7 


Raoul  MATHIEU 

ClIEVAI.IEn  DR  LA  LÉGION  d'iIONNEUII,  OFFICIEIi  d'aCADÉAUE 
OFFICIEn  DE  l'OUDUE  nu  NICIIAM  IFTIKIIAH  de  TUNIS,  DU  RENE  iMEIlENTI  2«  CL.  DE  IIOUJIANIE 

llédaille  (l'Or,  Paris,  1(S78.  —  diplomk  d'iio.ninkiju,  Ainslenlain,  188.1 


CORRESPONDANTS  ETRANGERS 
F.  GDaENUAG,  Amsterdam. 
BELLEZZA,  Buenos- Ayres.  |  LABADIE,  Mexico. 
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COMMISSION  ET  EXPORTATION 
1880 

Ce  Tarif  annule  tous  les  Précédents 


DIVISION  DU  CATALOGUE 

LE  1"  FASCICULE  COMPREND  : 

l"  Partie.  —  Anatomio.  Aulopsie.  Physiologio. 

S"""  Partie.  —  Jnstnimonls  pour  diagnostic.  Traitomonts.  Aérotliérapif . 
Dermatologie.  Électricité.  Trousses.  Anestliésie.  Opérations  d'urgence. 
Opérations  générales.  Pansements  antiseptiques  et  ordinaires. 


LE  2'"''  FASCICULE  COMPREND  : 

3"''  Partie.  —  Maladies  du  rectum  et  des  voies  urinaires  :  Hommes, 
femmes,  enfants.  Lithotritie.  Taille. 

4""  Partie.  —  Accouchements.  Maladies  des  femmes. 
Ovariotomie,  etc. 


LE  S"   FASCICULE  COMPREND  : 

5me  PARTIE.  —  Maladi  s  des  oreilles,  du  nez,  de  la  bouche,  des 
dents,  du  larynx,  de  la  trachée,  de  l'œsophage,  de  l'estomac. 


gme  Partie.  —  Maladies  des  veux. 


LE  4""^  FASCICULE  COMPREND  : 

7me  Partie.  —  Bandages.  Ceintures.  Orthopédie. 
Appareils  prothétiques . 


La  1"  et  la  2°"'  partie,  formant  le  1"  fascicule,  s'adressent  à  ioas 
les  docteurs  sans  distinction  de  spécialités. 

Les  autres  parties  forment  des  fascicules  séparés  par  spécialités. 

svP,  


Corbuil  —  ïyp.  et  àlev.  Crète. 
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113,  BOULEVARD  SAI  NT-GERMAI.INl,  113 


PAIilS 


MAISON  L,  MATHIEU 


RAOUL  MATHIEU 


FIES  ET  SUCCESSEUR 


RÉCOMPENSES  OBTENUES  PAR  L.  MATHIEU 

'     Premières  Médailles  aux  Expositions  de  Paris  1849  cl  1855 

DE    LONDRES    1851    ET  :  (862 
GRAND  PRIX  EXPOSITION  UNIVERSELLE  PARIS  1867 

CHEVALIER  DE  LA  LÉGION  d'iIONNEUP 


RÉCOMPENSES  OBTENUES  PAR  RAOUL  MATHIEU 

MÉflaille  d'or  Exposition  Universelle  Paris  1818 

Diplôme    d'holmeur    Exposition    LIniverselle    Amsterdam  1883 
CHEVALIER  DE  LA  LÉGION  d'hONNEUR 

Membre  des  Comités  d'admission  et  d'installation 
Exposition  Universelle  1889 


PARIS 

IMPRIMERIES  RÉUlNIES,  ÉTABLISSÊMENT  A 

"2,   RUE  MIGNON,  2 

1889 


^ui»pléiiieiit  au  l'atalo^iie  général 


^J-^.  ''^^J^î^^ 

113.   BOULEVARD  SAINT-GERMAIN,  113 
^  PARIS  ^ 


\rVTS()N  L.  MATTTIEl 


RAOUL  MATHIEU 

FILS.  ET  SUCCESSEUR 

FABRICANT  D'INSTRUMENTS  DE  CHIRURGIE 

ORTHOPÉDIE 

MRMnRES  AIITIFICIKI.S,  llANIlAUES,  CIÎINTUIIES,  INSTIIUMENTS  UE  fillinUllGlE  VÉTÉHINAlHR 
ET  TOUT  CE  QUI  SE  IIAPPOUTE  AUX   SCIENCES  ET  A  L'HVGIÉiNE 

FOURNISSEUR    DES  HOPITAUX   DE  PARIS 

Fournisseur  titulaire  des  Ministèi-es  de  la  Guerre, 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  de  la  Société  française  de  secours  aux  blessés, 
des  Chemins  de  fer  du  Nord,  de  l'Ouest,  de  Lyon- Méditerranée,  de  l'État,  Algériens,  etc., 
de  la  Maison  nationale  de  la  Légion  d'honneur  de  Saint-Denis,  de  l'École  vétérinaire  d'Alfort, 
Fournisseur  du  Cabinet  aiithropologique  des  Hautes-Études. 


RECOMPENSES  OBTENUES  PAR  LA  MAISON 


L.  MATHIEU 

I.ALIUÎAT  DE  I.A  FACULTÉ    ET  DE  I.'aCAIiÉ.MIE  DE  .MÉDUCI.NE  IIE  PAULS, 
CIIF.VALIEH    UE  LA  LiiOlON  u'iIOiNNEUH,  DE  I.ÉOI'OLD  DE  BELOIQUE,   DU  WED.MDIÉ 

Premières  Médailles  aux  Expositions  de  Paris,  1849,  1855;  do  Londres,  1851,  1862 

0UAI\1>   ruiX   180  7 


Raoul  MATHIEU 

CHEVALIER  DE  LA  LÉUION  d'iION.\RUH  ,  OKITCIER  d'aCADKSIIR 
'I  rICIRll  DE  l'OIUHiE  du  MCIIAM  IFTIKIIAU  DE  TU.MS,  DU  RE.NE  AIKP.R.NTI  'I'^  CL.  DE  ItClUAH.ME 

Mi'daille  d'Or,  Paris,  1878.  —  luvumi:  D'iiOA'iXKun,  Aiiislerdaiii,  1883. 


CORRESPONDANTS  ETRANGERS 
F.  SUDENDAG,  Amsterdam. 

I  JULIO  LABADIR,  Mexico. 


1 


BELLEZZA,.  Bueaos-  Ayres. 
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Le  Catalogue  général  illustré  est  divisé  en  quatre  fascicules 
qui  comprennent  : 


1"  FASCICULE 

V  Partie.  —  Ancatomic.  Aiilopsie.  Physiologie. 

gme  p^^j,T,jr  _  Inslrumenls  pour  diagnoslic.  Trailemenls.  Aérolhérapie. 
Dermatologie.  Élect  ricité.  Trousses.  Anesthésie.  Opérations  d'urgence. 
Opérations  générales.  Pansements  antiseptiques. et  ordinaires. 


t2'^'  FASCICULE 

3me  PARTIE.  —  Maladies  du  rectum  et  des  voies  urinaires  :  Hommes, 
femmes,  enfants.  Litliotrilie .  Taille. 

i"""  Partie.  —  .Accouchements. 

gme  Partie.  —  Maladies  des  femmes.  Ovariolnmie,  etc. 


^me  FASCICULE 

gme  Partie.  —  Maladies  des  oreilles,  du  nez.  de  la -bouche,  des 
dents,  du  larynx,  de  la  trachée,  de  l'œsophage,  de  l'estomac. 

7°"=  Partie.  —  Maladies  des  veux. 


4n,e  FASCICULE 

8"^  Partie.  —  Bandages.  Ceintures.  Orthopédie. 
Appareils  protljiéliqiies . 

Chaque  fascicule  sera  adressé  sur  demande  accompagnée 
de  un  fi-anc  en  limbves-posle. 


(i.')08-nn.  —  Corlu'il.  Imprlmorle  Créié. 
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